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LietoSanas norades

F&P 950 elposanas mitrinataju ir paredzéts lietot, lai nodrosinatu siltumu un
mitrumu pacientiem pievaditajam elpo$anas gazém. To ir paredzéts lietot veselibas
aprapes specialistam profesionala veselibas aprapes iestadé.

Darbibas princips

F&P 950 elposanas mitrinatajs nodrosina siltumu un mitrumu mediciniskajam
gazém, virzot gazi cauri apsildamai tdens kamerai un apsildamam elposanas
caurulém.

Siltuma daudzums tiek kontroléts atbilstosi dazadas mitrinataja dalas izméritajai
gazes temperatdrai.
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lepakojuma saturs

F&P 950 silditaja pamatne
(piem., 950AEU)

Piederumi F&P 950 elposanas
mitrinataja komplektésanai

F&P 950 sensora kasetne
(piem., 950S01)

Barosanas vads
(piem., 950XPE)

\'

Aprikojuma stiprindjums F&P 950 elpos kontira lekt
(piem., 900MR030) (piem., 950A81, 950N80)
L == A=

F&P 950 izelpas silditaja vada adapteris
(piem., 950X00)
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F&P 950 elposanas mitrinataja uzstadisana

Pievienojiet silditaja pamatnei barosanas vadu un barosanas vada turétaju.

Silditaja pamatne

Uzstadisanaskr

Barosanas vada turétajs ———
Barosanas vada turétajs -~
noveérs baro$anas vada nejausu -l
atvienosanu. NepiecieSamais

skraves pievilksanas moments:
0,8+0,3Nm

Barosanas vads

Pievienojiet sensora kasetni silditaja pamatnei.

A BRIDINAJUMS

Silditaja pamatnei ir jabat uzstaditai uz aprikojuma stiprindjuma, kas var izturét
4 kg svaru. Pretéja gadijuma var tikt sabojats aprikojuma stiprinajums un silditaja
pamatne un pacientam var tikt nodarits nopietns kaitgjums.

PIEZIME. Parliecinieties, ka silditaja pamatne nebloké piekluvi barosanas bloka
kontaktligzdai.
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F&P 950 elposanas mitrinataja uzstadisana

Uzstadiet elposanas kontiru, ka noradits lietosanas instrukcija, kas piegadata kopa
ar izvéléta elposanas konttra komplektu.

leslédzot mitrinataju, ir jaatskan skanas signalam.
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Lietotaja saskarne

Ekrana navigacija

ReZima reklamkarogs
Rada pasreizéjo rezimu.

Gaidstaves poga
leslédz/izsledz
gaidstavi. Lai
mitrinatajam
atslégtu barosanu,
atvienojiet to no
barosanas avota.

Izvélnes poga

Pieklat informacijas un
servisa izvélném.

ReZimi

NolaiZamas izvélnes poga
Piek|at darbibas rezimam.

Bridinajuma LED
Kad rodas klimes
stavoklis,

>5 sekundes

spid oranza
krasa.

Aptuvenais rasas punkts

Pacientam pievaditas gazes
aptuvenais rasas punkts.

Pieejamie rezimi atskiras atkariba no pievienota elposanas kontdra veida. Talak
paradita katra rezima pieejamiba un darbibas principi.

ElpoSanas
kontira

komplekts

ReZimi

Pieauguso un
pediatriskie
elposanas
kontaru
komplekti

"o Invazivaie

Invazivais rezims

ir paredzéts
pacientiem, kam
veikta augséjo elpcelu
Suntésana, izmantojot
traheostomiju vai

Maskas rezims ir
paredzéts pacientiem,
kam nav veikta augséjo
elpcelu Suntédana, tacu
tiek pievadita gaze,
izmantojot sejas masku

Optiflow reZims ir
paredzéts pacientiem,
kam nepiecieSama
elposanas terapija,
izmantojot Optiflow
saskarni.

endotrahealo cauruli. vai lidzigu ierici.

Tundaimuco | SN

elposanas

kontdra Jaundzimuso

komplekts reZims ir paredzéts

(papildu rezimi Jaundz!rr]uéauerln, kam

aioti nepieciesams elpo3anas

atspéjoti) atbalsts.

elposanas =

kontdra Invazivais reZims CPAP | NIV reZims ir Optiflow reZims ir

komplekts ir paredzéts paredzets pacientiem,  paredzéts pacientiem,

(papildu rezimi pacientiem, kam kuru augsejiem kam nepieciesama

iespajoti) veikta augséjo elpcelu  elpceliem nav izveidots  elpo3anas terapija,
SuntéSana, izmantojot  apvads un kurisanem  izmantojot Optiflow
traheostomiju vai positiva spiediena saskarni.
endotrahealo cauruli. terapiju caur noslégtu

vai nazalo saskarni.

Optiflow

skabekla

komplekts Optiflow reZims ir

paredzéts pacientiem,
kam nepiecieSama
elposanas terapija,
izmantojot Optiflow
saskarni.
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Ja elposanas kontdra komplekta veidam ir vairaki rezimi, izvéli var veikt, izmantojot
nolaizamas izvélnes pogu.

Lietotaja saskarne
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Lietotaja saskarne

Komforta iestatTjumi

Ar pievienotu pieauguso vai pediatrisko ieelpas pievadu maskas un Optiflow
rezimos var mainit mérka temperataru, lai nodrosinatu pacientam komfortablakus
apstak|us.

Jair iespéjoti papildu jaundzimuso rezimi, ir iespé&jams arf mainit mérka
temperatdru CPAP | NIV un Optiflow rezimos.

Ir pieejami $adi komforta iestatTjumi:

::eedai:?rli‘ssl?a‘ilsn Jaundzimuso

ReZims Nokluséjuma Vidéjs Zems ReZims Nokluséjuma Vidéjs Zems
Invazivais 37°C - - Jaundzimuso 37 °C - -
Maska 31°C 29°C 27°C Invazivais*  37°C - -
Optiflow 37°C 35°C 33°C CPAP|NIV* 37°C 34°C 31°C

Optiflow*  37°C 35°C 33°C

* ar iespéjotiem papildu rezimiem

Mainot reZimu vai mitrinataju izslédzot un atkal ieslédzot, mitrinataja tiks atiestatits
nokluséjuma iestatijuma punkts. Apkopes personals var mainit nokluséjuma
iestatTjuma punktu maskas, CPAP | NIV un Optiflow reZzimiem, izmantojot servisa
izvélni.
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Trauksmes

Trauksmes signali

F&P 950 elpcelu mitrinatajam ir vizuali un skanas trauksmes signali, kas bridina
par partraukumiem arstésana. Sos trauksmes signalus generé inteligenta
trauksmes signalu sistéma, kas apstrada informaciju no sensoriem un ierices
mérka iestatijumiem un salidzina o informaciju ar ieprieks ieprogrammétajiem
ierobezojumiem.

Trauksmes signala veids ——e

Teksta vai animacijas
pamaciba

Parada korigéjoso darbibu -
skatiet trauksmes apstaklu
tabulu nakamaja lapa.

Izslégt/ieslégt
trauksmes signalu
Divas (2) minates.

Trauksmes

Trauksmes apstakli

Talak eso$ajas lapas ir uzskaititi visi iesp&jamie trauksmes stavokli, un tie visi ir
vidéjas vai zemas prioritates kategorija.

Ta ka F&P 950 elpcelu mitrinatajam nav nodrosinata pacienta uzraudziba, Sie
trauksmes signali ir uzskatami par mitrinataja darbibas tehniskajiem indikatoriem.
Vienlaikus var rasties vairaki trauksmes stavokli; Sajos apstak|os mitrinatajs izmanto
ieks@jo vértésanas sistému, lai paraditu augstak ierindoto trauksmes signalu.

Vidgjas prioritates trauksmes signali izstradati ta, lai tos varétu konstatét viena
metra attaluma no silditaja pamatnes; trauksmes signals tiek atskanots ka tris
pikstieni ik pa piecam sekundém.

Zemas prioritates trauksmes signali izstradati ta, lai tos varétu konstatét viena
metra attaluma no silditaja pamatnes; trauksmes signals tiek atskanots ka viens
pikstiens ik pa piecam sekundém.

Trauksmes signalu sistémas darbibas parbaude

& BRIDINAJUMS Nenonemiet elposanas kontaru, kad tas pievienots

pacientam. $Tnosacijuma neievérosana var apdraudét drosibu, tostarp radit
pacientam smagu kaitéjumu.

Lai parbauditu trauksmes signala darbibu, nonemiet apsildamo elposanas cauruli
jebkura bridr, kad mitrinatajs ir ieslégts, bet nav pievienots pacientam. Veicot

So darbibu, jatiek aktivizétiem atvienoS$anas vizualajiem un skanas trauksmes
signaliem. Ja kads no signaliem trakst, nelietojiet mitrinataju. Sazinieties ar apkopes
nodalu, lai sanemtu palidzibu.

Neparedzétas izslegsanas gadijuma mitrinatajam jaatsak darbibas rezims
un trauksmes signalu iestatTjumi (iznemot trauksmes signalus, kuru pamata
ir algoritms) pirms atiestatisanas, ja partraukums bijis mazaks vai vienads ar
30 sekundém.
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Trauksmes

Trauksmes prioritate: vidéja

TRAUKSMES APSTAKLI NEPIECIESAMA DARBIBA

Atvienosanas trauksmes signals tiek
aktivizéts, ja mitrinatajs konstaté ieelpas
kontdra atvienosanos.

Aizkave: <10 sekundes

Pievienojiet ieelpas kontaru un pilntba
ievietojiet kameru, lai pilntba pabeigtu
pievienosanu.

Trauksmes signals ,,Nav Gidens” tiek
aktivizéts, kad mitrinatajs konstatg, ka
kamera nav tdens vai ir [oti maz tGdens.
Laiks lidz trauksmes signala generésanai
ir atkarigs no darbibas rezima iestatijuma
punkta un plismas atrumiem, jo tie
nosaka tidens iztvaikosanas atrumu.

Aizkave: <60 mindtes

Nomainiet tukSo Gdens maisu.

Trauksme ,,Parbaudit uzstadisanu”
aktivéjas, ja mitrinatajs konstate
atkartotas paaugstinatas temperatiras
stavokli kameras izeja.

Temperatiras robezas slieksnis ir 43 °C.
Laiks lidz trauksmes signala generésanai
ir atkarigs no plismas atrumiem.

Aizkave: >5 minates

Parbaudiet Zavétaja un izelpas
pievada savienojumu ar pareizajam
pieslégvietam uz pllsmas avota.

Zemas temperatiras trauksmes signals
tiek aktivizéts, ja mitrinatajs konstaté
ilgstosu zemas temperatQras stavokli
pacienta gala vai kameras izvadé.

Trauksmes signala slieksnis ir 2 °C zem
iestatTjuma punkta temperatiras.

Laiks idz trauksmes signala generéSanai
ir atkarigs no plasmas atrumiem.

Aizkave: >10 mindtes

Parbaudiet, vai mitringtajam tiek
pievadita pltsma, kuras atrums ir
Saja lietosanas instrukcija noradrtaja
diapazona.

Parbaudiet mitrinataja uzstadisanu.

signals tiek aktivizets, ja mitrinatajs
konstaté augstas temperatdras stavokli
pacienta gala.

Trauksmes signala slieksnis ir >43 °C
temperatiira pacienta puse.

Aizkave: <30 sekundes

Parbaudiet, vai mitringtajam tiek
pievadita plisma, kuras atrums ir
$aja lietosanas instrukcija noradrtaja
diapazona.

Parbaudiet savienojumus ar plismas
avotu.

Parbaudiet mitrinataja iestatijumus.

K: atvienos

signals tiek aktivizéts, ja mitrinatajs
konstatg, ka sensora kasetne nav
elektriski pievienota.

Aizkave: <10 sekundes

Pievienojiet sensora kasetni.

Caurules klames trauksmes signals
tiek aktivizets, ja mitrinatajs konstaté
iesp&jamu klimi elposanas kontara.

Aizkave: <10 sekundes

Nomainiet elpoSanas kontdru, kad to var
drosi izdarit.




Trauksmes
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Trauksmes prioritate: vidéja

TRAUKSMES APSTAKLI | NEPIECIESAMA DARBIBA

Trauksme ,,NepiecieSama apkope”
tiek aktivizéta, ja mitrinatajs konstaté
iespg&jamu klami, kuras novérsanai
nepiecieSams mitrinataja serviss.

Aizkave: no 10 sekundém [idz 5 minatem

Izsledziet mitrinataju, tiklidz tas ir
iespgjams, iznemiet to no ekspluatacijas
un sazinieties ar tehniki.

Bridinajuma indikatora LED lampina
izgaismojas, ja mitrinatajs konstatg, ka
mitrinatajam radusies iesp&jama klame
un ekrans nedarbojas.

Aizkave: <10 sekundes

Izsledziet mitrinataju, tiklidz tas ir
iesp&jams, iznemiet to no ekspluatacijas
un sazinieties ar tehniki.

Kasetnes autentifikacijas trauksmes
signals tiek aktivizéts, ja mitrinatajs
neatpazist sensora kasetni.

Saja gadijuma lietotajs var izvéleties
nospiest ,,Pienemt”, lai apliecinatu, ka
sensora kasetne nav Fisher & Paykel
Healthcare apstiprinata.

Sensora kasetnes autentifikacijas klames
ikona tiks paradita displeja apakséja
labaja start.

Lai nonemtu sensora kasetnes
autentifikacijas klimes ikonu, sazinieties
ar tehniki un iespé&jami driz nomainiet
sensora kasetni.

Kasetnes lietosanas ilguma trauksmes
signals tiek aktivizéts, ja mitrinatajs
konstatg, ka sensora kasetne ir
parsniegusi ieteicamo lietosanas ilgumu.

Sensora kasetne ir janomaina, kad rodas
izdeviba to drosi izdarit (kad ta netiek
lietota pacientam).

Aizkave: 15 000 lietoSanas stundas vai
septini (7) gadi kops razo$anas datuma,
atkariba no ta, kas pienak atrak.

Ja trauksmes signals tiek pauzéts,

tas no jauna paradisies péc ¢etram

(4) stundam.

Lai noraiditu trauksmes signala ekranu,
nospiediet pogu ,,Pauzét trauksmes
signalu”.

Sazinieties ar tehniki, lai iesp&jami driz
nomainitu sensora kasetni.

Trauksmes prioritate: zema

TRAUKSMES APSTAKLI | NEPIECIESAMA DARBIBA

Trauksmes signals Parbaudit adapteri
tiek aktivizéts, kad mitrinatajs konstate,
ka ir atvienots izelpas silditaja stieples
adepteris.

Piezime. Péc noklusgjuma $is trauksmes
signals ir atspéjots. To var iespéjot,
izmantojot servisa izvélni.

Aizkave: <20 sekundes

Izelpas silditaja stieples adapteri
pievienojiet starp sensora kasetni un
izelpas slégumu.
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Trauksmes

Informativie signali

Pazinoj veids

Pazinoj saturs MNomainiet sensora kasetni. Kasetnes
Parada korigéjoso deriguma termins beigsies péc
darbibu - skatiet talak 2 dienam.

redzamo informacijas
signalu tabulu.

Izslégt/ieslegt ————=
trauksmes signalu

INFORMATIVIE SIGNALI | IESPEJAMAS DARBIBAS

Kasetnes darbmiiZa bridinajums tiek Lai noraiditu bridingjuma ekranu,
aktivizéts, kad mitrinatajs konstaté, ka nospiediet pogu ,,Atgadinat man vélak”.

sensora kasetnes darbmaza laiks tuvojas
ieteicamajam beigu laikam.

Saja bridi sensora kasetnes atlikusais
lietosanas ilgums ir viens ménesis, un ta
ir jasagatavo sensora kasetne nomainai.

Aizkave: 30 dienas pirms deriguma
termina, un tiks atkartoti paradits ik péc
24 stundam vai ik péc 8 stundam, ja
atlikusais laiks bs mazaks par 7 dienam.

Sazinieties ar tehniki, lai iesp&jami driz
nomainitu sensora kasetni.




Informacijas un servisa izvélnes

Opcijas ekrans

Opcijas ekrana ir sniegta papildinformacija par mitrinataju, un tam var pieklat,
nospiezot Izvélnes pogu. Pieskaroties katrai opcijai, tiek iesp&jota navigacija pa
ekraniem.

Trasiemas Sn s vt e

Uetotanas funkdjas

Apkopes funkcijas ir aizsargatas ar paroli, un tam drikst pieklat tikai tehniskais
personals. Lai iegltu papildinformaciju, skatiet produkta tehnisko rokasgramatu.

PIEZIME. Lieto3anas funkciju lapas informacijas direktorija paraditie radtjumi ir
sniegti ka papildinformacija tikai trauc&jumu novérsanas noltkos. Sis vértibas nav
paredzéts izmantot pacienta arstésanas vai pacienta diagnozes noteiksanai.
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Informacijas un servisa izvélnes

Ekrana blokésanas funkcija

F&P 950 silditaja pamatnes ekranu var blokeét, lai noverstu nejausas izmainas
reZimos vai iestatTjumos. levérojiet talakos noradijumus, lai iesp&jotu vai atspéjotu

$o funkciju:

Navigéjiet idz ekranam Opcijas,
pieskaroties izvélnes ikonai galvena
ekrana apakséja kreisaja starl.

L, | Invazivais

310

<3

Nospiediet un turiet ikonu ,,blokét”.

Turiet ikonu nospiestu, ldz atskaites
animacija veic vienu pilnu apgriezienu.

1. DARBIBA | 4.DARBIBA

Lai atblokétu ekranu, vienreiz
pieskarieties blokéSanas
ikonai.

Invazivais

b

_ 31.0°

lkona mainisies uz ,atblokét”.
Nospiediet un turiet ikonu ,.atblokét”.

Turiet ikonu nospiestu, idz atskaites
animacija veic vienu pilnu apgriezienu.

Kad ekrans ir blokéts, tiek radrta ikona
,blokéts”.

Invazivais

30"

ty

RBIBA ARBIBA

Péc atblokésanas mitrinatajs atgriezas
galvenaja ekrana, un lietotajs var mainit
reZimu vai iestatijumus.

£y | Invazivais

31.0°




TiriSana un apkope

Tinsana
Notriet silditaja pamatni, sensora kasetni vai izelpas silditaja stieples adapteri,

izmantojot izopropilspirta vai neitrala mazgasanas lidzeklT samitrinatu dranu. Pirms
tin$anas vienmér atvienojiet mitrinatdju no barosanas avota.

PIEZIMES.

« Silditaja pamatni, sensora kasetni un izelpas silditaja vada adapteri nedrikst
iegremdét skidruma vai autoklavét.

* Nedrikst smidzinat Skidrumu ventilacijas atverés vai uz elektribas savienotajiem.
So prasibu neievérosana var izraisit mitrinataja neatgriezenisku bojajumu.

Regulara apkope

Pilns tehniskais apraksts, ieskaitot regularas apkopes un servisa datus, ir sniegts
Produkta tehniskaja rokasgramata, kuru var sanemt no Jasu piegadataja vai
Fisher & Paykel Healthcare.

A BRIDINAJUMS: visos mitrinataja servisa un apkopes darbos ir
jaseko Produkta tehniskajai rokasgramatai. Neievérojot noradijumus, var tikt
pasliktinata mitrinataja darbiba vai ietekméts ta drosums (tostarp var tikt nodarits
nopietns kait&jums).
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Bridinajumi, piesardzibas pasakumi un piezimes

A BRIDINAJUMI

Pirms aprikojuma lieto3anas skatiet lietosanas noradijumus par elposanas
kontdriem, saskarném un piederumiem. Neievérojot noradijumus, var tikt
pasliktinata mitrinataja darbiba vai ietekméts ta droSums (tostarp pacientam var
tikt nodarits kaitéjums).

Produkts ir izgatavots un apstiprinats lietosanai tikai ar Fisher & Paykel Healthcare
apstiprinatajiem piederumiem un rezerves dalam. Kopa ar mitrinataju lietojot
neapstiprinatus piederumus vai rezerves dalas, var tikt pasliktinata mitrinataja
darbiba vai ietekméts ta droSums (tostarp pacientam var tikt nodarits nopietns
kait&jums) vai arT tikt palielinatas elektromagnétiskais starojums vai samazinata
elektromagnétiska traucéjumnoturiba, izraisot darbibas klames.

Produkts ir paredzéts gaisa un/vai skabekla pievadisanai. Tas nav piemérots
uzliesmojosu anestézijas gazu maistjumu vai Heliox gazes pievadisanai.
Neievérojot noradijumus, var tikt pasliktingta mitrinataja darbiba vai ietekméts ta
drosums (tostarp pacientam var tikt nodarits kait&jums).

Mitrinatajam vienmér jabat horizontalam un novietotam zemak par pacientu.
Neievérojot noradijumus, var tikt pasliktinata mitrinataja darbiba vai ietekméts ta
droums (tostarp pacientam var tikt nodarits nopietns kait&ums).

Pirms lieto$anas vizuali parbaudiet sastavdalas un piederumus un nomainiet, ja
tie ir bojati. Izmantojot bojatas sastavdalas vai piederumus, var tikt pasliktinata
mitrinataja darbiba vai ietekméts ta droSums (tostarp var tikt nodarits nopietns
kaitgjums).

Pacients visu laiku ir pienacigi jauzrauga (pieméram, janovéro skabekla
piesatinajums). Pacienta neuzraudzi$ana (piem., partrauktas gazes plismas
gadijuma) var izraisTt nopietnu kait&jumu vai navi.

Nepieskarieties elektriskajiem savienotajiem un pacientam vienlaicigi. Pretéja
gadijuma var tikt izraisits nopietns kaitgjums.

Mitrinataju izmantojot arpus ieteiktajiem lietodanas apstakliem (ka aprakstits Saja
lietodanas instrukcija), var tikt pasliktinata mitrinataja darbiba vai ietekméts ta
droSums (tostarp var tikt nodarits nopietns kait&jums).

Uzraugiet kontdra kondensatu ik péc sesam stundam, lai novérstu nosprostojumu
vai Skidruma uzkrasanos. Ja nepieciedams, nolejiet. Neievérojot noradijumus, var
tikt pasliktinata mitrinataja darbiba vai ietekméts ta drosums (tostarp pacientam
var tikt nodarits nopietns kaitgjums).

Aizvaciet visus aizdegsanas avotus, pieméram, cigaretes, atklatu liesmu vai
materialus, kas viegli aizdegas augstas skabekla koncentracijas.

levérojiet skabekla ierices nodrosinataja noradijumus; turiet skabekla regulatorus,
cilindra varstus, caurules, savienojumus un visas paréjas skabekla iekartas dalas
drosa attaluma no ellas, smérvielam un taukainam vielam. Ja $is vielas saskaras ar
saspiestu skabekli, var notikt spontana un spéciga aizdegsanas.
Augstfrekvences kirurgiskas iekartas, Tsvilnu vai mikrovilnu iekartu darbiba
mitrinataja tuvuma var negativi ietekmét ta darbibu. $aja gadijuma mitrinatajs ir
japarvieto talak no $adam iericém.

Produktu nedrikst lietot magnétiskas rezonanses attélveidosanas (MRI) skeneri
vai netalu no ta.

Nepievienojiet mitrinataju tiesi pie medicinisko gazu padeves caurulvadu
sistémas. Mitrinatajs ir paredzéts pievienosanai pie ventilatora vai gazu maisitaja,
lai kontrolétu gazes spiedienu un plismas atrumu. Nekontroléta gazes padeve var
izraisit spiediena raditas traumas pacientam.

Jaizvairas no §Ts ierices lietosanas blakus vai uz citas ierices, jo tas var izraisit
darbibas klimes. Ja nepiecieSama $ada lietosana, novérojiet visu aprikojumu, lai
apstiprinatu, ka tas darbojas normali.
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Bridinajumi, piesardzibas pasakumi un piezimes

A PIESARDZIBAS PASAKUMI

« Parliecinieties, ka invazivais rezims ir iestatits pacientiem, kam ir veikta elpcelu
Suntésana. llgstosa paklausana samazinatam mitruma limenim radis pacientam
kait&jumu, tostarp, samazinatu elpcelu attiridanos, atelektazi vai pneimoniju.

+ Nepieskarieties silditaja plaksnes, kameras pamatnes vai zonzu karstajai virsmai.

Neievérojot $o noradijumu, var rasties adas apdegums.

PIEZIMES

« Irigacijai lietojiet USP sterilu Gdeni vai Gdeni ar lidzvértigu tiribas pakapi. Citu vielu
pievienos$ana var izraisit nevélamas blakusparadibas.

« F&P 950 elposanas mitrinataja ir iegulta Microsoft programmatdras sistéma, kas
licencéta uznémumam Fisher & Paykel Healthcare. STlicence ietver noteiktus
ierobezojumus, kas attiecas uz F&P 950 elpo$anas mitrinataja lietosanu.

Lai iegTtu papildinformaciju par Siem ierobezojumiem, apmekl&jiet vietni
www.fphcare.com/microsoftlicensing.

« Staprikojuma izstarojumu raksturlielumi padara to piemérotu izmantosanai
rOpnieciskajas zonas un slimnicas (CISPR 11, A klase). Ja tas tiek izmantotas
dzivojama vidé (kam parasti ir nepiecieSama CISPR 11 B klase), $is aptikojums
var nenodro$inat piemérotu aizsardzibu radio frekven¢u komunikacijas
pakalpojumiem. Lietotajam var bat nepiecieSams veikt novérsanas pasakumus,
pieméram, aprikojuma parvietosanu vai pagriesanu.

« Ja, lietojot So ierici, noticis nopietns negadijums, ladzu informéjiet vietéjo
Fisher & Paykel Healthcare parstavi un, Eiropas Savienibas dalibvalstis, savas
valsts kompetento iestadi.
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Simbolu definicijas

© [

levérot lietoSanas  Skatit lietosanas

instrukciju - pamacibu.
drosums www.fphcare.
com/950IFU
Partijas Sérijas
kods numurs
Q P21
Gaidstave P
(iesl./izsl.) klasifikacija
EEIA (elektrisko Parstavis
un elektronisko Eiropa*
iekartu
atkritumi)*
Trausls, apieties  Turét sausuma
uzmanigi
Trauksmes Izvélne
signals

z
QAW

Invazivais rezims

Maskas reZims

Jaundzimuso Jaundzimuso
CPAP | NIV Optiflow rezims
reZims

Atcelt Atpakalvérsta
bultina
Rx only
Mediciniska ASV vienigi ar
ierice* recepti*

ol M R

Razotajs Razosanas Kataloga
datums atsauces numurs
O]~
BF tipa Il klases Mainstrava
lietojama dala iekarta
TemperatQras Mitruma UsB 2.0
ierobezojumi ierobezojumi
ce: & I
S
CE markéjums Regulativa Pacelt pirkstu
saskana ar atbilstibas zime* aizsargu
93/42/EEK*

& A A
Reciklgjams Uzmanibu Bridingjums
Bridinajums. Skanas Skanas
Karsta virsma trauksmes trauksmes signals

signala pauze pauzéts

B

Optiflow rezims Jaundzimuso Jaundzimuso
reZims invazivais rezims
Sensora Sensora Pienemt
kasetnes kasetnes
autentifikacijas darbmaza
klame bridingjums
Blokéts Atblokét Deriguma

termina datums

EDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
'AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND.
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN

ACCORDANGE WITH
(CSA CANICSA.C22 2 NO, 60801-1:14,
EN 60601-1-8:200AND.A:2012

Exsats

c UL Zime*

*simbols ir attélots uz noteiktiem modeliem



B1-19 LATVISKI

Tehniskas specifikacijas

Produkta specifikacijas

Silditaja pamatnes specifikacijas

Izméri (tikai silditaja
pamatne)

240 mm (Dz) x 154 mm (P) x 253 mm (A)

Svars (tikai silditaja (3,45 kg
un

barosanas vads)

Baro3anas avota 50/60 Hz

|stravas frekvence

Barosanas avota 950AXX' 230 V

spriegums 950JXX' 115 V
950GXX'100 V

Nominala jauda 350 VA

Maksimalais 33m

barosanas vada

garums

Skanas spiediena
limenis

Trauksmes signals parsniedz 45 dBAno1m

Trauksmes skanas
signala pauze

120 sekundes

Pievaditas gazes
maksimala
temperatiira

43 °C

Laiks iestatitas
temperatiiras
sasniegSanai
(nepiecieSama gazu
plisma)

<30 mindtes

Maksimala
elposanas kontiira
virsmas temperatiira
(lietojamas dalas
sekcija)

44 °C

Sastavdalu
lieto3anas ilgums

Silditaja pamatne: septini (7) gadi

Pieauguso Pediatrijas Jaundzimuso
Mitruma veiktspéja is rezims: is rezims: izimuSo reZims:
(iznemot mitrinataja |>33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
trauksmes Maskas rezims: Maskas rezims: Invazivais rezims:
signala, barosanas  |>12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
kltimes vai Optiflow rezZims:  |Optiflow reZims:  [CPAP | NIV reZims:
elektromagnétisko  [>12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
traucéjumu Optiflow rezims:
gadijuma) >12 mg/L
Darba Invazivais rezims: is reZims:  [Jaundzimuso rezims:
pliismas diapazons |5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) Maskas rezims: Maskas reZims: Invazivais reZzims:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow reZims:  |Optiflow reZims:  [CPAP | NIV reZims:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow reZims:
0,5-36 L/min

XX'apzimé valsts kodu
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Tehniskas specifikacijas

Lieto3anas apstakli
SPECIFIKACIJA PIEAUGUSO PEDIATRISKS U
Istabas temperattra | 18-26 °C 20-26°C
lenakosas gazes Minimala = istabas
temperatira temperatlra Minimala = istabas temperatira

Maksimala =10 °C virs | Maksimala =10 °C virs istabas
istabas temperatdras temperatdras (pie 30 % relativa
(pie 30 % relativa mitruma)

mitruma)

Operatora poZzicija <1'm no silditaja <1'm no silditaja pamatnes

pamatnes
Atmosféras Vismaz 70 kPa (atbilst . .
i AN Vismaz 70 kPa (atbilst 3000 m
spiediens 3000 m maksimalajam P
augstumam) maksimalajam augstumam)

Maksimali 106 kPa

Maksimali 106 kPa

Uzglabasanas apstakli
SPECIFIKACIJA VERTIBA
Temperatira -20-60 °C
" 10-95 % relativais mitrums
Mitrums bez kondensacijas

Utilizgjiet atbilstosi valsts noteikumiem elektrisko un elektronisko iekartu utilizacijai.
Nemiet véra, ka sensora kasetné ir ieblvéts litija SGnu akumulators.



Turinys

B2-1 LIETUVIY

Naudojimo indikacijos

Veikimo principas

Pakuotés turinys.

,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuvo surinkimas
Naudotojo sasaja

Ispéjamieji signalai

Informacijos ir techninés priezitros meniu
Valymas ir priezidra

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos
Simboliy paaiskinima:

Techniniai duomenys
Gaminio specifikacijos

Darbinés salygos

Laikymo salygos
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Naudojimo indikacijos

.,F&P 950" kvépavimo dujy drékintuvas yra skirtas uztikrinti pacientams tiekiamy
kvépavimo dujy Siluma ir drégme. Jis skirtas profesionaliy sveikatos priezitiros
istaigy sveikatos priezilros specialistams.

Veikimo principas

,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuvas Sildo ir drékina medicinines duijas,
praleisdamas dujas per Sildoma vandens rezervuara ir Sildomus kvepavimo
vamzdelius.

Sildymo kiekis kontroliuojamas pagal dujy temperatra, iSmatuota skirtingose
drékintuvo dalyse.
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Pakuotés turinys

,»,F&P 950 Sildytuvo pagrindas
(pvz., 950AEU)

,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuva
papildantys priedai

»F&P 950 jutiklio kaseté \
(pvz., 950S01)

Maitinimo laidas
(pvz., 950XPE)

|rangos stovas ,»,F&P 950 kvépavimo kontiiro rinkinys
(pvz., 900MR030) (pvz., 950A81, 950N80)
h == A=

»F&P 950 iskvépimo Sildytuvo laido adapteris
(pvz., 950X00)
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,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuvo surinkimas

Pritvirtinkite maitinimo laida ir maitinimo laido laikiklj prie Sildytuvo pagrindo.

Sildytuvo pagrindas

M imo laikiklis

Maitinimo laido laikiklis ———
Maitinimo laido laikiklis o~

neleidZia atsitiktinai atjungti > 4
maitinimo laido. Reikalingas varzto
sukimo momentas: 0,8 + 0,3 Nm

Maitinimo laidas

Pritvirtinkite jutiklio kasete prie $ildytuvo pagrindo.

A ISPEJIMAS

Sildytuvo pagrindas turi bati sumontuotas ant jrangos stovo, galincio islaikyti 4 kg
apkrova. Nesilaikant $io nurodymo, galima sugadinti jrangos stova ir Sildytuvo
pagrinda bei potencialiai smarkiai pakenkti pacientui.

PASTABA. [sitikinkite, kad Sildytuvo pagrindas neblokuoja prieigos prie maitinimo
tiekimo lizdo.
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,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuvo surinkimas

Surinkite kvépavimo kontira kaip aprasyta naudojimo instrukcijoje, pateiktoje su
pasirinktu kvépavimo kontaro rinkiniu.

ljungiant drékintuva, turéty pasigirsti vienas garsinis pypteléjimas.
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Naudotojo sasaja

Navigavimas ekrane

ReZimo juosta
Rodo esama rezima.

Budéjimo
mygtukas
ljungia / isjungia
budéjimo rezima.
Atjunkite nuo
maitinimo $altinio,
kad iSjungtuméte
drékintuva.

Meniu mygtukas

Pasiekite informacijos
ir techninés
priezidros meniu.

Rezimai

Invazini

3107

Frtwr Pt

I18skleidziamojo meniu
mygtukas
Pasiekite darbinj rezima.

|spéjamasis LED
indikatorius
|siziebia oranzine
spalva

>5 sekundems,
kai atsiranda
gedimas.

Numatoma rasojimo

temperatira

Numatoma pacienta
pasiekianciy dujy rasojimo
temperatara.

Galimi rezimai priklauso nuo prijungto kvépavimo kontdiro tipo. Kiekvieno rezimo
prieinamumas ir veikimo principai pateikiami zemiau.

Kvépavimo
kontiro
rinkinys

Rezimai

Suaugusiujy
ir pediatrinis
kvépavimo
kontidro
rinkinys

Invazinis reZimas skirtas Kaukeés reZimas skirtas

pacientams, kuriy
virSutiniai kvépavimo
takai yra apeinami
tracheostomija arba
endotrachéjiniu
vamzdeliu.

pacientams, kuriy
virSutiniai kvépavimo
takai nebuvo apeiti, o
duijos tiekiamos per
veido kauke ar pan.

,,Optiflow* reZzimas
skirtas pacientams,
kuriems reikalinga
kvépavimo terapija per
,Optiflow* sasaja.

Naujagimiy
kvépavimo
kontdro
rinkinys
(pgpildomi
rezimai
nejjungti)

Naujagimiy reZimas
skirtas naujagimiams,
kuriems reikalingas
kvépavimo palaikymas.

Naujagimiy
kvépavimo
kontdro
rinkinys
(papildomi
rezimai jjungti)

Invazinis

Invazinis reZimas skirtas
pacientams, kuriy
virsutiniai kvépavimo
takai yra apeinami
tracheostomija arba
endotrachéjiniu
vamzdeliu.

k| epae | Niv

CPAP | NIV rezimas
yra skirtas pacientams,
kuriy virSutiniai
kvépavimo takai
nebuvo apeiti ir kuriems
teikiama teigiamo slégio
terapija per sandary ar
nosies adapter;.

,,Optiflow* rezimas
skirtas pacientams,
kuriems reikalinga
kvépavimo terapija per
,Optiflow” sasaja.

,Optiflow
Oxygen*
rinkinys

,»Optiflow” reZimas
skirtas pacientams,
kuriems reikalinga
kvépavimo terapija per
,Optiflow" sasaja.
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Kai tam tikro tipo kvépavimo kontiro rinkiniams yra keli rezimai, pasirinkima galima
pasiekti naudojant isskleidziamojo meniu mygtuka.

Naudotojo sasaja
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Naudotojo sasaja

Komforto nustatymai

Su prijungta suaugusiyjy arba pediatrine jkvépimo $aka kaukés ir ,,Optiflow”
rezimais galima pakeisti tiksline temperatiira, kad baty sukurtos salygos, galincios
pagerinti paciento komforta.

Kai papildomi naujagimiams skirti rezimai yra jjungti, taip pat galima pakeisti
tiksline temperatdrg CPAP | NIV ir ,,Optiflow* rezimuose.

Galimi komforto nustatymai:

Suaugusiyjy L
ir Pediatrinis Naujagimiy

Rezimas  Numatytasis Vidutinis Zemas ReZimas  Numatytasis Vidutinis Zemas

Invazinis  37°C - - Naujagimiy 37 °C - -

Kauké 31°C 29°C  27°C Invazinis* 37°C - -

,Optiflow*  37°C 35°C  33°C  CPAP|NIV*37°C 34°C  31°C
,Optiflow™ 37 °C 35°C  33°C

* su jjungtais papildomais rezimais

Drékintuvas atstatys numatytaja temperatara, jei bus pakeistas rezimas arba
drékintuvas bus iSjungtas ir vél jjungtas. Techninés priezitros darbuotojai gali
pakeisti numatytaja kaukés, CPAP | NIV ir ,,Optiflow* rezimy temperatra techninés
priezidros meniu.



Ispéjamieji signalai

.F&P 950" kvépavimo dujy drékintuvas pasizymi vaizdiniais ir garsiniais
jspéjamaisiais signalais, jspejancius apie gydymo pertraukimus. Siuos
ispéjamuosius signalus generuoja iSmanioji jspéjamujy signaly sistema, kuri
apdoroja i$ jutiklio gaunama informacija bei jrenginio tikslines nuostatas ir palygina
$ig informacija su i$ anksto uzprogramuotomis ribomis.

B/

Ispéjamojo signalo tipas —

Tekstiné arba animaciné
mokomoji medzZiaga
Parodo pataisomajj veiksma -
Zr. kitame puslapyje pateikiama
lentele ,,|spéjamujy signaly
basenos*.

Nutildyti jspéjamajj
signala / atSaukti nutildyma
2 minutés.

Ispéjamieji signalai

Ispéjamujy signaly biisenos

Visos galimos jspéjamujy signaly blsenos nurodytos kituose puslapiuose ir visos
priskiriamos vidutinio ar Zzemo prioriteto kategorijoms.

Kadangi ,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuve néra paciento stebéjimo galimybés,
Sie pavojaus signalai laikomi techniniais drekintuvo veikimo rodikliais. Vienu metu
gali bti kelios jspéjamojo signalo bisenos; tokiomis salygomis drékintuvas naudoja
vidine reitingavimo sistema auksc¢iausio reitingo pavojaus signalui rodyti.

Vidutinio prioriteto jspéjamieji signalai buvo numatyti taip, kad juos baty galima
nustatyti vieno metro atstumu nuo Sildytuvo pagrindo, o jspéjamasis signalas bty
kartojamas po tris pypteléjimus kas penkias sekundes.

Zemo prioriteto jspéjamieji signalai buvo numatyti taip, kad juos baty galima
nustatyti vieno metro atstumu nuo Sildytuvo pagrindo, o jspéjamasis signalas baty
kartojamas po viena pypteléjima kas penkias sekundes.

Ispéjamujy signaly sistemos veikimo tikrinimas

A ISPE."MAS Nenuimkite kvépavimo kontaro kol jis prijungtas
prie paciento. Nesilaikymas gali pakenkti saugumui, jskaitant rimta paciento
suzalojima.

Norédami patikrinti jspéjamojo signalo funkcionaluma bet kuriuo metu, kai oro
drékintuvas yra jjungtas, ta¢iau neprijungtas prie paciento, pasalinkite Sildoma
kvépavimo vamzdelj. Sis veiksmas turety suaktyvinti vaizdinius ir garsinius
atsijungimo jspéjamuosius signalus. Jei kurio nors i$ signaly néra, drékintuvo
nenaudokite. Kreipkités pagalbos j savo aptarnavimo skyriy.

Netikeétai iSsijungus, drékintuvas atnaujina darbo rezima ir jspéjamujy signaly
nustatymus (i$skyrus algoritmais pagristus jspéjamuosius signalus) prie$
atstatyma, jei pertraukimas trunka maziau nei 30 sekundziy.
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Ispéjamieji signalai

Ispéjamujy signaly pirmumas: Vidutinis

ISPEJAMUJU SIGNALY BUSENOS REIKALINGAS VEIKSMAS

Atsijungimo jspéjamasis signalas
isijungia, kai drékintuvas nustato
ikvépimo kontaro atjungima.

Delsa: <10 sekundziy

Prijunkite jkvépimo kontdra ir iki galo
istatykite rezervuara, kad baty uztikrintas
visi$kas prijungimas.

Ispéjamasis signalas ,,Néra vandens
[sijungia, kai drékintuvas nustato, kad
rezervuare néra arba beveik néra
vandens.

Laikas iki jspéjamojo signalo generavimo
priklauso nuo darbo rezimo nustatyto
tasko ir srauto greicio, nes nuo jy
priklauso vandens garavimo greitis.

Delsa: <60 minuciy

Pakeiskite tuscig vandens maiselj.

Ispéjamasis signalas ,,Patikrinkite
nustatymus® aktyvuojasi, kai drékintuvas
aptinka pakartotine auksta temperatiirg
rezervuaro ileidimo angoje.

Ispéjamojo signalo riba yra 43 °C.

Laikas iki jspéjamojo signalo generavimo
priklauso nuo srauto greicio.

Delsa: >5 minutés

Patikrinkite sausajq linijg ir iSkvepiamo
oro $aka prijunkite  tinkamas jungtis ant
tékmes saltinio.

Zemos temperatiiros jspéjamasis
signalas jsijungia, kai drékintuvas
pakankamai ilgq laiko tarpa paciento
puséje arba rezervuaro isleidimo angoje
nustato Zemos temperataros blsena.

Ribiné jspéjamojo signalo verté yra 2 °C
Zemiau nustatytos temperatQros.

Laikas iki jspéjamojo signalo generavimo
priklauso nuo srauto greicio.

Delsa: >10 minuciy

Patikrinkite, ar drékintuva pasiekia
srautas, atitinkantis Sioje naudojimo
instrukcijoje nurodyta diapazona.

Patikrinkite drékintuvo nustatymus.

Aukstos temperatiiros jspéjamasis
signalas jsijungia, kai drékintuvas nustato
aukstos temperataros blseng paciento
puséje.

Ribiné jspéjamojo signalo verté yra

>43 °C temperatdra paciento puséje.

Delsa: <30 sekundziy

Patikrinkite, ar drékintuva pasiekia
srautas, atitinkantis Sioje naudojimo
instrukcijoje nurodyta diapazona.

Patikrinkite jungtis prie srauto $altinio.
Patikrinkite drékintuvo nustatymus.

Kasetés atjungimo jspéjamasis signalas
isijungia, kai drékintuvas nustato, kad
jutiklio kaseté néra prijungta prie elektros
Saltinio.

Delsa: <10 sekundiiu

Prijunkite jutiklio kasete.

is signalas
isijungia, kai drekintuvas aptlnka galima
kvépavimo kontdro gedima.

Delsa: <10 sekundziy

Pakeiskite kvepavimo kontra, kai tai
padaryti saugu.
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B2-1 LIETUVIY

Ispéjamujy signaly pirmumas: Vidutinis

|SPEJAMUJY SIGNALY BUSENOS | REIKALINGAS VEIKSMAS

Ispéjamasis signalas ,,Reikalinga
atlikti technine prieZilirg“ jsijungia, kai
drékintuvas nustato galima gedima, dél
kurio reikia atlikti drékintuvo technine
priezitra.

Delsa: nuo 10 sekundziy iki 5 minuciy

Kuo greiciau iSjunkite drékintuva, jo
nebenaudokite ir susisiekite su technikos
specialistu.

|spéjamojo indikatoriaus LED lemputé
isiziebia, kai drékintuvas nustato, kad
drékintuve yra galimas gedimas, o
ekranas neveikia.

Delsa: <10 sekundziy

Kuo greiciau i$junkite drékintuva, jo
nebenaudokite ir susisiekite su technikos
specialistu.

Kasetés autentifikavimo jspéjamasis
signalas jsijungia, kai drékintuvas
neatpazjsta jutiklio kasetés.

Tokiu atveju naudotojas gali nuspausti
,Priimti“, kad patvirtinty, jog jutiklio
kaseté néra patvirtinta ,,Fisher & Paykel
Healthcare*.

Ekrano apacioje desinéje bus rodoma
jutiklio kasetés autentifikavimo trikties
piktograma.

Norédami pasalinti jutiklio kasetés
autentifikavimo trikties piktograma,
susisiekite su technikos specialistu, kad
kuo greiciau pakeisty jutiklio kasete.

Kasetés eksploatavimo trukmés
ispéjamasis signalas sijungia, kai
drékintuvas nustato, kad jutiklio kaseté
virsijo rekomenduojama eksploatavimo
trukme.

Jutiklio kasete reikia pakeisti pasitaikius
kitai progai, kai tai padaryti yra saugu
(kai nenaudojama pacientui).

Delsa: 15000 valandy naudojimo arba
7 metai nuo pagaminimo datos,
nesvarbu kuri ankstesné.

Jei jspéjamasis signalas pristabdytas, jis

vél pasirodys po 4 valandy.

Paspauskite mygtuka ,,Pristabdyti
ispéjamajj signalg“, kad nepaisytuméte
ispéjamojo signalo ekrano rodinio.

Kreipkités j technikos specialista, kad kuo
greiciau pakeisty jutiklio kasete.

Ispéjamujy signaly pirmumas: Zemas

|SPEJAMUJU SIGNALY BUSENOS | REIKALINGAS VEIKSMAS

Adapterio patikrinimo j:

signalas jsijungia, kai drékintuvas
aptinka, kad iskvepiamo oro Sildymo
vielos adapteris yra atjungtas.

Pastaba: Pagal numatytajj nustatyma, Sis
[spéjamasis signalas yra isjungtas. Jis gali

bati jjungtas paslaugy meniu.
Delsa: <20 sekundziy

Prijunkite iSkvepiamo oro Sildymo
vielos adapterj tarp jutiklio kasetés ir
iSkvepiamo oro kontairo.
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Ispéjamieji signalai

Informaciniai signalai

Pranesimo tipas

P Simo turinys
Parodo pataisomajj
veiksma - zr. toliau pateikta
informaciniy signaly lentele.

Fakeiskite jutikliy kasete. Kasete
pasibaigs po 2 dieny

Nutildyti jspéjamajj ————

signala / at3aukti
nutildyma

INFORMACINIAISIGNALAI

Kasetés eksploatavimo trukmés
ispéjimas jsijungia, kai drékintuvas

GALIMI VEIKSMAI

Paspauskite mygtuka ,,Priminkite véliau®,
kad nepaisytuméte jspé&jimo ekrano

nustato, kad jutiklio kaseté artéja prie rodinio.

rekomenduojamos eksploatavimo
trukmés pabaigos.

Siuo metu likusi jutiklio kasetes

Kreipkités j technikos specialista, kad kuo
greiciau pakeisty jutiklio kasete.

eksploatavimo trukmeé yra ménuo, todél

jutiklio kaseté turéty bati pakeista.
Delsa: 30 dieny iki eksploatavimo

pabaigos ir veél pasirodys kas 24 valandas
arba kas 8 valandas, jei liko maziau nei

7 dienos.
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Informacijos ir techninés prieziiiros meniu

Galimybiy ekrano rodinys

Ekrano rodinyje ,Galimybés” pateikiama papildoma informacija apie oro
drekintuva, kurig galima pasiekti paspaudus mygtuka ,Meniu®. Palietus kiekvieng
parinktj, galima narsyti ekranus.

Operacings furkjos

o ()

Techninés priezitros funkcijos yra apsaugotos slaptazodziu, jas gali pasiekti tik
techninis personalas. Daugiau informacijos ieSkokite gaminio techniniame vadove.

PASTABA. Informacijos katalogo operaciniy funkcijy puslapyje rodomi rodmenys
yra papildoma informacija, pateikiama tik trik¢iy alinimo tikslais. Sios vertes nera
skirtos paciento gydymui parinkti ar paciento diagnozei nustatyti.
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Informacijos ir techninés prieziiiros meniu

Ekrano uZrakinimo funkcija
,,F&P 950 Sildytuvo pagrindo ekranas gali

bati uzrakinamas, kad baty iSvengta

netyciniy rezimy ar nustatymy pakeitimy. Sekite Zemiau nurodytas instrukcijas, kad

ijlungtuméte ar isjungtumete $ia funkcija:

1VEIKSMAS | 4 VEIKSMAS

Spustelékite piktograma ,,Meniu*
apatiniame kairiajame ,,Pagrindinis”
ekrano kampe, kad patektuméte j
,Galimybés” ekrana.

2 VEIKSMAS

Spustelékite ir laikykite ,Uzrakinti
piktograma.

Agtarnsenat

Laikykite paspaude piktograma iki kol
atgalinio skai¢iavimo animacija bus
atlikusi vieng pilng apsisukima.

Kai ekranas yra uzrakintas, rodoma
LUzrakinti“ piktograma.

<y Invazinis

K

3VEIKSMAS 5 VEIKSMAS

Norédami atrakinti ekrana, spustelékite
spynelés piktograma vieng karta.

Invazinis

b

B

Piktograma pasikeis | ,,Atrakinti®.
Spustelékite ir laikykite , Atrakinti
piktograma.

Laikykite paspaude piktograma iki kol
atgalinio skaiCiavimo animacija bus
atlikusi vieng pilng apsisukima.

Kol drékintuvas yra atrakintas, jis grj$ |
pagrindinj ekrang ir naudotojas galés
pakeisti rezima ar nustatymus.

4y | Invazinis

31.0°
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Valymas ir prieZiiira

Valymas

Nuvalykite Sildytuvo pagrinda, jutiklio kasete ar iskvépimo Sildymo vielos adapterj
Sluoste, sudrékinta izopropilo alkoholiu arba neutraliu plovikliu. Prie$ valydami,
visada atjunkite drékintuva nuo maitinimo Saltinio.

PASTABOS:

+ Negalima panardinti ir autoklavuoti Sildytuvo pagrindo, jutiklio kasetés ar
iSkvépimo Sildymo vielos adapterio.

+ Nepurkskite skyscio j ventiliacijos angas ar elektros jungtis. Nesilaikant $iy
nurodymu, drékintuvas gali blti nepataisomai sugadintas.

Reguliari prieziiira

I1Ssamus techninis aprasymas, jskaitant jprastos priezidros ir techninés priezidros
duomenis, pateikiamas gaminio techniniame vadove, kurj galite gauti i$ tiekéjo arba
,Fisher & Paykel Healthcare".

A ISPEJlMAS: Visus gaminio techninés prieziros ir priezitros darbus
reikia atlikti laikantis drékintuvo techninio vadovo. Nesilaikant jspéjimy, gali
pablogéti drékintuvo eksploatacinés savybés ir kilti pavojus saugai (jskaitant galima
sunky suzalojima).
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Ispéjimai, perspéjimai ir pastabos

A ISPEJIMAI

Prie$ naudojant jranga, Zr. naudojimo instrukcijas, skirtas kvépavimo konttrams,
adapteriams ir priedams. Nesilaikant jspéjimy, gali pablogéti drékintuvo
eksploatacinés savybés ir kilti pavojus saugai (jskaitant galima sunky paciento
suzalojima).

« Sis produktas yra sukurtas ir patikrintas naudoti tik su ,Fisher & Paykel
Healthcare” patvirtintais priedais ir atsarginémis dalimis. Neleistini priedai ar
atsarginés dalys, naudojami kartu su drékintuvu, gali pakenkti drékintuvo veikimui
arba saugumui (jskaitant galima didele Zalg pacientui) arba nulemti didesnes
elektromagnetines emisijas ar sumazéjusj elektromagnetinj atsparuma, dél ko jis
gali tinkamai neveikti.

« Sis gaminys yra skirtas tiekti ora ir (arba) deguoni. Jis netinka degiems anestezijos
dujy misiniams ar helio ir deguonies dujy misiniui tiekti. Nesilaikant jspéjimuy, gali
pablogéti drékintuvo eksploatacinés savybés ir kilti pavojus saugai (jskaitant
galima sunky paciento suzalojima).

« Drékintuvas visada turi bati pastatytas lygiai ir Zemiau nei pacientas. Nesilaikant
ispejimuy, gali pablogeti drékintuvo eksploatacinés savybés ir kilti pavojus saugai
(iskaitant galima sunky paciento suzalojima).

« Prie$ naudodami apziGrékite, ar komponentai ir priedai néra pazeisti, ir, jei
sugadinti, juos pakeiskite. Naudojant pazeistus komponentus arba priedus, gali
pablogéti drékintuvo eksploatacinés savybeés ir kilti pavojus saugumui (jskaitant
galima sunky suzalojima).

« Visada turi bati taikoma atitinkama paciento stebéjimo procedira (pvz.,
prisotinimas deguonies). Nestebint paciento (pvz., nutrkus dujy srautui) kyla
pavojus sukelti sunky suzalojima ar net mirtj.

« Nelieskite elektros jung¢iy ir paciento vienu metu. Nesilaikymas gali padaryti
didele Zala.

«  Drékintuvo naudojimas ne rekomenduojamomis darbo salygomis (kaip aprasyta
Sioje naudojimo instrukcijoje) gali pakenkti drékintuvo veikimui arba saugumui
(jskaitant galima paciento suzalojima).

« Stebékite kontdro kondensata kas $esias valandas, kad iSvengtuméte uzsikimsimo
ar skyscio kaupimosi. Jei reikia, iSleiskite jj. Nesilaikant jspéjimuy, gali pablogéti
drékintuvo eksploatacinés savybés ir kilti pavojus saugai (jskaitant galima sunky
paciento suzalojima).

« Pasalinkite visus uzsidegimo $altinius, tokius kaip: cigaretés, atvira liepsna ar
medziagos, kurios lengvai uzsidega esant didelei deguonies koncentracijai.

« Vykdykite deguonies prietaiso tiekéjo instrukcijas; laikykite deguonies
reguliatorius, cilindry voztuvus, vamzdelius, jungtis ir visa kita deguonies jranga
toliau nuo alyvos, riebaly ar riebiy medziagy. Esant salyciui su auksto slégio
deguonimi, galimas savaiminis smarkus uzsiliepsnojimas.

« Netoliese drékintuvo veikiantys auksto daznio chirurginiai aparatai, trumpujy
bangy arba mikrobangy jranga gali neigiamai paveikti jo veikima. Jei taip atsitinka,
drékintuva reikia pasalinti i$ tokiy jrenginiy srities.

« Nenaudokite Sio gaminio magnetinio rezonanso tomografo (MRT) skaitytuve ar
Salia jo.

« Nejunkite Sio drékintuvo tiesiogiai j medicininiy dujy dujotiekio sistema.
Drékintuvas yra skirtas jj prijungti prie ventiliatoriaus arba dujy maisytuvo, kad
bty kontroliuojamas dujy slégis ir srauto greitis. Nekontroliuojant dujy tiekimo
gali pasireiksti slégio sukeltas pazeidimas pacientui.

«  Sios jrangos nereikety naudoti prie ar ant kitos jrangos, nes dél to gali sutrikti jos
veikimas. Jei toks naudojimas yra reikalingas, stebékite visa jranga ir jsitikinkite,
kad ji veikia normaliai.
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Ispéjimai, perspéjimai ir pastabos

A PERSPEJIMAI

« |sitikinkite, kad Invazinis rezimas nustatytas pacientams, kuriems apeinami
kvépavimo takai. llgalaikis sumazéjusios drégmeés poveikis pakenks pacientui,
iskaitant sumazéjusj mukociliarinj klirensa, atelektaze ar plauciy uzdegima.

+ Nelieskite karsto Sildymo plokstés, rezervuaro pagrindo ar zondy pavirsiaus.
Nesilaikant reikalavimy, kyla pavojus nudegti oda.

PASTABOS

« Drékinimui naudokite sterily USP (Jungtiniy Valstijy Farmakopéja) vandenj arba
jam lygiavertj. Pridéjus kity medziagy, gali bati neigiamas poveikis.

« ,F&P 950" kvépavimo dujy drékintuve yra integruota programinés jrangos
sistema, kuria ,,Microsoft” licencijavo , Fisher & Paykel Healthcare®. Licencijoje
yra tam tikry apribojimu, susijusiy su ,,F&P 950 kvépavimo dujy drékintuvo
naudojimu. Norédami gauti daugiau informacijos apie tokius apribojimus,
apsilankykite www.fphcare.com/microsoftlicensing.

« Sios jrangos iSlaky charakteristikos padaro ja tinkama naudoti industrinese
srityse ir ligoninése (CISPR 11 klasé A). Jei naudojama gyvenamojoje aplinkoje
(kur dazniausiai reikalaujama CISPR 11 klasé B), $i jranga gali neuZtikrinti tinkamos
apsaugos nuo radijo rysiu valdomos komunikacijos tiekéjy. Naudotojui gali reikéti
imtis pagerinimo veiksmu, tokiy kaip pakeiciant ar perorientuojant jranga.

+ Jeigu naudojant Sig priemone jvyko rimtas incidentas, praneskite apie tai savo
vietiniam ,,Fisher & Paykel Healthcare* atstovui ir Europos Sajungos $alims naréms
bei savo Salies kompetentingai institucijai.
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Simboliy paaiskinimas

© [ W o &

Vadovaukités
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sauga

Partijos
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Naujagimiy Jutiklio Jutiklio
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e
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Gaminio specifikacijos

Sildytuvo pagrindo Specifikacijos

Matmenys
(tik Sildytuvo
pagrindas)

240 mm (gylis) x 154 mm (plotis) x 253 mm (aukstis)

Svoris (tik Sildytuvo
pagrindas ir
maitinimo laidas)

345 kg

Maitinimo daznis

50 /60 Hz

Maitinimo jtampa

950AXX' 230 V
950JXX' 115 V

maitinimo laido
ilgis

950GXX'100 V
Galingumas 350 VA
Maksimalus 33m

Garso slégio lygis

|spéjamieji signalai virsija 45 dbA 1 m atstumu

Garsinio
isqéiamojo signalo
pr

120 sekundziy

Maksimali tiekiamy
dujy temperatiira

43°C

Laikas iki
nustatytos
temperatiiros
(reikalingas dujy
srautas)

<30 minuciy

Maksimali

P [}
kontiiro pavirsiaus
temperatiira
(darbinés dalies)

44 °C

Komponento
tarnavimo laikas

Sildytuvo pagrindas: 7 metai

Suaugusiyjy Pediatrinis Naujagimiy
Drégmés Invazinis rezimas: |Invazinisrezimas: [Naujagimiy rezimas:
rodikliai (iSskyrus  |>33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
drékintuvo Kaukes rezimas: Kaukes rezimas: Invazinis rezimas:
ispéjamajj signala, |>12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
elektros tiekimo  |,,Optiflow* reZimas: |,,Optiflow* reZimas: |CPAP | NIV reZimas:
sutrikima arba >12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
elektromagnetinius ,,Optiflow* reZimas:
trikdZius) >12 mg/L
Veikimo I inis rezi is rezimas: Naujagimiy reZi
srauto greitis 5-60 L/min. 1-60 L/min. 0,5-40 L/min.
(L/min., STPD) Kaukés rezimas: Kaukeés reZi inis reZi
5-120 L/min. 1-60 L/min. 0,5-40 L/min.
,,Optiflow ,,Optiflow CPAP | NIV
5-70 L/min. 1-60 L/min. 0,5-40 L/min.
,,Optiflow* reZzimas:
0,5-36 L/min.

XX reiSkia Salies koda
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Darbinés salygos

SPECIFIKACIJA | USIYJy | PEDIATRINIS IR NAUJAGIMIY

Kambario o 96 0

temperatlra 18-26°C 20-26°C

Gaunamy dujy Maziausia = kambario

temperatra temperatdra, Maziausia = kambario temperatdra,
maksimali =10 °C vir$ maksimali =10 °C virs kambario
kambario temperattros temperatdros (esant 30 %
(esant 30 % santykinei santykinei dréegmei)
drégmei)

Operatoriaus <I'm nuo Sildytuvo <1I'm nuo $ildytuvo pagrindo

padétis pagrindo

Atmosferos Maziausiai 70 kPa (atitinka | Maziausiai 70 kPa (atitinka

slégis: didziausig 3000 m aukstj | didziausia 3000 m aukstj virs

virs jaros lygio)
Daugiausiai 106 kPA

jaros lygio)
Daugiausiai 106 kPa

Laikymo salygos

SPECIFIKACIJA VERTE

Temperatira -20-60 °C
o 10-95 % santykiné drégme,
Drégme nesikondensuojanti

Salinkite pagal nacionalinius elektros ir elektroninés jrangos reikalavimus.
Atkreipkite démesj, kad li¢io elementy baterija yra integruota j jutiklio kasete.
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WHaukaumm 3a ynotpe6a

PecnvpaTtopHUOT oBnaxHyBay F&P 950 e HameHeT fja 06e36ean

TOMAVIHA W BNaXHOCT Ha pecnvpaTopHUTe racoBy KOV Ce J0CTaByBaaT 40
nauueHTuTe. Toj e HameHeT 3a ynoTpe6a Bo NpodecroHanHu 34paBCcTBEHN
YCTaHOBM O/ CTPaHa Ha 3paBCTBEH PaBGOTHUK.

MpyHUMN Ha pa6oTa

PecnvpaTtopHUOT oBnaxHyBay F&P 950 o6e36esyBa TOMINHA U BAAXHOCT
Ha MeAVILIVIHCKMTE racoBy Taka LITO racoT MOMUHYBa H13 KOMopa Co
3aTor/ieHa BO/Aa 1 3aTOM/EHN LieBKU 3a JULLeHe.

KonnumnHaTa Ha Tomn/ivHa ce KOHTPO/IMpa BP3 OCHOBA Ha TeMrepartypara
Haracot MepeHa Ha pa3/IM4yHn AeN0BU Ha OBN1aXKHYBA4YOT.
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Cofip>kKMHa Ha NaKyBameTo

F&P 950 OcHoBa Ha rpejayoTt

AopaToumn 3a KOMNETUPakbE Ha
pecnupaTopHMOT oBNna>xHyBa4 F&P 950

MaTpoH 3aceH3opoT F&P 950
(np., 950S01)

Ka6ensaHanojyBawe
(np., 950XPE)

MoHTupame Ha onpemaTa KomnneT 3a gnwiere F&P 950
(np., 900MR030) (np., 950A81, 950N80)

= —

ApanTep 3a>kuML,a 3a rpeewe Co eKcnupaTopeH rpejay F&P 950
(np., 950X00)
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MocTaByBake Ha pecnpaTOpHUOT oBNaXKHyBay F&P 950

MpukaveTe ro kabesoT 3a HaMojyBaks€ V1 4PXayoT Ha kabesioT 3a
HarojyBak-€e Ha OCHOBaTa Ha rpejayor.

OcHoBa Ha rpejayor

Ap>Xay 3a MOHTUPaKe

Ap>xay Ha ka6en
3aHanojyBakbe ——— o
Jlp>ka4oT Ha kabenoT 3a -
HarnojyBatse crpeyyBa HeHamMepHO

NcKNyYyBakbe Ha kabenoT 3a

Hanojysame. [loTpebeH BpTexeH
MOMeHT Ha wpadoT: 0,8 +0,3Nm

Ka6ensa
HanojyBawe

MprikayeTe ro NaTPOHOT 3a CEH30POT Ha OCHOBATa Ha rpejayoT.

A NPEAYNPEAYBAME

OcHoBaTa Ha rpejayoT Mopa Aa 61ae MOHTUPaHa Ha NPULBPCTYBaY 3a
onpema Koj Moxe Aa Apxu 4 kg. HeMoxHOCTa fja Ce CMOIHN 0BOj YCN0B
MoXe Aa floBe/ie A0 OLUTeTyBak€e Ha NPULBPCTYBaYOT Ha onpemata v
OCHOBaTa Ha rpeja4oT 1 NoTeHLMjanHo Ja My HaHece Ceprio3Ha LUTeTa Ha
nauneHToT.

HAMOMEHA: OcurypeTe ce Aeka OCHOBaTa Ha rpejayoT He ro 610kupa
nNpUCTanoT A0 NPVK/YYOKOT 3a CTpyja.
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MoctaByBake Ha pecnpaTOpHUOT oBNaXKHyBay F&P 950

MocTaBeTe ro CMCTEMOT 3a AVLLEH:E KaKo LUTO e OM1LIaHO BO
VIHCTPYKLMUTE 3@ KOPUCHUKOT AOCTaBEHM CO 046paHNOT KOMMNJIeT Ha
CNCTEM 3a ANLLEHE.

Kora Ke ro BK/lyumTe 0BIaXKHYBa4oT, Ke Ce Uye eJHOKpaTeH KyC 3ByUeH
curHan.
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KopuvcHUuKku nHtepodejc

HaBurauwuja Ha ekpaHoT

Konue 3a nafauko MeHu

BaHep 3a pexxum

To npvikaxysa Mpwuctan 4o pexnmoT 3a
MOMEHTA/IHVOT PeXMUM. pacota.

Konue3a LED BHMMaHue
MUupyBake —— > CBeTHyBa
BksyyeTe ro ; XOMOreHo

Kon4eTo 3a 37 U L nopToKanoBo
MupyBakbe on/off. . 3a>5 ceKyHAN
Wcknyyete ro = Kora Ke ce

0/, U3BOPOT Ha nojaeu coctoj6a
HanojyBatbe 3a Ha aedekT.
JaroucknyynTe
OBJ/IaXHYBaYOoT.
Konue3zameHn MpoueHeTa TOUuKa Ha
MpucTan go nHpopmaummn opocyBamwe
NYCNy>XHU MeHuja. MpoueHeTa Touka Ha
0pOoCyBaH-€ Ha racoT Koj
CTUrHyBa A0 NaLVeHTOT.
Pexxumn

AOCTaI’IHVITe pexnmMmun Ke 3aBucaT O TUNOT Ha NPUKNYHYEHUNOT CUCTeM
3a AULerse. [loCTanHoCTa U MPMHLUMIUTE Ha paboTa 3a CeKoj PeXUM ce
NpUKaxaHu NoAony.

Komnner3a

Averwe Pexxumu

AVLLeHbe 33

BO3PaCcHN 1 WNHBa. T P comacka Optiflow pexxumot

neAvjaTprickm PEXMNM e HaMeHeT 3a e HaMeHeT 3a € HameHeT 3a
NauneHT Y ropHN NauyneHT YAW ropHU naumneHTn ko
AVNWHM NaTUwTa ce  AUWHW NaTuiTa He  UMmaat n0Tpe6a
MPEMOCTEHN 6UN0  Ce MPEMOCTEHY, TYKY OA PecriMpaTopHa
€O TPaxeocTomMa WM MpKMaart rac npeky  Teparnwja npeky
Co eHAOTpaxeaneH  Macka3anvue unn  Optiflow uHTepdejc.
Ty6YyC. CANYHO.

AVLLetbe 33

HOBOPOAEHUYNHA Pexxum 3a
(oHeBO3MOXeHy HOBOPOAEHUMHA
JononHuTenHy € HaMeHer 3a

HOBOPOAEHYMNHA Ha
pexumy) Kou I/IpM g notpe6Ha

pecnvipatopHa

noajpLuka.
AVLuerbe 33 y
HOBOPOAEHUMHba VIHBa3MBHMOT CPAP|NIVpexxum  Optiflow pexxumoTt
(0BO3MOXEHM PEXMNM e HaMeHeT 3a e HaMeHeT 3a € HameHeT 3a

JAOMNONHUTENHN NauneHT Y ropHN nauyeHTn Yum ropHn nauneHTn ko
AVNWHM NaTvwTa ce  AUWHW NatuwiTa He  Maart nmpeﬁa

pex1mu) MPEMOCTeHN 61Un0  bre 33061KONEHN - OA PECrIMpaTopHa
€O TpaxeocToMa WM MpyMaar Tepanuja co Tepanuja npeky
€O eHAOTPaxeaneH  MO3UTUBEH NpuUTcoK Optiflow MHTepdejc.
Ty6YyC. npeky 3anevareH uam
HazaneH UHTepoejc.
KuncnopoaeH
Komnnet Optiflow

Optiflow pe>xumot
€ HameHeT 3a

NaLveHTN Kou
vmMaat notpeba

0/} pecnupaTopHa
Tepanuja npexy
Optiflow nHTepdejc.
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KopuvcHUuKku nutepoejc

Kora noctojat noseke pexvnmu 3a eZieH BUJ Ha KOMIIJIET 33 AULLEH€,
1360pOT MOXe Zja Ce Hanpasu NpeKy KON4eTo o4 onaray4koTo MeHu.
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KopuvcHUuKku nHtepodejc

MNocTaByBaka 3a yAOGHOCT

Co noBp3aH BO3paceH Nau NeanjaTpuUckin MHCMMPaToOpeH eKCTpeMUTeT,
MOXHO € Zla Ce MPOMEHW LieiHaTa TemnepaTypa Bo pexumunTte Macka

1 Optiflow, 3a Aa ce 06e36eaaT ycnoBK LUTO MOXAT Aa ja NOTTUKHAT
yAOBHOCTa Ha NaLNeHTOT.

Kora ce 0BO3MOXeHW A0MONHNUTENHN PeXUMI 38 HOBOPOAEHUMNHa, MOXHA
e 1 npoMeHa Ha LienHaTa Temrepatypa Bo CPAP | NIV v Optiflow.

§
o
&

JlocTanHuTe nocTaByBakrba 3a yA06HOCT ce:

3aBo3pacin

TeaujaTpHCkM Heonatanen

Pexxum CranpappHa CpepHa Hucka  Pexxum CranpappHa CpepHa  Hucka

VHBasvBeH 37°C - - HeoHarane 37°C -

Macka 31°C 29°C 27°C Uwsasusen™ 37 -

Optiflow 37 35°C 33°C  (PAP|NIV* 37°C 34 31°C
Optiflow* 37°C 35 33°C

* 0 0BO3MOXEHI JONOMHUTENHY pexummn

OBnaxKHyBa4oT Ke ce BpaTyi Ha CTaHAAapHO NocTaBeHaTa Touka ako ce
NPOMEHU PEXUMOT UV aKo Ce NCKJTyUU OBNaXKHYBaYOT U MOBTOPHO ce
BKJ/lyum. [0CTOM MOXHOCT 3a CepBrCepUTE Aa ja NPOMeHaT CTaHAapAHaTa
Touka 3a pexxumuTe co Macka, CPAP | NIV 1 Optiflow Bo cepBUCHOTO MeHMW.
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Anapmn

CurHanv sa anapm

PecnunpatopH1oT oBnaxxHyBay F&P 950 nMa BU3yenHu 1 CAyLLIHWU anapmm
3a anpeaynpeAar kora Ma npekvHu Bo TpeTMaHoT. OBrie anapmm
cereHepupaar o4 HTeIMreHTeH afapMeH CUCTeM, Koj rv obpaboTysa
MHOOPMaLMNTE 0 CEH30pUTE 1 LIeIHNTE NOCTaBKM Ha eAvHULaTa U T
cnopezysa oBue MHGOPMaLIMK CO MPETXOAHO NPOrpaMmupaHnTe rpaHnLn.

Bupganapm ————

TyTopujanco Tekct
nnn aHumaumja
MokaxyBa nonpaeHa
akuuja - AW ja Tabenata
,YC/I0BW 3a anapM” Ha
cneAHaTa cTpaHuua.

Wcknyun/sknyun
anapm
2 MUHYTW.

Anapmn

Ycnosu 3a anapm

CrTe MOXHW YCNIOBY 3@ anapMu ce HabpoeHU Ha ClefiHUTe CTPaHULVY 1
cuTe ce KnacmduLMpaHmn Kako CPeAHU UK HACKW NPUOPUTETN.

Bugejkn pecnmpaTtopHUOT oBRaxHyBady F&P 950 He BklydyBa cnejere

Ha NayeHToT, OBME anapMu ce cMeTaaTt Kako UHAUKaTOpU Ha |/|3BeA68Ta
Ha 0BN1aXHyBaYyoT. [OCTOM MOXHOCT UCTOBPEMEHO /ja Ce NnojaBaT noseke
YCIOBY 3a anapm; Noj oBrie yCI0BY OBNaXHYBauY0T KOPUCTU BHaTpeLLeH
CMCTeM 3a PaHrvipakbe 3a Aa rvi Mprikaxe HajB1UCoKO PaHrpaHyTe anapmu.

AnapmuTe CO CpejieH NPUOPMTET Ce An3ajHUpaHK 3a Aa 6rgat
AeTeKTVPaHN BO PaMKM1Te Ha efleH MeTap o/ rpejHaTta 6a3a, Taka LTo
anapMHVOT CUTHa € TPY KYCK CUTHANW LITO ce MOBTOPYBaaT Ha cekou
neT ceKyHAW.

AnapmMuTe CO HU30K NPUOPUTET Ce AM3ajHMpPaHN 3a Aa BUAAT AeTeKTMPaHn
BO paMKuWTe Ha eZleH MeTap o4 rpejHaTa 6a3a, Taka LUTO anapMHWOT CUrHan
e e/leH KyC CUrHas LUTO ce NMOBTOPYBa Ha CEKOW MeT CeKYHAM.

MpoBepka Ha GYHKLMNOHAIHOCTA HA aNlaPMHUOT CUCTEM

A nPE,CI,ynPE,CI,YBAH:E: He oTcTpaHyBajTe ro cuctemorT 3a
AVilLetbe Kora e NOBP3aH CO NaLMeHTOT. HermountyBareTo MoXe Aa ja
3arposu 6e3begHOCTa, BKJIyUYyBajKN CepMO3Ha LUTeTa Ha NaLueHToT.

3a fla ce npoBepy GyHKLIMOHANHOCTA Ha anapMoT, OTCTpaHeTe ro
3aTon/IeHNOT Ty6yC 3a Avlere BO Koe 6uno BpemMe jojeKa e BKyYeH
OBJIaXXKHYBa4oT, HO He e NOBP3aH 3a NnauuneHToT. OBaa akuyja ke

I aKTUBMpa BU3YeNHUTE U CyLLIHWTe anapmu ,Vicknyuysare”. AKo

€ 0TCyTeH Koj 6110 04 CUrHaNNTe, He KOPUCTETE o OBNlaXKHYBaYoT.
KoHTaKTUpajTe co 044eN0T 3a CepBUC 3a MOMOLLL.

Bo cnyuaj Ha HeouekyBaHO NCKAYYyBakse, 0B/IaXHYBaYOT Ke NPoA0XM
CO PeXMMOT Ha paboTa 1 NOCTaBKUTE Ha anapmuTe (OCBEH anapMuTte
6a3vpaHn Ha anropuTMK) Npe/j peceTmpareTo, ako MPeKNHOT e noman
V1 eAHaKoB Ha 30 cekyHAW.
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Anapmn

MpuopuTteT Ha anapm: CpegHa

YCNNOBU3AANIAPM BAPAHA AKLIMJA

Anapmot UcknyuyBame ce
aKTMBMPa Kora OBAaXHyBauoT
Ke OTKpUe NCKTyYdyBakbe Ha
VHCMVPATOPHUOT CUCTeM.

3agouHyBamse: <10 cekyHAn

Bisyuerte ro MHCNMpaTopHUOT CUCTEM
1 BHecCeTe Ja Komopara Lie/IoCHO 3a
KOMMIETHO NOBpP3yBak-e.

Anapmot Hema Boaa ce aKkTuBMpa
KOra oBna>xxHyBay4oT Ke OTKpue Aeka
KOMOpaTa e npasHa uav ckopo npasHa
6e3 Boga.

Co3/,aBatbeTO Ha CUrHas Bpeme-Ao-
anapM 3aBu1Ccu 0/, 33/3/,eHaTa TouKka
Ha PEXUMOT Ha paboTa U CTankuTe Ha
npoToK, brAejk Tve ja oapesyBaaT
cTankata Ha ncnapyBatbe Ha BoJaTa.

3agouHyBame: <60 MUHYTN

3ameHeTe ja Mpa3HaTa Keca co Boja.

Anapmort lpoBepeTe nocraByBake
ce aKTVBMPa Kora OBNIaXHyBadoT

Ke OTKpue NoBTOpeHa cocTojba Ha
nokayeHa Temnepartypa Ha 3ne3ot
o/, KomoparTa.

Mparot Ha anapmoT e 43 °C.

Co3aBaH€eTo Ha CUrHas Bpeme-40-
anapm 3aBnCK 04 CTankKnTe Ha MPOTOK.

3ap0LHyBatbe: >5 MHYTU

MpoBepeTe ganvi cyBaTa MMHWja 1
€eKCMPATOPHIOT EKCTPEMUTET Ce
NoBp3yBaaT Co NPaBUHUTE NOPTY
Ha V3BOPOT Ha MPOTOK.

AnapmoTt Hucka Temnepartypa

Ce aKTVBMpa Kora OB/laXKHyBauoT
Ke oTKpwue cocTojba Ha H1Cka
Temnepartypa Kaj NauvieHToT Ui Ha
KOMOPHWOT 13N1e3 38 KOHTUHYMpPaH
nepuroj Ha Bpeme.

Mpar 3a anapmort e 2 °C nog,
3aja/leHaTa TouKa Ha Temneparypara.

Co3paaBarbeTo Ha cvrHan Bpeme-40-
anapMm 3aBMCK 04 CTanknTe Ha MPOTOK.

3agouHyBamse: >10 MUHYTU

MpoBepeTe fanvi oBNaXHyBa4oT
npymMa NpOTOK BO OMCEroT Koj e
NOCTaBeH BO UHCTPYKLWVTE 3a
KOPWCHVIKOT.

TpoBepeTe ro NocTaByBar-eTO Ha
OBJ/1aXKHYBa4yoT.

AnapmoT Brcoka TemnepaTtypa
ce aKTUBYIPa KOra OB/IaXKHYBaYuoT
Ke 0TKpUe coCToj6a Ha BIUCOKa
TemnepaTypa Kaj MaLyveHToT.

Mpar 3a anapMoT e TemrepaTypa Kaj
naumeHToT >43 °C.

3apouHyBamse: <30 ceKyHAN

MpoBepeTe fanv OBNAXHYBAYOT
np1Ma NpoTOK BO OMCEroT Koj &
NoCTaBeH BO UHCTPYKLWWTE 3a
KOPUCHWKOT.

MpoBepeTe r KOHeKUMUTE Co
MN3BOPOT Ha NPOTOK.

MpoBepeTe ro NocTaByBabETO Ha
OBJ/1XKHYBA4YO0T.

Anapwmot UcknyuyBare Ha
NaTPoOHOT Ce aKTMBKMpa kora
OBJ/IaXKHYBa4OT Ke OTKpue Aeka
NaTPOHOT 3a CeH30pOoT He e NoBp3aH
o cTpyja.

3agouHyBamse: <10 cekyHan

MoBp3eTe ro NaTpoHOT 3a CEH30POT.

AnapmoT l'peLuka Bo Ty6ycoT ce
aKT1BMPA KOra OBNAXHYBAYOT Ke
oTKpVie noTeHUmjaneH AedekT Bo
CVCTEMOT Ha AuLiierbe.

3agouHyBamse: <10 cekyHAn

3aMeHeTe ro CYICTEMOT 3a AVLLieHe
Kora Ke e 6e36e4HO Aa ce Hanpaswi
Toa.
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MpuopwuTteT Ha anapm: CpeaHa

YCNIOBU3AANIAPM BAPAHA AKLIMJA

Anapmort bapaHa ycnyra ce
aKTVBMpPa Kora OB/iaXKHyBauoT
Ke oTKpWe noTeHupjaneH aedekt
KOj HaNnoXyBa CepBICKpatbe Ha
OB/IaXXHyBa4voT.

3agouHyBamse: 04 10 cekyHAN A0
5 MUHYTN

Vickny4yeTe ro oBnaxHysa4oT
BeJHall LUTOM TOa € COOZABETHO Ja ce
Hanpasu, TPrHeTe ro o4 ynotpeoa, 1
KOHTaKkTVvpajTe TeXHn4ap.

VIHg,MKaTopOT LED cBeTno

3a BHUMaHwme cBeTHyBa kora
OB/laXHYBaYOT Ke OTKpyie Aeka

1Ma noTeHumjaneH AepexT co
OB/IaXXHYBa40T N €KpaHOoT He pa6OTI/I.

3agouHyBamse: <10 cekyHAn

Vickny4yeTe ro oBnaxHysa4yoT
BeJHall LLITOM TOa € COOABETHO Ja ce
Hanpasu, TDrHeTe ro o4 ynotpeoa, 1
KOHTakKTVpajTe TeXHM4ap.

Anapmot ABTeHTUKaLMja Ha
NaTPOHOT Ce aKTVBYpa Kora
OBJ/laXXHYBa4OT HeMa jja ro nperosHae
NaTPOHOT 3a CEH30POT.

AKO Ce nojaBu 0Ba, KOPVCHKOT MOXe
Ja oabepe Aa nputncHe ,MprdaTn”
3a Aa Aafie A0 3Haetbe Jieka NaTpoHOT
3a CEH30pPOT HE e 0406PeH 0g

Fisher & Paykel Healthcare.

Ha JoIHVOT fieceH en oa Avicnnejot
Ke ce NnojaBu KOHaTa 3a HeycrelliHa
aBTeHTMKaLmja Ha NaTpoHOT 3a
CEH30pOT.

3a Aja ce OTCTpaHV MKOHaTa 3a
HeycneLlHa aBTeHTrKaumja Ha .
MNaTPOHOT 3a CeH30pOT, KOHTaKTVpajTe
TEXHNYap 3a Aa ro 3aMeHn NaTpoHOT
3a CeH30poT BeAHaLL LUTOM Toa e
COO/ABETHO Jia Ce Hanpasw.

Anapmor Nepuop 3a ynotpe6a

Ha naTpoHoT Ce,aKTVIBVIpa Kora
OBJ/IXKHYBA4yo0T Ke OTKpue AeKa
NaTPOHOT 3a CEH30POT o Npem1Han
rpenopaYaHnoT Neprog, 3a ynorpeba.

MaTPOHOT 3a CeH30pOT Tpeba Aa ce
3aMeHW BO C/1ejHaTa MOXHOCT Koja e
6e36esHa 3a Aa ce HanpaBw Toa (Kora
He e BO ynotpe6a Kaj naLyeHT).

3agoLHyBatbe: 15.000 yaca ynotpeba
VAN 7 FOAVIHW O/, AATYMOT Ha
NPOV3BOACTBO, KOe 1 Jja e MopaHo.

AKO anapmor e naysupaH, Toj ke ce
rojasuv MOBTOPHO Tioc/1e 4 yaca.

MpuTncHeTe ro konyerto ,lMay3npaj ro
anapMoT” 3a Aia ro UCK/y4mTe eKpaHoT
3a anapm.

KoHTaKTUpajTe TexHyvap 3a aa

Ce 3aMeHM MaTPOHOT 3a CEH30POT
Be/JHaLL LLITOM TOa e COO/ABETHO /la ce
Hanpasw.

MpuopuTteT Ha anapm: Hucka

YCNIOBU 3AANAPM BAPAHA AKLIUJA

Anapwmort lNposepeTe aganTep ce
aKTMBMpPa KOra OBNaXHYBaYoT Ke
OTKpVie Aeka aZanTepoT 3a XuLa 3a
rpeese Co eKCnmpaTopeH rpejay e
NCKYYeH.

Hanomera: CmaHAapoHo, 08oj anapm e
0Heso3MoiceH. Moice da ce 0803MOHU
npeKy MeHUMo 3a ycyau.

3apouHyBamse: <20 ceKyHAN

MoBp3eTe ro ajanTepoT 3a XwLa 3a
rpeetbe o eKCrMpaTopeH rpejay
riomery NaTPoOHOT Ha CEH30pOT 1
eKCMPaTOPHOTO KOIO.
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Anapmn

NHdopmaTMBHM curHanu

BupaHaun3sBecTyBawe

CoapXXuHa3a —[*FaMeHeTe ro NaTpoHOT 38 CeH30POT.
n3sBecTyBame Ha naTpoHoT K8 My M3MUHEe poroT 23
MokaxxyBa nonpasHa 2 peHa.

akuuja - BUAW ja Tabenata
nozony ,MHPoOpMaTUBHM
curHanm”.

Ucknyuun/Bknyum——+—=
anapm

WH®OPMATNBHU

CUFHANN MOXXHWU AKLLIUW
MNpepynpeaysaweTo MNepuopg, MpwvTncHeTe ro konyeto ,MoTceTn
3aynoTpe6a Ha NaTPOHOT ce Me MoAoLHa" 3a 4a ro UCKyumTe
aKTMBMPa Kora OBNaXHYBaYoT Ke €eKpaHOoT Co Npe/yrnpeayBakse.

OTKpUeE AeKa MaTPOHOT 3a CeH30pOT
?l?)Qgggg:gﬁa(ﬁ'op%ﬂ-g;nampetia Ce 3aMeHW NaTPOHOT 33 CEH30pOoT
: Be/IHALL LUTOM TOa € COOABETHO Aa
Bo oBaa TouKa, NaTPOHOT 3a ce Hanpasu.
CEH30pOT 1Ma OCTaHaTo yLUTe efeH
MeceL| 3a ynoTpe6a v Tpeba Aa uma
JoCTaneH NaTPoH 3a CeH30POT 3a
3aMeHa.
3agouHyBamse: 30 feHa npeg,
MCTEKOT Ha POKOT U Ke ce nojaByBa
MOBTOPHO Ha cekou 24 Yaca, unn
cekou 8 Yaca ako ocTaHyBaaT
rnomarky oA 7 seHa.

KoHTakTupajTe TexHuyap 3a aa
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VNHpopMaTUBHM 1 YCNY>KHU MeHMja

EKpaH coonuun

EkpaHoT co,,Onuymmn” CoApP>U AOMONHUTENHW MHGOPMALMI BO BPCKa
CO OB/IAXHYBAYOT 1 MOXe /@ ce NPUCTanu 0 Hero co NpUTUCKake
Ha kon4eTo ,MeHWn". MpuTHCKakeTo Ha cekoja ornLmja 0BO3MOXYBa
HaBuraymja H13 ekpaHuTe.

WHBasuBHE MRS
Mispopmansisgs

Copanc

FaSorin dyHkymm

T e Py €T

w iLFR0

YenyskHUTe GyHKLMK ce 3alUTUTEHM CO N03MHKa 1 40 HUB Tpeba Aa
1IMa Mp1CTan caMo TEXHUYKMOT NepcoHal. 3a noseke MHpopmaLmm,
nornezHete BO TEXHUYKMOT NPYpPaYHMK 3@ MPOV3BOZOT.

HAMOMEHA: OTunTyBaHata Kou ce NpuKaxaHu Ha cTpaHuLaTta

3a PaboTHWTe GyHKLMM NoA AenoT IMeHWK Ha Hopmaumuu, ce
A0NONHUTENHV MHOPMaLMM CaMO 3a LieNTa Ha pelllaBakse Ha
npobnemuTe. OBME BPEAHOCTY He Ce HAMEHETV 3a KOpUCTekrse 3a a
ce cneynduULMpa TPETMaHOT Ha NaLMeHTUTe UK 33 AnjarHosa Ha
naumeHTure.
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VHpopMaTUBHM N YCY>KH

" MeHuja

®yHKUMja 3a 3aKNyyyBake Ha eKpaHoT

ExpaHoT Ha rpejHaTa 6a3a F&P 950 Moxe ga ce 3aK/yuu 3a Aa n3berHeTe
HeHaMepHW NMPOMEHV BO peXuMuTe Uan noctaBkute. Cneaete ru
VNHCTPYKLMWTE NOAONY 3a Aa ja OBO3MOXMTE WU OHEBO3MOXMTE GyHKLmjaTa:

YEKOP1 |‘-IEKOP4

Ogete Ao ekpaHoT ,,Onuun” co
Zonnpakse Ha MKoHaTa Ha MEHWTO
BO AO/IHNOT NeB aron Ha ,[naBHuoT”
eKpaH.

Iy Wusasmemo

31.0°

MpuTuCcHeTe 1 3aapKeTe ja MKOHaTa
3aK/yyyBarbe.

[lpxeTe ja koHaTa goaeka
aHVMaLmjaTa co oAbpojyBatbe Aa
3aBpLUM €Ha LieNlocHa pesonyLvja.

YEKOP 3

Kora ekpaHoT e 3aK/yueH, ce
NpUKaxyBa MKOHa 3a ,3aK/TyuyBakbe”.

{y  MHmasweHo

30"

3a A1a ro OTK/y4MTE eKPaHOT,
JonpeTe ja MKoHaTa 3a 3ak/ly4yBarbe
eAHaLy.

WHBASMBHO

310"

Ly

MkoHaTa Ke ce CMeH BO
,OTKNyuyBare"”. MputncHeTe
3a/pXeTe ja MKoHaTa , 0TK/ly4yBaHe”.

[pxeTe ja uKoHaTa Jojeka
aHVMaLvjaTa co oAbpojyBatbe Aa
3aBpLUM €/)Ha LielocHa peBonyLmja.

YEKOP 5

Kora e oTknyyeH, oBnaxHyBayoT

Ke ce BpaTW Ha rMaBHWOT ekpaH n
KOPVICHMKOT Ke MOXe Aa 1 MpoMeHu
PEXNMOT NIV MOCTaBKUTE.

[, Wneasnemo

31.0°
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Yucrerwe n ogp>xysame

Yuctewe

V|C‘-II/ICTeTeja OCHOBaTa3a rpejaqu, NaTpoHOT 3a CEH30POT NN aaanTepoT
3a3K1Lia 3a rpeekse CO eKCNMpaTopeH rpejay co ynotpeba Ha TkaeH1Ha
HaToMeHa 6110 CO M30MPONIA aNKOXON UAV HEYTPaseH AeTepreHT.
CeKoraLu 1CKly4YeTe ro 0BaXxHYBa4OT OZ HarojyBatbe Npej YNCTeHeTo.

HAMOMEHW:

+ HenoTonysajTe rm 1 He cTaBajTe rvi BO aBTOK/1aB OCHOBaTa 3a
rpejayoT, NaTPOHOT 3a CEH30POT UM aAaNTEPOT 3a XI1LLA 3@ rpeete Co
eKCnMpaTopeH rpeau.

+ HenpckajTe TEYHOCT BO OTBOPWTE 3a BEHTWNALM]A NN Ha eNeKTPUYHITE
npuknyyoum. HecnposeAyBaH-eTO Ha OBa MOXe Aa AoBeje 0
HernoBpaTHO OLLITEeTyBake Ha OBNAXHYBaYOoT.

PyTunHCKO oap>KyBate

KomnneTeH TeXHUUKM OMNIC, BKNYHUTENHO U NOAATOLM 3@ PyTUHCKO
oApXXyBatbe 1 cepBrcUpatbe, e HaBejeH BO TEXHUYKMOT NpUpayvHmnK
Ha NPOU3BOAOT AOCTareH Kaj BalnoT go6aByBay U Kaj

Fisher & Paykel Healthcare.

A MPEAYNPEAYBAE: texnuukmor nprpaumnk

Ha MPoM3BOAOT MOpa /a Ce MOYUTYBa NPU CeKoe CepBUCHPatsE 1
O/pXyBatbe Ha OBNaXHYBaYOT. HecrpoBeAyBareTo Ha 0Ba MOXe Aa ja
HapyLwu pa6oTaTa Ha OBNaxHyBa4oT UM Aa ja 3arpo3u 6e36esHoCTa
(BKIYUUTE/IHO U ja NpeAn3BIKa NMOTEHLjaHa CepMo3Ha LTeTa).
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MpegynpefyBatba, MEPKU Ha MPETNasNNBOCT U HaroMeHU

& NPEAYNPEAYBAHBA

+ MMornegHeTe rvynaTtcTBaTa 3a ynotpe6a 3a cMcTemu 3a AvLletse,
VHTepdejcu 1 JoAaToLWM Npej Aa pakyBaTe CO onpemMara.
HecnpoBejyBar€eTO Ha 0Ba MOXe Aa ja HapyLuu pa6oTaTa Ha
0BNaXHYBaY40T UV Aa ja 3arpo3u 6e36eAHOCTa (BKNYUYNTENHO 1 Ad
npeAun3BYIKa NoTeHLUMjanHa WTeTa Kaj naLeHToT).

+ OBOj NPoU3BOA € AN3ajHUPaH 1 MOTBPAEH CaMo 3a yn0T§e6a co
JojaToumTe 1 pe3epBHUTE eN0BM 0406peHn og Fisher & Paykel Healthcare.
Heopo6peHunTe JoAaTOLM UV pE3ePBHI AeN0BY KO Ce KOPUCTAaT Co
0BNaXXHYBa4OT MOXe Aa ja HapyLuaT paboTaTa Ha OBlaXKHYBaYoT, UM Aa ja
3arposat 6e36esHoCTa (BKIYYNTENHO U Aa NPeAU3BYKaaT NoTeHLujanHu
Cepro3Ha LUTeTa 3a MaLMeHTOT), UK Aa pe3ynTupaar co 3rofemMeHn
e/1eKTPOMarHeTHW 3payetba, NV HamaneHa enekTpoMarHeTHa MyHOCT,
LUTO Pe3ynTVpa co HeCooABEeTHa paboTa.

+ OBOj NPOU3BO/ € HAMEHET 3a 40CTaBa Ha BO3AYX, KNCIOPOA N/
a30TeH oKcnA. He e noroAeH 3a 4oCTaBa Ha 3ananvBy MeLLaBUHN Ha
aHeCTeTUYHM racoBu Uau Heliox. HecnpoBeyBar-eTO Ha 0Ba MOXe Aa
ja Hapyw paboTaTa Ha OBNaXHyBa4oT WK Aa ja 3arpo3u 6esbegHocTa
(BKNYUMTENHO M Aa MPeAV3BMKa NOTeHUMjanHa LuTeTa Kaj naLmueHToT).

+ HaBnaxHyBa4oT Tpeba cekorall ga 6v4e paMHO NOCTaBeH ¥ BO MOHMCKA
nonox6a o naLneHToT. HecnpoBesyBar-eTO Ha OBa MOXe Aa ja
HapyLuu paboTaTa Ha OBNaXXHyBa4oT UK Aa ja 3arpo3un 6e3beaHocTa
(BKNyUMTENHO 1 Aa MPeAV3BIMKa NOTeHLMjanHy CePUO3HN NOCIeANLM Kaj
nauueHToT).

+ MNpeaynotpeba, BU3yesHO NpoBEPETE Aanu MMa OLITeTyBakbe Ha
KOMMOHEHTVTE 1 J0/AaTOLNTE U 3aMEeHeTe ' ako Ce OLUTETEHW.
YrnoTpe6ata Ha oLUTETEHWN KOMMOHEHTN MAWN AOA3ATOLM MOXe Aa ja
HapyLuu paboTaTa Ha OBNaXXHYBa4oT UK Aa ja 3arpo3n 6e3beaHocTa
(BKNyUMTENHO 1 Aa NpeAn3BIUKa NOTeHLWjaNHa Cepuo3Ha LWTeTa).

+ Mopa fa ce BpLUN COOABETHO C/IeeHe Ha MaLMeHTOT BO CeKoe BpeMe
(Ha npumep, caTypaLja co KUCIopoA). HecnejereTo Ha naumeHToT (Mp.,
BO C/1y4aj Ha MPEKVMH Ha MPOTOKOT Ha rac) Moxe Aa AoBeze A0 CePUO3HN
NocneANLM UV CMPT.

+ He gonwupajte rv eneKTpUYHMUTE MPUKAYHOLM U NALMEHTOT NCTOBPEMEHO.
HecnpoBejyBar-eT0 Ha 0Ba MOXe Aa J0Be/e A0 CePUO3HM NOCeANLIN.

+ Pa6oTaTa Ha 0B/1aXKHYBa4oT HaZBOP O/ NpenopayaHvTe paboTHW yC10BK
(KaKo LUTO e OnwuLLaHO BO OBUE MHCTPYKLMM 3@ KOPUCHUKOT) MOXe Aa ja
HapyLum paboTaTa Ha OBNaXXHYBa4oT UM Aa ja 3arpo3n 6e3beaHocTa
(BKNYUMTENHO 1 Aia MpeAn3BUKa NOTeHUMjanHa LTeTa Kaj naLueHToT).

+ Cnejete ro KOHAEH3aTOT Ha CUCTEMOT Ha CeKOW LLIeCT Yaca 3a Aa
cnpeunTe 3aTHYBakbe UV Hacobupakse TeYHOCT. VcueayBajTe no
notpe6a. HecnpoBeAyBareTO Ha OBa MOXe Aa ja HapyLwV pa6oTaTa
Ha OBNIaXXHYBauoT WU Aa ja 3arpo3v 6e3begHocTa (BKAYUNTENHO U Aa
npeau3BrKa NoTeHLMjaAHN CEPUNO3HM MOCAANLIM Kaj MaLMeHTOT).

+ OTCTpaHeTe rvi cTe N3BOPYW Ha Nanekse, Kako: urapw, OTBOPeH oraH, unu
JIeCHO 3anannBm MaTepujanyi PU BUCOKM KOHLIEHTPaLIMM Ha KUCIOPOA,.

+  Cnepete rm MHCTpYKUMKTE 04 A406aByBaYO0T Ha YPeAOoT 3a KNCI0POoA;
4yBajTe rv perynatopute 3a KNCJI0POA, BEHTUNTE Ha LIMANHAPUTE,
LieBKUNTe, MOBpP3yBak-aTa, U ceTa Apyra onpema 3a KMCNOopPOZ NoAaneky o4
Maco, MacHOTUW AN MPCHY CynCTaHLmW. Mo3e Aa ce CTyUm CrIOHTaHo 1
HaCWHO Nanekbe ako OBUe CYMCTaHLMM A0jAAT BO KOHTAKT CO KNCIOPOA
noJ NPUTNCOK.

+ PaboTer-eTO Ha XMPYpPLUKUTE anapaTi co BUCOKa GpekBeHLmja, nnm
€O KpaTkv 6paHOBW, AN MMKpOBpaHoBa onpema Bo 6/1M3nHa Ha
OB/IaXKHYBaYOT MOXe HeraT1BHO Aa Bnlg‘ae Bp3 Herosata ¢%/HKuV|ja. Ako
Ce C/ly4u 0Ba, OBNaXHYBaYoT Tpeba Aa 6nae OTCTPaHeT 04 bv3nHaTa Ha
BaKBUTe ypeaw.

+ HekopucTeTe ro oBOj MPOV3BO/ BO UM BANCKY AO CKEHEP 33 CHUMakbe CO
MarHeTHa pesoHaHua (MP).

* HenoBp3yBajTe ro HaBNaXHYBa4oT ANPEKTHO CO MEANLIMHCKM racoBojeH
cvcTeM. HaBnaxHyBayoT e HameHeT 3a NoBpP3yBakbe CO BEHTMNATOP
WAV MeLLIasKa 3a rac 3@ KOHTPO/1a Ha MPUTWCOKOT M MPOTOKOT Ha rac.
HeKkoHTpoAVpaHa ncnopaka Ha rac Moxe fja pesynTupa co noBpeja og
NPUTVCOK Ha NALMEHTOT.

+ Tpeb6a aa ce n3berHysa ynotpeba Ha 0Baa onpema Bo HermocpeaHa
61131Ha NN Hape/eHa co Apyra ornpema, 61uaejku Moxe Aa pesynTupa
€O HenpaBWHO paboTetbe. AKO TakBaTa ynotpeba e HeonxoAHa,
Hab/byayBajTe ja Lenata onpema 3a ja noTBpAvTe Jeka paboT HOPManHo.
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MpegynpefyBatba, MEPKU Ha MPETNA3NNBOCT U HaNoMeHU

A MEPKW/ HA NPETMA3J/INBOCT

OcurypeTe ce Aeka IHBa3MBHNOT peXKunM e NOCTaBeH 3a NauueHTuTe
KOV MMaaT MpeMoCTeHM AVLLHM NaTuLTa. [POAOIKEHOTO U3/I0XyBaHe
Ha HamasieHa BNIaXXHOCT Ke pe3ynTuipa co LUTeTV 3a NaLneHToT
BKJTyYMTE/IHO HamaneHo MyKOLIMINjapHO YNCTekrse, aTeNlekTasa, uan
NHeBMOHMja.

He pgonupajte ja xeLlkaTa NOBPLUMHA Ha N104YaTa Ha rpeayvoT, ocHoBaTa
Ha KomoparTa, Ui coHamTe. HecnposeAyBareTO Ha 0Ba MOXe Aa AoBeje
[0 U3rOpEeHNLM Ha KoxaTa.

HAMNOMEHW

KopucTeTe USP cTepuniHa BoAa 3a upurauuja, v eKBrBaneHTHa.
[AoaaBarbeTo Apyrvi CyncTaHLyv MOXe Aa Ma HeraTuBHU edekTu.
PecnvpaTopHMoT oBnaxHyBa4 F&P 950 cogpxm BrpajeH copTeepckn
cnMcTeM IMLEHLMPaH o/ CTpaHa Ha Microsoft 3a Fisher & Paykel Healthcare.
JIvLeHLaTa CoAPXM O pefieHI OrpaHnYyBakba KoW Ce CO0ABETHM 3a
ynoTpe6aTa Ha pecnmpaTopHVOT oBNaxHysay F&P 950. MoceTeTe ja
Be6-cTpaHuLaTa www.fphcare.com/microsoftlicensing 3a noseke
nHbOopMaLIK 3a BaKBUTE OrpaHNYyBaksa.

KapakTepucTukumTe Ha emucujata Ha onpemMasa ja npasaT NoroAHa
3aynotpeba BO MHAYCTPUCKM o6nacTu 1 6onHuum (CISPR 11 knaca A).
Jlokonky ce KOPUCTM BO CTaHBeHa cpeAuHa (3a Koja 061YHo ce bapa
CISPR 11 knaca b), oBaa onpema Moxe Aa He MOHYAN COOABETHa 3alTnTa
Ha pagnodpeKkBeHTHIUTE KOMYHNKALMCKI YCIyrn. KOPUCHUKOT MoXe6u
Ke Tpeba Aa npe3eme MepKy 3a ybnaxyBake, Kako LUTO e NpeMecTyBaHe
VNN NPeopUEeHTUPatse Ha onpemara.

JlOKONKY ce Cnyun ceproseH NHLMAEHT NPy KOPUCTEHE Ha 0BOj

ypea, iHGopMMpajTe ro BaLIMOT I0KaNeH NPeTCTaBHUK Ha

Fisher & Paykel Healthcare, a Bo 3emjute-4neHkn Ha EBponckaTa

YHuja, HaANeXHNOT opraH BO BalllaTa 3eMja.
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AeduHnumm Ha cnumbonute

© [ W o &

Cnepete ro KoHcynTtupajte Mpoussoguten fatym Ha KaTtanoLuku
ynaTcTBOTO [0 YNaTcTBOTO NPOV3BOACTBO  pedepeHTeH
3aynoTpeba-  3aynotpeba. 6poj
6e36eaHOCT www.fphcare.
com/950IFU

[ot]  [sN] [EIEENG

Koa Ha Cepuicku MpumeneT gen  Onpemaog  HausmeHuuHa
cepuwjata 6poj oA TVnoT BF Knaca ll cTpyja
R <
MvipyBarse P OrpaHuuyBatba OrpaHUuyBakba usB20
(Mpviknyun/  Knacndukaumja Ha Ha BnaxHocTta
Wcknyun) Temnepatypata
)¢ ce: & HEi
S
WEEE (OTnag EBponckn CE O3Haka OsHaka 3a MogurHete
0f, eNeKTprYHa  NPeTCTaBHUK® 93/42/EEC* perynatopHa LITUTHWK 3a
1 eN1eKTPoHCKa ycornaceHocT* npcru

orpema - Waste
Electrical and
Electronic
Equipment)*

r =

& A A

Kpwnveo, ga [aceuyBacyso Moxe gace BHumaHve  Mpegynpeaysakbe
ce pakyBa co pewuviknmpa
BHUMaHMe
Anapm MeHn MpeaynpesyBatbe: Maysa 3a 38y4YHNOT 3BY4HMOT anapm e
XelLka MoBpLIMHa anapm naysvpaH
=
W
WHBa3veeH Pexum co macka  Pexxum Optiflow Pexxim 3a WHBasveeH
pexum HOBOPOAEHUMHbA pexum 3a
HOBOPOAEHUMHA

® 8

CPAPINV  optiflow pexumsa  HeycnewHa  [lpeaynpeaysarbe Mpudatn
pexum sa HOBOPOAGHUMHA  aBTEHTVKALWjA 33 PaBOTHUOT Bek
HOBOPOAGH MHbA Ha MaTpoHOT3a  Ha MaTpoHOT 33
CceH3opoT CceH3op
OTKaxu CTpenkaHasag  3akilyyeHo OTryun Jlatym Ha
ncTeKyBarbe

MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
W RS TOELECTRICAL SHOCK. FIRE AND

MR CNANICAL HAZARDS ONLY W
£ SR CANICSAC22 2 MO, cosot- 14,
R X on Iy et EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012
MegunumHekn  3a CALL camo ¢ UL o3Haka*
ypea* Ha peuenT™

* NpuKadaH e cum6010m Ha 006paHU Modenu
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TexHUUKM cneympurKaymu

CneyndunKaumv Ha NponsBoa0T

CneundunkalymmHarpejHa 6asa

AnmeHsum (camo | 240 mm (D) x 154 mm (W) x 253 mm (H)
3a 0CHOBaTa Ha
rpejayor)
Te>kviHa (camo 345kg
3a 0cHoBaTaHa
rpejayot n kaéenot
3a HanojyBare)
dpekBeHUMjaHa |50/60 Hz
mpexkaTta
HanoH Ha 50AXX' 230 V
HanojyBameTo 50JXX' 115 V
950GXX'100 V
Cranka Ha MOKHOCT | 350 VA
MakcumanHa 33m
AOKUHA Ha
Kabenort 3a
Hanojysawe
HuBo Ha 3ByueH | Anapmute HagmyHyBaaT 45 dbA @ 1m
| nPUTMCOK
MNaysa Ha 120 cekyHAn
3BYYHMOT afiapm
MakcumanHa 43°C
TemnepaTtypa Ha
AOCTaBEHWNOT rac
Bpeme 3aga <30 MUHYTI
ce nocTurHe
nocraBeHaTa
Temnepartypa
(npoToK Ha racot e
norpe6eH)
MakcumanHa 44°C
TemnepaTtypa
Ha noBpLUMHaTa
Ha cMCTeMOT 3a
Avwiemre (aenot
3a npuMeHeT gen)
Mepuop Ha OcHoBaTa Ha rpeayorT: 7 roavHu
ynoTtpe6a Ha
KOMIMOHEeHTaTa
a Bo3paceH |I'Iep,|4ja'rpmcxm| HeoHaTaneH
MNeppopmaHcn Ha | U ni 1 Pexxum 3a
BNAXHOCTA (OCBEH | peXXuMm: pexum: HOBOPOAEHUMNIbA:
BO C/ly4aj Ha anapm | >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
Ha 0BNIXKHYBA4OT | PeXXUM Ha PeXum Ha MHBa3nBeH pexxum:
WV NPEKUH Ha Macka: Macka: >33 mo/L
eneKkTpuyHarTa >12mg/L >12mg/L CPAP [ NIV pexxum:
eHeprija unm Optiflow pe>xum: | Optiflow pexxum: | >12 mg/L
efneKTpomMarHeTHn | >12mg/L >12 mg/L Optiflow pe>xum:
npeyku) >12mg/L
Pa6oTeHoncerHa |W Wi 1 Pexxum 3a
npoToK (L/min, STPD)| pe>xum: pexxum: HOBOpOAEHUMHbA:
5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Pe>xum co Pe>xum co HBa3nBeH pexum:
macka: macka: 0,5-40 L/min
5-120 L/min 1-60 L/min CPAP | NIV pexxum:
Pe>xum Optiflow: | Pexxum Optiflow: | 0,5-40 L/min
5-70 L/min 1-60 L/min Pe>xum Optiflow:
0,5-36 L/min

X'ro NpeTcTaByBa KOAOT Ha 3eMjaTa
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TexHUUKM cneymdpuKaymu

YcnoBu 3a pa6oTta

CNEUNPUKALWNJA (BOSPACEH

Co6Ha Temnepartypa

18-26 °C

NEANJATPUCKN N 3A
HOBOPOAEHUYUHA

20-26 °C

Temnepatypa Ha
0jAI0BHMOT rac

MwuHnmanHa = CobHa
Temnepatypa
MakcnmanHa =10 °C Hag,
cobHaTa Temnepatypa
(Npv 30% penatneHa
B/IAXKHOCT)

MwuHumanHa = CobHa
TemMnepaTypa

MakcrmanHa =10 °C Hag,
cobHaTa Temnepatypa (npu
30% penaT1BHa BNaXHOCT)

Mo3vuuja Ha

<1 m oj, 0cHOBaTa Ha

<1m oj, 0cHoBaTa Ha

MakcvManHa HagMopcka
BMUCOYMHA 04 3000 m)

Makcrmym 04,106 kPA

onepatopoT rpejavot rpejayor
ATMOChepckum MuiHmym og 70 kPa MuHumym og 70 kPa
NpUTNCOK: (exkBVIBaNeHTHO Ha (eKBMBaNEHTHO Ha

MaKcvManHa Hagmopcka
BUCOYMHA 04 3000 m)

Makcrmym og,106 kPa

YcnoBu Ha UyBawe

CNEUN®UKALNJA | BPEAHOCT

Temnepatypa -20-60 °C
10-95% penaTtviBHa BNaXKHOCT
Bnaxtoct 6e3 KoHzeH3aLmja

Ja ce nchpam cornacHo HaLyoHasHMTe NPOMnCKY 3a enekTPUYHa 1

€/1eKTPOHCKa onpema.

Wmajte npeABwnj Aeka BO MaTPOHOT 3a CEH30POT UMa BK/y4YeHO NTNYMCKa

6aTtepuja.
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Indikacije za upotrebu

F&P 950 ovlaZiva¢ gasa za disanje je namijenjen zagrijavanju i vlazenju respiratornih
gasova kojim se pacijenti snabdijevaju. Predvideno je da ga koristi zdravstveni
radnik u zdravstvenoj ustanovi.

Princip rada

F&P 950 ovlaziva¢ gasa za disanje pruza toplotu i vlagu medicinskim gasovima
provodeci gas kroz komoru sa zagrijanom vodom i zagrijana crijeva za disanje.

Koli¢ina zagrijavanja se kontrolise na osnovu temperature gasa izmjerene na
razli¢itim djelovima ovlazivaca gasa za disanje.

«( - .
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Sadrzaj pakovanja

F&P 950 osnova grijaca
(npr. 950AEU)

Pribor za kompletiranje
F&P 950 ovlazivaca gasa za disanje

F&P 950 uloZak senzora \
(npr. 950S01)

Kabl za napajanje
(npr. 950XPE)

Nosac opreme F&P 950 komplet disajnog kola
(npr. 900MR0O30) (npr. 950A81, 950N80)
L == A=

F&P 950 adapter za Zicu ekspiratornog grijaca
(npr. 950X00)
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Montaza F&P 950 ovlaZivaca gasa za disanje

Pri¢vrstite kabl za napajanje i drzac kabla za napajanje na osnovu grijaca.

Osnovagrijaca

Zni nosac

Drzat kabla za napajanje ——— * ¥

Drzac kabla za napajanje spriecava -~
slu¢ajno iskopcavanije kabla. -y b
Neophodni obrtni moment:

0,8£0,3Nm

Kabl za napajanje

Pri¢vrstite uloZak senzora na osnovu grijaca.

A UPOZORENJE

Osnova grija¢a mora da se montira na nosa¢ opreme koji moze da izdrzi 4 kg.
Nepostovanje uputstava moZze da dovede do ostecenja nosata opreme i osnove
grijaca i da nanese ozbilinu Stetu pacijentu.

NAPOMENA: Pobrinite se da osnova grijaca ne blokira pristup uti¢nici za napajanje.
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Montaza F&P 950 ovlaZivaca gasa za disanje

Podesite disajno kolo kako je opisano u korisni¢ckom uputstvu prilozenom uz
odabrani komplet disajnog kola.

Prilikom ukljucivanja, ovlazZivac¢ gasa za disanje treba da se oglasi jednim zvu¢nim
signalom.



Korisnicki interfejs

Navigacija na ekranu

Oznakarezima
Prikazuje trenutni rezim.

Dugme zarezim
mirovanja
Ukljucite/iskljucite
rezim mirovanja.
Iskopcaijte iz
napajanja da biste
iskljucili ovlazivac.

Invazimn

Dugme menija
Pristupite menijima za
informacije i servis.

Rezimi
Dostupni rezimi ¢e zavisiti od vrste povezanog disajnog kola.
rada za svaki rezim su prikazani u nastavku.

Dugme padaju¢eg menija
Pristupite rezimu rada.

LED indikator
opreza

Svijetli
neprekidno
narandzasto
>5 sekundi
kada se dogodi
kvar.

Procijenjena tacka rosista

Procijenjena tacka rosista gasa
kojim se snabdijeva pacijent.

Dostupnost i principi

Kot ol Rezimi

Komplt B

disajnog kola -

zaodrasle i ReZim ,Invazivno“je  ReZim ,Maska“ je ReZim ,,Optiflow" je

pedijatrijske namije[]jen pacilentima namijegjen»pacijevntima nay_nijer_\jen pacijentima

pacijente kod kojih je izvrseno kod kojih nije izvrseno  kojima je neophodna
zaobilaZenje gornjin zaobilazenje gornjin respiratorna terapija
disajnih puteva disajnih puteva, alise  preko Optiflow
traheostomijom snabdijevaju gasom interfejsa.
ili endotrahealnim preko maske za lice ili
tubusom. na slican nacin.

Komplet & | Novorodents

disajnog kola za =

novorodenéad  ReZim ,Novorodence®

je namijenjen
novorodencadi kojima je
neophodna respiratorna

(dodatni rezimi
su onemoguceni)

potpora.
Komplet Invativno )| cPap | v
disajnog kola za . .
novorodenéad  ReZim ,Invazivno“je  ReZim CPAP | NIV je

namijenjen pacijentima
kod kojih je izvrseno
zaobilaZenje gornjih
disajnih puteva

namijenjen za pacijente
kod kojih nije izvrseno
zaobilaZenje gornjih
disajnih puteva i koji

(dodatni rezimi
su omoguceni)

traheostomijom dobijaju terapiju
ili endotrahealnim pozitivnim pritiskom
tubusom. putem zatvorenog ili

nazalnog prikljucka.

Rezim ,,Optiflow* je
namijenjen pacijentima
kojima je neophodna
respiratorna terapija
preko Optiflow
interfejsa.

Komplet

Optiflow

za terapiju Rezim ,,Optiflow" je
kiseonikom namijenjen pacijentima

kojima je neophodna
respiratorna terapija
preko Optiflow
interfejsa.
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Kada postoji vise rezima za vrstu kompleta disajnog kola, odabiru se moze pristupiti
pomocu dugmeta padajuceg menija.

Korisnicki interfejs
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Korisnicki interfejs

Postavke udobnosti

Kada je priklju¢en inspiratorni krak za odrasle ili pedijatrijske pacijente, u rezimima
.Maska“ i, Optiflow" je moguce promijeniti ciljnu temperaturu da bi se obezbedili
uslovi koji mogu da pruze udobnost pacijentu.

Kada se omoguce dodatni rezimi za novorodencad, mijenjanije ciline temperature u
rezimima CPAP | NIV i ,Optiflow* je takode moguce.

Dostupne su sljedecée postavke udobnosti:

Odrasli i

pedijatrijski Novorodencad

pacijenti

Rezim Zadana Srednja Niska Rezim Zadana Srednja Niska
Invazivno 37°C - - Novorodencad 37 °C - -
Maska 31°C 29°C  27°C  Invazivno* 37°C - -
Optiflow 37°C  35°C  33°C CPAP|NIV* 37°C 34°C 31°C

Optiflow 37°C  35°C  33°C

* uz omogucene dodatne rezime rada

Ovlazivac ¢e se vratiti na zadanu tatku podesavanja ako se promijeni rezim ili se
ovlazivac iskljuci i ponovo ukljuci. Servisno osoblje moze da mijenja zadanu tatku
podesavanja za rezime ,Maska“, CPAP | NIV i ,,Optiflow* u meniju za servis.
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Alarmi

Alarmni signali

F&P 950 ovlaziva¢ gasa za disanje ima vizualne i zvu¢ne alarme koji upozoravaju
na prekide u lije¢enju. Ove alarme generide inteligentni alarmni sistem koji
obraduje informacije sa senzora i ciljne postavke jedinice i uporeduje ih s unaprijed
programiranim ogranic¢enjima.

Vrstaalarma ——

Tekst ili animirani vodic
Pokazuje riesenje - pogledajte
tabelu ,,Uslovi alarma“ na
sliedecoj stranici.

UtiSan/neutiSan alarm
2 minuta.

Alarmi

Uslovi alarma

Svi moguci uslovi alarma su navedeni na sliede¢im stranicama i svi su klasifikovani
kao uslovi srednjeg ili niskog prioriteta.

Buduci da F&P 950 ovlaziva¢ gasa za disanje ne uklju¢uje nadzor pacijenata, ovi
alarmi se smatraju tehnickim pokazateljima radnog ucinka ovlazivaca. Moguce je
da se istovremeno pojavi vise uslova alarma; pod ovim uslovima ovlazivac koristi
interni sistem rangiranja za prikaz najvise rangiranog alarma.

Alarmi srednjeg prioriteta su osmisljeni tako da ih je moguce detektovati u rasponu
od jednog metra od osnove grijaca, pri ¢emu se alarm oglasava ponavljanjem tri
zvucna signala svakih pet sekundi.

Alarmi niskog prioriteta su osmisljeni tako da ih je moguce detektovati u rasponu od
jednog metra od osnove grijaca, pri ¢emu se alarm oglasava ponavljanjem jednog
zvuénog signala svakih pet sekundi.

Provjera funkcionisanja alarmnog sistema

A UPOZORENJE: Nemoijte uklanjati disajno kolo kada je priklju¢eno

na pacijenta. Ako ne budete postovali ovo uputstvo, moze biti ugrozena
bezbjednost i doci do ozbiljne povrede pacijenta.

Za provjeru funkcionisanja alarma, skinite zagrijano crijevo za disanje u bilo kojem
trenutku dok je ovlaziva¢ ukljucen, ali nije povezan na pacijenta. Ovom radnjom bi
trebalo da se aktiviraju vizualni i zvucni alarmi ,,Iskop¢avanja“. Ako nijedan signal
nije prisutan, nemojte da koristite ovlaziva¢. Za pomo¢ se obratite servisnom
odjeljenju.

U slu¢aju neocekivanog iskljucivanja, ovlazivac ¢e nastaviti rezim rada i postavke
alarma (osim alarma zasnovanih na algoritmu) prije resetovanja ako je prekid kraci
ili jednak 30 sekundi.



Alarmi

Prioritet alarma: Srednji

USLOVIALARMA NEOPHODNA RA|

Alarm ,,Iskopcavanja® se aktivira PoveZite inspiratorno kolo i u potpunosti
kada ovlazivac detektuje iskopcavanje ubacite komoru za potpunu vezu.
inspiratornog kola.

Kasnjenje: <10 sekundi

Alarm ,,Bez vode* se aktivira kada Zamijenite praznu kesu za vodu.
ovlazivac¢ detektuje da je komora prazna

ili da u njoj skoro nema vode.

Generisanje signala vremena do alarma

zavisi od tacke podesavanja rezima rada

i brzina protoka jer oni odreduju brzinu

isparavanja vode.

Kasnjenje: <60 minuta

Alarm ,,Provjerite postavke® aktivira Provjerite da li su suva linija i izdisajni
se kada ovlazivac detektuje ponovljeni krak prikljuceni na odgovarajuce
uslov povecane temperature na izlazu prikljucke na izvoru toka.

komore.

Granicna vrijednost alarma je 43 °C.

Generisanje signala vremena do alarma
zavisi od brzina protoka gasa za disanje.

Kasnjenje: >5 minuta

Alarm ,,Niska temperatura“ se aktivira Provijerite da li ovlaziva¢ dobija protok

kada ovlaziva¢ neprekidno detektuje gasa za disanje u okviru opsega
uslove niske temperature na kraju na navedenog u ovom Korisnickom
strani pacijenta ili na izlazu komore. uputstvu.

Prag alarma je 2 °C ispod tacke Provjerite postavke ovlazivaca.

podesavanja temperature.

Generisanje signala vremena do alarma
zavisi od brzina protoka gasa za disanje.

Kasnjenje: >10 minuta

Alarm ,Visoka temperatura“ se aktivia  Provjerite da li ovlaziva¢ dobija protok
kada ovlaziva¢ detektuje uslove visoke gasa za disanje u okviru opsega
temperature na kraju na strani pacijenta.  navedenog u ovom korisnickom

Prag alarma je temperatura na kraju na VIS,
strani pacijenta od >43 °C. Provjerite veze sa izvorom protoka.
Kasnjenje: <30 sekundi Provjerite postavke ovlazivaca.

Alarm ,,Iskopéavanje uloska“ se aktivira ~ PoveZite uloZak senzora.
kada ovlaziva¢ detektuje da ulozak
senzora nije elektri¢no povezan.

Kasnjenije: <10 sekundi

Alarm ,,Kvar crijeva“ se aktivira kada Zamijenite disajno kolo kada je
ovlaziva¢ detektuje moguci kvar u bezbjedno da se to uradi.
disajnom kolu.

Kasnjenje: <10 sekundi
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Prioritet alarma: Srednji

USLOVIALARMA | NEOPHODNA RADNJA

Alarm ,,Neophodan je servis“ se aktivira
kada ovlaziva¢ detektuje mogudi kvar
koji zahtijeva servisiranje ovlazivaca.

Kasnjenje: od 10 sekundi do 5 minuta

Sto prije isklju¢ite ovlaziva¢, povucite ga
iz upotrebe i obratite se tehnicaru.

LED svjetlo ,,Indikator opreza“ svijetli
kada ovlaziva¢ detektuje da postoji
moguci kvar ovlazivaca i ekran ne radi.

Kasnjenje: <10 sekundi

Sto prije iskljucite ovlazivag, povucite ga
iz upotrebe i obratite se tehnicaru.

Alarm ,,Provjera autenti¢nosti uloska“
se aktivira kad ovlaziva¢ ne prepoznaje
ulozak senzora.

Ako se to dogodi, korisnik moze da
odabere da pritisne ,Prihvati“ da bi
potvrdio da kompanija Fisher & Paykel
Healthcare nije odobrila ulozak senzora.

U donjem desnom uglu ekrana ¢e se
pojaviti ikona neuspjesne provjere
autenti¢nosti uloSka senzora.

Da biste uklonili ikonu neuspjesne
provjere autenti¢nosti uloska senzora,
obratite se tehnicaru da Sto prije zamijeni
ulozak senzora.

Alarm ,,Radni vijek uloska* se aktivira
kada ovlaziva¢ detektuje da je ulozak
senzora prekoracio preporuceni radni
vijek.

Ulozak senzora treba zamijeniti
sliedecom prilikom kada je to bezbjedno
(kada ga pacijent ne koristi).

Kasnjenje: nakon 15.000 sati upotrebe ili

7 godina od datuma proizvodnije, $ta god

da je ranije.

Ako je alarm zaustavljen, ponovo ¢e se
pojaviti za 4 sata.

Pritisnite dugme ,Zaustavi alarm“ da
odbacite ekran alarma.

Sto prije se obratite tehni¢aru za
zamjenu uloska senzora.

Prioritet alarma: Niska

USLOVIALARMA | NEOPHODNA RADNJA

Alarm ,,Provjera adaptera“ se aktivira
kada ovlazivac detektuje da je adapter
Zice grijaca na ekspiratornom kraku
iskopcan.

Napomena: Ovaj alarm je
podrazumijevano onemogucen. MoZe se
omoguciti putem menija servisa.

Kasnjenje: <20 sekundi

Prikopcajte adapter Zice grijaca na
ekspiratornom kraku izmedu uloska
senzora i ekspiratornog kraka.
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Alarmi

Informativni signali

Vrsta obavjestenja ——— ¢
Sadrzaj obavjestenja——* Zamijenite uloZak senzora. Rok
Pokazuje korektivnu upotrebe ulodka ée istedi za 2 dana.

mijeru - pogledajte tabelu
Informativni signali“ u
nastavku.

Utisan/neutiSan alarm ——-—

INFORMATIVNI SIGNALI MOGUCE RADNJE

Upozorenje ,,Radni vijek uloska“ se Pritisnite dugme ,,Podsjeti me kasnije“ da
aktiyira kada ovlai_i_va(': detektuje qa se biste odbacili ekran upozorenja.
uloZak senzora blizi kraju preporu¢enog Sto prije se obratite tehnicaru za

radnog vijeka. zamjenu uloska senzora.
U ovom trenutku je ulosku senzora ostalo

mjesec dana radnog vijeka i on bi trebalo

da bude dostupan za zamjenu.

Kasnjenje: 30 dana prije isteka roka
upotrebe i ponovo ce se pojaviti svaka
24 sata, ili svakih 8 sati ako je preostalo
manje od 7 dana do isteka roka.
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Meniji za informacije i servis

Ekran ,,Opcije*

Ekran ,,Opcije” sadrzi dodatne informacije o ovlazivacu i moze mu se pristupiti
pritiskom na dugme ,,Meni“. Dodirivanje svake opcije omogucava navigaciju kroz
ekrane.

£y Invazivno . Opcije

Infermacija

Iitiwtja alarena

Funkcije servisiranja su zasticene lozinkom i smije im pristupiti samo tehnicko
osoblje. Dodatne informacije potrazite u tehni¢kom priru¢niku za proizvod.

NAPOMENA: Ocitavanja prikazana na stranici ,Radne funkcije” u direktorijumu
sa informacijama su dodatne informacije samo u svrhu rjeSavanja problema. Ove
vrijednosti nisu namijenjene koris¢enju za specifikovanje lijecenja ili dijagnozu
pacijenta.
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Meniji za informacije i servis

Funkcija zaklju¢avanja ekrana

Ekran F&P 950 osnove grijata moze da se zaklju¢a da bi se izbjegle nenamjerne
promjene rezima ili postavki. Slijedite uputstva u nastavku da biste omogucili ili

onemogucdili ovu funkciju:

Idite na ekran ,,Opcije” tako $to cete
dodirnuti ikonu menija u donjem lijevom
uglu ekrana ,,Glavni“.

;| Invazivee

310
<5
o

Pritisnite i zadrzite ikonu katanca.

Opcije

Informacga

Drzite ikonu pritisnutu dok animacija
odbrojavanja ne dovrsi jedan cijeli krug.

1.KORAK | 4.x0RAK

Da biste otkljucali ekran, dodirnite ikonu
katanca jednom.

Invazivna

b

B

lkona ¢e preci u ,otklju¢ano*.
Pritisnite i zadrZite ikonu ,otklju¢ano®.

Drzite ikonu pritisnutu dok animacija
odbrojavanja ne dovrsi jedan cijeli krug.

Kada je ekran zaklju¢an, prikazuje se
ikona ,,zaklju¢ano*.

Invazivno

30"

ty

ORAK KORAK

Kada se otkljuca, ovlazivac ce se vratiti
na glavni ekran, a korisnik ¢e mo¢i da
promijeni rezim ili podesavanja.
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Ocistite osnovu grijaca, uloZak senzora ili adapter za zicu ekspiratornog grijac¢a
tkaninom natopljenom izopropil alkoholom ili neutralnim deterdzentom. Prije
Ciscenja uvijek iskopcajte ovlazivac iz napajanja.

NAPOMENE:

+ Nemojte uranjati ili autoklavirati osnovu grijaéa, uloZak senzora niti adapter za zicu
ekspiratornog grijaca.

+ Nemojte da prskate te¢nost u ventilacione otvore ili na elektri¢ne konektore.
Nepostovanje uputstava moze da nanese nepopravljivu Stetu ovlazivacu.

Redovno odrzavanje

Potpuni tehnicki opis, uklju¢ujuci podatke o redovnom odrzavanju i servisu, sadrzan
je u tehni¢kom prirucniku za proizvode koji ste dobili od dobavljaca ili kompanije
Fisher & Paykel Healthcare.

A UPOZORENJE: Tehnicki prirucnik za proizvod mora se poStovati
za cjelokupno servisiranje i odrzavanje ovlazivaca. Nepostovanje uputstava moze
da umanji radni ucinak ovlazivaca ili ugrozi bezbjednost (uklju¢ujuc¢i moguce
nanosenje ozbiljne Stete).



Upozorenja, mjere opreza i napomene

A UPOZORENJA

Pogledajte uputstva za upotrebu disajnih kola, priklju¢aka i pribora prije koris¢enja
opreme. Nepostovanje uputstava moze da umanji radni u¢inak ovlazivaca ili
ugrozi bezbjednost (uklju¢ujuci moguce nanosenje Stete pacijentu).

Ovaj proizvod je osmisljen i predviden za upotrebu samo s priborom i rezervnim
djelovima koje je odobrila kompanija Fisher & Paykel Healthcare. Neovlas¢eni
pribor ili rezervni djelovi koji se koriste sa ovlaziva¢em mogu da umanje radni
ucinak ovlazivaca ili ugroze bezbjednost (uklju¢ujuci moguce nano$enje ozbiljne
Stete pacijentu) ili da dovedu do povecanih elektromagnetnih emisija ili smanjene
elektromagnetne imunosti, Sto moze da rezultira nepravilnim radom.

Ovaj proizvod je projektovan za isporuku vazduha i/ili kiseonika. Nije pogodan za
isporuku mjesavina zapaljivih anestetickih gasova ili gasa Heliox. Nepostovanje
uputstava moze da umaniji radni u¢inak ovlazivaca ili ugrozi bezbjednost
(uklju¢ujuci moguce nano$enije Stete pacijentu).

Ovlazivac¢ vazduha uvijek treba da bude u ravni i postavljen nize od pacijenta.
Nepostovanje uputstava moze da umanii radni u¢inak ovlazivaca ili ugrozi
bezbjednost (uklju¢uju¢i moguce nanosenje ozbiljne Stete pacijentu).

Prije upotrebe golim okom pregledajte komponente i pribor i zamijenite ih ako

su osteceni. Upotreba ostecenih komponenata ili pribora moze da umanji radni
ucinak ovlazivaca ili da ugrozi bezbjednost (uklju¢uju¢i moguée nanosenje ozbiljne
Stete).

U svakom trenutku mora da se sprovodi odgovarajuci nadzor pacijenata (npr.
saturacija krvi kiseonikom). Ako se nadzor ne sprovodi (npr. u slu¢aju prekida
protoka gasa), moze da dode do ozbiljne povrede ili smrti.

Nemojte da dodirujete elektri¢ne konektore i pacijenta istovremeno.
Nepostovanje uputstava moze da dovede do ozbiljne tete.

Rad ovlazivaca izvan preporucenih radnih uslova (kako je opisano u ovom
korisni¢kom uputstvu) moze da umanji radni u¢inak ovlazivaca ili ugrozi
bezbjednost (uklju¢uju¢i moguce nanosenje Stete pacijentu).

Nadgledajte kondenzat kola svakih Sest sati da biste sprijecili zacepljenje ili
nakupljanje te¢nosti. Po potrebi ispustite tecnost. Nepostovanje uputstava moze
da umaniji radni uc¢inak ovlazivaca ili ugrozi bezbjednost (uklju¢ujuci moguce
nanos$enje ozbiljne Stete pacijentu).

Uklonite sve izvore paljenja poput cigareta, otvorenog plamena ili materijala koji
se lako pale pri visokim koncentracijama kiseonika.

Postujte uputstava dobavljaca aparata za kiseonik; drzite regulatore kiseonika,
ventile cilindra, crijeva, prikljucke i svu ostalu opremu za kiseonik dalje od

ulja, masti ili masnih tvari. Moze doci do spontanog i silovitog paljenja ako ove
supstance dodu u dodir s kiseonikom pod pritiskom.

Rad visokofrekventnih hirurskih aparata ili kratkotalasne ili mikrotalasne opreme
u blizini ovlazivata moze negativno da utice na njegov radni ucinak. Ako se to
dogodi, ovlazivac treba ukloniti iz blizine takvih aparata.

Nemojte da koristite ovaj proizvod unutar skeneraiili u blizini skenera za snimanje
magnentnom rezonancom (MR).

Nemojte prikljucivati ovlaziva¢ direktno na sistem za dovod medicinskog gasa.
Ovlazivac¢ je namijenjen za prikljucivanje na respirator ili mjesac gasa radi kontrole
pritiska gasa i stope protoka. Nekontrolisanje isporuke gasa moze dovesti do
povrede pacijenta pritiskom.

Trebalo bi izbjegavati koris¢enje ove opreme uz drugu opremu ili naslagane na
nju jer to moze dovesti do nepravilnog rada. Ako je takva upotreba neophodna,
pratite svu opremu da biste bili sigurni da normalno funkcionise.
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Upozorenja, mjere opreza i napomene

A MJERE OPREZA

* Obavezno podesite rezim ,Invazivno“ za pacijente kod kojih je izvréeno
zaobilaZenje disajnih puteva. Dugotrajno izlaganje smanjenoj vlaznosti dovesce
do $tete po pacijenta, ukljucujuci usporeni mukocilijarni transport (klirens),
atelektazu ili upalu pluca.

+ Nemojte da dodirujete vrucu povrsinu ploce grijaca, osnove komore ili sonde.
Nepostovanje uputstava moze da dovede do pojave opekotina.

NAPOMENE

« Zaispiranje koristite USP sterilnu vodu ili slicno. Dodavanje drugih supstanci moze
imati negativne efekte.

« F&P 950 ovlazivac gasa za disanje sadrzi ugradeni softverski sistem koji je
licenciran za kompaniju Fisher & Paykel Healthcare od strane kompanije Microsoft.
Licenca sadrzi odredena ograni¢enja koja su relevantna za upotrebu F&P 950
ovlazivaca gasa za disanje. Vise informacija o ovim ograni¢enjima potraZite na veb
lokaciji www.fphcare.com/microsoftlicensing.

« Ovaoprema je po karakteristikama emisija primjerena za koris¢enje u
industrijskim oblastima i bolnicama (CISPR 11 klase A). Ako se koristi u stambenom
okruzeniju (za $ta je obi¢no potreban CISPR 11 klase B), ova oprema mozda nece
nuditi adekvatnu zastitu od radiofrekventnih komunikacionih usluga. Korisnik ¢e
mozda morati da preduzme mjere za ublazavanje posljedica, recimo premjestanje
ili promjenu orijentacije opreme.

«  Ako se tokom korid¢enja ovog uredaja dogodio ozbiljan incident, obavijestite
lokalnog predstavnika kompanije Fisher & Paykel Healthcare i, za zemlje ¢lanice
Evropske unije, nadlezni organ u vasoj zemlji.
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Tehnicke specifikacije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije osnove grijaca

Dimenzije (samo 240 mm (D) x 154 mm ($) x 253 mm (V)
osnova grija¢a)
Masa (samo 345kg
osnova grijaca i
kabl za napajanje)
Frekvencija 50/60 Hz
napajanja
Napon napajanja 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V
950GXX'100 V
Nominalnasnaga |350 VA
Najveca duzina 33m
kabla za napajanje
Nivo zvu¢nog Alarmi premasuju 45 dBAna1m
pritiska
Pauza zvuénog 120 sekundi
alarma
Maksimalna 43°C
temperatura
isporu€enog gasa
Vrijeme za <30 minuta
postizanje
podesene
temperature
(protok gasa je
neophodan)
Maksimalna 44°C
temperatura
povrsine disajnog
kola (radni dio)
Radni vijek Osnova grijaca: 7 godina
komponente
| Odrasli | Pedijatrijski | Novorodencad
Karakteristike Rezim Rezim Rezim
vlaznosti (osim »invazivno: »invazivno*: ,Novorodence*:
u sluéaju alarma >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
ovlaZivaca Rezim ,,Maska*: | ReZim ,Maska“: | ReZim ,Invazivno“:
ili nestanka >12 mg/L >12 mg/L >33 mg,
struje, odn. Rezim ReZim ReZim CPAP | NIV:
elektromagnetnih | ,,Optiflow™: ,,Optiflow*: >12 mg/L
smetnji) >12 mg/L >12 mg/L Rezim ,,Optiflow":
>12 mg/L
Opseg ReZim Rezim ReZim
radnog protoka ol ivno™: l ivno®: »N ce*:
(L/min, STPD) 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
ReZim ,Maska*: | ReZim ,Maska“: | ReZim ,lInvazivno“:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Rezim Rezim Rezim CPAP | NIV:
»Optiflow*: »Optiflow™: 0,5-40 L/min
5-70 L/min 1-60 L/min Rezim ,,Optiflow*:
0,5-36 L/min

XX! predstavlja kod drzave
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Tehnicke specifikacije

Radni uslovi

SPECIFIKACIJA |ODRASLI

PEDIJATRIJSKIPACIJENTII

NOVOROPENCAD
Temperatura 9 o —96 ©
prostorije 18-26 °C 20-26 °C
Temperatura Minimalna =

ulaznog gasa

temperatura prostorije
Maksimalna =10 °C

Minimalna = temperatura prostorije
Maksimalna = 10 °C iznad temperature

nadmorskoj visini od
3000 m)

Maksimalni od 106 kPa

g%i?;ﬁj??gﬁa%r; prostorije (pri 30% relativne vlaznosti)
relativne vlaznosti)

rPL?klgxz/:Joca <Im od osnove grijata | <Im od osnove grijaca

Atmosferski Minimalni od 70 kPa

pritisak: (ekvivalentno Minimalni od 70 kPa (ekvivalentno
maksimalnoj maksimalnoj nadmorskoj visini od

3000 m)
Maksimalni od 106 kPa

Uslovi skladistenja

SPECIFIKACJA | VRIJEDNOST

Temperatura -20-60 °C
5 10-95% relativne vlaznosti
Viaznost bez kondenzacije

Odlozite u skladu sa nacionalnim propisima za elektri¢nu i elektronsku opremu.
Imajte na umu da je litijumska baterija uklju¢ena u ulozak senzora.
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Indikasjoner for bruk

F&P 950 respirasjonsfukter er beregnet pa a varme opp og fukte
respirasjonsgassene som tilfares pasientene. Den skal brukes i en profesjonell
helseinstitusjon av helsepersonell.

Driftsprinsipp

F&P 950-respirasjonsfukteren tilfgrer varme og fuktighet til medisinske gasser ved
4 lede gassen gjennom et oppvarmet vannkammer og oppvarmede slanger.

Mengden oppvarming styres basert pa gasstemperaturen malt ved forskjellige
punkter i fukteren.

«( - .
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Pakningsinnhold

F&P 950-varmerbase
(f.eks. 950AEU)

Tilbehor for 8 komplettere
F&P 950-respirasjonsfukter

F&P 950-sensorpatron \
(f.eks. 950S01)

Stromledmng
(f.eks. 950XPE)

\'

Utstyrsfeste F&P 950-slangesett
(f.eks. 900MR030) (f.eks. 950A81, 950N80)
[ . =

F&P 950 ekspiratorisk varmetradadapter
(f.eks. 950X00)



B5-4 NORSK

Oppsett av F&P 950-respirasjonsfukter

Fest stremledningen og stremledningsholderen til varmerbasen.

Varmerbase

Monteri t

Str ladni held (-]
Stremledningsholderen Y

forhindrer at stremledningen -l
frakobles utilsiktet.

Ngdvendig tiltrekkingsmoment:
0,8+0,3Nm

Stromledni

Fest sensorpatronen til varmerbasen.

A ADVARSEL

Varmerbasen ma monteres pa et utstyrsfeste som kan understatte 4 kg. Hvis
ikke kan det fare til skade pa utstyrsfestet og varmerbasen og risiko for alvorlig
pasientskade.

MERK: Serg for at varmerbasen ikke blokkerer tilgangen til stramtilfarselens uttak.
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Oppsett av F&P 950-respirasjonsfukter

Sett opp slangesettet som beskrevet i bruksanvisningen som fglger med det valgte
slangesettet.

Nar du slar pa fukteren, skal du hare ett enkelt lydsignal.
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Brukergrensesnitt
Skjermnavigering
Knapp for
) Mod::sbanner rullegardinmeny
Viser néveerende Fa tilgang til driftsmodus.
modus.

Knapp for Varsel-LED
. standby Invasi - Lyser kontinuerlig
/Sla standby oransje i
pa/av. Fukteren X T
mé kobles fra : 37[] >§ sekunder .
stremkilden for & nar det oppstar

sladenav. en feiltilstand.

Frawr Pt

Meny-knapp Estimert duggpunkt
Tilgang til Estimert duggpunkt for

informasjons- og gassen som nar pasienten.
servicemenyer.

Moduser
Modusene som er tilgjengelige vil vaere avhengig av type slangesett som er
tilkoblet. Tilgjengelighet og driftsprinsipper for hver modus er vist nedenfor.

Slangesett Moduser
Sengesiett, [T  EMETIT
ksen . .

\égr;e °9 Invasiv modus er Maskemodus er Optiflow-modus er
beregnet pa pasienter beregnet pa pasienter beregnet pa pasienter
som har bypass i som ikke har bypass i som krever respiratorisk
ovre luftveier, enten gvre luftveier, men som  behandling gjennom en
ved trakeostomi eller far gass via ansiktsmaske Optiflow-maske.
endotrakealt rar. eller lignende.

Neonatalt  [Eliaa

lan:
leonatal modus
2eaks?reasett Neonatal mod
moduser er ment for nyfedte

pasienter som krever

deaktivert)  yegpiratorisk stotte.
Neonatat [N (S
ﬁleakr;gt;reasett Invasiv modus er CPAP | NIV-modus er Optiflow-modus er
moduser beregnet pa pasienter beregnet pa pasienter beregnet pa pasienter
Ktivert som har bypass i som ikke har bypass i som krever respiratorisk
aktivert) ovre luftveier, enten ovre luftveier, men som  behandling gjennom en
ved trakeostomi eller far positiv trykkterapi Optiflow-maske.
endotrakealt rar. gjennom en forseglet
maske eller nasalmaske.
Optiflow

oksygensett

Optiflow-modus er
beregnet pa pasienter
som krever respiratorisk
behandling giennom en
Optiflow-maske.
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Nar flere moduser eksisterer for en type slangesett, kan utvalget fa tilgang via
rullegardinmenyen.

Brukergrenseshitt
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Brukergrensesnitt

Komfortinnstillinger

Med voksen eller pediatrisk inspiratorisk gren tilkoblet, er det mulig a endre
maltemperaturen i maske- og Optiflow-modus for & gi forhold som kan vaere mer
behagelige for pasienten.

Nar ytterligere neonatale moduser er aktivert, er det ogsa mulig & endre
maltemperaturen i CPAP | NIV- og Optiflow-moduser.

De tilgjengelige komfortinnstillingene er:

Voksen og

pediatrisk Neonatal

Modus Standard Middels Lav  Modus Standard Middels Lav
Invasiv 37°C - - Neonatal 37°C - -
Maske 31°C 29°C  27°C Invasiv* 37°C - -

Optiflow ~ 37°C 35°C  33°C CPAP|NIV* 37°C 34°C  31°C

Optiflow* 37°C 35°C  33°C

* med ekstra moduser aktivert

Fukteren vil tilbakestilles til standardinnstillingen hvis modusen endres
eller fukteren slas av og pa igjen. Det er mulig for servicepersonale & endre
standardinnstillingen for maskemodus, CPAP | NIV- og Optiflow-modus i
servicemenyen.
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Alarmer

Alarmsignaler

F&P 950-respirasjonsfukteren har visuelle alarmer og lydalarmer som varsler om
avbrudd i behandlingen. Disse alarmene genereres av et intelligent alarmsystem
som behandler informasjon fra sensorene og malinnstillingene til enheten, og som
sammenligner denne informasjonen med forhandsprogrammerte grenser.

Alarmtype ————————
Veiviser med tekst

eller bilder

Foreslar en lgsning - se
tabellen «Alarmtilstander»
pa neste side.

Demp/aktiver alarm
2 minutter.

Alarmer

Alarmtilstander

Alle alarmtilstandene er oppfert pa de fglgende sidene, og alle er klassifisert som
middels eller lav prioritet.

Ettersom F&P 950-respirasjonsfukter ikke har pasientovervékning, skal disse
alarmene anses som tekniske indikatorer for fukterens ytelse. Flere alarmtilstander
kan oppsta samtidig. | s& fall bruker fukteren et internt rangeringssystem for 4 vise
den hgyest rangerte alarmen.

Alarmer med middels prioritet er utformet for a kunne merkes pa én meters
avstand fra varmerbasen, med et alarmsignal som gir tre pipelyder som gjentas
hvert femte sekund.

Lavprioritetsalarmer er utformet for a kunne merkes pa én meters avstand
fra varmerbasen, med et alarmsignal som gir én pipelyd som gjentas hvert
femte sekund.

Kontroll av alarmsystemets funksjon

& ADVARSEL: ikke fjern slangesettet nar det er koblet til en pasient.
Hvis dette ikke overholdes, kan det sette sikkerheten i fare, inkludert alvorlig
skade pa pasienten.

Alarmfunksjonen sjekkes ved a fierne den oppvarmede slangen nar som helst mens
fukteren er slatt pa, men ikke koblet til en pasient. Dette skal aktivere den visuelle
alarmen «Frakobling» og lydalarmer. Hvis visuell alarm eller lydalarm ikke utlgses,
skal fukteren ikke brukes. Kontakt serviceavdelingen for hjelp.

Hvis fukteren uventet slar seg av, skal den gjenoppta driften med samme modus
og alarminnstillinger (unntatt algoritmebaserte alarmer) som fer tilbakestillingen,
dersom avbruddet er 30 sekunder eller mindre.



Alarmer

Alarmprioritet: Middels

ALARMTILSTANDER NGDVENDIG HANDLING

Frakoblingsalarmen aktiveres nar
fukteren registrerer at den inspiratoriske
kretsen er frakoblet.

Forsinkelse: <10 sekunder

Koble til den inspiratoriske kretsen, og
sett inn kammeret helt for fullstendig
tilkobling.

Alarmen Tomt for vann aktiveres nar
fukteren registrerer at kammeret er tomt
eller nesten tomt for vann.

Tidsperioden fgr alarmsignalet utlgses,
er avhengig av driftsmodusens
innstillingspunkt og flowhastighet,

da disse bestemmer vannets
fordampningshastighet.

Forsinkelse: <60 minutter

Skift ut den tomme vannposen.

Alarmen Kontroller oppsett aktiveres
nar fukteren registrerer en gjentatt
forhayet temperaturtilstand ved
kammerutgangen.

Alarmterskelen er 43 °C.

Tid-til-alarm-signalgenerering er
avhengig av flowhastigheten.

Forsinkelse: >5 minutter

Kontroller terkelinjens og ekspirasjons-
grenens tilkobling til riktige porter
pa flowkilden.

Alarmen Lav temperatur aktiveres nar
fukteren registrerer lav temperatur ved
pasientenden eller kammeruttaket i en
kontinuerlig tidsperiode.

Alarmgrensen er 2 °C under
settpunkttemperaturen.

Tid-til-alarm-signalgenerering er
avhengig av flowhastigheten.

Forsinkelse: >10 minutter

Kontroller at fukteren mottar flow
innenfor omradet som er angitt i denne
bruksanvisningen.

Kontroller fukteroppsett.

Alarmen Hey temperatur aktiveres nar
fukteren registrerer hgy temperatur ved
pasientenden.

Alarmterskelen er en temperatur ved
pasientenden pa >43 °C.

Forsinkelse: <30 sekunder

Kontroller at fukteren mottar flow
innenfor omradet som er angitt i denne
bruksanvisningen.

Kontroller tilkoblingene til flowkilden.
Kontroller fukteroppsett.

Alarmen Patron frakoblet aktiveres nar
fukteren registrerer at sensorpatronen
ikke er koblet til strgm.

Forsinkelse: <10 sekunder

Koble til sensorpatronen.

Alarmen Feil pa slange aktiveres nar
fukteren registrerer en potensiell feil i
slangesettet.

Forsinkelse: <10 sekunder

Bytt slangesettet nar dette er trygt.
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Alarmer

Alarmprioritet: Middels

ALARMTILSTANDER |

@DVENDIG HANDLING

Alarmen Krever service aktiveres nar SIa av fukteren sa snart som det er
fukteren registrerer en potensiell feil som hensiktsmessig, ta den ut av bruk, og
gjer at fukteren ma pa service. kontakt en tekniker.

Forsinkelse: 10 sekunder til 5 minutter

Varsel-LED-lampen lyser nr fukteren SIa av fukteren sa snart som det er
registrerer at det er en potensiell feil med hensiktsmessig, ta den ut av bruk, og
fukteren og at skjermen ikke fungerer. kontakt en tekniker.

Forsinkelse: <10 sekunder

Alarmen Patronautentisering Hvis du vil fierne ikonet for
aktiveres nar fukteren ikke gjenkjenner autentiseringsfeil for sensorpatronen,
sensorpatronen. kontakt en tekniker for & bytte

Huis dette skier, kan brukeren velge sensorpatronen sa snart som mulig.

& trykke pa «Godta» for & bekrefte at
sensorpatronen ikke er godkjent av
Fisher & Paykel Healthcare.

Et ikon for autentiseringsfeil for
sensorpatronen vises nederst til hayre

pa skjermen.

Alarmen Patron utlgpt aktiveres nar Trykk pa knappen «Alarmpause» for &
fukteren registrerer at sensorpatronen lukke alarmskjermbildet.

har overskredet anbefalt brukstid. Kontakt en tekniker for & bytte
Sensorpatronen skal byttes ut neste sensorpatronen sa snart som mulig.

gang dette er trygt (nar den ikke er i
bruk av en pasient).

Forsinkelse: 15 000 driftstimer eller 7 &r
fra produksjonsdato, avhengig av hva
som inntreffer farst.

Hvis alarmen settes pa pause, vises den
igjen etter 4 timer.

Alarmprioritet: Lav

ALARMTILSTANDER | NO@DVENDIG HANDLING

Alarmen Kontroller adapter aktiveres Koble til den ekspiratoriske
nar fukteren registrerer at adapteren for  varmetradadapteren mellom
ekspirasjonsvarmekabelen er koblet fra. sensorpatronen og ekspirasjonskretsen.

Merk: Som standard er denne alarmen
frakoblet. Den kan aktiveres gjennom
servicemenyen.

Forsinkelse: <20 sekunder
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Alarmer

Informasjonssignaler

M ype
Meldingsinnhold Skift sensorpatron. Patronen utleper
Foreslar en lgsning om 2 dager.

- se tabellen

«Informasjonssignaler»

nedenfor.

Demp/aktiveralarm ———

INFORMASJONSSIGNALER MULIGE TILTAK

Advarselen Patronens levetid Trykk pa knappen «Paminn meg senere»
aktiveres nar fukteren registrerer at for & lukke advarselsskjermbildet.
sensorpatronen naermer seg anbefalt

; Kontakt en tekniker for & bytte
brukstid. sensorpatronen sa snart som mulig.
Pa dette tidspunktet har sensorpatronen

en gjenvaerende brukstid pa én

maned, og en sensorpatron skal gjgres

tilgjengelig for utskifting.
Forsinkelse: 30 dager fer utlep og vises

igjen hver 24. time, eller hver 8. time hvis
det er faerre enn 7 dager igjen.
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Informasjons- og servicemenyer

Skjermbilde over alternativer

Skjermbildet «Alternativer» inneholder ytterligere informasjon om fukteren og kan
apnes ved a trykke pa knappen «Meny». Bla gjennom skjermbildene ved a trykke
pa alternativene.

Servicefunksjonene er passordbeskyttet og skal kun benyttes av teknisk personell.
Se produktets tekniske handbok for mer informasjon.

MERK: Avlesingene under Informasjon - Driftsfunksjoner er kun tilleggsinformasjon
for feilsakingsformal. Disse verdiene er ikke ment a brukes til a spesifisere
behandling eller til diagnostisering av pasienter.
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Informasjons- og servicemenyer

Las skjerm-funksjon

F&P 950-varmerbaseskjerm kan lases for & unnga utilsiktede endringer av moduser
eller innstillinger. Folg anvisningene nedenfor for & aktivere eller deaktivere

funksjonen:

TRINN1 | TRINN 4

Naviger til skjermen «Alternativer» ved a
trykke pa menyikonet nederst i venstre
hjgrne av Hovedskjermen.

Trykk og hold laseikonet nede.

Alternativer
Infermangon

Sarvics

Hold ikonet nede inntil nedtellings-
animasjonen fullferer én hel runde.

Nar skjermen er last, vises et laseikon.

Invasiv

B

For & lase opp skiermen, trykk pa
lasikonet én gang.

£y Invasiv

B

lkonet vil endres til «las opp».

TRINN 2 Trykk og hold «l&s opp»-ikonet nede.

Hold ikonet nede inntil nedtellings-
animasjonen fullferer én hel runde.

TRINN 3 TRINN 5

Nar skjermen er last opp, vil fukteren ga
tilbake til hovedskjermen, og

brukeren vil vaere i stand til a endre
modusen eller innstillingene.
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Rengjering og vedlikehold

Rengjering

Rengjer varmerbasen, sensorpatronen og den ekspiratoriske varmetradadapteren
med en klut fuktet med enten isopropylalkohol eller ngytralt rengjgringsmiddel.
Fukteren skal alltid kobles fra strgmtilferselen fer rengjoring.

MERKNADER:

« Varmerbasen, sensorpatronen og den ekspiratoriske varmetradadapteren skal
ikke autoklaveres eller nedsenkes i vaeske.

« |kke spray vaeske inn i dpningene eller pa elektriske kontakter. Dette kan fare til
uopprettelig skade pa fukteren.

Rutinemessig vedlikehold

Det finnes en fullstendig teknisk beskrivelse, inkludert rutinemessig vedlikehold og
servicedata, i produktteknisk handbok som er tilgjengelig fra leverandgren eller
Fisher & Paykel Healthcare.

A ADVARSEL: produktteknisk handbok ma falges for all service og alt
vedlikehold av fukteren. Hvis ikke kan fukterens ytelse reduseres, og gi redusert
sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade).



Advarsler, forsiktighetsregler og merknader

A ADVARSLER

Se bruksanvisningen for slangesett, masker og tilbeher for bruk av utstyret. Hvis
ikke kan fukterens ytelse reduseres, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for
pasientskade).

Dette produktet er kun utformet og godkjent for bruk sammen med tilbeher og
reservedeler som er godkjent av Fisher & Paykel Healthcare. Uautoriserte tilbehgr
eller reservedeler som brukes med fukteren, kan redusere fukterens funksjon, og
forringe sikkerheten (inkludert risiko for alvorlig pasientskade), eller fare til akte
elektromagnetiske utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet, noe som
resulterer i feil drift.

Dette produktet er utformet for tilfarsel av luft og/eller oksygen. Det er ikke egnet
for tilfarsel av brennbare anestesigassblandinger eller Heliox-gass (pustegass).
Det kan redusere ytelsen til fukteren og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for
pasientskade).

Fukteren skal alltid veere i vater og plassert lavere enn pasienten. Hvis ikke kan
fukterens ytelse reduseres, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig
pasientskade).

For bruk skal komponenter og tilbehgr kontrolleres visuelt med tanke pa skade og
erstattes hvis det oppdages skader. Bruk av edelagte komponenter og tilbehgr
kan redusere ytelsen til fukteren, og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for
alvorlig personskade).

Pasientene ma overvakes (f.eks. oksygenmetning) til enhver tid. Hvis pasienten
ikke overvakes (f.eks. hvis gassflow avbrytes), kan alvorlig personskade eller ded
inntreffe.

Ikke berer de elektriske kontaktene og pasienten samtidig. Det kan fare til
alvorlige skader.

Bruk av fukteren utenfor de anbefalte driftsforholdene (som beskrevet i denne
bruksanvisningen) kan redusere fukterens ytelse, og gi redusert sikkerhet
(inkludert risiko for alvorlig pasientskade).

Overvak slangesettet for kondens hver sjette time for & forhindre okklusjon eller
oppsamling av vaeske. Fjern etter behov. Hvis ikke kan det redusere ytelsen til
fukteren og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig pasientskade).
Fjern antennelseskilder slik som sigaretter, apen ild eller materialer som lett
antennes ved haye oksygenkonsentrasjoner.

Folg instruksjonene fra leveranderen av oksygenapparatet. Hold
oksygenregulatorer, sylinderventiler, slanger, forbindelser og alt annet
oksygenutstyr vekk fra olje, fett og fettstoffer. Det kan oppsta spontan og
voldsom antennelse hvis disse stoffene kommer i kontakt med oksygen under
trykk.

Bruk av hgyfrekvente kirurgiske apparater, kortbelgeapparater eller
mikrobglgeapparater i naerheten av fukteren kan pavirke ytelsen negativt. Hvis
dette skjer, sgrg for a fjerne fukteren fra denne type utstyr.

Ikke bruk produktet i eller i naerheten av en MR-skanner.

Ikke koble til fukteren direkte til et medisinsk gassrgrledningssystem. Fukteren er
beregnet for tilkobling til en respirator eller gassblander for & kontrollere gasstrykk
og flowhastighet. Hvis du ikke kontrollerer gassleveringen, kan det fare til en
trykkskade pa pasienten.

Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr ber unngas
fordi det kan fere til feil betjening. Hvis det er nadvendig med slik bruk, skal dette
utstyret og annet utstyr observeres for a verifisere normal drift.
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Advarsler, forsiktighetsregler og merknader

A FORSIKTIGHETSREGLER

* Serg for at invasiv modus er innstilt for pasienter som har bypass i luftveiene.
Langvarig eksponering for redusert fuktighet vil resultere i pasientskade, inkludert
redusert mukocilizer transport, atelektase eller lungebetennelse.

« |kke bergr den varme overflaten p& varmeplaten, kammerbasen eller probene.
Det kan fere til hudbrannskader.

MERKNADER

*  Bruk USP-sterilt vann for skylling, eller tilsvarende. Tilsetning av andre stoffer kan
ha bivirkninger.

* F&P 950-respirasjonsfukteren har et innebygd programvaresystem lisensiert til
Fisher & Paykel Healthcare av Microsoft. Lisensen inneholder visse begrensninger
som er relevante for bruken av F&P 950-respirasjonsfukteren.

Gé til www.fphcare.com/microsoftlicensing for mer informasjon om disse
begrensningene.

« Utslippsegenskapene til dette utstyret gjer det egnet til bruk i industrielle
omrader og pa sykehus (CISPR 11klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljg
(som CISPR 11 klasse B vanligvis kreves for), kan det hende at dette utstyret ikke
tilbyr tilstrekkelig beskyttelse til radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren
maé kanskije ta begrensende tiltak som f.eks. & flytte eller reorientere utstyret.

* Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten, ta kontakt
med din lokale Fisher & Paykel Healthcare-representant, og, for medlemsland i EU,
aktuelle myndigheter i ditt land.
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Symbolforklaring
Folg Produsent Produksjonsdato Katalog-
bruksanvisningen bruksanvwsmng. referansenummer
- sikkerhet www.fphcare.
com/950IFU
El o]~
Batch- Serie- Type BF Utstyr i Vekselstram
kode nummer pasientnaer del klasse Il
RN § <
Standby P- Temperatur- Fuktighets- UsB 20
(av/pd) klassifisering begrensninger begrensinger
R ce: & I
S
WEEE (elektrisk Europeisk CE-merke Merke for juridisk Loft
og elektronisk representant*® 93/42/EQF* samsvar*® fingerbeskyttelsen
avfall)*
& & A A
Skjer, behandles  Oppbevares tert Resirkulerbar Forsiktig Advarsel
forsiktig
Alarm Meny Advarsel: Lydalarm pause  Lydalarm satt pa
varm overflate pause
7
g B

Neonatal modus

X

Optiflow-modus

&

Invasiv modus Maskemodus

Neonatal Neonatal Autentiseringsfeil Levetidsadvarsel
CPAP | NIV- Optiflow-modus for sensor- for sensor-
modus patron patron

Avbryt Bakoverpil Lés opp
weDiAL ceneaL wEpAL EcupuENT
AETCEECReA Sicc
EDRACAL NAZA RS
ACCoRDANGE Wit
SR CANCSA T3 NO,cuso.114,
- RX on Iy essare EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012
Medisinsk utstyr* For USA: kun ¢ UL-merke*
reseptbelagt*

*symbolet vises pa utvalgte modeller

Neonatal invasiv
modus

Godkjenn

&

Utlgpsdato
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Produktspesifikasjoner

Varmerbasespesifikasjoner

pa tilfert gass

Mal (kun 240 mm (D) x 154 mm (B) x 253 mm (L)
varmerbase)
Vekt (kun 3,45kg
varmerbase og
stromledning)
Nettfrekvens 50/60 Hz
Stromkilde 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V
950GXX'100 V
Stromstyrke 350 VA
Maksimal lengde pd | 3,3 m
stromledning
Lydtrykksniva Alarmer overstiger 45 dbA ved Tm
Pause i lydalarm 120 sekunder
Maksimal temperatur | 43 °C

Tid til innstilt <30 minutter
temperatur er
oppnadd (krever
gassflow)
Maksimal 44 °C
overflatetemperatur
pa slangesettet
(pasientnaer del)
Komponentlevetid Varmerbase: 7 ar
| Voksen | Pediatrisk | Neonatal
Fuktighetsytelse Invasiv modus: Invasiv modus: | Neonatal modus:
(unntatt ved >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
2 k ] K d Invasiv modus:
strombrudd eller >12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
elektromagnetisk Optiflow-modus: | Optiflow- CPAP | NIV-modus:
forstyrrelse) >12 mg/L modus: >12 mg/L
>12 mg/L Optiflow-modus:
>12 mg/L
Drifts- Invasiv modus: Invasiv modus: | Neonatal modus:
flowomrade 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) di di Invasiv modus:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow-modus: | Optiflow- CPAP | NIV-modus:
5-70 L/min modus: 0,5-40 L/min
1-60 L/min Optiflow-modus:
0,5-36 L/min

XX' representerer landskoden
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Tekniske spesifikasjoner

Driftsforhold
SPESIFIKASJON | VOKSEN | PEDIATRISK OG NYF@DT
Romtemperatur 18-26 °C 20-26°C
Innkommende Minimum = romtemperatur Minimum = romtemperatur
gasstemperatur Maksimal =10 °C over Maksimal =10 °C over
romtemperatur (ved 30 % romtemperatur (ved 30 %
relativ fuktighet) relativ fuktighet)
Brukerposisjon <1'm fra varmerbase <1'm fra varmerbase
Atmosfaerisk trykk: Minimum 70 kPa (tilsvarer en | Minimum 70 kPa (tilsvarer en
maksimal hgyde over havet maksimal hgyde over havet
pa 3000 m) pa 3000 m)
Maksimalt 106 kPA Maksimalt 106 kPA
Oppbevaringsforhold
SPESIFIKASJON VERDI
Temperatur -20-60 °C
. 10-95 % relativ fuktighet,
Fuktighet ikke-kondenserende

Kasseres i henhold til nasjonale forskrifter for elektrisk og elektronisk utstyr.
Merk at det er et litiumcellebatteri i sensorpatronen.
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Wskazania do uzycia

Nawilzacz oddechowy F&P 950 jest przeznaczony do ogrzewania i nawilzania
gazow oddechowych podawanych pacjentom. Jest on przeznaczony do uzytku
przez wykwalifikowany personel medyczny w srodowisku profesjonalnej opieki
zdrowotnej.

Zasada dziatania

Nawilzacz oddechowy F&P 950 zapewnia ogrzewanie i nawilzanie gazéw
medycznych dzieki przepuszczeniu gazéw przez ogrzewana komore na wode oraz
rurki do oddychania ogrzewanym powietrzem.

Ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury gazéw mierzonej w réznych
czesciach nawilzacza.
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Zawartosc opakowania

Podstawa grzewcza F&P 950
(np. 950AEU)

Akcesoria do skompletowania
nawilzacza oddechowego F&P 950

Kaseta czujnika F&P 950 \
(np. 950501)

Przewéd zasﬂajacy
(np. 950XPE)

Uchwyt do montowania akcesoriéow Zestaw uktadu oddechowego F&P 950

(np. 900MR030) (np. 950A81, 950N80)
L c-...__.,‘_"—H
Przejsciéwka pr. du grzatki
wydechowego F&P 950

(np. 950X00)
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Montaz nawilzacza oddechowego F&P 950

Podtaczy¢ przewdd zasilajacy i uchwyt przewodu zasilajacego do podstawy
grzewczej.

Podstawa grzejna

Uchwytdo ia al iow

Uchwyt przewodu zasilajacego — * ®

Uchwyt przewodu zasilajacego -~
zapobiega przypadkowemu -l
roztaczeniu przewodu

zasilajacego. Wymagany moment
dokrecenia sruby: 0,8 £ 0,3Nm

Przewdd zasilajacy

Podtaczyc¢ kasete czujnika do podstawy grzewczej.

A OSTRZEZENIE

Podstawe grzewcza nalezy zamontowac na uchwycie do montowania akcesoriéw
0 nosnosci 4 kg. W przeciwnym razie moze dojs$¢ do uszkodzenia uchwytu do
montowania akcesoriéw oraz podstawy grzewczej, a takze powaznych obrazen u
pacjenta.

UWAGA: Nalezy upewni¢ podstawa grzewcza nie blokuje dostepu do gniazda
zasilania sieciowego.
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Montaz nawilzacza oddechowego F&P 950

Zmontowac uktad oddechowy zgodnie z opisem w instrukcji uzytkowania
dostarczanej wraz z wybranym uktadem oddechowym.

Po wiaczeniu nawilzacza rozlegnie sie pojedynczy sygnat dZzwiekowy.
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Interfejs uzytkownika

Nawigacja po ekranie

Baner trybu
Wyswietla
biezacy tryb.

Przycisk menu rozwijanego
Umozliwia dostep do
trybow pracy.

Przycisk Wskaznik
gotowosci T ostrzegawczy LED
wﬁg@gﬁé " Swieci na kolor
trybu gotowosci. 3 37_0 : pomaranczowy
Nalezy odtaczy¢ nieprzerwanie
nawilzacz od przez >5 sekund,
Zrédta zasilania, gdy wystapi btad.
aby wytaczyc
urzadzenie.

Przycisk menu Szacunkowy punkt rosy
Umozliwia dostep do Szacunkowa temperatura
menu informacyjnego punktu rosy gazu
i serwisowego. podawanego pacjentowi.

Tryby
Dostepne tryby beda zalezne od typu podtaczonego uktadu oddechowego. Ponizej
przedstawiono dostepnosc i zasady dziatania kazdego trybu.

Zestaw uktadu

oddechowego Tryby

Zestawy ukioc TN RN

oddechowego

dla dzieci i Tryb inwazyjny jest Tryb maski oddechowej Tryb Optiflow jest

dorostych przeznaczony dla jest przeznaczony dla  przeznaczony dla
pacjentoéw, ktérych pacjentéw, ktérych pacjentéw, ktérzy
goérne drogi oddechowe drogi oddechowe nie s3  wymagaja terapii
zostaty ominiete pomijane, ale otrzymuja  oddechowej za
Zza pomoca rurki gazy za pomoca pomoca czesci
tracheostomijnej lub maski twarzowej lub kontaktujacej sie z
dotchawiczej. podobnego urzadzenia. pacjentem Optiflow.

Zestow udads

oddechowego

dla noworodkéw  Tryb dla noworodkéw

(z wylaczonymi  est przeznaczony dla

trybami noworodkow, ktorzy

h wymagaja wsparcia

dodatkowymi) oddechowego.

Zestaw udecs (T (ST

oddechowego -

dla noworodkéw  Tryb inwazyjny jest Tryb CPAP | NIV Tryb Optiflow jest

(z wiaczonymi  przeznaczony dla jest przeznaczony przeznaczony dla

trybami pacjentow, ktérych dla pacjentow, . pacjentow, ktorzy

dodatkowymi) gorne drogi oddechowe ktérych gorne drogi wymagaja terapii
zostaty ominigte oddechowe nie zostaty ~ oddechowej za
Zza pomoca rurki pominiete i ktorzy pomoca czesci
tracheostomijnej lub sq poddawani terapii kontaktujacej sie z
dotchawiczej. dodatnim cisnieniemz  pacjentem Optiflow.

wykorzystaniem kaniuli
szczelnej lub donosowej

Zestaw tlenowy
Optiflow

Tryb Optiflow jest
przeznaczony dla
pacjentow, ktérzy
wymagajq terapii
oddechowej za pomoca
czesci kontaktujacej sie
Z pacjentem Optiflow.
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Dla zestawu uktadu oddechowego dostepnych jest kilka trybow, ktére mozna
wybraé za pomoca przycisku menu rozwijanego.

Interfejs uzytkownika
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Interfejs uzytkownika

Ustawienia komfortu

W przypadku podtaczenia ramienia wdechowego dla dzieci lub oséb dorostych
mozliwa jest zmiana temperatury docelowej w trybach Maska i Optiflow, aby
uzyskac warunki zapewniajace lepszg wygode dla pacjenta.

Po wtaczeniu dodatkowych trybdw dla noworodkdéw mozliwa jest takze zmiana
temperatury docelowej w trybach CPAP | NIV i Optiflow.

Dostepne sg nastepujace ustawienia komfortu:

Dorosty i

dziecko Noworodkowy
Tryb Domyslne Sredni Niski Tryb Domysine Sredni  Niski
Inwazyjny 37 °C - - Noworodkowy 37 °C - -

Maska 31°C 29°C 27°C  Inwazyjny* 37°C - -

Optiflow 37 °C 35°C 33°C CPAP|NIV*  37°C 34°C  31°C

Optiflow* 37°C 35°C  33°C

* po wigczeniu trybéw dodatkowych

Nawilzacz przejdzie do ustawiert domysinych po zmianie trybu lub po wytaczeniu
i ponownym wiaczeniu urzadzenia. Personel serwisu moze zmieni¢ domysine
wartosci ustawien dla trybow maski oddechowej, CPAP | NIV i Optiflow w menu
serwisowym.
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Alarmy

Sygnaty alarmowe

Nawilzacz oddechowy F&P 950 jest wyposazony w alarmy wizualne i dZwiekowe,
ktore ostrzegaja o przerwach w leczeniu. Alarmy te sg generowane przez
inteligentny system alarmowy, ktéry przetwarza informacje z czujnikdw i ustawien
docelowych urzadzenia i poréwnuije je z wstepnie zaprogramowanymi granicami.

Typalarmy ———

Tekst lub
wyjasniajaca

Wskazuje dziatanie naprawcze
- wiecej informacji znajduje sie
w tabeli ,stany alarmowe” na
nastepnej stronie.
Wiaczenie/wytaczenie
wyciszenia alarmu

2 minuty.

Alarmy

Stany alarmowe

Wszystkie mozliwe stany alarmowe zostaty wymienione na kolejnych stronachi
wszystkim zostat nadany sredni lub niski priorytet.

Nawilzacz oddechowy F&P 950 nie zawiera systemu monitorowania pacjenta,
dlatego stany alarmowe sg technicznymi wskaznikami wydajnosci dziatania
nawilzacza. Istnieje mozliwos¢ wystapienia wielu stanéw alarmowych jednoczesnie,
w takiej sytuacji nawilzacz korzysta z wewnetrznego systemu oceny i wyswietla
alarm o najwyzszej ocenie.

Wszystkie stany alarmowe o $rednim priorytecie sa wykrywalne z odlegtosci
jednego metra od podstawy grzewczej, a sygnat alarmowy sktada sie z trzech
sygnatéw dzwiekowych powtarzanych co pie¢ sekund.

Wszystkie stany alarmowe o niskim priorytecie sa wykrywalne z odlegtosci
jednego metra od podstawy grzewczej, a sygnat alarmowy sktada sie z jednego
sygnatu dzwiekowego powtarzanego co pie¢ sekund.

Sprawdzanie funkcjonalnosci systemu alarmowego

A OSTRZEZENlE Nie usuwac uktadu oddechowego, ktory jest
podtaczony do pacjenta. Nieprzestrzeganie tego wymogu moze zagrozi¢
bezpieczenstwo, w tym stworzy¢ ryzyko odniesienia powaznych obrazen przez
pacjenta.

W celu sprawdzenia dziatania systemu alarmowego nalezy roztaczy¢ ogrzewana
rure uktadu oddechowego, gdy nawilzacz jest wiaczony, ale nie jest podtaczony
do pacjenta. Powyzsza czynnos$¢ powinna spowodowac wigczenie alarmu
wizualnego i dZwiekowego ,,Odtaczenie”. Jesli ktérys z sygnatéw nie wystepuje,
nalezy przerwac uzytkowanie nawilzacza. Nalezy skontaktowac sie z dziatem
technicznym w Paristwa osrodku w celu uzyskania pomocy.

W przypadku niespodziewanego wytaczenia urzadzenia, nawilzacz powréci do

trybu pracy i ustawien alarméw (z wyjatkiem alarmoéw zaleznych od algorytmadw)
sprzed wytaczenia, jesli przerwa w zasilaniu trwata nie wiecej niz 30 sekund.
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Alarmy

Priorytet alarmu: Sredni

STANY ALARMOWE WYMAGANE DZIALANIE

Alarm odtaczenia zostaje wiaczony,
gdy nawilzacz wykryje roztaczenie w
obwodzie wdechowym.

Opdznienie: <10 sekund

Nalezy podtaczy¢ obwdd wdechowy
oraz w petni wsunac¢ komore, aby
zamknac potaczenie.

Alarm braku wody zostaje wiaczony,
gdy nawilzacz wykryje, ze w komorze nie
ma wody lub jej poziom jest bardzo niski.
Czas wiaczenia alarmu zalezy od
ustawionej wartosci trybu pracy oraz
przeptywu, gdyz te parametry wptywaja
na szybko$¢ odparowywania wody.

Opdznienie: <60 minut

Wymieni¢ worek na wode.

Alarm kontroli ustawienia zostaje
wiaczony, gdy nawilzacz wykryje ciagta
podwyzszong temperature na wylocie
z komory.

Prog alarmowy to 43 °C.

Czas wiaczenia alarmu zalezy od
przeptywu.

Opdznienie: >5 minut

Sprawdzi¢, czy przewdd suchy i ramie
wydechowe sg podtaczone do
odpowiednich portéw na Zrédle
przeptywu.

Alarm niskiej temperatury zostaje
wigczony, gdy nawilzacz wykryje,

ze przez diuzszy czas wystepuje za
niska temperatura na koricu obwodu
podtaczonym do pacjenta lub wylocie
komory.

Granica alarmu jest ustawiona 2 °C
ponizej temperatury ustawionej.

Czas wiaczenia alarmu zalezy od
przeptywu.

Opdznienie: >10 minut

Sprawdzi¢, czy nawilzacz otrzymuje
przeptyw gazow w zakresie okreslonym
W niniejszej instrukcji.

Sprawdzi¢ ustawienie nawilzacza.

Alarm wysokiej temperatury zostaje
wiaczony, gdy nawilzacz wykryje
wysoka temperature na koricu obwodu
podtaczonym do pacjenta.

Granica alarmu jest ustawiona na
wartos¢ >43 °C na koricu obwodu
podtaczonym do pacjenta.

Opdznienie: <30 sekund

Sprawdzi¢, czy nawilzacz otrzymuje
przeptyw gazow w zakresie okreslonym
W niniejszej instrukcji.

Sprawdzi¢ potaczenia do Zrédta
przeptywu.

Sprawdzi¢ ustawienie nawilzacza.

Alarm roztaczenia kasety zostaje
wiaczony, gdy nawilzacz wykryje, ze
kaseta czujnika nie jest podtaczona
elektrycznie.

Opdznienie: <10 sekund

Podtaczy¢ kasete czujnika

Alarm btedu rurki zostaje wiaczony,
gdy nawilzacz wykryje podejrzenie
uszkodzenia w obwodzie wdechowym.

Opdznienie: <10 sekund

Wymieni¢ obwéd oddechowy, jesli jest
to bezpieczne.
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Alarmy

Priorytet alarmu: Sredni

STANY ALARMOWE | WYMAGANE DZIALANIE

Alarm wymagany serwis zostaje Whytaczy¢ nawilzacz, gdy jest to mozliwe,
wiaczony, gdy nawilzacz wykryje wycofac urzadzenie z uzytkowania oraz
potencjalng usterke, ktéra wymaga skontaktowac sie z technikiem.

poddania nawilzacza czynnosciom

serwisowym.

Opdznienie: 10 sekund do 5 minut

Wskaznik ostrzegawczy LED zostaje Wytaczy¢ nawilzacz, gdy jest to mozliwe,
zapalony, gdy nawilzacz wykryje wycofac urzadzenie z uzytkowania oraz
wystepowanie potencjalnej usterki skontaktowac sie z technikiem.

W urzadzeniu, a ekran urzadzenia nie

dziata.

Opdznienie: <10 sekund

Alarm uwierzytelniania kasety zostaje W celu usuniecia ikony btedu
wigczony, gdy nawilzacz nie rozpoznaje  uwierzytelniania kasety, nalezy

kasety czujnika. skont_ak;qwac’ sie z technikiem, aby
W takim przypadku uzytkownik wymieni¢ kasete czujnika, gdy tylko jest
moze wybrac przycisk ,,Akceptuj”, to mozliwe.

aby potwierdzi¢, ze kaseta nie zostata

zatwierdzona przez firme Fisher & Paykel

Healthcare.

Ikona btedu uwierzytelniania kasety

czujnika zostanie wyswietlona w prawym

dolnym narozniku ekranu.

Alarm okresu uzytkowania kasety Wecisna¢ przycisk ,,Pauza alarmu”, aby
zostaje witaczony, gdy nawilzacz wytaczy¢ ekran alarmu.

wykryje, ze zostat przekroczony zalecany gy otaktowac sie z technikiem w celu

czas okresu uzytkowania kasety czujnika. wymiany kasety czujnika, gdy tylko jest
Kaste czujnika nalezy wymieni¢ przy to mozliwe.

najblizszej mozliwej okazji, gdy jest to

bezpieczne (gdy nie jest uzywana z

pacjentem).

Opédznienie: 15 000 godzin uzytkowania
lub 7 lat od daty produkciji, w zaleznosci
od tego, co nastapi szybciej.

Jesli wiaczono pauze alarmu, alarm
zostanie ponownie wyswietlony po

4 godzinach.

Priorytet alarmu: Niski

STANY ALARMOWE | WYMAGANE DZIALANIE

Alarm kontroli adaptera zostaje Podtaczy¢ adapter wydechowego
wigczony, gdy nawilzacz wykryje przewodu grzejnego miedzy kaseta
odtgczenie adaptera wydechowego czujnika a uktadem wydechowym.

przewodu grzejnego.

Uwaga: Ten alarm jest domysinie
wytaczony. Mozna go wiaczyc za
posrednictwem menu serwisowego.

Opodznienie: <20 sekund




Alarmy

Sygnaty informacyjne

Rodzaj powiadomienia

Tres$¢ powiadomienia—— Wymieri wkiad czujnika. Termin
Wskazuje dziatanie naprawcze | wainosci wkiadu uplywa za 2 dni.
- wiecej informacji znajduje
sie w tabeli ,sygnaty
informacyjne” ponizej.

Wiaczenie/wytaczenie————
wyciszeniaalarmu

SYGNALY INFORMACYJNE MOZLIWE DZIALANIA

Ostrzezenie okresu uzytkowania kasety  Wcisna¢ przycisk ,,Przypomnij pézniej”,
zostaje wiaczone, gdy nawilzacz wykryje, —aby wytaczyc ekran ostrzegawczy.

ze zbliza sig koniec zalecanego okresu Skontaktowac sie z technikiem w celu
uzytkowania kasety czujnika. wymiany Kasety czujnika, gdy tylko jest
W chwili wy$wietlenia ostrzezenia to mozliwe.

pozostaje jeden miesiac okresu

uzytkowania kasety czujnika i nalezy

zaopatrzy¢ sie w nowa kasete czujnika.

Opdznienie: 30 dni przed uptywem
okresu uzytkowania i bedzie wy$wietlane
co 24 godziny, oraz co 8 godzin, jesli
pozostanie mniej niz 7 dni.
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Menu informacyjne i serwisowe

Ekran opcji

Ekran ,,Opcje” zawiera dodatkowe informacje o nawilzaczu; mozna uzyskac do
niego dostep poprzez nacisniecie przycisku ,Menu”. Stukniecie w dowolng opcje
umozliwia nawigacje po ekranach.

£y Inwazyjna

3/0°

Proeply

O rewarie

Opcje serwisowe sa chronione hastem i powinny by¢ uzywane wytacznie przez
personel techniczny. Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w Podreczniku
technicznym urzadzenia.

UWAGA: Wartosci odczytow wyswietlane na stronie Funkcje pracy w katalogu
Informacje sa informacjami dodatkowymi majacymi zastosowanie wytacznie do
rozwiazywania problemdw. Powyzsze wartosci nie s przeznaczone do okreslania
planu leczenia lub diagnozowania pacjenta.



Menu informacyjne i serwisowe

Funkcja ekranu blokady

Ekran podstawy grzewczej F&P 950 mozna zablokowac, aby unikna¢
niezamierzonych zmian w trybach lub ustawieniach. Postepowac zgodnie z
ponizszymi wskazéwkami, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje:

Przejé¢ na ekran ,,Opcje”, dotykajac ikony
menu dostepnej w lewym dolnym rogu
ekranu ,,Gtéwne”.

Wecisnaé i przytrzymac ikone blokadly.

Infarmaia

Sarvds

Przytrzymac ikone do momentu, az
animacja funkcji odliczania wykona jeden
petny obrot.

KROK1 | kroK 4

Dotkna¢ ikony jeden raz, aby
odblokowac ekran.

lkona zmieni sie na ,bez blokady”.
Wecisnac i przytrzymac ikone ,,bez
blokady”.

Przytrzymac ikone do momentu, az
animacja funkgji odliczania wykona jeden
petny obrét.

Po zablokowaniu ekranu wyswietlona
zostanie ikona ,blokada”.

KROK 3 KROK 5

Po wytaczeniu blokady nawilzacz wrdci
na ekran gtéwny i uzytkownik bedzie
maogt zmienic tryb lub ustawienia.

0, Inwazyjna

31.0°
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Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

Czysci¢ podstawe grzewcza, kaste czujnika oraz przejsciowke przewodu grzatki
ramienia wydechowego za pomoca sciereczki zwilzonej alkoholem izopropylowym
lub neutralnym detergentem. Przed czyszczeniem nalezy odtaczyc¢ nawilzacz od
Zrddta zasilania.

UWAGI:

« Nie zanurza¢ ani nie poddawac sterylizacji w autoklawie podstawy grzewczej,
kasety czujnika ani przewodu grzatki ramienia wydechowego.

« Nie nalezy rozpylac¢ ptyndw do zastawek lub na ztacza elektryczne. W
przeciwnym razie moze dojé¢ do nieodwracalnego uszkodzenia nawilzacza.

Rutynowa konserwacja

Petny opis techniczny, obejmujacy dane dotyczace rutynowej konserwacji i
serwisowania, znajduje sie w podreczniku technicznym produktu, ktéry jest
dostepny u lokalnego dostawcy produktéw firmy Fisher & Paykel Healthcare.

A OSTRZEZENIE: Nalezy przestrzegac Podrecznika technicznego
produktu podczas wszystkich prac serwisowych i konserwacyjnych nawilzacza.
Nieprzestrzeganie tych zalecert moze pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢
jego bezpieczenstwu (w tym réwniez potencjalnie spowodowac powazne
obrazenia u pacjenta).
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Ostrzezenia, przestrogi i uwagi

A OSTRZEZENIA

Przed rozpoczeciem korzystania ze sprzetu zapoznac sie z instrukcja uzytkowania
uktadéw oddechowych, interfejséw i akcesoridw. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze pogorszyc¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢ bezpieczenstwu

(w tym réwniez potencjalnie spowodowac obrazenia u pacjenta).

Ten produkt jest przeznaczony i zatwierdzony do stosowania wytacznie
akcesoriami i cze$ciami zamiennymi zatwierdzonymi przez firme Fisher & Paykel
Healthcare. Uzywanie z tym produktem niezatwierdzonych akcesoriéw lub czesci
zamiennych moze pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢ bezpieczenstwu
(w tym réwniez potencjalnie spowodowac powazne obrazenia u pacjenta), jak
réwniez powodowac zwiekszong emisje elektromagnetyczng lub zmniejszong
odpornos¢ elektromagnetyczna powodujace nieprawidtowa prace urzadzenia.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do podawania powietrza i/lub tlenu.
Urzadzenie nie jest przystosowane do podawania palnej mieszanki gazéw
anestetycznych lub gazu Heliox. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢ bezpieczeristwu (w tym réwniez
potencjalnie spowodowac obrazenia u pacjenta).

Nawilzacz nalezy zawsze umieszczac w pozycji poziomej i ponizej pacjenta.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub
zagrozi¢ bezpieczenstwu (w tym réwniez potencjalnie spowodowac powazne
obrazenia u pacjenta).

Wzrokowo skontrolowa¢, czy czesci i akcesoria nie sa uszkodzone oraz wymienic¢
uszkodzone elementy. Korzystanie z uszkodzonych czesci lub akcesoriéw moze
pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢ bezpieczeristwu (w tym réwniez
potencjalnie spowodowac powazne obrazenia u pacjenta).

Pacjenta nalezy nieustannie monitorowac (np. pod katem saturacji tlenem).
Niezachowanie wymogu monitorowania pacjenta (np. w razie przerwania
przeptywu gazu) moze doprowadzi¢ do powaznych obrazer lub zgonu.

Nie dotykac jednoczesnie ztaczy elektrycznych i ciata pacjenta. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze powodowac powazne obrazenia.

Praca nawilzacza poza zakresem zalecanych warunkéw pracy (przedstawionych
w niniejszej instrukcji) moze pogorszy¢ dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢
bezpieczenstwu (w tym réwniez potencjalnie spowodowac obrazenia u pacjenta).
Nalezy monitorowac ilos¢ kondensatu w obwodzie co sze$¢ godzin, aby nie
dopuscic¢ do okluzji lub nadmiernego gromadzenia sie ptynu. W razie potrzeby
nalezy wylewac ptyn. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze pogorszyc
dziatanie nawilzacza lub zagrozi¢ bezpieczenstwu (w tym réwniez potencjalnie
spowodowac powazne obrazenia u pacjenta).

Nalezy usunac wszelkie zrédta zaptonu, takie jak papierosy, otwarty ptomieri lub
materiaty fatwopalne w obecnosci wysokich stezen tlenu.

Postepowac zgodnie z instrukcjami systemu do terapii tlenowej; chronic¢ pokretta
tlenu, zawory butli, rury, ztacza i pozostaty sprzet tlenowy z dala od oleju, smaru i
ttustych substancji. Jesli te substancje wejda w kontakt z tlenem pod cisnieniem,
moze mie¢ miejsce gwattowny, spontaniczny zapton.

Praca aparatéw chirurgicznych wielkiej czestotliwosci, sprzetu krétkofalowego
lub mikrofalowego w poblizu nawilzacza moze niekorzystnie wptynaé na jego
dziatanie. W takim przypadku nawilzacz nalezy usunac z bezposredniej bliskosci
takich urzadzen.

Nie uzywac tego produktu wewnatrz skanera do obrazowania metoda rezonansu
magnetycznego (MRI) ani w poblizu niego.

Nie podtaczac nawilzacza bezposrednio do instalacji gazu medycznego.
Nawilzacz jest przeznaczony do podtaczenia do wentylatora lub mieszalnika
gazu w celu kontrolowania cisnienia i predkosci przeptywu gazu. Brak kontroli
nad dostarczanym gazem moze spowodowac obrazenia ciata pacjenta na skutek
dziatania ci$nienia.

Nalezy unika¢ uzywania tego urzadzenia ustawionego obok innego sprzetu lub
na innym sprzecie, poniewaz moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie. Jesli
takie uzycie urzadzenia bedzie konieczne, nalezy obserwowac caty sprzet w celu
potwierdzenia, czy dziata prawidtowo.
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Ostrzezenia, przestrogi i uwagi

A PRZESTROGI

* Upewnic sie, ze ustawiono tryb inwazyjny dla pacjentéw, ktérych gérne drogi
oddechowe zostaty ominigte. Przedtuzona ekspozycja na gazy o obnizonej
wilgotnosci spowoduje obrazenia u pacjenta, w tym obnizenie sprawnosci
oczyszczania $luzowo-rzeskowego, niedodme lub zapalenie ptuc.

+ Nie dotykac goracej powierzchni ptytki grzatki, podstawy komory lub sondy.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze powodowac oparzenia skory.

UWAGI

+ Do przeptukiwania nalezy stosowac sterylng wode USP lub jej odpowiednik.
Dodawanie innych substancji moze powodowac wystapienie dziatan
niepozadanych.

» Nawilzacz oddechowy F&P 950 zawiera wbudowany system oprogramowania,
ktory firma Fisher & Paykel Healthcare uzyskata na mocy licencji od firmy
Microsoft. Powyzsza licencja zawiera pewne ograniczenia, ktére maja
odniesienie do uzycia nawilzacza oddechowego F&P 950. Wigcej informacji na
temat powyzszych ograniczert mozna znalez¢ na stronie: www.fphcare.com/
microsoftlicensing.

« Charakterystyka emisji przedmiotowego sprzetu sprawia, ze mozna go
wykorzystywac w szpitalach i obiektach przemystowych (CISPR 11 klasa A).

W przypadku stosowania w Srodowisku mieszkalnym (dla ktérego zwykle
wymagana jest CISPR 11klasa B), przedmiotowy sprzet moze nie zapewnia¢
wiasciwej ochrony ustug komunikacji o czestotliwosci radiowej. Uzytkownik moze
by¢ zmuszony zastosowac srodki tagodzace, takie jak przestawienie lub zmiana
kierunku sprzetu.

* W przypadku wystapienia powaznego zdarzenia podczas uzywania tego
urzadzenia nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Fisher & Paykel Healthcare i - w przypadku krajéw nalezacych do Unii Europejskiej
- wiadciwym organem.



Definicje symboli

© [ W o &

Przestrzega¢ Patrz instrukcja Producent Data produkcji Numer
instrukcji uzytkowania. referencyjny
uzytkowania - www.fphcare. katalogu

bezpieczenstwo com/950IFU

El o]~
Numer Czes¢ aplikacyjna Urzadzenie Prad przemienny
serii seryjny typu BF Kklasy Il
O w4 -
Tryb gotowosci Klasyfikacja Granice Ograniczenia USB 2.0
(WH/Wyt) P temperatury wilgotnosci
R e: & I
S
WEEE Przedstawiciel Znak CE Znak Uniesc prog
(Zuzyty sprzet na terenie 93/42/EEC* przestrzegania
elektryczny i Europy* przepisow*

elektroniczny)*

Y o & A A

Produkt wrazliwy, ~ Chronic¢ przed Nadaje sie do Przestroga Ostrzezenie
zachowac wilgocia ponownego
ostroznosé przetworzenia
Alarm Menu Ostrzezenie: Wstrzymanie Wstrzymano
goraca dzwieku alarmu  dZwiek alarmu
powierzchnia
7
B
Tryb inwazyjny Tryb maski do Tryb Optiflow Tryb dla Tryb inwazyjny
oddychania noworodkéw  dla noworodkéw
Tryb dla Tryb Optiflow dla Btad Ostrzezenie Akceptuj
noworodkow noworodkéw  uwierzytelniania okresu
CPAP | NIV kasety czujnika uzytkowania
kasety

e

Anuluj Strzatka wstecz Zablokowano Odblokuj Data waznosci

JABIFy,  MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUPMENT
s AS TOELECTRICAL SHOCK. FIRE AND
MECHANICAL NAZARDS ONLY

e s
Rx only el e
Wyréb W USA: tylko na ¢ Oznakowanie UL*
medyczny* recepte*

* symbol wyswietlany na wybranych modelach



B6-19  POLSKI

Dane techniczne

Dane techniczne produktu

ne techniczne podstawy grzewczej

Wymiary (wytac: 240 mm (G) x 154 mm (S) x 253 mm (W)
podstawy grzewczej)
Masa (wytacznie 3,45kg
podstawa grzewcza i
przewdd zasilajacy)
Czestotliwos¢ zasilania| 50/60 Hz
Napiecie zasilania 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V
950GXX'100 V
Moc znamionowa 350 VA
Maksymalna dtugos¢ |33 m

przewodu zasilajacego

Poziom nasilenia Alarmy przekraczaja 45 dbA w odlegtosci 1m.

Pauza alarmu 120 sekund

Maksymalna 43°C
temperatura
dostarczanego gazu
Czas potrzebny do <30 minut
uzyskania ustawionej
temperatury
(wymagany przeptyw
gazu)

Maksymalna 44 °C
temperatura
powierzchni uktadu
oddechowego (cze$é¢
podtaczona do
pacjenta)

Okrgs uzytkowania Podstawa grzewcza: 7 lat

Dla dorostych | Dla dzieci Noworodkowy
Tryb inwazyjny: |Tryb inwazyjny: |Tryb dla noworodkéw:
>33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
awarii zasilania Tryb maskido | Tryb maski do Tryb inwazyjny:

lub zaktécen oddychania: oddychania: >33 mg/L
elektromagnetycznych|>12 mg/L >12 mg/L Tryb CPAP | NIV:
nawilzacza) Tryb Optiflow: |Tryb Optiflow:  |>12 mg/L
>12 mg/L >12 mg/L Tryb Optiflow:
>12 mg/L
Zakres Tryb inwazyjny: |Trybinwazyjny: |Tryb dla noworodkow:
roboczy predkosci 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
przeptywu Tryb maskido | Tryb maski do Tryb inwazyjny:
(L/min, STPD) oddychania: oddychania: 0,5-40 L/min
5-120 L/min 1-60 L/min Tryb CPAP | NIV:
Tryb Optiflow: | Tryb Optiflow:  |0,5-40 L/min
5-70 L/min 1-60 L/min Tryb Optiflow:
0,5-36 L/min

XX' oznacza kod kraju
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Warunki pracy urzadzenia

DANE TECHNICZNE | DLA DOROSLYCH | DLA DZIECI | NOWORODKOW

Temperatura pokojowa

18-26 °C

20-26°C

Temperatura gazu
doprowadzanego

Minimalna =
Temperatura pokojowa
Maksymalna =10 °C
powyzej temperatury
pokojowej (przy 30%
wilgotnosci wzglednej)

Minimalna = Temperatura
pokojowa

Maksymalna =10 °C powyzej
temperatury pokojowej (przy
30% wilgotnosci wzglednej)

Potozenie pracy

<1m od podstawy
grzewczej

<I'm od podstawy grzewczej

Ciénienie
atmosferyczne:

Co najmniej 70 kPa
(odpowiada
maksymalnej
wysokosci 3000 m)

Maksymalnie 106 kPA

Co najmniej 70 kPa
(odpowiada maksymalnej
wysokosci 3000 m)

Maksymalnie 106 kPA

Warunki przechowywania urzadzenia

DANE TECHNICZNE |WARTO$C

Temperatura -20-60 °C
. ” 10-95% wilgotnosci
Wilgotnos¢ wzglednej bez skraplania

Nalezy poddawa¢ utylizacji zgodnie z regulacjami krajowym dotyczacymi sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Nalezy pamietac, Ze kaseta czujnika jest wyposazona w akumulator litowy.




B7-1 PORTUGUES

Contetido
Indicacdes de utilizagao. 2
Principio de funcionamento 2
Contetdo da embalagem 3
Configuracdo do humidificador respiratdrio F&P 950.......c..cuwmrmrenmrrnseinneinseinssinenens 4
Interface do utilizador 6
Alarme 9
Menus de informagédo e assisténcia 13
Limpeza e manutencdo 15
Avisos, precau¢des e nota 16
Defini¢des dos simbolos 18
Especificacdes técnicas 19
Especificacbes do produto 19
Condicdes de funcionamento 20

Condi¢des de armazenamento 20




B7-2 PORTUGUES

IndicagGes de utilizagcdo

O humidificador respiratério F&P 950 destina-se a fornecer calor e humidade
aos gases respiratérios administrados aos pacientes. E para utilizacdo num
estabelecimento de satde profissional por um profissional de satide.

Principio de funcionamento

O humidificador respiratério F&P 950 destina-se a fornecer calor e humidade a
gases medicinais fazendo o gas fluir através de uma camara de dgua aquecida e de
um circuito respiratério aquecido.

O nivel de aquecimento é controlado com base na temperatura do gas medida em
diferentes partes do humidificador.
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Contetido da embalagem

Base do aquecedor F&P 950
(por ex., 950AEU)

Acessorios para completar o
humidificador respiratério F&P 950

v

Cartucho de sensor F&P 950 \
(por ex., 950S01)

3

Cabode allmentacao
(por ex., 950XPE)

\'

Suporte do equipamento Kit de circuito respiratério F&P 950
(por ex., 900MR030) (por ex., 950A81, 950N80)
L == A=
Adaptador de fio dor expiratério F&P 950

(por ex., 950X00)
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Configura¢do do humidificador respiratério F&P 950

Ligue o cabo de alimentacgao e o retentor do cabo de alimentacéo a base do
aquecedor.

Base do aquecedor
Suporte de

do cabo de ali 0 —o ¥ B
O retentor do cabo de —
alimentac&o impede o cabo -

de alimentacéo de se desligar
acidentalmente. Binario
necessario para os parafusos:
0,8+0,3Nm

Cabo de alimentagdo

Encaixe o cartucho de sensor na base do aquecedor.

A AVISO

A base do aquecedor deve ser montada num suporte do equipamento capaz de
suportar 4 kg. Caso contrdrio, poder&o ocorrer danos no suporte do equipamento e
na base do aquecedor e potenciais lesdes graves para o paciente.

NOTA: certifique-se de que a base do aquecedor nao bloqueia o acesso a tomada
da fonte de alimentagéo.
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Configura¢do do humidificador respiratério F&P 950

Configure o circuito respiratério conforme descrito nas instrucdes de utilizacdo
fornecidas com o kit de circuito respiratorio selecionado.

Ao ligar o humidificador, deverd ouvir um unico sinal sonoro.



PORTU

Interface do utilizador
Navegacdo no ecra
Banner de modo Botdo de menu pendente
Apresenta o modo Acesso ao modo de
atual. funcionamento.

Botdo em espera
Ligar/desligar
omodo em
espera. Desligue
afonte de
alimentacéo

para desligar o
humidificador da
corrente elétrica.

Botdo Menu

Acesso aos menus
de informacdo e de
assisténcia.

Modos

Invasiva

31.0°

Frrtwr Prrgiad

LED de
precaucdo
Acende-se numa
cor laranja sélida
durante

>5 segundos
quando ocorre
uma condicdo de
falha.

Ponto de condensac¢do

estimado

Ponto de condensagao
estimado do gas
administrado ao paciente.

0Os modos disponiveis dependem do tipo de circuito respiratério ligado.
A disponibilidade e os principios de funcionamento para cada modo s&o

apresentados abaixo.

Kit de circuito
respiratério

Kits de circuitos
respiratorios
para adultos e

destina-se a pacientes
cujas vias respiratorias
superiores nao foram
submetidas a bypass
mas que estdo a receber
gas através de uma
mascara facial ou similar.

Modos
0 modo Invasivo 0O modo Mascara 0 modo Optiflow

destina-se a pacientes
que necessitam de
terapia respiratoria
através de uma interface
Optiflow.

pediatricos destina-se a pacientes
cujas vias respiratorias
superiores foram
submetidas a bypass
através de uma
tragueostomia ou um
tubo endotraqueal
(ETT).

Kit de circuito m

respiratério

neonatal 0 modo Neonatal

(Modos destina-se arecém- -

adicionais nascidos que necessitam

desativados) de suporte respiratorio.

Kit de circuito
respiratorio

O modo CPAP | NIV

neonatal 0 modo Invasivo 0 modo Optiflow
(Modos destina-se a pacientes  destina-se a pacientes  destina-se a pacientes
adicionais cujas vias respiratérias  cujas vias respiratérias - que necessitam de
ativados) superiores foram superiores ndo tenham  terapia respiratoria
submetidas a bypass sido submetidas a através de uma interface
através de uma bypass e estejam a Optiflow.
tragueostomia ou um receber terapia de
tubo endotraqueal press&o positiva através
(ETT). de uma interface selada
ou nasal.
Kit de oxigénio
Optiflow

0 modo Optiflow
destina-se a pacientes
que necessitam de
terapia respiratoria
através de uma interface
Optiflow.
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Quando existem varios modos para um tipo de kit de circuito respiratorio, a selecéo
pode ser acedida através do botdo de menu pendente.

Interface do utilizador
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Interface do utilizador

Configuragoes de conforto

Com um ramo inspiratério adulto ou pediatrico ligado, é possivel alterar a
temperatura alvo nos modos Mascara e Optiflow, para proporcionar condicées que
possam aumentar o conforto do paciente.

Quando estdo ativados modos neonatais adicionais, também é possivel alterar a
temperatura alvo nos modos CPAP | NIV e Optiflow.

As definicdes de conforto disponiveis sdo:

Adulto e

pedidtrico Neonatal

Modo Predefinicio Média Baixa Modo Predefinicio Média Baixa

Invasivo 37 °C - - Neonatal ~ 37°C - -

Mascara  31°C 29°C 27°C Invasivo*  37°C - -

Optiflow  37°C 35°C 33°C CPAP | NIV* 37°C 34°C 31°C
Optiflow*  37°C 35°C 33°C

* com modos adicionais ativados

O humidificador repde o ponto de referéncia predefinido se o modo for alterado
ou se o humidificador for desligado e novamente ligado. E possivel ao pessoal
de assisténcia técnica alterar o ponto de referéncia predefinido para os modos
Mascara, CPAP | NIV e Optiflow no menu de assisténcia.
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Alarmes

Sinais de alarme

O humidificador respiratério F&P 950 tem alarmes visuais e audiveis para o
informar de interrupcdes no seu tratamento. Estes alarmes sao gerados por um
sistema de alarme inteligente, que processa as informagdes dos sensores e as
defini¢des alvo do equipamento e as compara com os limites pré-programados.

Tipodealarme ———————

Tutorial detextoou —————
animagdo

Demonstra a solu¢do —
consulte a tabela “condicdes
de alarme” na pagina
seguinte.

Silenciar/ativar som
de alarme

2 minutos.

Alarmes

Condigoes de alarme

Todas as condi¢des de alarme possiveis estdo listadas nas pdginas que se seguem e
sdo todas classificadas como sendo de prioridade média ou baixa.

Como o humidificador respiratério F&P 950 ndo inclui a monitorizacdo do
paciente, estes alarmes sdo considerados indicadores técnicos do desempenho do
humidificador. E possivel que ocorram vérias condicées de alarme em simultaneo;
nestas condi¢des, o humidificador utiliza um sistema de classificacdo interno para
apresentar o alarme com a classificacdo mais elevada.

Os alarmes de prioridade média foram desenvolvidos para serem detetdveis a
um metro da base do aguecedor, sendo que o sinal de alarme s&o trés sinais
sonoros repetidos a cada cinco segundos.

Os alarmes de prioridade baixa foram desenvolvidos para serem detetaveis a
um metro da base do aquecedor, sendo que o sinal de alarme é um sinal sonoro
repetido a cada cinco segundos.

Como verificar a funcionalidade do sistema de alarme

& AVISO: Nso remova o circuito respiratério quando estiver ligado a um
paciente. O incumprimento pode comprometer a seguranca, incluindo lesées
graves no paciente.

Para verificar a funcionalidade dos alarmes, retire o circuito respiratério aquecido a
qualquer momento enquanto o humidificador estiver ligado mas ndo conectado a
um paciente. Esta acdo deve ativar os alarmes visuais e audiveis de “Desconexdo”.
Se algum dos sinais nao funcionar, ndo utilize o humidificador. Contacte o
departamento de assisténcia técnica para obter assisténcia.

Na eventualidade de um desligar inesperado, o humidificador deve retomar o modo
de funcionamento e as definicdes de alarme (a exce¢do dos alarmes com base em
algoritmos) antes da reinicializacdo se a interrupcao for de 30 segundos ou menos.
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Alarmes

Prioridade de alarme: Média

CONDICOES DE ALARME ACAO NECESSARIA

0 alarme de Desconexdo ¢ ativado
quando o humidificador deteta uma
desconexao do circuito inspiratdrio.

Atraso: <10 segundos

Ligue o circuito inspiratorio e introduza
completamente a cdmara para
completar a ligagdo.

0 alarme Sem agua ¢ ativado quando o
humidificador deteta que a cdmara esta
vazia ou ndo tem praticamente dgua
nenhuma.

A geracdo do sinal de tempo até

o alarme depende do ponto de
referéncia e dos caudais do modo de
funcionamento, uma vez que estes
determinam a taxa de evaporacao da
dgua.

Atraso: <60 minutos

Substitua a bolsa de agua vazia.

0 alarme Verificar configuragdo é
ativado quando o humidificador deteta
uma condicdo repetida de temperatura
elevada na saida da camara.

O limiar de alarme ¢é de 43 °C.

A geracdo do sinal de tempo até ao
alarme depende dos caudais.

Atraso: >5 minutos

Verifique se a linha seca e o ramo
expiratorio estdo ligados as portas
corretas na fonte de fluxo.

0 alarme Temperatura baixa ¢ ativado
quando o humidificador deteta uma
condicdo de temperatura baixa do
lado do paciente ou na saida da
camara durante um periodo de tempo
continuado.

O limiar de alarme ¢ 2 °C abaixo da
temperatura do ponto de referéncia.

A geracdo do sinal de tempo até ao
alarme depende dos caudais.

Atraso: >10 minutos

Verifique se o humidificador estd
a receber fluxo dentro do intervalo
indicado nestas instruces de utilizacao.

Verifique a configuracéo do
humidificador.

0 alarme Temperatura alta é ativado
quando o humidificador deteta uma
condi¢cdo de temperatura alta do lado do
paciente ou na saida da camara.

O limiar de alarme é uma temperatura
do lado do paciente >43 °C.

Atraso: <30 segundos

Verifique se o humidificador esta

a receber fluxo dentro do intervalo
indicado nestas instruces de utilizacao.
Verifique as ligaces a fonte de fluxo.

Verifique a configuracdo do
humidificador.

0 alarme Cartucho desligado é ativado
quando o humidificador deteta que

o cartucho de sensor ndo estd ligado
eletricamente.

Atraso: <10 segundos

Ligue o cartucho de sensor.

0 alarme Erro do tubo ¢ ativado quando
o humidificador deteta um potencial erro
no circuito respiratdrio.

Atraso: <10 segundos

Substitua o circuito respiratorio quando
tal for seguro.
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Prioridade de alarme: Média

CONDICOES DE

ARME

0 alarme Assisténcia necessaria

é ativado quando o humidificador
deteta um potencial erro que requer a
reparacdo do humidificador.

Atraso: 10 segundos a 5 minutos

| AGCAO NECESSARIA

Desligue o humidificador assim que
possivel, retire-o do servico e contacte
um técnico.

O Indicador de luz LED de precau¢io
acende-se quando o humidificador
deteta que existe um potencial erro
com o humidificador e o ecra ndo esta
operacional.

Atraso: <10 segundos

Desligue o humidificador assim que
possivel, retire-o do servico e contacte
um técnico.

0 alarme Autentica¢do do cartucho
¢ ativado quando o humidificador néo
reconhece o cartucho de sensor.

Se tal ocorrer, o utilizador pode optar
por premir “Aceitar” para confirmar
que o cartucho de sensor ndo é um
cartucho aprovado pela Fisher & Paykel
Healthcare.

Um icone de falha da autenticacdo do
cartucho de sensor é apresentado no
canto inferior direito do ecra.

Para remover o icone de falha da
autenticacdo do cartucho de sensor,
contacte o técnico para substituir o
cartucho de sensor assim que possivel.

0 alarme Vida ttil do cartucho é ativado
quando o humidificador deteta que o
cartucho de sensor excedeu a vida util
recomendada.

O cartucho de sensor deve ser
substituido assim que for seguro fazé-lo
(quando ndo estiver a ser utilizado por
um paciente).

Atraso: 15 000 horas de uso ou 7 anos a
partir da data de fabrico, o que ocorrer
primeiro.

Se o alarme for colocado em pausa,
reaparecera 4 horas mais tarde.

Prima o botdo “Pausar alarme” para
dispensar o ecra de alarme.

Contacte o técnico para substituir o
cartucho de sensor assim que possivel.

Prioridade de alarme: Baixa

CONDICOES DE ALARME | ACAO NECESSARIA

0 alarme de Verificacdo do adaptador é
ativado quando o humidificador deteta
que o adaptador de fio aquecedor
expiratdrio estd desligado.

Nota: Por predefinicao, este alarme esta
desativado. Pode ser ativado através do
menu de servigo.

Atraso: <20 segundos

Ligue o adaptador de fio aquecedor
expiratorio entre o cartucho de sensor e
o circuito expiratério.
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Alarmes

Sinais de informagao

Tipo de notificagio ——¢

Contetido da notificagdo leSubstitua o cartucho do sensor. O
Demonstra uma agdo corretiva | cartuchao ira expirar em 2 dias.

— consulte a tabela “sinais de
informac&o” abaixo.

Silenciar/ativar som ——-—e
de alarme

SINAIS DE INFORMACAO ACOES POSSIVEIS

0 Aviso de vida util do cartucho Prima o bot&o “Lembrar-me mais tarde”
é ativado quando o humidificador para dispensar o ecra de aviso.

geat;?rtgx?rizﬁ nggﬁ:ﬁ gs Sﬁgﬁégﬁgl Contacte o técnico para substituir o
recomendada. cartucho de sensor assim que possivel.
Neste momento, o cartucho de sensor
tem um més de vida util e devera ser
disponibilizado um cartucho de sensor
de substituicao.

Atraso: 30 dias antes do prazo de
validade expirar e reaparecerd a cada
24 horas ou a cada 8 horas se restarem
menos de 7 dias.




PORTUGUES

Menus de informagdo e assisténcia

Ecra Op¢oes

O ecra “Opgdes” contém informagdo adicional sobre o humidificador e pode ser
acedido premindo o bot&o “Menu”. Pode navegar pelos ecras tocando em cada
opc¢ao.

tnformaglo

As funcbes de assisténcia estdo protegidas por palavra-passe e sé devem ser
acedidas pelo pessoal da assisténcia técnica. Consulte o Manual Técnico do produto
para obter mais informacao.

NOTA: as leituras apresentadas na pdgina Fun¢des operacionais no diretério
de informacéao séo informacdes adicionais apenas para fins de resolucéo de
problemas. Estes valores ndo se destinam a ser utilizados para especificar o
tratamento do paciente ou para diagndstico do paciente.
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Menus de informagdo e assisténcia

Funcdo Ecra de bloqueio

O ecra da base do aquecedor F&P 950 pode ser bloqueado para evitar alteracdes
nao intencionais em modos ou defini¢cdes. Siga as instrucdes abaixo para ativar ou

desativar a funcdo:

PASSO1 Y

Navegue até ao ecré “Op¢des” tocando
no icone do menu no canto inferior
esquerdo do ecra “Principal”.

=

Prima e mantenha premido o icone de
bloqueio.

Opgles

Informagao

Asshrenda

Mantenha o icone premido até a
animacéo de contagem decrescente
concluir uma rotacdo completa.

Para desbloguear o ecrd, toque no
icone de bloqueio uma vez.

o Invasiva

B

O icone mudara para “desbloquear”.
Prima e mantenha premido o icone
“desbloquear”.

Mantenha o icone premido até a
animacdo de contagem decrescente
concluir uma rotacdo completa.

Quando o ecra estd bloqueado, é
apresentado um icone de “cadeado”.

Ly Invasiva

K

PASSO 3 PASSO 5

Quando desblogueado, o humidificador
ird regressar ao ecra principal e o
utilizador podera alterar o modo ou as
definicdes.




B7-15  PORTUGUES

Limpeza e manuten¢ao

Limpeza

Limpe a base do aquecedor, o cartucho de sensor ou o adaptador de fio aquecedor
expiratorio utilizando um pano embebido em alcool isopropilico ou detergente
neutro. Desligue sempre o humidificador da fonte de alimentacéo antes da limpeza.

NOTAS:

» N&o mergulhe nem submeta a base do aquecedor, o cartucho de sensor ou o
adaptador de fio aquecedor expiratério a autoclave.

+ N&o pulverize liquidos para as aberturas ou para os conectores elétricos. O
nao cumprimento desta indicagdo pode resultar em danos irrepardveis no
humidificador.

Manutengdo de rotina

0O Manual Técnico do produto disponivel junto do seu fornecedor ou da
Fisher & Paykel Healthcare contém uma descricdo técnica completa, incluindo os
dados de assisténcia e manutencéo de rotina.

A AVISO: 0 Manual Técnico do produto deve ser seguido em todos os
trabalhos de assisténcia e manuten¢do do humidificador. O ndo cumprimento deste
aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a seguranca (sendo
que também pode causar lesdes graves).



Avisos, precaucoes e notas

A AVISOS

Consulte as instrugcdes de utilizagdo para circuitos respiratdrios, interfaces e
acessorios antes de utilizar o equipamento. O ndo cumprimento deste aviso
pode comprometer o desempenho do humidificador ou a seguranca (sendo que
também pode causar lesbes no paciente).

Este produto foi desenvolvido e verificado apenas para utilizacdo com acessérios
e pecas suplentes aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare. Quaisquer
acessorios ou pecas suplentes ndo autorizados utilizados com o humidificador
podem comprometer o seu desempenho ou a seguranga (sendo que também
podem causar lesdes graves para o paciente) ou resultar no aumento das
emissdes eletromagnéticas ou na redugdo da imunidade eletromagnética,
resultando num funcionamento inadequado.

Este produto destina-se a ser utilizado para a administracéo de ar e/ou oxigénio.
Né&o se destina a ser utilizado para o fornecimento de misturas de gases
anestésicos inflamaveis ou gas Heliox. O ndo cumprimento deste aviso pode
comprometer o desempenho do humidificador ou a seguranca (sendo que
também pode causar lesdes no paciente).

O humidificador deve estar sempre nivelado e colocado numa posi¢éo inferior ao
paciente. O ndo cumprimento deste aviso pode comprometer o desempenho do
humidificador ou a seguranca (sendo que também pode causar lesdes graves no
paciente).

Inspecione visualmente os componentes e os acessoérios quanto a presenca de
danos antes de utilizar e substitua se detetar danos. A utilizacdo de componentes
ou acessérios danificados pode comprometer o desempenho do humidificador
ou a seguranca (sendo que também pode causar lesdes graves).

O paciente deve ser sempre adequadamente monitorizado (por exemplo, a
saturacdo de oxigénio). A ndo monitorizacdo do paciente (por exemplo, em caso
de interrupcdo do fluxo de gés) pode resultar em lesdes graves ou morte.

Né&o toque nos conectores elétricos e no paciente em simultaneo. O ndo
cumprimento desta adverténcia pode resultar em lesdes graves.

A utilizacdo do humidificador fora das condi¢cdes de funcionamento
recomendadas (conforme descrito nestas instrucdes de utilizac&o) pode
comprometer o desempenho do humidificador ou a seguranca (sendo que pode
causar lesdes no paciente).

Monitorize a condensagdo no circuito a cada seis horas para prevenir a oclusao
ou acumulacdo de fluido. Escoe conforme necessdrio. O ndo cumprimento deste
aviso pode comprometer o desempenho do humidificador ou a seguranca (sendo
que também pode causar lesdes graves no paciente).

Remova quaisquer fontes de ignic&o: como por exemplo, cigarros, uma chama
desprotegida ou materiais que se inflamem facilmente a concentracdes de
oxigénio altas.

Siga as instrugdes do fornecedor do dispositivo de oxigénio; mantenha os
reguladores de oxigénio, as vélvulas de cilindro, a tubagem, as ligagdes e todos
os outros equipamentos de oxigénio afastados de 6leo, gordura ou substancias
gordurosas. Pode ocorrer a combustéo espontéanea e violenta caso estas
substancias entrem em contacto com oxigénio sob presséo.

O funcionamento de um aparelho cirlrgico de alta frequéncia ou equipamento de
ondas curtas ou micro-ondas nas proximidades do humidificador pode afetar o
seu desempenho. Se esta situacdo se verificar, o humidificador deve ser removido
das proximidades de tais dispositivos.

N&o utilize o produto em ou préximo de um scanner de imagiologia por
ressonancia magnética (IRM).

Néo ligue o humidificador diretamente a um sistema de conduta de gas de grau
médico. O humidificador destina-se a ser ligado a um ventilador ou misturador de
gas para controlar a pressao do gas e o caudal. O ndo controlo da administracdo
de gds pode resultar em lesdo por pressdo no paciente.

O uso deste equipamento adjacente a ou empilhado com outro equipamento
deve ser evitado, porque pode resultar num funcionamento inadequado. Se tal
utilizagdo for necessaria, observe todo o equipamento para confirmar que estd a
funcionar normalmente.
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Avisos, precaucoes e notas

A PRECAUCOES

« Certifique-se de que o modo Invasivo esté configurado para pacientes
submetidos a um bypass das vias respiratorias. A exposicao prolongada a
humidade reduzida resultara em lesées no paciente, incluindo depuracdo
mucociliar reduzida, atelectasia ou pneumonia.

+ N&o toque na superficie quente da placa do aguecedor, da base da cdmara ou das
sondas. O ndo cumprimento desta precau¢do pode resultar numa queimadura da
pele.

NOTAS

«  Utilize dgua estéril USP ou equivalente para a irrigacéo. A adicdo de outras
substancias pode ter efeitos adversos.

* O humidificador respiratério F&P 950 contém um sistema de software integrado
licenciado pela Microsoft a Fisher & Paykel Healthcare. A licenca contém
determinadas restri¢des que sdo relevantes para a utilizagdo do humidificador
respiratorio F&P 950. Visite www.fphcare.com/microsoftlicensing para obter mais
informacdes sobre estas restricdes.

» As caracteristicas de emissdes deste equipamento tornam-no adequado para
utilizacdo em dreas industriais e hospitais (CISPR 11, Classe A). Se for utilizado
num ambiente residencial (para o qual habitualmente é necessaria a Classe B
do CISPR 1), este equipamento podera nédo fornecer uma protecdo adequada
a0s servicos de comunicagdo por radiofrequéncia. O utilizador podera ter de
tomar medidas de mitigac&o, tais como a reorientacdo ou a reinstalacéo do
equipamento.

+ Seocorreu um incidente grave durante a utilizacdo deste dispositivo, contacte o
seu representante da Fisher & Paykel Healthcare local e, para paises membros da
Unido Europeia, a Autoridade competente no seu pais.
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Defini¢des dos simbolos

Cumprir Consultar as
instrucdes de instrucdes de
utilizacdo - utilizacdo.
seguranca www.fphcare.

com/950IFU

[sN]

Codigo Numero
de lote de série
Q P21
Em espera Classificacao
(On/Off) P

REEE (Residuos  Representante

de equipamentos europeu*

elétricos e
eletrénicos)*

r =

Frégil, manusear Manter seco
com cuidado
Alarme Menu

”
Q

Modo Invasivo

Modo Mascara

Modo Modo Optiflow
CPAP | NIV Neonatal
Neonatal

Cancelar Seta para voltar

Rx only
Dispositivo Para os EUA:
médico* apenas mediante
prescricdo
médica*

Fabricante

Peca aplicada
do Tipo BF

X

Limitaces de
temperatura

ced
S

Marcacdo CE

93/42/CEE*

&

Reciclavel

A

Aviso:
superficie quente

Modo Optiflow

&

Falha de
autenticacdo
do cartucho de

sensor

Blogueado

Data de fabrico

=

Equipamento de
Classe Il

Limitacdes de
humidade

VioN

Marca de
conformidade
regulamentar*®

JAN

Precaugdo

Pausa de alarme
audivel

Modo Neonatal

&

Aviso de
vida util do
cartucho de

sensor

Desbloquear

S8R, MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPENT
e S TOELECTRICAL SHOCK.FIRE AN
AR MRS N
¢ ACCoRDRHE Wit

e ——

Essas

EN 60601.1-3:2006/AMD.1:2012

Marca c UL

* simbolo apresentado em modelos selecionados

© [ W o &

Numero de
referéncia de
catalogo

N

Corrente
alternada

-—~

UsB 20

B
Levantar

protecdo dos
dedos

A

Aviso

Alarme audivel
em pausa

Modo Invasivo
Neonatal

Aceitar

&

Data de
expiracdo
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EspecificagGes técnicas

PORTUGUES

Especifica¢oes do produto

Especificagdes da base do aquecedor

maximo do cabo de

Dimensées (apenas | 240 mm (P) x 154 mm (L) x 253 mm (A)

base do aquecedor)

Peso (apenas base |3,45kg

do aquecedor

ecabode

Frequéncia de 50/60 Hz

Voltagem elétrica 50AXX' 230 V

50JXX' 115 V

950GXX'100 V

Poténcianominal  |350 VA

Comprimento 33m

Nivel de ruido

Alarmes excedem 45 dbAalm

Pausa do alarme
audivel

120 segundos

Temperatura
maxima do gas
fornecido

43°C

Tempo até atingir
atemperatura
definida (é
necessario fluxo
de gés)

<30 minutos

Temperatura
maxima da
superficie do
circuito respiratério
(seccdo dapeca
aplicada)

44°C

Vida util dos
componentes

Desempenho de
humidade (Exceto
na eventualidade
de um alarme do
humidificador

ou de uma falha
de alimentagdo

ou perturbacdo
eletromagnética)

Base do aquecedor: 7 anos

Adulto

Modo Invasivo:
>33 mg/L
Modo Mascara:
>12 mg/L
Modo Optiflow:
>12 mg/L

Pe

Modo Invasivo:
>33 mg/L
Modo Mascara:
>12 mg/L
Modo Optiflow:
>12mg/L

Neonatal

Modo Neonatal:
>33 mg/L

Modo Invasivo:
>33 mg/L

Modo CPAP | NIV:
>12 mg/L

Modo Optiflow:
>12 mg/L

Intervalo do fluxo
de funcionamento
(L/min, STPD)

Modo Invasivo: Modo Invasivo:
5-60 L/min 1-60 L/min
Modo Mascara: Modo Mascara:
5-120 L/min 1-60 L/min
Modo Optiflow: Modo Optiflow:
5-70 L/min 1-60 L/min

Modo Neonatal:
0,5-40 L/min
Modo Invasivo:
0,5-40 L/min
Modo CPAP | NIV:
0,5-40 L/min
Modo Optiflow:
0,5-36 L/min

XX' representa o cédigo do pais
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PORTUGUES

EspecificagGes técnicas

Condic¢des de funcionamento

ESPECIFICACAO | ADULTO | PEDIATRICO E NEONATAL

Temperatura
ambiente

18-26 °C

20-26°C

Temperatura do gés
recebido

Minima = Temperatura
ambiente

Maxima =10 °C acima da
temperatura ambiente (a
uma humidade relativa de
30%)

Minima = Temperatura
ambiente

Maxima =10 °C acima da
temperatura ambiente (a
uma humidade relativa de
30%)

Posicéo do operador

<1m da base do aquecedor

<1m da base do aquecedor

Pressao atmosférica:

Minima de 70 kPa
(equivalente a uma altitude
maxima de 3000 m)

Maxima de 106 kPA

Minima de 70 kPa
(equivalente a uma altitude
maxima de 3000 m)

Maxima de 106 kPa

Condi¢oes de armazenamento

ESPECIFICACAO VALOR

Temperatura -20-60 °C
. 10%-95% de humidade
Humidade relativa sem condensac&o

Elimine em conformidade com os regulamentos nacionais referentes a equipamento

elétrico e eletronico.

Note que o cartucho de sensor inclui uma pilha de litio.
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Indicatii de utilizare

Umidificatorul respirator F&P 950 este destinat sa furnizeze caldura si umiditate gazelor
respiratorii administrate pacientilor. Este destinat utilizarii intr-o unitate medicala
profesionald de catre un profesionist din domeniul sanatatii.

Principiul de functionare

Umidificatorul respirator F&P 950 furnizeaza caldura si umiditate gazelor medicale prin
trecerea gazului printr-o camera de apa incalzita si furtunuri respiratorii incalzite.

Cantitatea de caldurd este controlata pe baza temperaturii gazului, masurata in diferite
parti ale umidificatorului.

(@ 1 O e A

TR
\
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Continutul pachetului

Baza incalzitor F&P 950
(de ex. 950AEV)

Accesorii pentru completarea
umidificatorului respirator F&P 950

Cartus de senzor F&P 950
(de ex.950501)

Cablude alimentare
(de ex. 950XPE)

\'

Suport de montare a echipamentului Kit circuite respiratorii F&P 950
(de ex. 900MR030) (de ex. 950A81, 950N80)
L == A=

Adaptor pentru firincalzitor expirator F&P 950
(de ex. 950X00)
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Configurarea umidificatorului respirator F&P 950

Atasati cablul de alimentare si fixatorul cablului de alimentare la baza incélzitorului.

Baza incalzitor

Consoladei

Fixator al cablului de alimentare — * &

Fixatorul cablului de alimentare -
impiedica deconectarea accidentala -l
a cablului de alimentare. Cuplul

necesar al suruburilor: 0,8 £ 0,3 Nm

Cablude alimentare

Atasati cartusul de senzor la baza incalzitorului.

AAVERTISMENT

Baza incalzitorului trebuie montata pe un suport de montare a echipamentului capabil
sa sustina 4 kg. Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la deteriorarea suportului
de montare a echipamentului si a bazei incélzitorului si poate cauza leziuni grave
pacientului.

NOTA: Asigurati-va ca baza incilzitorului nu blocheaz accesul la priza de alimentare.
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Configurarea umidificatorului respirator F&P 950

Configurati circuitul respirator astfel cum se descrie in instructiunile de utilizare
furnizate impreuna cu kitul de circuite respiratorii selectate.

Cand porniti umidificatorul, trebuie sé se auda un semnal sonor unic.
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Interfata cu utilizatorul

Navigarea pe ecran

Modul banner
Afiseaza modul curent.

Butonul de meniu derulant
Accesati modul de functionare.

Butonulin LEDde

asteptare P atentionare
Activati/dezactivati Seaprinde
modulIn asteptare. y portocaliu

Deconectatidela - 7 continuu timp de
sursa de alimentare >5secunde
pentru a deconecta cand apare o stare
umidificatorul. deeroare.

Butonul meniu Punct de roua estimat
Accesati meniurile de Punctul de roua estimat al
informatii si de service. gazului care ajunge la pacient.
Moduri

Modurile disponibile vor depinde de tipul circuitului respirator conectat.
Disponibilitatea si principiile de functionare pentru fiecare mod sunt prezentate mai jos.

Kitde circuite

respiratorii Moduri

Kituri de circuite £, | e m

respiratorii -

pentru adulti Modul invaziv este Modul masca este Modul Optiflow este

si copii destinat pacientilorcu  destinat pacientilor fara  destinat pacientilor

B bypass la cile respiratorii bypass la caile respiratorii care necesita terapie
superioare, fie printr-o  superioare, dar care respiratorie printr-o
traheostomd, fie printr-un primesc gaz printr-o interfata Optiflow.
tub endotraheal. masca faciald sau un

echipament similar.

Ride dcun
respirator -

pentru Modul nou-nascut
nou-nascut este destinat pacientilor
(moduri nou-nascuti care necesita

suplimentare  asistenta respiratorie.
dezactivate)

e DI (NG
i

pentru Modul invaziv este Modul CPAP [NIVeste  Modul Optiflow este
nou-nascut destinat pacientilorcu  destinat pacientilor fard  destinat pacientilor
(moduri bypass la céile respiratorii bypass la caile respiratorii care necesita terapie

suplimentare superioare, fie printr-o superioare si care primesc respiratorie printr-o
traheostoma, fie printr-un tratament cu presiune  interfata Optiflow.

activate) tub endotraheal. pozitiva printr-o interfata
etansa sau nazald.

Kit oxigen

Optiflow

Modul Optiflow este
destinat pacientilor
care necesita terapie
respiratorie printr-o
interfata Optiflow.
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Cand exista mai multe moduri pentru un tip de kit de circuite respiratorii, selectia poate
fiaccesata prin intermediul butonului de meniu derulant.

Interfata cu utilizatorul
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Interfata cu utilizatorul

Setari de confort

Cand se conecteaza o ramificatie inspiratorie pentru adulti sau pediatrica, este posibila
modificarea temperaturii tinta in modurile Masca si Optiflow, pentru a oferi conditii care
pot imbunatati confortul pentru pacient.

Cand se activeaza modurile suplimentare pentru nou-nascuti, este, de asemenea,
posibild modificarea temperaturii tinta in modurile CPAP | NIV si Optiflow.

Nou-nascut

Implicit Mediu Scazut Mod Implicit Mediu Scazut
Invaziv 37°C - - Nou-nadscut ~ 37°C - -
Masca 31°C 29°C 27°C Invaziv* 37°C - -

Optiflow  37°C 35°C 33°C CPAP|NIV*  37°C 34°C 31°C
Optiflow* 37°C 35°C 33°C

* cu modurile suplimentare activate

Umidificatorul va reveni la valoarea prescrisa implicita daca modul este schimbat sau
umidificatorul este oprit si repornit. Este posibil ca personalul de service s& schimbe
valoarea prescrisa implicitd pentru modurile Masca, CPAP | NIV si Optiflow din meniul
de service.
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Alarme

Semnale de alarma

Umidificatorul respirator F&P 950 are alarme vizuale si sonore pentru a avertiza cu
privire la intreruperile tratamentului. Aceste alarme sunt generate de un sistem de
alarmare inteligent, care prelucreaza informatii de la senzorii si setarile tintd ale unitatii
si compara aceste informatii cu limitele pre-programate.

Tipulalarmei ———

Tutorial de tip text sau
animatie

Demonstreaza masura

de remediere - consultati
tabelul ,stari de alarma” de
pe pagina urmatoare.

Activare/dezactivare
alarma

2minute.

Alarme

Stari de alarma

Toate starile posibile de alarma sunt enumerate in paginile urmatoare si toate sunt
clasificate ca avand prioritate medie sau scazuta.

Deoarece umidificatorul respirator F&P 950 nu include monitorizarea pacientului,
aceste alarme sunt considerate indicatori tehnici ai performantei umidificatorului. Este
posibil ca mai multe stari de alarma s& apara simultan; in aceste conditii, umidificatorul
foloseste un sistem de clasificare interna pentru a afisa alarma cu cel maiinalt rang.

Alarmele de prioritate medie au fost proiectate pentru a fi detectabile pana la un metru
de baza incalzitorului, semnalul de alarmé constand in trei semnale sonore repetate la
fiecare cinci secunde.

Alarmele de prioritate scazuta au fost proiectate pentru a fi detectabile pana la un
metru de baza incélzitorului, semnalul de alarma constand intr-un semnal sonor repetat
la fiecare cinci secunde.

Verificarea starii de functionare a sistemului de alarma

A AVERTISMENT: nu scoateti circuitul respirator cdnd este conectat

la un pacient. Nerespectarea acestui avertisment poate compromite siguranta,
incluzand chiar vatamarea grava a pacientului.

Pentru a verifica starea de functionare a alarmei, scoateti furtunul respirator incalzit

n orice moment in timp ce umidificatorul este pornit, dar nu este conectat la un
pacient. Aceasta actiune ar trebui sd activeze alarmele vizuale si sonore ,Deconectare”.
Daca este absent orice semnal, nu utilizati umidificatorul. Contactati departamentul de
service pentru asistenta.

Tn cazul unei opriri neasteptate, umidificatorul va relua modul de functionare si
setarile de alarma (cu exceptia alarmelor bazate pe algoritmi) inainte de resetare, daca
ntreruperea este mai mica sau egala cu 30 de secunde.
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Alarme

Prioritatea alarmei: Mediu

RIDEALAR ACTIUNE NECESARA

Alarma Deconectare se activeaza Conectati circuitul inspirator si introduceti
atunci cand umidificatorul detecteaza o complet camera pentru o conexiune
deconectare a circuitului inspirator. completa.

Amaénare: <10 secunde

Alarma Lipsa apa se activeaza atunci Tnlocuiti punga de apa goala.
cand umidificatorul detecteaza cain

camera nu mai este apa deloc sau aproape

deloc.

Generarea semnalului de timp pana la
alarma depinde de valoarea prescrisa
amodului de functionare si de debit,
deoarece acestea determina viteza de
evaporare a apei.

Amanare: <60 minute

Alarma Configurare verificare se Verificati linia uscata si conexiunea
activeaza atunci cand umidificatorul ramificatiei expiratorii la porturile corecte
detecteazd o conditie de temperatura de pe sursa debitului.

crescutd repetata la evacuarea camerei.

Pragul alarmei este 43 °C.

Generarea semnalului timp pana la alarma

depinde de debite.

Amanare: >5 minute

Alarma Temperatura scazuta se Verificati daca umidificatorul primeste
activeaza atunci cand umidificatorul debit in intervalul indicat in aceasta
detecteaza o stare de temperatura scazuta  instructiune de utilizare.

la capatul dinspre pacient sau la evacuarea

" gl O Verificati configuratia umidificatorului.
camerei o perioada continua de timp. J J

Pragul de alarma este cu 2 °C sub valoarea
prescrisa a temperaturii.

Generarea semnalului timp pana la alarma
depinde de debite.

Amaénare: >10 minute

Alarma Temperatura ridicata se Verificati daca umidificatorul primeste
activeaza atunci cand umidificatorul debit in intervalul indicat in aceasta
detecteaza o stare de temperaturdridicata ~ instructiune de utilizare.

la capatul dinspre pacient. Verificati conexiunile la sursa de debit.
Pragul de alarmd este o temperatura la Verificati configuratia umidificatorului.

capatul dinspre pacient >43 °C.
Amaénare: <30 de secunde

Alarma deconectare cartus se activeaza  Conectati cartusul de senzor.
atunci cand umidificatorul detecteaza

lipsa conexiunii electrice a cartusului de

senzor.

Amaénare: <10 secunde

Alarma Defectiune tub se activeaza Tnlocuiti circuitul respirator atunci cand
atunci cand umidificatorul detecteaza o este sigur sa faceti acest lucru.
defectiune potentiala in circuitul respirator.

Amanare: <10 secunde
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Prioritatea alarmei: Mediu

STARIDE ALARMA | ACTIUNE NECESARA

Alarma pentru interventie service
necesara se activeaza atunci cand
umidificatorul detecteaza o potentiald
defectiune care necesita repararea
umidificatorului.

Amanare: 10 secunde pana la 5 minute

Opriti umidificatorul cat mai curand
posibil, scoateti-l din functiune si
contactati un tehnician.

Indicatorul LED de atentionare se
aprinde atunci cand umidificatorul
detecteaza ca existd o defectiune
potentiala a umidificatorului si ecranul nu
este functional.

Amaénare: <10 secunde

Opriti umidificatorul cat mai curand
posibil, scoateti-| din functiune si
contactati un tehnician.

Alarma Autentificare cartus se activeaza
atunci cand umidificatorul nu recunoaste
cartusul de senzor.

Daca se intampla acest lucru, utilizatorul
poate alege sa apese pe,Acceptare”
pentru a confirma cd Fisher & Paykel
Healthcare nu a aprobat cartusul de
senzor.

O pictograma de eroare de autentificare
a cartusului de senzor va aparea in partea
dreapta jos a afisajului.

Pentru a elimina pictograma de eroare
de autentificare a cartusului de senzor,
contactati tehnicianul pentru a inlocui
cartusul de senzor cat mai curand posibil.

Alarma Durata de viata utila a
cartusului se activeaza atunci cand
umidificatorul detecteaza c4, cartusul
de senzor a depasit durata de viata utila
recomandata.

Cartusul de senzor trebuie inlocuit cu
urmétoarea ocazie cand acest lucru se
poate realiza in conditii de siguranta
(atunci cand nu este utilizat de un pacient).

Amanare: dupa 15.000 de ore de utilizare
sau 7 ani de la data fabricatiei, oricare
survine mai devreme.

Daca alarma este intrerupta temporar, ea
va reaparea dupa 4 ore.

Apésati pe butonul, Intrerupere temporar
alarma”pentru a inchide ecranul de
alarma.

Contactati tehnicianul pentru a inlocui
cartusul de senzor cat mai curand posibil.

Prioritatea alarmei: Scazuta

STARIDE ALARMA | ACTIUNE NECESARA

Alarma Verificare adaptor se activeaza
cand umidificatorul detecteaza ca
adaptorul pentru firul incalzitor expirator
este deconectat.

Notd: Aceastd alarma este dezactivatdin
mod implicit. Aceasta poate fi dezactivatd
prin meniul de service.

Amanare: <20 secunde

Conectati adaptorul pentru firul incalzitor
expirator intre cartusul de senzor si
circuitul expirator.




B8-12 ROM

Alarme

Semnale acustice de informare

Tipul notificarii ——
Continut notificare ———(e Inlocuiti cartusul senzorului. Cartusul
Demonstreaza masura va expirain 2 zile.

de remediere - consultati
tabelul ,semnale acustice de
informare” de mai jos.

Activare/dezactivare ———
alarma

SEMNALE ACUSTICE DE

ACTIUNIPOSIBILE

INFORMARE
Avertismentul Durata de viata utila Apasati pe butonul ,Aminteste-mi mai
a cartusului se activeaza atunci cand tarziu” pentru a inchide ecranul de
umidificatorul detecteaza ca se apropie avertizare.

sfarsitul duratei de viata utile recomandate

" Contactati tehnicianul pentru a inlocui
a cartusului de senzor. 3

‘ cartusul de senzor cat mai curand posibil.
In acest moment, durata de viata utila

ramasa a cartusului de senzor este de o

luna si trebuie pus la dispozitie un cartus

de senzor in vederea inlocuirii acestuia.

Amanare: 30 de zile inainte de expirare
si va reaparea la fiecare 24 de ore sau la
fiecare 8 ore daca mai raman mai putin
de7zle.
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Meniuri de informatii si service

Ecranul de optiuni

Ecranul de ,Optiuni” contine informatii suplimentare despre umidificator si poate fi
accesat apasand pe butonul meniu. Dacd atingeti fiecare optiune, puteti naviga prin
ecrane.

Dbt (LA

Incainee

Functiile de service sunt protejate prin parola si trebuie accesate numai de personalul
tehnic. Consultati Manualul tehnic al produsului pentru mai multe informatii.

NOTA: Valorile afisate in pagina Functii de operare din directorul Informatii sunt
informatii suplimentare numai in scopuri de depanare. Aceste valori nu sunt destinate
afi utilizate pentru a specifica tratamentul pacientului sau pentru diagnosticarea
pacientului.
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Meniuri de informatii si service

Functia de blocare a ecranului

Ecranul bazei incalzitorului F&P 950 poate fi blocat pentru a evita modificérile
accidentale ale modurilor sau ale setarilor. Respectati instructiunile de mai jos pentru a

activa sau a dezactiva functia:

Navigati la ecranul de,Optiuni” prin
atingerea pictogramei meniu din coltul
din stanga jos al ecranului,Principal’.

) Invaziv

31.0°

PASUL 2

Apasati si tineti apasata pictograma de
blocare.

@priunl
Intarmape

Sarvics

Tineti apasata pictograma pana cand
animatia de numerotare inversa
finalizeaza un ciclu complet.

PASUL3

Cand se blocheaza ecranul, se afiseazd o
pictograma de, blocare”.

Invaziv

31.0°

Sy

PASUL1 | PasuLa

Pentru a debloca ecranul, atingeti
pictograma o datd.

Invaziv

S

Pictograma se va modifica pe,deblocare’.
Apasati si tineti apasata pictograma
«deblocare”.

Tineti apasata pictograma pana cand
animatia de numerotare inversa
finalizeaza un ciclu complet.

PASU

Cand este deblocat, umidificatorul revine
la ecranul principal, iar utilizatorul va putea
modifica modul sau setarile.

oy Invaziv

31.0°
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Curatare si intretinere

Curatare

Curatati baza incalzitorului, cartusul de senzor sau adaptorul pentru firul incalzitor
expirator folosind o lavetd umezita fie cu alcool izopropilic, fie cu detergent neutru.
Deconectati intotdeauna umidificatorul de la sursa de alimentare inainte de curatare.

NOTE:

«  Nuscufundati si nu sterilizati in autoclava baza incalzitorului, cartusul de senzor sau
adaptorul pentru firul incalzitor expirator.

«  Nu pulverizati lichid in orificiile de aerisire sau pe conectorii electrici. Nerespectarea
acestei instructiuni poate duce la deteriorarea ireparabila a umidificatorului.

intretinere de rutina

O descriere tehnicd completd, incluzédnd date referitoare la intretinerea curenta sila
service anual, este cuprinsa in Manualul tehnic al produsului, disponibil de la furnizorul
dumneavoastra sau de la Fisher & Paykel Healthcare.

A AVERTISMENT: Manualul tehnical produsului trebuie respectat pentru
toate lucrarile de intretinere si de service ale umidificatorului. Nerespectarea acestor
instructiuni poate afecta performanta umidificatorului sau poate compromite siguranta
(inclusiv poate provoca leziuni grave).
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Avertismente, precau

note

AAVERTISMENTE

Consultati instructiunile de utilizare pentru circuite respiratorii, interfete si accesorii
inainte de a opera echipamentul. Nerespectarea acestor instructiuni poate afecta
performanta umidificatorului sau poate compromite siguranta (inclusiv poate
provoca leziuni pacientului).

Acest produs este proiectat si verificat numai pentru utilizare cu accesorii si piese

de schimb aprobate de Fisher & Paykel Healthcare. Accesoriile sau piesele de

schimb neautorizate care sunt folosite cu umidificatorul pot afecta performanta
umidificatorului sau pot compromite siguranta (inclusiv pot provoca leziuni grave
pacientului) sau pot duce la cresterea emisiilor electromagnetice sau la scaderea
imunitatii electromagnetice, rezultand o functionare necorespunzatoare.

Acest produs este conceput pentru furnizarea de aer si/sau oxigen. Nu este adecvat
pentru furnizarea amestecurilor de gaze anestezice inflamabile sau a gazelor Heliox.
Nerespectarea acestor instructiuni poate afecta performanta umidificatorului sau
poate compromite siguranta (inclusiv poate provoca leziuni pacientului).
Umidificatorul trebuie s& fie intotdeauna amplasat drept fata de orizontala si
pozitionat mai jos decat pacientul. Nerespectarea acestor instructiuni poate afecta
performanta umidificatorului sau poate compromite siguranta (inclusiv poate
provoca leziuni grave pacientului).

Inspectati vizual componentele si accesoriile pentru depistarea deteriorarilor

inainte de utilizare si inlocuiti-le daca sunt deteriorate. Utilizarea componentelor

sau accesoriilor deteriorate poate afecta performanta umidificatorului sau poate
compromite siguranta (inclusiv poate provoca leziuni grave).

Trebuie utilizata permanent o monitorizare corespunzatoare a pacientului (de
exemplu a saturatiei de oxigen). Nerespectarea obligatiei de monitorizare a
pacientului (de exemplu in cazul intreruperii fluxului de gaz) poate sé aiba drept
rezultat producerea unor leziuni corporale grave sau chiar decesul.

Nu atingeti simultan conectorii electrici si pacientul. Nerespectarea acestei instructiuni
poate duce la vatamari grave.

Utilizarea umidificatorului fara respectarea conditiilor de functionare recomandate
(asa cum este descris in aceste instructiuni de utilizare) poate afecta performanta
umidificatorului sau poate compromite siguranta (inclusiv poate provoca leziuni
pacientului).

Monitorizati condensul pe circuit la fiecare sase ore, pentru a preveni ocluzia sau
acumularea de lichide. Scurgeti dupa cum este necesar. Nerespectarea acestor
instructiuni poate afecta performanta umidificatorului sau poate compromite
siguranta (inclusiv poate provoca leziuni grave pacientului).

Indepartati orice sursa de aprindere precum tigari, flacari deschise sau materiale care
se aprind usor la concentratii mari de oxigen.

Urmati instructiunile furnizorului de dispozitive de oxigen; tineti regulatoarele de
oxigen, robinetele de butelii, tuburile, conexiunile si toate celelalte echipamente

cu oxigen departe de ulei, lubrifianti sau substante unsuroase. Se poate produce
aprinderea spontand si violenta la contactul intre aceste substante si oxigenul aflat sub
presiune.

Utilizarea aparaturii chirurgicale de inalta frecventd, a echipamentelor cu unde scurte
sau microunde in apropierea umidificatorului poate influenta negativ functionarea
acestuia. Daca se intampld acest lucru, umidificatorul ar trebui sa fie mutat din
apropierea unor astfel de aparate.

Nu utilizati acest produs intr-un scaner de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN)
sau in apropierea acestuia.

Nu conectati umidificatorul direct la sistemul de conducte de gaz medical.
Umidificatorul este destinat conectarii la un aparat de ventilatie sau un mixer de gaz
pentru a controla presiunea si debitul gazului. Nerespectarea controlului furnizarii de
gaz poate duce la o vatamare a pacientului din cauza presiunii.

Utilizarea acestui echipament langa sau suprapus cu alte echipamente trebuie evitata,
deoarece ar putea avea ca rezultat operarea necorespunzatoare. Daca se impune o
astfel de utilizare, verificati intreg echipamentul pentru a confirma cé functioneaza
normal.
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Avertismente, precautii si note

A PRECAUTII

« Asigurati-va ca este setat modul invaziv pentru pacientii cu bypass la caile respiratorii.
Expunerea prelungitd la umiditate redusa va duce la vatémarea pacientului, inclusiv la
scaderea elimindrii mucociliare, atelectazie sau pneumonie.

« Nuatingeti suprafata fierbinte a plécii incélzitorului, bazei camerei sau a sondelor.
Nerespectarea acestei instructiuni poate sa ducd la producerea unor arsuri cutanate.

NOTE

- Pentruirigare, utilizati apd sterila USP sau echivalentul acesteia. Addugarea altor
substante poate avea efecte adverse.

«  Umidificatorul respirator F&P 950 contine un sistem software incorporat licentiat
de Microsoft catre Fisher & Paykel Healthcare. Licenta contine anumite restrictii care
sunt relevante pentru utilizarea umidificatorului respirator F&P 950. Accesati
www.fphcare.com/microsoftlicensing pentru mai multe informatii despre astfel
de restrictii.

« Emisiile caracteristice acestui echipament il fac adecvat pentru utilizarea in zonele
industriale si spitale (CISPR 11 clasa A). Daca se utilizeaza intr-un mediu rezidential
(pentru care, de regul, este necesara CISPR 11 clasa B), acest echipament este posibil
sa nu ofere o protectie adecvata la serviciile de comunicare prin radiofrecventa. Este
posibil ca utilizatorul sé fie nevoit sa ia masuri de atenuare, cum ar fi mutarea sau
reorientarea echipamentului.

« Daca s-a produs unincident grav in timpul utilizarii acestui dispozitiv, va rugam sa
informati reprezentantul local Fisher & Paykel Healthcare si, pentru térile membre ale
Uniunii Europene, autoritatea competenta din tara dvs.
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Definitiile simbolurilor

© [

Al REF

Respectati Consultati Producator Data fabricatiei Numar de
instructiunile instructiunile de referinta
de utilizare - utilizare. de catalog

siguranta www.fphcare.

com/950IFU
Cod Numar Piesa aplicata Echipamentde  Curentalternativ
lot de serie detip BF clasall
Q P21 /ﬂ/ :_l
in asteptare Clasificare Limite de Limite de UsB 2.0
(Pornire/Oprire) P temperatura umiditate
X ce: & Hi
>
DEEE (Deseuri Reprezentant Marcaj CE Marcaj de Ridicati
de echipamente european® 93/42/CEE* conformitate cu aparatoarea
electrice si reglementarile* pentru degete
electronice)*
o« & A A
Fragil, ase A se pastra uscat Reciclabil Atentie Avertisment
manevra cu grija
Alarma Meniu Avertisment: Intrerupere Alarmé sonora
suprafata fierbinte temporara alarma intrerupta
sonord temporar
| <
Qn © 7
Mod invaziv Mod masca Mod Optiflow  Mod nou-nascut Mod invaziv
nou-nascut

®

Mod Mod Optiflow Eroare de
CPAP NIV nou-nascut autentificare
nou-nascut acartusului de

senzor

Blocat

Anulare Sageata inapoi

8

Avertisment privind Acceptare
durata de viata utila
acartusului de
senzor
Deblocat Data expirarii

JSif,  MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUPMENT
e ASTO ELECTRICAL SHOCK FIRE AND

MECHANICAL HAZARDS ONLY IN

€ SR OANCSACIL SN, cos0r-1:14,
RX on Iy evmre EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012
Dispozitiv Pentru SUA: Marcaj c UL*
medical* numai pe baza
de prescriptie
medicald*

*simbol afisat numai pe anumite modele
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Specificatii tehnice

Specificatii privind produsul

Specificatii baza incalzitor

Dimensiuni (numai 240 mm (A) x 154 mm (L) x 253 mm (L)
baza incalzitorului)
Greutate (numaibaza | 345kg
incalzitorului si cablul
deali )

Frecventa de 50/60 Hz

Tensiune de alimentare | REI950AXX' 230V
[REFI950JXX' 115V
[REF1950GXX" 100V

Putere nominala 350VA

Lungime maxima a 33m
cablului de alimentare

Nivelul presiunii Alarmele depésesc 45 dbAla1m
acustice
Pauza alarmei acustice | 120 secunde

Temperaturamaximaa | 43°C
gazului furnizat

Timp pentru atingerea | <30 minute
temperaturii setate
(este necesar fluxul
degaz)

Temperaturamaxima | 44°C
a suprafetei circuitului
respirator (sectiunea
piesei aplicate)
Durata deviata utilaa | Placa incalzitorului: 7 ani
componentelor

Adult | Pediatric | Nou-nascut

Performanta de Mod inv: Mod invaziv: Mod nou-néscut:
umiditate (cu >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
exceptia cazuluiin Mod masca: Mod masca: Mod invaziv:
care apare o alarma >12mg/L >12mg/L >33 mg/L
ificatorului Mod Optiflow: | Mod Optiflow: Mod CPAP | NIV:
>12mg/L >12mg/L >12mg/L

alimentarii sau Mod Optiflow:
perturbarea >12mg/L
electromagnetica)
Interval mod de Mod invaziv: Mod invaziv: Mod nou-nascut:
functionare 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) Mod masca: Mod masca: Mod invaziv:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Mod Optiflow: | Mod Optiflow: Mod CPAP | NIV:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Mod Optiflow:
0,5-36 L/min

XX! reprezinta codul tarii
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Specificatii tehnice

Conditii de functionare

SPECIFICATIE | ADULT PEDIATRIC SINOU-NASCUT

operatorului

<1 m de baza incalzitorului

Temperatura o o

camerei 18-26°C 20-26°C

Temperatura Minimum =Temperatura camerei |Minimum =Temperatura camerei

gazuluide Maximum = 10 °C peste Maximum = 10 °C peste

admisie temperatura camerei (la 30% temperatura camerei (la 30%
umiditate relativa) umiditate relativa)

Pozitia

<1 m de baza incalzitorului

Presiune
atmosferica:

Minimum 70 kPa (echivalentul
unei altitudini maxime de 3000 m)

Maximum 106 kPa

Minimum 70 kPa (echivalentul
unei altitudini maxime de 3000 m)

Maximum 106 kPa

Conditii de depozitare

SPECIFICATIE VALOARE

Temperatura

-20-60°C

Umiditate

condensare

10-95% umiditate relativa fara

Eliminati in conformitate cu regulamentele nationale pentru echipamente electrice si

electronice.

Retineti ca in cartusul de senzor este inclusa o baterie cu celule de litiu.
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B9-2 PYCCKUM

MokasaHuA K npumeHeHuNIo

YBnaxHuTenb AbixatenbHbix cmeceit F&P 950 npeaHasHayeH ana nogorpesa
nyBnaxHeHNA noflaBaemblix NaLMeHTy pecnnmpaTopHbIX ra3os. OH npeaHasHaveH ana
3KcnnyataymMm meanuunHCKUMn paﬁOTHI/IKaMI/I B YCNOBUAX MEANLIMHCKOTO yUpeXxaeHua.

MpuHUMN pa6oTbi

YBnaxHuTeNb AblxaTenbHbIX cMecein F&P 950 obecneunBaeT Noaorpes v yBnaxHeHve
MeANLIMHCKIX ra30B MyTem X NPOMyCKaHA Yepes HarpeBaemyto Kamepy 1A BOAbl
HarpeBaemble AblXaTeNbHble pr6KI/I.

VIHTEHCMBHOCTL NOAOTpeBa ONpesienaeTcs, UCXOAA 13 TeMnepaTypb rasa,
V3MEepPAEMO B PasNINYHbIX KOMIMOHEHTaX yBNaXXHUTENA.




B9-3 PYCCKUW

CopepKunmoe ynakoBKu

basa HarpeBaTens F&P 950
(Hanpumep, 950AEU)

MpuHagneXxHoCcTN ANns cC60pKM yBRaXKHUTENA
AbixaTenbHbix cmecein F&P 950

3

Kaccerta paTtunka F&P 950 \
(Hanpumep, 950501)

LUHyp nuTaHna
(Hanpumep, 950XPE)

\'

Croiika ansa o6op , T AbIXaTeNbHOr0 KOHTYpa
(Hanpumep, 900MR030) F&P 950
(Hanpumep, 950A81, 950N80)
L c-...__.,._"—H

ApanTep cnupanu HarpeBaTens WwiaHra sbigoxa F&P 950
(Hanpumep, 950X00)



B9-4 PYCCKUM

YcTaHOBKa yBaXKHUTeNA AbixaTeNbHbix cmeceli F&P 950

MpucoegunHuTe WHYP NTaHUA 1 GUKCATOP LWHYpa NUTaHWA K 6a3e HarpesaTens.

basa HarpeBaTens

MoHTaxXHbIl ilepxKaTenb

DuKcaTop WHypa NUTaHNA ———
10T durKcaTop NpepoTBpaLLaeT -
cyyaiiHoe OTK/oYEeHNE LWHYpa >
nuTaHus. Toebyembiit MOMEHT

3aTAKKK: 0,8 £ 0,3 HM.

LUHyp nuTaHna

MpucoeauHuTe KacceTy flaTurika K 6ase Harpesatens.

A NPEAYNPEXAEHUE

Basy HarpeBaTensa cieflyeT ycTaHaB/MBaTh Ha CTOVKe ANnA 06OPYAOBaHMSA, COCOGHOMN
BblfiepXaTb 4 KI. HeBbINONHeHMe 3TOro TpeGoBaHA MOXET MPUBECTY K NOBPEXAEHNIO
CTOVIKN AN 060pyAOBaHNs 1 6a3bl HarpeBaTens 1 NPUUMHEHMIO CEPbE3HOro Bpeaa
nauyeHTy.

MPUMEYAHUE. Y6eautech, uTo 6asa HarpesaTens He 6510KMpyeT OCTYN K
BbIXOAHOMY Pa3bemy NCTOUHMKA MUTaHNA.
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YcTaHOBKa yBRaXXHITENA AbixaTenbHbix cmecen F&P 950

YcraHoBute HleaTeanblVl KOHTYP, Kak ONM1CaHOo B UHCTPYKLMW C UCNONb30BaHNEM
BblspaHHOl’O KOMM/IeKTa AbIXaTe/IbHOro KOHTypa.

anI BKIOYEHUN YBNIAXXHUTENA [LO/IXKEH NPO3BY4aTb O,qI/IHO‘-leIVI curHan.
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PYCCKUM

UnTepdodeiic nonb3oBarens

Hasuraumsa no akpa HY

KHonka

PP

OtobpaxaeT
TEKYLLWN pexnm.

KHonka pexuma
oxupgaHna
Bkniovaetn
BbIKNIOYaeT
PeXnM OXnaaHna.
JinA oTKnioyeHna
yBRaxHuTensa
OTCOeAHUTE ero
OT NCTOYHUKa
nuTaHuA.

KHonka meHio

[JlocTyn K nHpopmauv 1
MEHIO0 06CNYKUBaHNA.

Pexxumbli

o | vemazins

PacKpbIBaIOLLErocs MEHI0
Bxop B pabounii pexum.

Mpepynpexpatowmnin
CBeTOAUNOAHDII
VHANKaTop
fopyT HenpepbIBHbIM
OpaHXeBbIM CBETOM
>5 cekyH npun
BO3HVIKHOBEHUN
HENCnpaBHOCTM.

PacueTHas TouKa pocbl

PacueTtHasn Touka POChbl AnArasa,
NOoCTynatoLlero K nauneHTy.

[JlocTynHble pexumbl 6yzly 3aBUCETb OT TUMNa NOACOEANHEHHOTO fibIXaTeNIbHOro
KOHTypa. Hike onvcaHa AOCTYNHOCTb M MPUHLMMbI PaboTbl KaXA0ro pexunma.

KomnnekTr
AbIXaTeNIbHOro Pexxumbi
KOHTypa
ey T ST
[bIXaTeNbHOro
KOHTypa s WHBasmBHbIA pexxum  Pexxum «Macka» Pexum Optiflow
B3POC/bIX 11 f1ETe npefHasHayeH ana ana npeg
MayMEHTOB, Y KOTOPbIX  MAUWEHTOB, y KOTOPbIX  AN1A NALUUEHTOB,
HanoXxeHa TpaxeocTtoMa CydacTvem BepxXHUX HyXAQloLWwnxca 8
WM SHAOTPaxeanbHas  AblXaTeNbHbIX NyTeln pecnunpaTopHoii
Tpy6Ka B 06x0f ocyliecTenAeTcA Tepanum Yepes
BEPXHVX fibIXaTeNbHbIX  MOflaya rasa Yepes nHTtepdeiic Optiflow.
nyTeii. TMLIEBYIO MaCKy W
nofiobHoe YCTPOCTBO.
o
[bIXaTeNbHOro
KOHTypa ana Pexium «ina
HOBOPOXK[EHHBIX :g:;mm‘:m}l’:’
(oTKnioYeHbI HOBOPOMXEHHBIX,
DOMOSHUTENBHBIE  HyXAAIOLMXCA BO
PEXVMbI) BCrOMOraTenbHoON
WCKYCCTBEHHON
BEHTUNALWN NErknx.
Ko O
[ibIXaTeNbHOro
KOHTYypa s WHBa3uBHbIN pexxum  Pexxum CPAP | NIV Pexum Optiflow
HOBOPOMIEHHBIX npefHasHayeH ana A
(BKJ'IK)"IEHbI MayMEHTOB, Y KOTOPbIX  MAUWEHTOB, y KOTOPbIX  AN1A NALUUEHTOB,
HanoXxeHa TpaxeocTtoMa Cy4yacTvem BepxXHuUX HyXAaloLwmxca 8
BOMOMNHUTENbHBIE K SHAOTPaxeanbHasn  AbXaTesibHbIX MyTei pecnupaTtopHoi
PEXVMbI) Tpy6Ka B 06x0f ocwymecmnue'rcn Tepanum Yepes
BePXHUX AbixatenbHbix  CUMAT-Tepanus yepes uHTepdeiic Optiflow.
nyTei. repMeTUYHbBIN N
Ha3anbHblii MHTepdeic.
KncnopogHbin
komnnekT Optiflow
Pexum Optiflow
npefiHa3HaueH

V1A NaLVEeHTOB,
HY>K[IOLNXCA B
pecnupaTopHoit
Tepanim Yepes
nnTepdeiic Optiflow.
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WUnTepdeiic nonbsosarens

Ecn BbIGPaHHbBIN KOMMNEKT AbIXaTeNbHOrO KOHTYPa MOXET UCMOMb30BaTbCA
B HECKONbKIIX PEXIMAX, TO UX BbIGOP BbINOMHAETCA C MOMOLLbIO KHOMKM
PacKpbIBaIOLLErOCA MEHIO.
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WUnTepdeiic nonbsosarens

HacTpoiiku kom$popTHOro ncnonb3oBaHns

Bnaropiapa noacoeAnHeHMIO WaHra BAoXa /1A B3POC/bIX WU AETeil, B PeXMUMax
Macka v Optiflow MoxHO ITb 3aflaHHOe Temnepatypbl Ana
nosBbIWeHnA Komd)cpra nauueHTa.

Ecnu BkntoueHb! AOMONHUTEJIbHbIE PEXNMbI 417 HOBOPOXAEHHbIX, B peXXnMax
CPAP | NIV 1 Optiflow Tak»ke MOXHO N3MEHWTb 33[1aHHOE 3HaUeHE TeMMepaTypbl.

JlocTynHble HaCTPONKYM KoMmbopTa:

ina B3pocnbix Insa

W peteit HOBOPOM/IEHHDBIX

Pexxum Tlo Cpepuas Huskasa Pexum Mo Cpepuas Huskaa

ymonuauuio P ymonuanuio P

WHBa3BHbIi 37°C - - [nq HoopoxzeHHbix 37 °C - -

Macka 31 29 27°C VHBa3vBHbIit* 37°C - -

Optiflow 37°C 35°C 33°C CPAP [ NIV* 37°C 34°C 31°C
Optiflow* 37°C 35°C 33°C

* BKII0UEHbI IONONHUTENbHbIE PEXUMbI

YBnaxHuTeNb GyaeT NOACTPanBaTbCA NOJ 3aaHHbIE 3HAUEHVA MO YMOSUaHNIo ocse
CMEeHbI peXxXnma Uiv nocne BbiKNoYeHNA C NoCeAy WM BKIKOYEHNEM MUTAHNA.
CI'IEL[I/IaI'IVICTbI no O6CJ1y>KI/IBaHVI|0 MOryT C MOMOLLbIO MEHIO OGCJ'Iy)KI/IBaHI/Iil WU3MEeHUTb
3a/jaHHble 3HaYeHVA Mo ymonuaHuio AnA pexxumos Macka, CPAP | NIV v Optiflow.
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CurHanbi

CurHanbi TpeBorun

YBnaxHuTenb abixatenbHbix cMeceit F&P 950 MoxeT nogasaTb Br3yanbHble v
3BYKOBbI€ CUrHasbl TPEBOMM B CJlyyae NpepbiBaHMA NIeYeHnA. 3T curHanbl TpeBorn
nogawTca VIHTe}'IﬂeKTya]'IbHOVI CVCTEMOW CUTHANoB TpeBoru, kKotopasa o6pa6aTb|BaeT
I/IHd)OpMaLU/IlO OT aTUYMKOB 1 LeneBbIX HaCTpoeKk yCTpOIﬁCTBa N CPaBHMBAET 3Ty
MHGOPMAaLIO C NpefiBapUTENIbHO 3aMPOrPamMMIPOBaHHbIMI NPeAenamm.

Tun curHana TpeBorn ———o

TekcroBaa nnn
aHMMMNPOBaHHAA NHCTPYKUMA
MokasaHo KoppeKTupyiolLee
[lelcTBME — CMOTpUTE TabnnLy
«Ycnosua cpabaTbiBaHUA
CWrHana TpeBoru» Ha cnegyioLuen
CTpaHuLe.
OTKNIOUNTL/BKIOYNTD
curHan Tpesorn

2 MUHYTbI

CurHanbi

Ycnosus cpa6aTb|Bava CUrHana Tpesorn

Bce BO3MOXHble ycnosua cpa6aTb|Bava CUrHana Tpesoru nepeyvyncsieHbl Ha
NoCneAyIoLMX CTPAHULIAX, U BCE OHY PACLIEHNBAKOTCA KaK MIMEIOLLME CPEAHUI Unn
HWU3KWI NPUOPUTET.

MockonbKy yBnaXHWUTeNb fiblxaTenbHbIX cMecelt F&P 950 He coaepkuUT cpeacTs
MOHWUTOPWHIa NauneHTa, TO 3TN CUTHasIbl TDEBOT N PACLIEHMNBAIOTCA KaK TEXHNYeCKne
VHAVKATOPbI PaBOoTbl yBNAXHUTENA. HECKONbKO YCNIOBUI CpabaTbiBaHWA curHana
TPeBOrn MoryT BO3HUKHYTb OAHOBPEMEHHO; B 3TOM C/lyyae yBlaKHUTEeNb 6y/:(eT
MNCNonb30BaTb BCTPOEHHYIO CUCTEMY PaHXWPOBaHWA AnaA 0TO6pa)KeHI/IF| CurHana
TPeBOrn C HanBbICWUM NPUOPUTETOM.

CurHarnbl TPeBOTY CO CPEAHNM MPYOPUTETOM CIPOEKTVPOBaHbI ANA 0GecneyeHua
3aMeTHOCT B PafNyce OAHOrO METPa OT 6asbl HarpeBaTens; Kax bl 3ByKOBOM cUrHan
TPEeBOTU BbIFAETCA MO TPU Pasa Yepes KaxKAble NATb CEKyHA.

CWrHanbl TPEBOrY C HU3KNM NPUOPUTETOM CNPOEKTUPOBaHbI ANA obecreyeHns
3aMeTHOCTV B Pafinlyce OJHOTO MeTpa OT 6a3bl HarpeBaTens; KaxAblil 3ByKOBOW CUrHan
TPEBOTYI BbAETCA M0 OAHOMY pasy Yepes KaxAble NATb CeKyHA.

Mposepka (I)yHKI.I,I/IOHaJ'IbHOCTI/I CNCcTemMbl CUrHaJ1I0B TpeBorun

HPEAVHPE)I(AEHI/IE. He nsBnekaite AbixaTenbHblii KOHTYp, KOrfa
OH NOAKJIIOYEH K MaumneHTy. HecobniofeHne 3Toro TpeboBaHMA MOXeET NOCTaBUTb Nof
Yrpo3y 6e30nacHOCTb, B TOM Y/C/IE NPUUNHNTD CEPbe3HbIV BPEA NaLeHTy.

Jina npoBepKy GYHKLMOHANBHOCTY CUCTEMbI CUFHANOB TPEBOT U U3BNEKUTe
HarpeBaemyto ibIxaTesbHyI0 TPY6KyY B 1060/ MOMEHT, KOTAa NTaH1e yBRaxxHUTens
BK/IOYEHO, HO OH HE MOAK/IOYEH K NaLMeHTy. Takoe IefCTBIE JOMKHO
aKTMBMPOBATb BI3yabHblii 1 3BYKOBOW curHan Tpesoru «OTknoueHne». Ecnn nio6on
V3 CUTrHanoB OTCYTCTBYET, He UCMoNb3yiiTe yBaxHUTeNb. O6paTiTech 3a NOMOLLbIO B
TeXHNYEeCKyIo ClyX0y.

B cnyuae HeoXmnpaaHHOO NpeKpalleHNs paboTbl YBNaXKHUTENb JOMKEH BEPHYTHCA
K peXuMy paboTbl 1 HACTPOIKaM CUrHaNoB TPEBOTM (KPOME CUrHaIoB TPEBOTY Ha
OCHOBE a/IroOPUTMOB), CYLLECTBOBABLUMM 10 COPOCA, €C/IN NPepPbIBaHe ANUIOCH He
6onee 30 cekyHa.
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CurHanbi

MpuopuTeT CMrHaNOB TPEBOrN: CPefHMIA

YCNOBUA CPABATbIBAHMA

CUTHANATPEBOIM

HEOBXOJVMOE AEVNCTBUE

CurHan TpeBoru «OTKNIO4EHNe»
AKTUBUPYETCA, KOrAa yBlaXKHUTESb
BbIAB/IAET OTK/IKOYEHNE I/IHCI'II/IpaTOpHOVI
JNINHWK AbIXaTeNbHOro KOHTYpa.

3apepka: <10 cekyHA

nOﬂCOEHVIHVITe WNHCMNPATOPHYIO INHNIO
[IbIXaTeNbHOrO KOHTYPa 1 yCTaHOBYITE
Kamepy TOYHO Ha MECTO /1A 3aBepLUEHA
COEAVIHEHUA.

CurHan TpeBorm «Het BoabI»
aKTVBNPYETCS, ECAIN B KAMEPE YBNAaXHTENA
MoYTY (UMM NONHOCTBIO) 3aKOHUMNACh BOAA.
BpeMﬂ A0 NoAayv curHana TpeBorv 3asucnUT
oT 3aﬂaHHOﬁl BeNNYNHbI paGOHeI’O pexnma
1 CKOPOCTU MOTOKA, MOCKOJIbKY UMEHHO OHU
ONPeAENaIoT CKOPOCTb NCTAPEHIA.

3apepxka: <60 MUHYT

3amMeHWTe MyCToi MELLIOK C BOAOW.

CurHan TpeBoru «lpoBepuTb
HacTPOIKy» BKIIOYaeTcs, Koraa
YBN@XHWUTENb BbIABAET MOBTOPHOE
MOBbILLEHE TEMMNEPATYPbI B BbIXOAHOM
OTBEPCTUN KaMepbl.

MoporoBoe 3HaueHue cpabatbiBaHa
cvrHana Tpesory coctaenaet 43 °C.

BpeMﬂ A0 NoAayv curHana Tpesorv 3asucnT
OT CKOPOCTU NOTOKa.

3apiepxKa: >5 MUHYT

MpoBepbTe NPaBUIbHOCTL MOAKMIOYEHNA
Bnaroc6opHuika Dryline v wnaHra Bbigoxa K
nopTam UCTOYHIKA MOTOKa.

CurHan TpeBoru «HuskasA Temneparypa»
AKTVBUPYETCA NPy 0GHAPYKEHNN
yBnaxxHurenem HU3KOM Temnepartypbl

Ha CTOPOHe nauneHTa unun BbIXOAHOM
OTBEPCTUN KaMepbl yBRaXXHUTENA Ha
NPOTAXEHNUU HEKOTOPOro BpeMeEHN.

lMoporosoe 3HaueHve cpabaTbiBaHNA
CuUrHana TPeBOry yCTaHOBNEHO Ha 2 °C Hike
3a/jlaHHO TemnepaTypbl.

BpeMﬂ A0 nofgayv cMrHana TpeBorv 3aBucnT
OT CKOPOCTU MOTOKa.

3apeprka: >10 MUHYT

Y6eauTech, 4TO MOCTYMaILNA B
YBNAXKHUTENb MOTOK COOTBETCTBYET
YKa3aHHOMY B UHCTPYKLIMY NONb3oBaTens
[AManasoHy.

lpoBepbTe HaCTPOVIKY yBNaXKHUTENS.

CurHan TpeBoru «Bbicokas
Temneparypa» akTMBMpyeTca npu
06HAPYKEHUN YBNKHUTENEM BbICOKOI
Temneparypbl Ha CTOPOHE NauueHTa.

lMoporosoe 3HaueHue cpabaTbiBaHns
CurHana TpeBory — Temneparypa Ha
CTOpPOHe NauueHTa >43 °C.

3apeprka: <30 cekyHp

Y6eauTech, 4to NOCTyNaoLmi B
YBNaXXHUTEJTb MOTOK COOTBETCTBYET
YKa3aHHOMY B HCTPYKLMM Nonb3oBatens
[AvianasoHy.

I'Iposepb're NOAKIOYEeHNE K UCTOYHUKY
MOTOKa.

MpoBepbTe HAaCTPONKY YBAGKHUTENS.

CurHan TpeBoru «OTK/IIOHMEHME KacceTbl»
AKTUBNPYETCA, €CNIN YBNaXXHUTENb
06Hapy)KI/IBaeT OTCYTCTBME 3NEeKTPUYEeCKOoro
NoAKNI0YEeHNA KacCeTbl AaTymKa.

3apepxka: <10 cekyH

MopkniounTe KacceTy AaTumka.

CurHan TpeBoru «OTKas Tpy6Ku»
AKTVBUPYeETCA NPy 0GHAPYKEHNN

y ITeNeM MoTeHL| npo6nem B
[IbIXaTesIbHOM KOHTYpe.

3apepxka: <10 cekyHa

3ameHwTe AbIXaTesbHbI KOHTYP, KOraa 310
MO>HO 6yfieT caenatb 6e3onacHo.
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PYCCKUM
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MpuopuTeT CUrHaNoB TPEBOrN: CPeAHMIA

YC/I0BUA CPABATbIBAHUA
CUTHANATPEBOIM

HEOBXOAUMOE AEVNCTBUE

CurHan TpeBoru «<Heobxoaumoe
obcnyKnBaHUe» aKTVBNPYETCA

NPV 0BHaPYKEHN YBRaXKHUTENIEM
NOTeHLaNbHOMN HeVCNPaBHOCTY,
KOTOpan [lo/KkHa ObITb yCTpaHeHa B xoAe
obCnymBaHNA.

3apepsKa: oT 10 ceKyHA 10 5 M HYT

[Mpw nepBoit BO3MOXHOCTY
OTKJIIOUNTE YBNIaXKHWUTENb, MpeKpaTuTe
€ro SKCyaTaLmio U BbI30BUTE
06CNY>KMBAIOLLYIA MEPCOHa.

Mpepynp c

WMHAWKATOP 3aropaeTcs, koraa
oGHapymeHa BO3MOXHaA HEMCNPABHOCTb
YBNaXHUTENA N KpaH He paGOTaet

3apeprka: <10 cekyHp

Iy NepBoit BO3MOXHOCTH
OTKJIIOUNTE YBNIAXKHWUTENb, MpeKpaTuTe
€ro SKCyaTaLmio v BbI30BUTE
06CnyKMBaloLLMIA NepcoHan.

CurHan TpeBoru «C6oi
ayTeHTUPMKaLMM KacceTbl»
AKTUBMPYETCA, €CNIN YBNAKHUTENb HE
MOKET PaCcno3HaTb AATUNK KacCeTbl.

B 3TOM Ciyuae nonb3oBatesnb MOXeT
HaxaTb « IPUHATL», YTOBbI NOATBEPANTL
YCTaHOBKY KacCeTbl, OT/IYAIOLLENCA OT
NoCTaB/IAEMOW KOMMaHu1e

Fisher & Paykel Healthcare.

B HUXXHEM npaBom yry gucnnea npun sTom
NOABAETCA 3HAYOK C60A ayTeHTI/ld)MKaL[I/IM
KacceTbl.

JInA ynaneHua sToro 3Hauka Kak MOKHO
CcKopee 06paTUTECh K TEXHVIKY M0 NOBOAY
3aMeHbl KaCCeTbl AaTynKa.

CurHan TpeBoru «CpoK cy»6bi
KacceTbI» akTUBUPYeTCA, ecnn
YBNAXXHUTENb BbIAB/IAET NPEBbILLEHNe
|PeKOMEH/0BaHHOTO CPOKa CiyKObl
KacceTbl AaTumKa.

KacceTy fiatuika HeO6X0ANMO 3aMeHUTL
NPV NEPBOII BO3MOKHOCTU CAeNaTh

570 6e30MacHO (KorAa ycTPocTBO He
VCrIONb3yeTCA NaLMeHToMm).

3apepika: nocne 15 000 yacos
VCroNb30BaHWA UM 7 NET C AaTbl
NPOV3BO/CTBA, B 3aBUCVIMOCTY OT TOTO, 4TO
NPOU30MAET paHblLe.

lMocne NoCTaHOBKM Ha May3y curHan
TPEeBOIY BHOBb BKIIOUMTCS Uepes 4 vaca.

Haxmute KHOMKy «[lay3a curHana
TPEBOr», UTo6bl Y6paTh SKpaH cUrHana
TPeBor.

IMon, [pOCUTE TEXHNKA 3aMEHWUTb KacceTy
AaTyvka npu nepBoM BO3MOXKHOCTW.

MpuopuTeT cUrHanoB TPeBOru: HU3KMIA

YCNI0OBUA CPABATbIBAHUA
CUTHANATPEBOIM

HEOBXOAVNMOE JENCTBUE

CurHan TpeBoru «lpoBepuTb aganTep»
aKTVBNPYETCS, KOTAA YBNaXHWTENb
0BHapyX1Ba€ET OTK/IOYEHIE afanTepa
CNVpanu HarpesaTens WiaHra Bbifoxa.

TMpumedariue. 10 yMOMHGHUIO SMOM CUHAN
mpesoau OMKJIo4eH. E20 MOXHO 8Kt04UMb
Yepe3 MeHI0 0BCITYKUBAHUS.

3apepiKka: <20 cekyHp

I'IonKnmqme afanTep cnupannu
HarpeBsaTesia LWiaHra Bbiaoxa Mexay
KacceTon AaTyvKa M/BKCI'IIApaTOPHbIM

AbIXaTeNlbHbIM KOHTYPOM.
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CurHanbi TpeBoOrn

NHdopmaunoHHble curHanbl

Tunysep
C y —J® 3aMeHUTE KacceTy AaTuuka. Cpok
Moka3aHo KoppeKTUpyloLLee rogHOCTN KACCeThl MCTEKART Uepes 2

neiictBre — cmoTpuTe Tabnuuy | AHA/gHER.
Huxe «MHOopMaLMOHHble
CUrHanbi».

OTKNIOUNTL/BKAIOUNTD ————
curHan Tpesorn

WHOOPMALNOHHbBIE

BO3MOXHbIE JEMCTBUA

CUTHAJDbI
MpepynpexpaeHue o cpoke cyx6bi Haxmuite KHOMKy «<HanomHUTL nosxe»,
KacceTbl akTUBMPYeTCA, e 4TOGbI y6paTh SKPaH NpeaynpexaeHs.
ITeNb T npuc

I'Ionpocwre TeXHWKa 3aMeHUTb KacceTy

OKOHYaHMA peKOMeH0BaHHOro CpoKa JaTuvKa npu I'IepBOIh BO3MOMHOCTU.

Cﬂy)KﬁbI KacceTbl AaTymKa.

B 3TOT MOMEHT [J0 OKOHUYaHUA CPOKa
cnyx<6b| KacCeTbl AaTyMKa OCTaeTCA OanH
MecAL, 1 HeOBXOAVMMO NO3aBOTUTLCA O
Hanmumm CMeHHOW KacceTbl Aarymka.

3apepiKa: Kaxkable 24 yaca 3a 30 AHelt o
VICTEUEHNA CPOKa VW Kaxble 8 4acos,
ecnn OcTaeTca MeHee 7 AHeN.




PYCCKUM

NHdpopmaLmoHHOe MeHIo 1 MeHI0 06CyKBaHNA

SKpaH «BapunaHTbI»

Ha sKkpaHe «BapuaHTbI» BbIBOAUTCA AONONHUTENbHAA MHGOPMaLMA 06 yBRaxHuTene.
[JocTyn K Hemy MOXHO NOJYUMTb NyTEM HaXKaTUA KHOMKM MeHto. HaxkaTue Ha nio6yio
OMLMIO NPVBEAET K MePEXOAy Ha CIIEAYIOLLMI SKPaH.

WHsazueH. - DapHaHT b
Hispopmanym

Oy

Merope cHnsasce T-

ME Sy KL

T e rypeae pe

s

DyHKLMM 06CNyKMBaHWA 3aLMLLeHbl Taponem; OCTYM K HUM MOXeT nofyyaTb
TOJNbKO TEXHUYECKUIA NepCcoHar. 3a AOMONHNTENbHOMN MHOPMaLmelt obpaTuTecs K
TexHuyeckoMy pyKOBOACTBY MO U3AENMIO.

MPUMEYAHMUE. OTo6paraemble Ha CTpaHuLe <Paboumne GyHKLMW» B AUpPEKTOPUM
«MHdpopmaLma» NoKasaHUA NpegHa3HaueHbl TONKO ANA MOUCKa U yCTPaHeHWA
HencnpaBHOCTER. ITn He npepal ANA onpefy wnm
MOCTAaHOBKW ANarHo3a nauneHTy.
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NHdpopmaLoHHOe MeHIo 1 MeHI0 06CNyKBaHNA

DyHKUMA «IKpaH 6NOKNPOBKN»

KpaH 6a3bl HarpeaTena F&P 950 MOXHO 3a610KMpPoBaTh BO N3bexaHve
HenpeaHaMepPEeHHbIX U3MEHEHUI PEXMMOB Unu HacTpoek. CneayiTte NpuBeAeHHbIM
HKe UHCTPYKUNAM, YTOGbI BKIIOUNTb UM OTKITIOUNTD ENY d)yHKLlI/IIOI

MepeiipuTe K 3KpaHy «BapuaHTbi,
KOCHYBLLMCb 3HaUKa MEHIO B HVXKHEM
NeBOM Yrily 3KpaHa «[MaBHbI».

WHBAZWBH.

310

3TAN2

HaxkmuTe 1 yaepkvBarite 3HauoK
6/I0KNPOBKY.

DapnanTe
Mngpstigrs

yﬂep}KVlBalZTe 3HA4OoK A0 TeX Nop, Noka
aHMMauuA C OﬁpaTHbIM OTCYETOM He
3aBEPLUMT OAVH MOJHbIA 060POT.

EJLUN] | 3TAN4

[InA pa36oKMPOBKM KpaHa HAXKMUTE Ha
3HauOK 6/TOKNPOBKM OfIVIH pa3.

WHEASHBH.

31.0°

3HaUOK M3MEHMTCA Ha 3HAUOK
pa36roKnpOBKY. HaxmuTe n
YAEPKUBAITE 3HAYOK Pa3GIOKNPOBKN.

YpepxviBariTe 3Ha4OK A0 TeX NOp, Noka
aHUMaumA C 06paTHbIM OTCYETOM He
3aBEPLUMT OAVH NONHbI 060POT.

3TAN3 3TANS5

Korpa skpaH 3a6oKk1poBaH,
OTOBPAXKAETCA 3HAUOK B/IOKMPOBKN.

Ly ViHBasweH.

31.0°

Mocne pa3bnoKvMpPOBKY yBNAXHUTENb
BEPHETCA Ha MMaBHblii KpaH, 1
NoNb30BaTeslb CMOXKET USMEHUTb PEXUM
VN HACTPOWIKM.

g HHBaZMBH

v

31.0
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Yucrka n TexHnyeckoe 06Cﬂy)KIIIBaHIIIe

Ouncrka

Bbinonxure YNCTKY 6a3bl HarpeBaTess, KacceTbl AaT4nKka nnn agantepa cnupann
HarpesaTens WiaHra Bbl4oxa TKaHbio, CMOYeHHOM 130MpPoONUNOBLIM CMUPTOM UNK
HeVITpa}'IbeIM AeTepreHTom. Bcer/:(a OTCOEAI/IHHMTE YBNaXXHUTEJIb OT UCTOYHUKA
nuTaHuA nepea YNCTKON.

MPUMEYAHUA.

. He I'IOI'py)KthTe nHe CTE!pVITII/IZyVITE B aBTOKNaBe 633){ HarpeBaTtens, KacceTy fatunka
VN1 afianTep Cnivipani HarpeBaTens WiaHra Bbifoxa.

+ He pacnbinaiiTe K1aKOCTb B OTBEPCTISA AN Ha SNEKTPUUYECKNE KOHHEKTOPI.
Heco6niofieHue 5Toro npasuna MOXeT MPUBECTY K HEOBPATUMOMY MOBPEXAEHIO
yBnaxHutens.

PerynsApHoe TexHn4yeckoe o6cnyxuBaHme

MonHoe TexHNYeckoe onncaHue, BKN4awuee VIHd)OpMaLU/HO 0 exerogHom
TeXHNYeCKOM 1 CepBUCHOM OﬁC]‘Iy)KI/IBaHI/II/l, npveefeHo B TeXHN4ECKOM PyKOBOACTBE
V3[1eNns, KOTOPOE MOXHO MOJTY4NTb OT NOCTaBLVKA MPOAYKLIAN U KOMMaHN
Fisher & Paykel Healthcare.

A I'IPE.D,YI'I PE)KAEHME. Heobxogumo cobntofatb npeanmcaHna ns
TEeXHNYEeCKOro pyKoOBOACTBA M3A4eNnA Npu BCeX BUAAX CEPBUCHOIO N TEXHNYECKOro
06Cl‘|y>KI/IBaHI/Iﬂ yBnaxxHuTena. HeCOﬁmOﬂeHI/IE 3TOro npaswusia MOXeT CHU3UTb

3 HEKTUBHOCTb PaboTbl yBNaXKHUTENA WK 6€30NacHOCTb ero 1CMoNb30BaHMs (B TOM
yuncne C BO3MOXHBIM NPUYNHEHNEM CEPbE3HOTO BPefa NaLNeHTy).
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MpepynpexxaeHus, Mepbl NPeAOCTOPOKHOCTY 1 NPUMeYaHNsA

A NPEAYMNPEXAEHUA

I'Iepe/q 3KcnnyaTaLu/|em 060pyﬂOBaHl/lﬂ ‘O3HaKOMbTeCb C I/IHCprKLlI/IﬂMI/I nonb3osatena
AblXaTesIbHbIX KOHTYPOB, I/IHTEpd)eI/ICOB n I'Ipl/lHaﬂﬂe)KHOCTel/l. HECO6}'I|0F\EHVIE 3TOro
npasuna MOXeT CHU3UTb 3¢¢eKTI/IBHOCTb paGOTbI yBnaxHurena unm 6e30MacHOCTb
€ro ncnosib3oBaHnA (B TOM 4ncne C BO3MOXHbIM NPpUYNHEHVEM Bpeaa naumeHTy),

. ﬂaHHOe nspenune npeaHasHayeHo v yTBePXAEHO A71A NCMO/b30BaHUA TONbKO
CNPUHAANEXHOCTAMY 1 3aMacHbIMY YacTAMM, OflobpeHHbIMU Fisher & Paykel
Healthcare. He pa3peLueHHble K NPUMEHEHI0 MPUHAANEXHOCTM UMM 3amacHble
4acTy, NCOMb3yemble COBMECTHO C YBJIaXKHUTENIeM, MOTYT CHU3UTb €ro
3 ¢HeKTUBHOCTD WM 6e30MacHOCTb UCMONb30BaHNA (B TOM UKCTIE C BOSMOXKHBIM
NpUYMHEHIeM Cepbe3HOro Bpe/a NaLMeHTy), a Takxke NPUBECTM K NOBbILIeHHOMY
YPOBHIO 3IEKTPOMArHUTHOTO U3y UEHNA, CHVXKEHWIO 3IEKTPOMarHUTHOM
NOMEXOYCTOMUMBOCTY, YTO NPUBEAET K HErMosnajKkam B paboTe yCTPOCTBa.

«  [laHHoe n3aenve npesHa3HaueHo AnA nofaum Bofyxa v (Mnm) kucnopopa. OHo He
NOAXOANT A1A MOAAUM FOPIOUMX CMeCel aHeCTE3NPYIOLLMX ra30B U reneso-
KUCNOPOAHbBIX ra3oB. HecobnioaeH e 3Toro npasiiia MOXeT CHU3UTb SPHEKTUBHOCTb
PaboTbl yBNAKHUTENA 1N 6€30MaCHOCTb €ro UCMosb30BaHUA (B TOM uncne ¢
BO3MOXHbIM NPUUMHEHNEM BPEefja NaLEHTY).

«  Bcerpa pacnonaraiite yBnaxHuTeNb B rOPU3OHTaNIbHOM MOMOKEHUMN HUXE YPOBHA
nayueHTa. HecobnioaeHve 3Toro Npaswina MoXeT CHU3UTb SPPeKTUBHOCTb PaBoTbl
yBnaxHurtena nnm 6e30MacHOCTb ero UCMoNb30BaHNSA (B TOM YKnCne C BOSMOXHbIM
npuynHeHnem cepbe3Horo speaa naumeHTy).

. I'Iepe/q NCNonb30BaHNEM OCMOTPUTE KOMMOHEHTbI U MPUHAANeXHOCTN ANA
BblABNeHUA I'IOBpe)K,quI/IVI Y 3amMeHunTe Npuv X Hann4nn. Wcnonb3oBaHne
NOBPEXAEHHbIX KOMMOHEHTOB NN I'IpI/IHaFU'Ie)KHOCTEIh MOXKeT CHU3UTb
Bd)('beKTI/IBHOCTb paGOTbI yBRnaxHurena unn 6e30MacHOCTb €ro UCMONb30BaHA (B TOM
4uncsne C BO3MOXKHbIM NPUYNHEHEM Cepbe3HOro Bpeaa I'IaL[I/IeHTy).

«  CootseTcTByloLiee HabMIOAEHNE 3a NaLMEHTOM (HaNPUMEP, C OLIEHKO ypOBHA
caTypaLym KNcriopoaa) AOMKHO OCYLLIECTBAATLCA Ha MOCTOAHHOM OCHOBE.
OTcyTcTBYe HabnoAeHA 3a NaLWeHTOM (HanpuUmep, B Cllyyae NPepbiBaHWA Nofjaun
rasa) MOXeT HaHeCTV Cepbe3HbI BPEZ WM CTaTb NPUUYMHON NETaIbHOrO NCXOAa.

+  He npuKacaiiTecb 0iHOBPEMEHHO K 3N1eKTPNYECKIM KOHHEKTOPaM 1 MaLueHTy.
HecobiofieHvie 3TOro NpaBuia MOXET NPUBECTY K CePbe3HOMY MOBPEXAEHMIO.

+  DKCnnyataLmA yBRaxHWTENA BHE PEKOMEH/YEeMbIX YCTI0BUIA PaGOTbl (ONMCaHHBIX
B 3TOMN MHCTPYKLMN NONb30BATENA) MOXET CHU3UTb 3GHEKTUBHOCTb PaboThbl
yBRaxHutena nnn 6e30MacHOCTb €ro UCMONb30BaHNA (B TOM Yncne C BO3MOXHbIM
NPUYMHEHNEM CEPbE3HOTO BPEe/a NaLEHTY).

«  Kaxgple WwecTb YacoB ciefuTe 3a 06pa3oBaHNEM KOHAEHCATa B bIXaTelbHOM
KOHTYpe [i71 NPe/IOTBPALLEHIA €ro NePEKPbITYAA UM CKOMNEHNA XKAKOCTV. YianainTe
KOH/EHCaT 1o Mepe HaKonneHA. HecobriojeHvie SToro Npasiifia MOXeT CHU3UTb
3 deKTNBHOCTb PabOTbl yBNaXKHUTENA UMW 6€30MacHOCTb €70 NCNOMb30BaHMA (B TOM
yucne C BO3MOXHbIM NPUYMHEHNEM CEPbE3HOTO BPeAa NaLyeHTy).

«  YcTpaHuTe BCe UCTOUHWKM BO3ropaHWA, Takne Kak CUrapeTbl, OTKPbITbI OroHb
nnn matepuarnbl, KOTOpble Nerko BOCMIaMeHAKTCA NPY BbICOKMX KOHLEHTPaUnAX
Knciopoga.

«  Cobntogaiite MHCTPYKLMM NOCTaBLYMKA KNCNIOPOAHOrO 060py[OBaHUS; XpaHUTe
perynaTopbl NoAauy KUCNopoaa, KnanaHbl LUAMHAPOB, TPYOKK, coeanHATeNu
nnpoyee o6opy/:(08aH|/|e ANA NoJayvn KMCnopoaa B TakOM MecTe, rae OHU He MoryT
KOHTaKTUpOBaTb C Macsiom, Cl nnnxxnpocoaex BewecTrsamun.

I'Ipvl KOHTaKTe 3TUX BeLeCTB C KNC/IOPOAOM Mo AaBieHnemM MoXeT I'IpOI/I3OVITVI
CMOHTaHHOE U UHTEeHCBHOE BO3ropaHue.

«  Pabota BbICOKOUACTOTHOW XUPYPriYeCKOi annapaTypbl, KOPOTKOBOTHOBOTO MM
MWKPOBOJ/THOBOIO 060pyﬂOBaHVIﬂ B6M3N YBNaXHUTENA MOXET OTpuLaTe/IbHO
BNNATB Ha ero 3G $eKTUBHOCTb. B TakKoM Clyuae yBnaxHWUTeNb cneayeT yopaTtb Ha
[JI0CTaTOUHOE PACCTOAHME OT TaKUX YCTPOWICTB.

«  Hencnonb3yiite 370 U3fenme B ckaHepe MarHUTHO-pe3oHaHCHo Tomorpadu (MPT)
VNN BO3TE Hero.

+  He noaxniovaiite yBnaHUTENb HENOCPEACTBEHHO K CUCTEME MEANLIVHCKIX Fa3oB.
YBnaxHWUTeNb NpeaHasHaueH AnA NofKioueHUA K annapaty VBJ1 niv rasoBomy
CMeCUTENIO ANA KOHTPOSIA AaB/IEHA rasa 1 CKOPOCTY NoToKa. HecobniopeHvie
KOHTPOJIA MOAjayM rasa MOXET NMPUBECTY K 06Pa30BaHMI0 MPONEXHeN Y NaLjneHTa.

+  Hecnepyet ncnonb3osath flaHHOE 060pyA0BaHME PAAOM C ipYriM 060pyA0BaHEM
VAN yCTaHaBNMBaTb €ro Ha ApYroe 060pyfoBaHNE, TaK Kak 3TO MOXET HapyLLINTb
paboTy ycTpoiicTsa. [py HEOGXOANUMOCTY TaKOro CNONb30BaHWA HabnoaaiiTe 3a
BCEM 060pYAOBaHEM, UTOObI yBeANTLCA B €r0 HOpMasnbHoOW paboTe.
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MpepynpexxaeHuA, Mepbl NPeAOCTOPOKHOCTY 1 PUMEeYaHNA

A MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU

« Y6epwnTech, 4To ANA NALMEHTOB C TPAXEOCTOMOW VNN SHAOTPAXeanbHow TPY6KOM
B 06XOF[ AblXaTesibHbIX I'IyTeVI ycTaHoBneH VIHBa3VIBHbIN pexum. ,CU'II/ITeHbHOe
BOZ,quhCTBI/Ie MOHUXXEHHOW BNAXXHOCTV MOXET NPUYUHAUTD BpeA NauneHTy n
NPUBECTU K CHKEHWIO MyKOLIM/TMAPHOTO KNTMPEHCa, aTeneKkTasy Wiv MHeBMOHUN.

«  HenpuKacaiitecb K ropaueil ToOBEPXHOCTU HarpeBaTe/IbHO MNACTVHbI, OCHOBaHNA
Kamepb! 11 30H0B. HecobriofieHe 3TOro Npasuia MOXeT NPUBECTY K 0XKOram
KOXN.

MPUMEYAHUA.

«  InA OpOLLEHNA NCNONb3YiiTe CTEPUNbHYIO BOAY, COOTBETCTBYIOLLYIO KPpUTEPUAM
Dapmaronen CLLA, unu ee skBriBaneHT. [lobasneHe pyryx BeLecTs MOXeT
NPYBECTM K HeXenaTeNbHbIM dbdeKkTam.

«  YBnaxkHuTenb abixatenbHbix cMeceil F&P 950 conepuT BCTpoeHHoe
nporpamMmmHoe obecrneyeHne, inLeH3nposaHHoe Microsoft 4ns komnaHum
Fisher & Paykel Healthcare. JlnLieH3sua BkloyaeT onpeaeneHHbIe orpaHNYeHs No
MCMNOMb30BaHUIO yBIaXHUTENA AblXaTeNbHbiX cmecen F&P 950. [lononHuTenbHyio
MHOOPMALWIIO 06 STUX OrPAHNYEHUAX MOXHO MONYYNTL Ha canTe:
www.fphcare.com/microsoftlicensing.

. XapaKTepVICTI/IKI/I n3nyyeHnAa agaHHoro 060py[:|OBaHI/Iﬂ AenatoT ero NpUrogHbiM Ana
MCMONb30BaHNA B NPOMbILLEHHbIX 30HaX 1 6onbHMLax (CUCTP 11 knacca A). Mpun
MCMONb30BaHNM B KWTbIX MOMELLEHAX (AN1A KOTOPbIX 06bIuHO TpebyeTca CUCTIP 11
Knacca B) 310 o6opyaoBaHMe MOXeT He obecreumnBaTb JOCTaTOYHON 3aLLUTbl OT
BAVAHNA paF[I/IO‘-IaCTOTHOVI CBA3N. BOBMO)KHO, nonb3oBaresno I'IOTpEﬁyeTCﬂ NPUHATD
Mepbl MO CHUXKEHUIO PUCKA, TaKMEe KaK NepemelleHne nnv nepeopueHtayma
obopyaoBaHuA.

«  Ecnvnpu ncnonb3oBaHny AaHHOTO annapata Mpowu3oLUen cepbe3Hblil MHLMAEHT,
obpaTtuTech K MECTHOMY NpefcTaBuUTenio komnaHum Fisher & Paykel Healthcare, a gns
CTpaH-uneHoB EBponeinckoro coto3a — B ynoHOMOUEHHbI OpraH Balueii CTpaHbl.
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3HaueHnA CUMBOJIOB
Cnepyiite O3HaKoMbTeCh W3rotosutenn Jata KaTanoHbin
VIHCTPYKLMN CUHCTPYKLVed V3roToBNEHNA Homep
nonb3oBateis —  MoNb3oBaTeNa:
6e3onacHoCTb www.fphcare.
com/950IFU

O]~

[sN]

Kon CepuitHbI PaBouasuactb  O6opynoBaHue [lepemeHHbI TOK
naptun HOomMep Tvina BF knaccalll
O P21 /ﬂ/ . -.G
Pexum oxupanna Knaccmd)leaL(mﬂ TemnepatypHble  OrpaHuyeHVa no USB2.0
(Bkn/Bbikn) orpaHuyeHns BNaXHOCTU
&
X ce: &
3
'WEEE (Otxopp! EBponeiickuin 3Hak CE 3Hak MogHumnTe
3NeKTPUYECKOro  NpefCcTaBuTeNb * 93/42/EEC* COOTBETCTBMA  MpefoxpaHuTenb
W 3NIEKTPOHHOTO HOPMaTVBHBIM A NanbLes
o6opypaoBaHwa) * TpeboBaHUAM *
O£ & A A
Xpynkoe usgenvie, XpaHWTb B Cyxom Mopnexut OctopoxHo  [MpepynpexpaeHvie
obpaliatbea mecTe BTOPUYHOI
OCTOPOXHOCTBIO nepepa6otke
Curnan Tpesoru MeHio Mpepynpexpaexne: MoctaBuTtb 3ByKoBoOW
ropavas 3BYKOBOWM CUTHAN  CUTHan TpeBorm
MOBEPXHOCTb  TPEBOM HaMaysy  MOCTaBreH Ha
naysy
=
Q %
WHBasviBHbI Pexum Macka Pexum Optiflow Pexum «na WHBasvBHbIi
pexunm HOBOPOXAEHHbIX» pexum ana
HOBOPOX/EHHBIX
Pexum Pexum C6oi Mpepynpexnaexve MpuHaTL
CPAP NIV gnia Optiflow gna ayTeHTUdMKALMU O CPOKe CRTYKObl
HOBOPC HOBOPC KacceTbl AaTymka  KacceTbl fatumka

=

OTMeHUTb CrpenkaHasag  3abnokvpoBaHo Pa36nokuposaHO logeH fo

§SliE MEDICAL GENERAL EDICAL CQUPMENT

o A5 TG ELECTRIAL SHOCK. FIRE AN,

BESIAIEAL A ot
€ SERCEIACTE 10 st 114
RX only N 60601-1-8:2006/AMD. 1:2012
easarre
MepnumHckmin — na CLUA: Tonbko C Mapkuposkoit UL*
annapar® 0 Ha3HaueHIo
Bpaya®

*3HAYOK OMOBPAXAEMCA Ha HEKOMOPbLIX MOOENAX
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TexHnueckne XapaKTepucTtnkn

XapakTepucTuku usgenusa

XapaKTepucTuKu 6a3bl HarpesaTens

Fa6apuTbi (Tonbko
6a3a HarpeBatens)

240 mm (1N x 154 mm (LL) x 253 mm (B)

Macca (tonbko 6a3a
HarpeBatens v WHyp
nuTaHuA)

345«kr

YacTora anekTpocetn

50/60 Iy

Motpe6nsiemoe
HanpsbkeHune

950AXX' 230 B
950JXX' 1158
950GXX' 100 B

HomuHanbHan
norpe6naeman
MOLYHOCTb

350BA

MakcumanbHas

ANVHa WHYpa
nuTaHuA

33m

yPOBeHb 3BYKOBOro
curHana

Cuna 3ByKa curHana TpeBoru npesbiluaeT 45 ABA Ha
paccroaHum 1 m

Maysa 3BykoBoro
curHana Tpesorn

120 cekyHn

MakcumanbHas
Temnepatypa
noAaBaembiX rasos

43°C

Bpema focTmkeHua
YCTaHOBMNEHHO
Temnepatypbl
(Heobxoauma nogaya
rasa)

<30 MUHYT

MakcumanbHas
Temnepatypa
NOBEpPXHOCTU
[AbIXaTeNIbHOro
KOHTYpa (B ceKuum
pa6ovueii yactin)

CpokK cny»6bi
KOMMOHEHTa

Basa HarpeBatens: 7 net

| [Ana B3pocnbix | LOna petein | JAnAa HOBOPOXAEHHbIX

PYCCKUM

3 deKTUBHOCTL 7 1 | Pexxum Ana
y (3a F ; K
WCKIOYeHnem >33 mr/n >33 mr/n >33 mr/n
cyyaeB nogaumn Pexxum Macka: | Pexxum WHBa3uBHbII pexxnm:
yBRaxHurenem >12mr/n Macka: >33 mr/n
CUrHaNoB Tpesory, Pexum >12mr/n Pexxum CPAP | NIV:
c6oA nuTaHnA Optiflow: Pexum >12mr/n
WK Bo3aeinCTBNA >12mr/n Optiflow: Pexxum Optiflow:
3N1EKTPOMarHUTHbIX >12mr/n >12mr/n
nomex)
P: " n n | Pexxum na
ckopocTi noToka p p P
(n/muH, STPD) 5-60 n/MyH 1-60 n/MUH 0,5-40 n/MnH
Pexxkum Macka: | Pexxum Macka:| IHBa3nBHbI pexxum:
5-120 n/MuH 1-60 n/MUH 0,5-40 n/MnH
Pexxum Pexxm Pexxam CPAP | NIV:
Optiflow: Optiflow: 0,5-40 n/MUH
5-70 n/MUH 1-60 n/MuUH Pexum Optiflow:
0,5-36 N/MWH

XX' npeAcTaBnAeT KOA CTpaHbl
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TexHnueckne XapaKTepucTkn

YcnoBusa aKcnnyaTayun
TEXHUYECKAA ANA QETEN U
XAPAKTEPUCTUKA LZESROCTBIX HOBOPOKAEHHbIX
Temnepatypa B Try 96
FOMeLieHIMN 18-26°C 20-26°C
Temnepatypa MuHUmMym = Temnepatypa B MuHUMyMm = TemnepaTypa B
BXOAALLEro rasa nomeLyeHnm nomeLyeHnm
Makcumym = Ha 10 °C Bbilue Makcumym = Ha 10 °C Bbilue
TemnepaTtypbl B MOMELLEHNN | TeMnepaTypbl B NOMELLEHUN
(npw 30 % oTHOCUTENbHON (npw 30 % oTHOCUTENbHOMN
BNaXKHOCTL) BNaXHOCTL)
MonoxeHne < 6 1 6
onepatopa M OT 6a3bl HarpeBatena M OT 6a3bl HarpeBatena
AtmochepHoe MwuHumanbHoe 70 kla MwuHumanbHoe 70 kla
[iaBneHue: (: THO MaKcl o | (: ITHO MaKC1MasbHOM
BbICOTe Hajj yPOBHeM Mops BbICOTe Hajj yPOBHeM MopsA
3000 m) 3000 m)
MakcvmanbHoe 106 klMa MakcvmanbHoe 106 klMa
YcnoBua xpaHeHnAa
TEXHUYECKAA XAPAKTEPUCTUKA | 3HAYEHUE
Temnepatypa —20-60°C
10-95 % oTHOCUTENbHOM
BraxocTo BI2XKHOCTU 6€3 KoHAeHcaLmm

YTUnnsmnpyiite B COOTBETCTBUM C FOCYAAPCTBEHHBIMM TPEGOBAHUAMM K SNEKTPUYECKOMY 1
3NeKTPOHHOMY 060PYAOBAHMIO.

OﬁpaTVlTe BHMMaHM1e, YTO KacceTa AaTynKa COAEPXNUT akKyMYIATOP Ha INTUEBbIX
3NemMeHTax.
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Indikacije za upotrebu

Predvideno je da F&P 950 respiratorni ovlaziva¢ obezbedi toplotu i viaznost
respiratornim gasovima koji se isporucuju pacijentima. Sluzi za upotrebu u
profesionalnoj zdravstvenoj ustanovi od strane zdravstvenog radnika.

Princip rada

F&P 950 respiratorni ovlaziva¢ obezbeduje toplotu i viaznost medicinskih gasova
tako $to gas prolazi kroz zagrejanu vodenu komoru i zagrejane cevi za disanje.

Koli¢ina grejanja se kontrolide na osnovu temperature gasa izmerene na razlicitim
delovima ovlazivaca.

( ‘rl.vfm"w'm
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Sadrzaj paketa

F&P 950 baza grejaca
(npr. 950AEU)

Dodatna oprema koja upotpunjuje
F&P 950 respiratorni ovlaziva¢

F&P 950 ulozak senzora
(npr. 950S01)

Kabl za napajanje
(npr. 950XPE)

Nosac opreme F&P 950 komplet za kruZni sistem za disanje
(npr. 900MR0O30) (npr. 950A81, 950N80)
L == A=

F&P 950 adapter za grejnu Zicu ekspiratornog kraka
(npr. 950X00)
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Postavljanje F&P 950 respiratornog ovlazivaca

Prikacite kabl za napajanje i drzac kabla za napajanje na bazu grejaca.

Baza grejaca

Nosac

Drzac kabla za napajanje ———
Drzac kabla za napajanje -~

sprecava slucajno iskopcavanje > 4
kabla. Potreban obrtni momenat
zatezanja vijaka: 0,8 £ 0,3Nm

Kabl za napajanje

Zakacite ulozak senzora na bazu grejaca.

A UPOZORENJE

Baza grejaca mora biti postavljena na nosa¢ opreme koji moze nositi tezinu od 4 kg.
Ako se to ne ispostuje moZe doci do ostecenja nosaca opreme i baze grejaca, Sto
potencijalno moze naneti ozbiljnu Stetu pacijentu.

NAPOMENA: Postarajte se da baza grejaca ne blokira pristup uti¢nici za napajanje.
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Postavljanje F&P 950 respiratornog ovlazivaca

Podesite kruzni sistem za disanje kako je opisano u korisni¢kom uputstvu
prilozenom uz izabrani komplet za kruzni sistem za disanje.

Prilikom ukljucivanja ovlazivaca, trebalo bi da se ¢uje jedan zvuéni signal.
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Korisnicki interfejs

Navigacija na ekranu

Banerrezima
Prikazuje trenutni rezim.

Dugme padajuc¢eg menija
Pristupite rezimu rada.

Dugme za Upozoravajuca

pripravnost
Ukljucite/iskljucite
rezim pripravnosti.
Iskljucite izvor
napajanja da biste
prekinuli napajanje
ovlazivaca.

Dugme menija
Pristupite menijima

LED lampica

Svetli neprekidno
narandzastom
bojom >5 sekundi
kada se pojavi kvar.

Invazimn

Procenjena tacka rose

sa informacijama i Procenjena tacka rose gasa
podacima o servisu. koji dolazi do pacijenta.
Rezimi

Dostupni rezimi ¢e zavisiti od vrste povezanog kruznog sistema za disanje.
Dostupnost i principi rada za svaki rezim prikazani su u nastavku.

Komplet za
kruzni sistem ReZimi
zadisanje
Komple [ ]
kruzne sisteme
za disanje za Invazivni rezim ReZim sa maskom Optiflow rezim je
odrasle osobe namenjen je pacijentima namenjen je pacijentima namenjen pacijentima
i pedijatrijski u Cije je disajne puteve  u ¢ijim gornjim disajnim kojima je potrebna
kompleti postavljen bajpas u putevima nije postavljen respiratorna terapija
vidu traheostomije bajpas, ve¢ primaju gas putem Optiflow
ili endotrahealne preko maske zaliceili  interfejsa.
intubacije. neceg sli¢nog.
Komplet za kruzni
sistem za disanje =
zanovorodencad Rezimza
novorodencad

(Dodatni rezimi
onemoguceni)

je namenjen
novorodencadi kojima
je potrebna respiratorna
podrska.

Komplet za kruzni

sistem za disanje
za novorodencad
(Dodatni rezimi

Tnwazivio -~ lE c « &) optifiow v

Invazivni rezim CPAP | NIV reZim Optiflow rezim je
namenjen je pacijentima namenjen je pacijentima namenjen pacijentima

omoguceni) u Cije je disajne puteve  u Cije gornje disajne kojima je potrebna
postavljen bajpas u puteve nije postavljen  respiratorna terapija
vidu traheostomije baijpas i koji primaju putem Optiflow
ili endotrahealne terapiju pozitivnim interfejsa.
intubacije. pritiskom preko
zaptivna ili nazalne
povrsine.
Optiflow komplet
za kiseonik

Optiflow rezim je
namenjen pacijentima
kojima je potrebna
respiratorna terapija
putem Optiflow
interfejsa.
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Kada postoji vise rezima za jedan tip kompleta za kruzni sistem za disanje, izboru se
moze pristupiti pomoc¢u dugmeta padajuceg menija.

Korisnicki interfejs
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Korisnicki interfejs

Podesavanja za udobnost

Kad je povezano pedijatrijsko ili udisajno crevo za odrasle, u rezimima sa maskom
i Optiflow moguce je promeniti cilinu temperaturu kako bi se obezbedili uslovi koji
mogu poboljsati udobnost pacijenta.

Kad su omoguceni dodatni rezimi za novorodencad, u rezimima CPAP | NIV i
Optiflow moguce je promeniti i cilinu temperaturu.

Dostupna podesavanja za udobnost su:

g:(;iajsaltlrlija Neonatalni

ReZim Podrazumevano Srednje Nisko ReZim Podrazumevano Srednje Nisko

Invazivno 37 °C - - Neonatalni 37 °C - -

Maska 31°C 29°C  27°C Invazivno* 37°C - -

Optiflow 37 °C 35°C  33°C  CPAP|NIV* 37°C 34°C  3°C
Optiflow*  37°C 35°C  33°C

* s omogucenim dodatnim rezimima

Ovlazivac ¢e se vratiti na podrazumevanu vrednost podesavanja ako se rezim
promeni ili se ovlazivac iskljuci i ponovo ukljuc¢i. Moguce je da servisno osoblje
promeni podrazumevanu vrednost podesavanja za rezim sa maskom, CPAP | NIV i
Optiflow u servisnom meniju.



Alarmi

Signali alarma

F&P 950 respiratorni ovlaziva¢ ima vizuelne i zvu¢ne alarme koji upozoravaju na
prekide u terapiji. Ove alarme generise inteligentni alarmni sistem, koji obraduje
informacije sa senzorai cilinih podesavanja jedinice i uporeduje ove informacije sa
unapred programiranim ogranicenjima.

Tipalarma ————

Tekstualni ili animirani vodi¢ —
Pokazuje korektivnu radnju
- pogledaijte tabelu ,,Stanja
alarma” na sledecoj stranici.

Iskljuci/ukljuéi zvuk alarma —
2 minuta.

Alarmi

Stanja alarma

Sva moguca stanja alarma su navedena na sledecim stranicama i sva su
klasifikovana kao alarmi srednjeg ili niskog prioriteta.

Kako F&P 950 respiratorni ovlaZivac¢ ne ukljucuje nadzor pacijenata, ovi alarmi se
smatraju tehnic¢kim pokazateljima radnih karakteristika ovlaZivaca. Moguce je da se
istovremeno javlja vise stanja alarma; u ovim uslovima ovlazivac koristi unutrasnji
sistem rangiranja za prikaz najvise rangiranog alarma.

Alarmi srednjeg prioriteta su dizajnirani tako da se mogu detektovati u krugu od
jednog metra od baze grejaca, pri ¢emu signal alarma podrazumeva tri zvu¢na
signala svakih pet sekundi.

Alarmi niskog prioriteta su dizajnirani tako da se mogu detektovati u krugu od
jednog metra od baze grejaca, pri ¢emu signal alarma podrazumeva jedan zvuéni
signal svakih pet sekundi.

Provera funkcionalnosti alarmnog sistema

A UPOZORENJE Nemojte uklanjati kruzni sistem za disanje kada je

povezan sa pacijentom. Nepridrzavanjem mozZete ugroziti bezbednost, uklju¢ujuci
i ozbiljne posledice po pacijenta.

Da biste proverili funkcionalnost alarma, uklonite zagrejano crevo za disanje u bilo
kom trenutku dok je ovlazivac ukljucen, ali nije povezan sa pacijentom. Ova radnja
treba da aktivira vizuelne i zvucne alarme za , Iskljuivanje”. Ako se ne javi nijedan
signal, nemojte koristiti ovlaZiva¢. Za pomoc se obratite odeljenju za servisiranje.

U slu¢aju neocekivanog iskljuc¢ivanja, ovlazivac ¢e zapoceti da radi u reZimu rada
i sa postavkama alarma (osim alarma zasnovanih na algoritmu) koje su vazile pre
resetovanja ako je prekid trajao 30 sekundi ili krace.
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Alarmi

Prioriteti kod alarma: Srednje

STANJA

Alarm ,,Iskljucivanje” se aktivira
kada ovlazivac detektuje iskljuc¢enje
inspiratornog kruznog sistema.

Kasnjenje: <10 sekundi

RMA

PoveZite inspiratorni kruzni sistem i
ubacite komoru tako da se potpuno
povezu.

Alarm ,,;Nema vode* se aktivira kada
ovlazivac detektuje da je komora prazna
ili da je gotovo prazna.

Vreme do stvaranja signala alarma zavisi
od podesene vrednosti rezima rada i
brzine protoka jer oni odreduju brzinu
isparavanja vode.

Kasnjenje: <60 minuta

Zamenite praznu vrecu za vodu.

Alarm ,,Proveri podeSavanja” se aktivira
kada ovlaziva¢ detektuje ponovljeno
stanje povisene temperature na
pacijentovom izlazu.

Prag alarma je 43 °C.

Vreme do stvaranja signala alarma zavisi
od brzina protoka.

Kasnjenje: >5 minuta

Proverite da li se razgranicavajuca cev i
ekspiratorno crevo povezuju sa ispravnim
prikljuc¢cima na izvoru protoka.

Alarm ,,Niska temperatura” se

aktivira kada ovlaziva¢ neprekidno
detektuje stanje niske temperature na
pacijentovom kraju ili na izlazu komore.

Prag alarma je 2 °C ispod podesene
vrednosti temperature.

Vreme do stvaranja signala alarma zavisi
od brzina protoka.

Kasnjenje: >10 minuta

Proverite da li ovlaziva¢ prima protok u
opsegu navedenom u ovom Korisnickom
uputstvu.

Proverite podeSavanje ovlazivaca.

Alarm ,Visoka temperatura” se aktivira
kada ovlaziva¢ detektuje stanje visoke
temperature na pacijentovom kraju.

Prag alarma je temperatura na
pacijentovom kraju >43 °C.

Kasnjenje: <30 sekundi

Proverite da li ovlazivac¢ prima protok u
opsegu navedenom u ovom Korisnickom
uputstvu.

Proverite veze sa izvorom protoka.
Proverite podeSavanje ovlazivaca.

Alarm ,,Isklju¢enje uloska” se aktivira
kada ovlaziva¢ detektuje da ulozak
senzora nije elektri¢no povezan.

Kasnjenje: <10 sekundi

Prikljucite ulozak senzora.

Alarm ,,Greska na crevu” se aktivira kada
ovlaziva¢ detektuje potencijalnu gresku
na kruznom sistemu za disanje.

Kasnjenje: <10 sekundi

Zamenite kruzni sistem za disanje kada
je to bezbedno.
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Alarmi

Prioriteti kod alarma: Srednje

STANJA ALARMA | POTREBNA RAD

Alarm ,,Potrebno servisiranje” se Iskljucite ovlazivac sto je pre moguce,
aktivira kada ovlaziva¢ detektuje povucite iz upotrebe i kontaktirajte
potencijalnu gresku koja zahteva tehnicara.

servisiranje ovlazivaca.
Kasnjenje: od 10 sekundi do 5 minuta

LED lampica indikatora opreza svetli Iskljucite ovlazivac Sto je pre moguce,
kada ovlazivac¢ detektuje da postoji povucite iz upotrebe i kontaktirajte
potencijalna greska na ovlazivacu i da tehnicara.

ekran ne radi.
Kasnjenije: <10 sekundi

Alarm ,,Autentifikacija uloska” se Da biste uklonili ikonicu za neuspesnu
aktivira kada ovlazivac ne prepoznaje autentifikaciju uloska senzora, obratite
ulozak senzora. se tehnicaru koji treba da zameni ulozak

Ako se to dogodi, korisnik moze odabrati  S€NZ0ra Sto je pre moguce.

da pritisne ,,Prihvati“ da bi potvrdio da
kompanija Fisher & Paykel Healthcare
nije odobrila ulozak senzora.

U donjem desnom uglu ekrana ¢e

se pojaviti ikonica za neuspesnu
autentifikaciju uloska senzora.

Alarm ,Vek trajanja uloska” se aktivira Pritisnite dugme ,,Pauziraj alarm“ da
kada ovlaziva¢ detektuje da je ulozak biste uklonili ekran alarma.

fr'“;n;g.raa premasio preporuceni vek Kontaktirajte tehnicara kako bi izvrsio
Janja. zamenu uloska senzora $to je pre

Ulozak senzora treba zameniti sledecom  moguce.

prilikom kada je to bezbedno (kada ga

pacijent ne koristi).

Kasnjenje: 15.000 sati upotrebe ili

7 godina od datuma proizvodnje, $ta god
da je ranije.

Ako je alarm pauziran, ponovo ¢e se
pojaviti 4 sata kasnije.

Prioriteti kod alarma: Nisko

STANJA ALARMA | POTREBNA RA

Alarm ,,Proveriti adapter” se aktivira Prikljucite adapter za grejnu Zicu
kada ovlaZiva¢ detektuje da je adapter za ~ ekspiratornog kraka izmedu senzora
grejnu Zicu ekspiratornog kraka iskopcan.  uloska i ekspiratornog kola.

Napomena: Ovaj alarm je
podrazumevano onemogucen. MoZe se
omoguciti putem servisnog menifa.

Kasnjenje: <20 sekundi
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Alarmi

Signali za informacije

Vrsta obavestenja———¢
Sadrzaj obavestenja —*Zamenite uloZak senzora. UloZak ce
Pokazuje korektivnu radnju - istedi za 2 dana.

pogledajte tabelu u nastavku
,,Signali za informacije”.

Iskljuéi/ukljuéi zvuk —— -+
alarma

SIGNALIZA INFORMACIJE MOGUCE RADNJE

Upozorenje ,,Vek trajanja uloska” se Pritisnite dugme ,,Podseti me kasnije” da
aktivira kada ovlaziva¢ detektuje da se biste uklonili ekran upozorenja.

‘;Ir‘ézpacﬁjggrz]ggvpeigl'tzrg}’aanﬁ(a"alu svog Kontaktirajte tehnicara kako bi izvrsio
: zamenu uloska senzora $to je pre

U tom trenutku ulosku senzora preostaje  moguce.

mesec dana veka trajanja i ulozak

senzora treba da bude dostupan za

zamenu.

Kasnjenje: 30 dana pre isteka i ponovo
Ce se pojavljivati na svaka 24 sata, il na
svakih 8 sati ako preostaje manje od

7 dana.
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Meniji sa informacijama i podacima o servisu

Ekran sa opcijama

Ekran ,,Opcije” sadrzi dodatne informacije o ovlazivacu i moze mu se pristupiti
pritiskom na dugme ,,Meni“. Dodirivanjem pojedina¢nih opcija omogucava se
navigacija kroz ekrane.

oOpcije

. Invazivno

_ 3/0°

nfexr

Sarvty

Operativne funkcije Operativne fumicje

Crajies

Funkcije servisiranja zasti¢ene su lozinkom i moze im pristupiti samo tehnicko
osoblje. Za viSe informacija pogledajte Tehni¢ki priru¢nik za proizvod.

NAPOMENA: Ocitavanja prikazana na stranici ,Operativne funkcije” u direktorijumu
»Informacije” su dodatne informacije iskljucivo za svrhe resavanja problema. Nije
predvideno da se ove vrednosti koriste za odredivanje terapije pacijentaili za
postavljanje dijagnoze pacijenta.
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Meniji sa informacijama i podacima o servisu

Funkcija zaklju¢anog ekrana

Ekran baze grijaca F&P 950 se moze zakljucati kako bi se izbegle nenamerne
promene nacina rada ili postavki. Sledite uputstva u nastavku da biste omogucili ili

onemogucdili funkciju:

Idite na ekran ,,Opcije” dodirom na ikonu
menija u donjem levom uglu ,,Pocetnog
ekrana®.

;| Invazivee

310
<5
o

Pritisnite i drzite ikonicu katanca.

Opcije

Informacee

Drzite ikonicu pritisnutu sve dok
animacija odbrojavanja ne zavrsi jedan
pun krug.

1.KORAK | 4.x0RAK

Da biste otkljucali ekran, jednom
dodirnite ikonu katanca.

Invazivna

b

B

lkonica ¢e se promeniti na ,,otkljucaj”.
Pritisnite i drzite ikonicu ,,otkljucaj”.

DrZite ikonicu pritisnutu sve dok
animacija odbrojavanja ne zavrsi jedan
pun krug.

Kada je ekran zaklju¢an, prikazana je
ikonica katanca.

Invazivno

30"

ty

ORAK KORAK

Kada je otklju¢an, ovlazivac ce se vratiti
na pocetni ekran i korisnik ¢e moci da
promeni rezim ili podesavanja.
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Ciscenje i odrzavanje

Ciséenje

Ocistite bazu grejaca, ulozak senzora ili adapter za grejnu zicu ekspiratornog kraka
pomocu krpe navlazene izopropil alkoholom ili neutralnim deterdzentom. Pre
Ciscenja uvek iskljucite napajanje struje iz ovlazivaca.

NAPOMENE:

« Nemojte potapati bazu grejaca, ulozak senzora i adapter za grejnu Zicu
ekspiratornog kraka, niti ih stavljati u autoklav.

+ Nemojte prskati te¢nost u otvore ili na elektri¢ne prikljucke. Ako se ne pridrzavate
ovog uputstva moze doci do nepovratnog ostecenja ovlazivaca.

Redovno odrzavanje

Potpuni tehnicki opis, uklju¢ujuci podatke o redovnom odrzavanju i servisu, nalazi
se u Tehnickom priru¢niku za proizvod koji mozete dobiti od vaseg dobavljaca ili
kompanije Fisher & Paykel Healthcare.

A UPOZORENJE: Tehnicki prirucnik za proizvod mora se postovati za
svako servisiranje i odrzavanje ovlazivaca. Ako se ne pridrzavate ovog uputstva,
mozete narusiti radne karakteristike ovog ovlazivaca ili ugroziti bezbednost
(uklju€ujucii moguce ozbiljne posledice).



Upozorenja, mere opreza i napomene

A UPOZORENJA

Pogledaijte uputstva za upotrebu za kruzne sisteme za disanje, interfejse i pribor,
pre rukovanja opremom. Ako se ne pridrzavate ovog uputstva, mozete narusiti
radne karakteristike ovlazivaca ili ugroziti bezbednost (ukljucujucii moguce
posledice po pacijenta).

Ovaj proizvod je dizajniran i odobren za upotrebu samo sa dodatnom opremom
i rezervnim delovima koje je odobrila kompanija Fisher & Paykel Healthcare.
Neodobrena dodatna oprema ili rezervni delovi koji se koriste sa ovlazivatem
mogu narusiti radne karakteristike ovlazivaca, odnosno ugroziti bezbednost
(ukljucujucii moguce ozbiline posledice po pacijenta) ili dovesti do povecanih
elektromagnetnih emisija, odnosno smanjene elektromagnetne imunosti, $to
moze prouzrokovati nepravilan rad.

Ovaj proizvod je predviden za dopremanje vazduha i/ili kiseonika. Nije pogodan
za dopremanje mesavina zapaljivih anestetickih gasova ili mesavine helijuma

i kiseonika. Ako se ne pridrzavate ovog uputstva, moZzete narusiti radne
karakteristike ovlazivaca ili ugroziti bezbednost (uklju¢ujucii moguce posledice
po pacijenta).

Ovlaziva¢ uvek treba da bude poloZen ravno i postavljen nize od pacijenta. Ako se
ne pridrzavate ovog uputstva, moZete narusiti radne karakteristike ovlazivaca ili
ugroziti bezbednost (uklju¢ujuci i moguce ozbiljne posledice po pacijenta).

Pre upotrebe vizuelno proverite da li su komponente i dodatna oprema osteceni
i zamenite ih ako jesu. Upotreba ostecenih komponenti ili dodatne opreme moze
narusiti radne karakteristike ovlazivaca ili ugroziti bezbednost (ukljucujucii
moguce ozbiljne posledice).

U svakom trenutku mora se koristiti odgovarajuci nadzor nad pacijentom (npr.
pracenje zasic¢enosti kiseonikom). Ako se stanje pacijenta ne prati (npr. u slu¢aju
prekida protoka gasa), moze doci do ozbiljnih posledica ili smrti.

Nemojte dodirivati elektri¢ne prikljucke i pacijenta u isto vreme. Ako se ne
pridrzavate ovog uputstva moze doci do ozbiljnih posledica.

Rad ovlazivaca izvan preporucenih uslova rada (kao $to je opisano u ovom
korisni¢kom uputstvu) moze narusiti radne karakteristike ovlazivaca ili ugroziti
bezbednost (ukljucujucii moguce posledice po pacijenta).

Nadgledajte kondenzat kola svakih Sest sati da biste sprecili zacepljenje ili
nakupljanje te¢nosti. Po potrebi drenirajte. Ako se ne pridrzavate ovog uputstva,
mozete narusiti radne karakteristike ovlazivaca ili ugroziti bezbednost (ukljucujuci
i moguce ozbiljne posledice po pacijenta).

Uklonite sve izvore paljenja, poput: cigareta, otvorenog plamena ili materijala koji
se lako pale pri visokim koncentracijama kiseonika.

Sledite uputstva dobavljaca uredaja za kiseonik; drZite regulatore kiseonika,
ventile cilindara, creva, prikljucke i svu ostalu opremu za kiseonik dalje od ulja,
masti ili masnih supstanci. MoZe doci do spontanog i burnog paljenja ako ove
supstance dodu u kontakt sa kiseonikom pod pritiskom.

Rad visokofrekventnih hirurskih aparata ili kratkotalasnih, odnosno mikrotalasnih
uredaja u blizini ovlaZivata moze negativno uticati na njegove radne
karakteristike. Ako se to dogodi, ovlazivac treba udaljiti od takvih uredaja.

Ne koristite ovaj proizvod tokom snimanja magnetnom rezonancom ili u blizini
skenera (MR).

Nemojte prikljucivati ovlazivac direktno na sistem medicinskog gasovoda.
Predvideno je da se ovlazivac priklju¢uje na ventilator ili misker gasa da bi se
kontrolisao pritisak i brzina protoka gasa. Neuspeh da se kontrolise gas moze
dovesti do povrede pacijenta usled pritiska.

Korisc¢enje ove opreme pored ili naslaganog sa drugom opremom treba
izbegavati posto to moze dovesti do nepravilnog rada. Ako je takvo koris¢enje
neophodno, nadgledajte svu opremu da biste potvrdili da normalno funkcionise.
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Upozorenja, mere opreza i napomene

A MERE OPREZA

* Obavezno postavite Invazivni rezim za pacijente kod kojih je postavljen bajpas
u disajnim putevima. Dugotrajno izlaganje smanjenoj vlaznosti prouzrokovace
posledice po pacijenta, ukljucujuci smanjeni mukocilijarni klirens, atelektazu ili
upalu pluca.

+ Nemojte dodirivati Hot Surface (vrucu povrsinu) ploce grejaca, baze komore ili
sondi. Ako se ne pridrzavate ovog uputstva, mozete zadobiti opekotine koze.

NAPOMENE

« Zairigaciju koristite sterilnu vodu po standardu USP ili ekvivalent. Dodavanje
drugih supstanci moze imati Stetne efekte.

« F&P 950 respiratorni ovlaziva¢ sadrzi ugradeni softverski sistem za koji je
kompanija Fisher & Paykel Healthcare dobila licencu od Microsoft-a. Licenca sadrzi
odredena ogranicenja koja su relevantna za upotrebu F&P 950 respiratornog
ovlazivaca. Za vise informacija o tim ograni¢enjima posetite www.fphcare.com/
microsoftlicensing.

« Emisione karakteristike ove opreme ¢ine je pogodnom za upotrebu u industrijskim
oblastima i bolnicama (CISPR 11 klasa A). Ako se koristi u rezidencijalnom
okruzeniju (za koje se obi¢no zahteva CISPR 11 klasa B), ova oprema mozda nece
nuditi dovoljnu zastitu radiofrekventnim komunikacionim uslugama. Korisnik
¢e mozda morati da preduzme mere ublazavanja, kao $to je premestanje ili
preorijentisanje opreme.

«  Ako se tokom korid¢enja ovog uredaja desi ozbiljan incident, obavestite lokalnog
predstavnika kompanije Fisher & Paykel Healthcare, a za zemlje ¢lanice Evropske
unije nadlezni organ u vasoj zemlji.



Definicije simbola

© [ w o

Sledite uputstvo Pogledajte Proizvoda¢ Datum Kataloski
za upotrebu - uputstva za proizvodnje referentni broj
bezbednost upotrebu.
www.fphcare.
com/950IFU
El o]~
Serijski Serijski Primenjeni deo Oprema Naizmeni¢na
kod broj tipa BF klase Il struja
CRR Y § -
Stanje P Temperaturna Ograni¢enja u UsB 2.0
pripravnosti klasifikacija ogranic¢enja pogledu vlaznosti
(uklju¢eno/
isklju¢eno)
)
H ce: &
S
WEEE (otpad Evropski CE oznaka Oznaka Zastitite prste
od elektricne predstavnik* 93/42/EEC* uskladenosti sa
i elektronske propisima*
opreme)*
* Ox & A A
Lomljivo, rukujte  Cuvati na suvom Moze da se Oprez Upozorenje
pazljivo mestu reciklira
Alarm Meni Upozorenje: Pauziraj zvucni Zvucni alarm
hot surface alarm pauziran
(vruca povrsina)
7
W
Invazivni rezim Rezim sa Rezim Optiflow Rezim za Invazivni rezim za
maskom novorodencad novorodencad
Neonatalni Neonatalni Neuspesna Upozorenje za Prihvati
CPAP | NIV rezim  Optiflow rezim autentifikacija vek trajanja
uloska senzora  uloska senzora
Otkazi Strelica za Zaklju¢ano Otkljucaj Rok trajanja
vracanje nazad
e AT ReeoTmeALShook FRE o
ellL) et
Rx only et EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012
Medicinsko Za SAD: samo na ¢ UL oznaka*
sredstvo* recept*

* simbol se prikazuje samo na odabranim modelima
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Tehnicke specifikacije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije baze grejaca

Dimenzije (samo | 240 mm (D) x 154 mm ($) x 253 mm (V)
za bazu grejaca)

Tezina (samo za 345kg

bazu grejacai

kabl za napajanje)

Frekvenca 50/60 Hz

napajanja

Napon napajanja 950AXX' 230 V

950JXX' 115 V
950GXX'100 V

Nominalna snaga

350 VA

Maksimalna
duzina kabla za
napajanje

33m

Nivo zvucnog
pritiska

Alarmi premasuju 45 dBA na1m

Pauza zvuénog
alarma

120 sekundi

Maksimalna
temperatura
dopremljenog
gasa

43°C

Vreme dostizanja
zadate
temperature
(potreban je
protok gasa)

<30 minuta

Maksimalna
temperatura
povrsine kruznog
sistema za disanje
(primenjeni deo)

44°C

Vek trajanja Baza grejaca: 7 godina
komponente
Odrasli | Pedijatrijski | Neonatalni
Ucinak i rezim: i rezim: N Ini rezim:
ovlazivanja (osim | >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
u slucaju alarma Rezim sa Rezim sa ivni rezim
zbog ovlazivadaili | >12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
nestanka strujeili | Rezim Optiflow: Rezim Optiflow: CPAP | NIV rezim:
elektromagnetnih | >12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
smetnji) Rezim Optiflow:
>12 mg/L
Opseg radnog Invazivni rezim: ivni rezim: N i rezim:
protoka 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Rezim sa maskom: | ReZim sa maskom: | Invazivni rezim:
(L/min, STPD) 5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Rezim Optiflow: Rezim Optiflow: CPAP | NIV rezim:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
ReZim Optiflow:
0,5-36 L/min

XX' predstavlja kod zemlje
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Tehnicke specifikacije

Uslovirada
SPECIFIKACIJA | ODRASLI | PEDIJATRIJSKI I NEONATALNI
Sobna temperatura | 18-26 °C 20-26°C
Temperatura Minimum = sobna
dolaznog gasa temperatura Minimum = sobna temperatura
Maksimum =10 °C iznad Maksimum =10 °C iznad sobne
sobne temperature temperature (pri relativnoj
(pri relativnoj vlaznosti vlaznosti vazduha od 30%)
vazduha od 30%)
Polozaj rukovaoca <1m od baze grejaca <1 m od baze grejaca
Atmosferski Minimalno 70 kPa i .
pritisak: (ekvivalentno maksimalnoj Minimalno 70 kPa (ekvivalentno
nadmorskoj visini od maksimalnoj nadmorskoj visini
3000 od 3000 m)
Maksimalno 106 kPa Maksimalno 106 kPa
Uslovi skladistenja
SPECIFIKACIJA VREDNOST
Temperatura -20-60 °C

10-95% relativne vlaznosti

Vlaznost bez kondenzacije

Odlozite u skladu sa nacionalnim propisima za elektri¢nu i elektronsku opremu.
Imajte na umu da ulozak senzora sadrzi litijumsku bateriju.
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Indikacie na pouzitie

Respira¢ny zvih¢ovac F&P 950 je urceny na poskytovanie tepla a vihkosti do
dychacich plynov dodédvanych pacientom. Je uréeny na pouzitie v profesionalnych
zdravotnickych zariadeniach zdravotnickym pracovnikom.

Prevadzkovy princip

Respira¢ny zvlh¢ovac¢ F&P 950 poskytuje teplo a vlhkost zdravotnickym plynom
tym, Ze sa vedu cez vyhrievant komoru na vodu a vyhrievané dychacie hadice.

Mnozstvo tepla sa reguluje na zéklade teploty plynu meraného v réznych Castiach
zvlh¢ovaca.

«( - .

-
it
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Obsah balenia

Zakladiia ohrievaca F&P 950
(napr. 950AEU)

Prisluenstvo, ktoré dopiia
respiracny zvihéovac F&P 950

Kazeta snimaca F&P 950
(napr. 950S01)

Napadjaci kabel
(napr. 950XPE)

\'

Drziak zariadenia Suprava dychacieho okruhu F&P 950
(napr. 900MR030) (napr. 950A81, 950N80)
L == A=

Drotovy adaptér ohrievaca pri vydychu F&P 950
(napr. 950X00)
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Nastavenie respira¢ného zvlhcovaca F&P 950

K zakladni ohrievaca pripevnite napajaci kabel a upeviiovac napéjacieho kébla.

Zakladia ohrievaca

Upeviiovaé napajacieho kdbla —— * &

Upevnovac napajacieho kabla -~
zabranuje nahodnému odpojeniu
napdjacieho kabla. Pozadovany

kratiaci moment skrutiek:

0,8+0,3Nm

Napajaci kabel

K zakladni ohrievaca pripevnite kazetu snimaca.

A VAROVANIE

Zékladna ohrieva¢a musi byt upevnena na drziaku vybavenia s nosnostou 4 kg.
Nedodrzanie tohto pokynu méze mat za nasledok poskodenie drziaka zariadenia a
zakladne ohrievaca a spdsobenie potencidlne vaznej ujmy pacienta.

POZNAMKA: Dbajte na to aby zakladna ohrieva¢a neblokovala pristup k vystupu
pre napdjanie.
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Nastavenie respira¢ného zvlhcovaca F&P 950

Nastavte dychaci okruh, ako je uvedené v pokynoch pre pouzivatela dodanych so
zvolenou stpravou dychacieho okruhu.

Pri zapinani zvih¢ovaca by ste mali pocut jedno hlasné pipnutie.
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Pouzivatelské rozhranie

Navigdacia na obrazovke = ) )
Tlacidlo rozbalovacej
Panel rezimu ponuky
Zobrazuje aktudlny rezim. Umoznuje prechod do
prevadzkového rezimu.
Kontrolka LED
upozornenia

Tlacidlo
pohotovostr_l_ého

Invazhmy

rezimu Ked sa vyskytne
Zapina/vypina X t chybovy stav,
pohotovostny : 7 rozsvieti sa
rezim. Ak chcete neprerusovanym
zvlh¢ovac oranzovym
vypnut, odpojte Fter  Porhed svetlom na

ho od zdroja _ >5 sekund.

napajania.

Tlacidlo ponuky Odhadovany rosny bod
Umoznuje prechod Odhadovany rosny bod plynu,
k informaciam a do ktory sa dostava k pacientovi.

ponuk sluzby.

Rezimy
Dostupné rezimy budu zavisiet od typu pripojeného dychacieho okruhu.
Dostupnost a prevadzkové principy pre kazdy rezim st zobrazené nizsie.

Suprava

dychacieho Rezimy

okruhu

Stprawy BT

dychacieho -

okruhu pre Invazivny rezim je ReZim masky je urceny Rezim Optiflow je

dospelych uréeny pre pacientov, pre pacientov, ktorych  uréeny pre pacientov,

a deti ktorych dychacie dychacie cesty neboli  ktori vyzaduju respiracnu
cesty boli obidené bud’  obideng, ale dostévaju  lie¢bu pomocou
pomocou tracheostdmie, plyn pomocou dychacej rozhrania Optiflow.
alebo endotrachedlnej  masky alebo podobného
hadice. zariadenia.

Suprava & | Novorodanec

dychacieho =

okruhu pre Rezimpre

novorodencov hovorodencov je urceny

(dalsie rezimy  Pre novorodencoy, ktori
vyZzaduju respiracnu

zakazané) podporu,
raceno  ETTT (S
o%ruhu pre Invazivny rezim je ReZim CPAP | NIV je ReZim Optiflow je
novorodencov  urceny pre pacientov,  urceny pre pacientov,  urceny pre pacientov,
(dalie rezimy Ktorychdychacie ~  Ktorych horné dychacie - ktori vyzadujd respiracnu
povolend) cesty boli obidené bud”  cesty neboli obidené lie¢bu pomocou
pomocou tracheostémie, a podstupuiju lie¢bu rozhrania Optiflow.
alebo endotrachedinej  pozitivnym tlakom
hadice. prostrednictvom
utesneného alebo
nosného rozhrania.
Suprava
Optiflow -
Oxygen Rezim Optiflow je

uréeny pre pacientov,
ktori vyzaduju respiraént
lie¢bu pomocou
rozhrania Optiflow.
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Ak je pre typ stpravy dychacieho okruhu k dispozicii viac rezimov, k vyberu je
mozné ziskat pristup pomocou tlacidla rozbalovacej ponuky.

Pouzivatelské rozhranie
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Pouzivatelské rozhranie

Nastavenia pohodlia

Ked je pripojend nadychova vetva pre dospelych alebo deti, je mozné zmenit
cielovu teplotu v rezimoch Maska a Optiflow tak, aby sa vytvorili podmienky, ktoré
mozu zvysit pohodlie pacienta.

Ked' st povolené dalsie rezimy pre novorodencov, je tiez mozna zmena cielovej
teploty v rezimoch CPAP | NIV a Optiflow.

2

Dostupné nastavenia pohodlia su:

Dospeli

adeti Novorodenecky

Rezim Predvoleny Stredny Nizky ReZim Predvoleny Stredny Nizky

Invazivny 37 °C - - Novorodenecky 37 °C - -

Maska  31°C 29°C 27°C Invazivny* 37°C - -

Optiflow 37°C 35°C  33°C CPAP|NIV* 37°C 34°C  31°C
Optiflow* 37°C 35°C  33°C

* s povolenymi dal$imi rezimami

Ak sa rezim zmeni alebo sa zvlh¢ovac vypne a znova zapne, zvlh¢ovac sa nastavi
na predvolenu nastavenu hodnotu. Servisny persondl méze zmenit predvolenu
hodnotu nastavenia pre rezimy Maska, CPAP | NIV a Optiflow v servisnej ponuke.



Alarmy

Signaly vystrahy

Respiracny zvlh¢ova¢ F&P 950 ma vizudine a zvukové alarmy, ktoré varuju pred
prerudenim liecby. Tieto vystrahy generuje inteligentny systém vystrahy, ktory
spractva informdcie zo snimacov a cielovych nastaveni jednotky a porovnava ich
s predprogramovanymi limitmi.

Typalarmy ————

Vzdelavaci program

s textom alebo animéciou
Ukazka napravného opatrenia
- pozrite si tabulku ,Stavy
vystrahy“ na nasledujucej
strane.

Vypniit/zapniit zvuk alarmu —
2 minuty.

Alarmy

Stavy vystrahy

Vsetky mozné stavy alarmov st uvedené na nasledujlcich strankach a vsetky su
klasifikované ako stavy so strednou alebo nizkou prioritou.

PretoZe respiracny zvlh¢ova¢ F&P 950 nezahfiha monitorovanie pacienta, povazuju
sa tieto alarmy za technické ukazovatele vykonu zvlh¢ovaca. Je mozné, ze dojde k
viacerym stavom alarmov sucasne. Za tychto podmienok zvih¢ovac pouziva interny
hodnotiaci systém na zobrazovanie najvyssie hodnoteného alarmu.

Alarmy so strednou prioritou boli navrhnuté tak, aby ich bolo mozné zistit do
jedného metra od zakladne ohrievaca, pricom vystraznym signalom su tri pipnutia
opakujuce sa kazdych pat sekund.

Alarmy s nizkou prioritou boli navrhnuté tak, aby ich bolo mozné zistit do jedného

metra od zdkladne ohrievaca, pricom vystraznym signdlom je jedno pipnutie
opakujuce sa kazdych pat sekund.

Kontrola funkénosti systému vystrah

& VAROVANIE: Neodstranujte dychaci okruh, ked je pripojeny k
pacientovi. Nedodrzanie tohto varovania méze ohrozit bezpe¢nost vratane
vazneho poskodenia zdravia pacienta.

Ak chcete skontrolovat funkénost alarmu, odpojte vyhrievanu dychaciu hadicu
kedykolvek, ked je zvin¢ovac zapnuty, ale nie je pripojeny k pacientovi. Tato akcia
by mala aktivovat vizudlne a zvukové alarmy ,,Odpojenie”. Ak chyba ktorykolvek
signal, zvlhovac nepouzivajte. Poziadajte o pomoc servisné oddelenie.

V pripade neo¢akavaného vypnutia musi zvlh¢ovac¢ obnovit prevadzkovy rezim
a nastavenia alarmu (okrem alarmov zaloZenych na algoritmoch) pred resetom, ak
je prerusenie kratSie alebo sa rovna 30 sekunddm.
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Alarmy

Priorita alarmu: stredny

STAVY VYSTRAHY POZADOVANA AKCIA

Alarm odpojenia sa aktivuje, ked
zvlh¢ovac zisti odpojenie inspiracného
okruhu.

Odklad: <10 sekund

Pripojte inspiracny okruh a Uplne zasunte
komoru, aby bolo pripojenie tplné.

Alarm Ziadnej vody sa aktivuje, ked
zvlh¢ovac zisti, Ze je komora prazdna
alebo takmer bez vody.

Generovanie signalu ¢asu do poplachu
zavisi od nastavenej hodnoty
prevadzkového rezimu a prietokov,
pretoze tie ur¢uju rychlost odparovania
vody.

Odklad: <60 minut

Vymerite prazdny vak na vodu.

Alarm Skontrolujte nastavenie sa
aktivuje, ked zvihcovac zisti opakované
zvysenie teploty na vystupe komory.
Prahova hodnota alarmu je 43 °C.

Generovanie signalu do poplachu zavisi
od prietokov.

Odklad: >5 minut

Skontrolujte, ¢i su suchy rozvod a
vydychova vetva pripojené k spradvnym
portom na zdroji prietoku.

Alarm nizkej teploty sa aktivuje, ked
zvlh¢ovad po nepretrzitu dobu deteguje
nizku teplotu na konci pacienta alebo na
vystupe z komory.

Prahova hodnota alarmu je 2 °C pod
nastavenou hodnotou.

Generovanie signalu do poplachu zavisi
od prietokov.

Odklad: >10 mindt

Skontrolujte, ¢i zvih¢ovac prijima prietok
v rozsahu uvedenom v tomto navode
na pouzitie.

Skontrolujte nastavenie zvih¢ovaca.

Alarm vysokej teploty sa aktivuje, ked'
zvlh¢ovac zisti stav vysokej teploty na
pacientskom konci.

Prahové hodnota alarmu je koncova
teplota pacienta >43 °C.

Odklad: <30 sekund

Skontrolujte, ¢i zvihéovac prijima prietok
v rozsahu uvedenom v tomto navode
na pouzitie.

Skontrolujte pripojenia k zdroju prietoku.
Skontrolujte nastavenie zvlh¢ovaca.

Alarm odpojenia kazety sa aktivuje, ked'

zvih¢ovac zisti, Ze kazeta snimaca nie je
elektricky pripojend.

Odklad: <10 sekund

Pripojte kazetu snimaca.

Alarm Chyba hadice sa aktivuje, ked'
zvlh¢ovac zisti potencialnu poruchu v
dychacom okruhu.

Odklad: <10 sekund

Ak je to bezpecné, vymerite dychaci
okruh.
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Alarmy

Priorita alarmu: stredny

STAVY VYSTRAHY | POZADOVANA AKCIA

Alarm VyZaduje sa servis sa aktivuje,
ked zvihCovac zisti potencidlnu poruchu,
ktora si vyZaduje servis zvlh¢ovaca.

Odklad: 10 sekdnd az 5 minat

Zvlh¢ovac €o najskor vypnite, odstavte z
prevadzky a spojte sa s technikom.

Indikator LED upozornenia sa rozsvieti,
ked zvlh¢ovac zisti potencialnu poruchu
zvih¢ovaca a obrazovka nefunguje.

Odklad: <10 sekund

Zvih¢ovac o najskor vypnite, odstavte z
prevadzky a spojte sa s technikom.

Alarm Autentifikacia kazety sa aktivuje,
ked zvih¢ovac nerozpozna kazetu
snimaca.

Ak k tomu dojde, pouiivatel‘§a‘m6ie
potvrdit, Ze kazeta snimaca nie je
schvélena spolo¢nostou Fisher & Paykel
Healthcare.

Vpravo dole na displeji sa zobrazi ikona
zlyhania autentifikdcie kazety snimaca.

Ak chcete odstranit ikonu zlyhania
autentifikacie kazety snimaca, obrétte
sa na technika, aby kazetu snimaca ¢o
najskor vymenil.

Alarm Zivotnost kazety sa aktivuje,
ked zvlh¢ovac zisti, Ze kazeta snimaca
prekrocila odportcanu zivotnost.

Kazetu snimaca by ste mali vymenit pri
najblizsej prilezitosti, kedy je to bezpecné
(ak ju pacient nepouziva).

Odklad: 15 000 hodin pouzivania alebo

7 rokov od datumu vyroby podia toho,
€o nastane skor.

Ak je alarm pozastaveny, znova sa
zobrazi 0 4 hodiny.

Stlacenim tlacidla ,,Pozastavit alarm*”
obrazovku alarmu zavriete.

Ihned ako to bude vhodné, obratte sa
na technika, ktory vam kazetu snimaca
vymeni.

Priorita alarmu: nizky

STAVY VYSTRAHY | POZADOVANA AKCIA

Alarm Skontrolujte adaptér sa aktivuje,
ked zvih¢ovac zisti, ze je odpojeny
drotovy adaptér ohrievaca pri vydychu.

Poznamka: Tento alarm je predvolene
Zzakazany. Je mozné ho povolit
prostrednictvom servisnej ponuky.

Odklad: <20 sekund

Pripojte drotovy adaptér ohrievaca
pri vydychu medzi kazetu snimaca a
vydychovy okruh.
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Alarmy

Informacné signaly

Typ

Obsah oznamenia — e Vymefite kazetu snimaca. Pocet dni
UkaZzka napravného do skondenia Zivotnosti kazety: 2.

opatrenia - pozrite si tabulku
wInformacné signaly“ nizsie.

Vypnit/zapnit ——+—
zvuk alarmu
INFORMACNE SIGNALY MOZNE AKCIE

Varovanie o Zivotnosti kazety sa Stlacenim tlacidla ,,Pripomenut neskor
aktivuje, ked zvih¢ovac zisti, ze napln obrazovku s varovanim zavriete.
snimaca sa blizi k odporucanej Zivotnosti. Ihnediako'to bude vhodne obratteisa
V tomto okamihu zostéva kazete na technika, ktory vém kazetu snimaca
snimaca jeden mesiac Zivotnosti a na vymen.

vymenu je potrebné mat k dispozicii
kazetu snimaca.

Odklad: 30 dni pred exspirdciou a znovu
sa zobrazi kazdych 24 hodin alebo
kazdych 8 hodin, ak zostava menej

ako 7 dni.




B11-13  SLOVENCINA

Informdcie a servisné ponuky

Obrazovka moznosti

Obrazovka ,,Moznosti“ obsahuje dalsie informécie o zvlh¢ovaci a je pristupna po
stlaceni tlacidla ,,Ponuka“. Klepnutim na jednotlivé moznosti aktivujete navigéciu
po obrazovkach.

Previdzhowé funkeie Previdiiend funkde

Tepinty £t

Servisné funkcie st chranené heslom a pristup k nim mé mat iba technicky
persondl. Dalsie informacie najdete v technickej prirucke k produktu.

POZNAMKA: Hodnoty zobrazené na strane Prevéadzkové funkcie v priecinku
Informdcie su doplnkové informacie iba na Ucely rieSenia problémov. Tieto hodnoty
nie st ur¢ené na pouzitie na $pecifikéciu liecby pacienta ani na diagnostiku
pacienta.



B11-14  SLOVENCINA

Informdcie a servisné ponuky

Funkcia uzamknutia obrazovky

Obrazovku zakladne ohrievaca F&P 950 je mozné uzamkndt, aby sa predislo
nedmyselnym zmendm rezimov alebo nastaveni. Na povolenie alebo zakazanie
funkcie postupujte podla nizsie uvedenych pokynov:

KROK1 | kroK 4

Prejdite na obrazovku ,Moznosti“ Ak chcete obrazovku odomkndt, klepnite
klepnutim na ikonu ponuky v lavom raz na ikonu zdmku.
dolnom rohu hlavnej obrazovky“.

£y Invazivny

370°

lkona sa zmeni na symbol ,,odomknut*.
Stlacte a podrzte ikonu ,,odomknut*.

4
[kok2 |

Stlacte a podrzte ikonu zdmku.

sofnosti

Informace

Podrzte ikonu, kym animdacia

Podrzte ikonu, kym animécia odpocitavania nedokonci jeden cely
odpoéitavania nedokonéi jeden cely cyklus.
cyklus.

KROK 3 KROK 5

Ked je obrazovka uzamknutd, zobrazisa | Po odomknuti sa zvih¢ovac vrati na
ikona ,,zamku*. hlavnu obrazovku a pouzivatel bude
moct menit rezim alebo nastavenia.

Ly Invazivny

30"
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Cistenie a Gidrzba

Cistenie

Z3kladriu ohrievaca, kazetu snimaca alebo drétovy adaptér ohrievaca pri
vydychu vycistite pomocou handri¢ky navih¢enej bud'izopropylalkoholom, alebo
neutralnym ¢istiacim prostriedkom. Pred ¢istenim zvlhéovac vzdy odpojte od
zdroja napajania.

POZNAMKY:

« Zakladnu ohrievaca, kazetu snimaca ani drétovy adaptér ohrievaca pri vydychu
neponarajte do tekutin ani nedezinfikujte v autoklave.

+ Nestriekajte kvapaliny do vetracich otvorov ani na elektrické konektory.
NedodrZanie tohto pokynu méze mat za nasledok nezvratné poskodenie
zvlh¢ovaca.

Rutinna udrzba
Kompletny technicky opis vratane pravidelnej udrzby a servisnych udajov je

sucastou technickej prirucky produktu, ktort vam poskytne dodavatel alebo
spolocnost Fisher & Paykel Healthcare.

A VAROVAN'E: Pri vykondvani servisu a udrzby postupujte podia
technickej priru¢ky zvih¢ovaca. Nedodrzanie pokynov méze nepriaznivo ovplyvnit
vykon zvlh¢ovaca alebo ohrozit bezpecnost (vratane potencialne zavaznej ujmy).
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Varovania, upozornenia a poznamky

A VAROVANIA

Pred pouzitim zariadenia si precitajte ndvod na pouzitie dychacich okruhov,
rozhrani a prislusenstva. NedodrZanie tychto pokynov méze nepriaznivo
ovplyvnit vykon zvlh¢ovaca alebo ohrozit bezpecnost (vratane potencialnej ujmy
pacienta).

Tento produkt je navrhnuty a overeny na pouZzitie iba s prislusenstvom

a ndhradnymi dielmi schvalenymi spolo¢nostou Fisher & Paykel Healthcare.
Neschvalené prislusenstvo alebo nahradné diely, ktoré sa pouzivaju so
zvlh¢ovacom, mozu zhorsit vykon zvih¢ovaca alebo znizit bezpe¢nost

(vrdtane mozného vazneho poskodenia pacienta) alebo viest k zvyseniu
elektromagnetickych emisii alebo znizeniu elektromagnetickej imunity, ¢o vedie
k nesprévnej prevadzke.

Tento produkt je navrhnuty na dodavanie vzduchu a/alebo kyslika. Nie je
vhodny na doddvanie horlavych zmesi anestetickych plynov alebo plynu Heliox.
Nedodrzanie pokynov mdze nepriaznivo ovplyvnit vykon zvih¢ovaca alebo
ohrozit bezpecnost (vratane potencidinej ujmy pacienta).

Zvlh¢ovac musi byt vzdy vo vodorovnej polohe a pod troviou pacienta.
Nedodrzanie pokynov méze nepriaznivo ovplyvnit vykon zvih¢ovaca alebo
ohrozit bezpecnost (vratane potencidlne zavaznej ujmy pacienta).

Pred pouzitim vizudlne skontrolujte, ¢i komponenty a prislusenstvo nie su
poskodené. Ak st poskodené, vymerite ich. Pouzitie poskodenych komponentov
alebo prislusenstva méze nepriaznivo ovplyvnit vykon zvih¢ovaca alebo ohrozit
bezpecnost (vratane potencidlne zavaznej ujmy).

Vzdy je nutné pouzivat vhodné monitorovanie pacienta (napr. saturdcia kyslikom).
Ak sa pacient nemonitoruje (napr. v pripade prerusenia toku plynu), méze to mat
za nasledok zavaznu ujmu alebo smrt.

Nedotykajte sa elektrickych konektorov a pacienta sucasne. Nedodrzanie tohto
pokynu méze mat za nasledok zavaznu ujmu na zdravi.

Prevadzka zvlh¢ovaca mimo odportcanych prevadzkovych podmienok (ako su
opisané v tychto pokynoch pre pouzivatela) méze zhorsit vykon zvih¢ovaca alebo
ohrozit bezpecnost (vratane moznej ujmy spdsobenej pacientovi).

Kazdych Sest hodin monitorujte kondenzat v okruhu, aby sa zabranilo okluzii
alebo nahromadeniu tekutiny. V pripade potreby ho vypustite. Nedodrzanie
pokynov méze nepriaznivo ovplyvnit vykon zvlh¢ovaca alebo ohrozit bezpe¢nost
(vratane potencidlne zavaznej ujmy pacienta).

Odstrante vsetky zdroje vznietenia, ako su cigarety, otvoreny plamen alebo
materialy, ktoré sa pri vysokych koncentraciach kyslika lahko vznietia.
Dodrziavajte pokyny poskytovatela kyslikovej pomdcky. Regulatory kyslika,
ventily plynovych flias, hadicové pripojky a vietky ostatné komponenty suvisiace
s kyslikom udrzujte v bezpecnej vzdialenosti od oleja, maziv a mastnych latok.
Ak sa kyslik pod tlakom dostane do kontaktu s takymito latkami, méze nastat
spontdnne a prudké vznietenie.

Prevadzka vysokofrekvencnych chlrurglckych aparatov alebo vybavenia
fungujticeho na principe kratkych vin alebo mikrovin v blizkosti zvihéovaca méze
negativne ovplyvnit jeho funkénost. Ak k tomu dojde, premiestnite zvih¢ovac
dalej od takychto zariadeni.

Nepouzivajte tento produkt v skeneri magnetickej rezonancie (MR) ani v jeho
blizkosti.

Nepripajajte zvih¢ovac priamo k potrubnému systému medicinskeho plynu.
Zvlh¢ovac je uréeny na pripojenie k ventilatoru alebo zmieSavacu plynu na
ovladanie tlaku a prietoku plynu. Neschopnost ovlddat dodavku plynu méze mat
za nasledok zranenie pacienta sposobené tlakom.

Vyhybajte sa pouzivaniu tohto zariadenia v blizkosti iného vybavenia alebo na
fiom, pretoze by to mohlo viest k nespravnej prevadzke. Ak je takéto pouzitie
nevyhnutné, skontrolujte vSetky zariadenia, aby ste sa presvedcili, ze funguju
normalne.
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Varovania, upozornenia a poznamky

A UPOZORNENIA

 Zaistite, aby bol pre pacientov, ktorych dychacie cesty sa obchddzaju, nastaveny
invazivny rezim. DIhodobé vystavenie znizenej vihkosti bude mat za nasledok
poskodenie pacienta vratane znizeného mukocilidrneho klirensu, atelektazy alebo
zapalu pluc.

+ Nedotykajte sa horticeho povrchu vyhrievacej platne, zakladne komory alebo
sond. Nedodrzanie tohto pokynu méze mat za nasledok popélenie pokozky.

POZNAMKY

« Nairigaciu pouzite sterilnt vodu podla USP alebo jej ekvivalent. Pridavanie dalsich
latok moze mat nepriaznivé ucinky.

* Respira¢ny zvih¢ovac F&P 950 obsahuje zabudovany softvérovy systém
s licenciou pre spolo¢nost Fisher & Paykel Healthcare od spolo¢nosti Microsoft.
Licencia obsahuije urcité obmedzenia, ktoré suvisia s pouzivanim respiracného
zvih¢ovaca F&P 950. Dalsie informacie o takychto obmedzeniach néjdete na
stranke www.fphcare.com/microsoftlicensing.

» Na zéklade emisnych charakteristik je toto zariadenie vhodné na pouzitie
v priemyselnych oblastiach a nemocniciach (CISPR 11 trieda A). Ak sa toto
zariadenie pouziva v obytnom prostredi (pre ktoré sa zvycajne vyzaduje
CISPR 11 trieda B), nemusi poskytovat adekvatnu ochranu pre radiofrekvenéné
komunikacné sluzby. Méze byt potrebné prijat opatrenia na zmiernenie zo strany
pouzivatela, ako napriklad premiestnenie alebo zmena orientdcie zariadenia.

« Ak pocas pouzivania tohto zariadenia dojde k zavaznej nehode, informuijte
miestneho zastupcu spoloc¢nosti Fisher & Paykel Healthcare a v pripade ¢lenskych
statov EU prislusny Urad vo svojej krajine.
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Technické Specifikacie

Specifikacie produktu

Specifikacie zkladne ohrievaca

(Cast aplikovanej
Casti)

Rozmery (iba 240 mm (h) x 154 mm (8) x 253 mm (v)

zakladiia ohrievaca)

Hmotnost (iba 345kg

zékladiia ohrievaca a

napéjaci kabel)

Kmitocet napajacej |50/60 Hz

siete

Napdjacie napétie 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V
950GXX'100 V

Menovity vykon 350 VA

Maximalna dizka 33m

napajacieho kabla

Uroven akustického | Alarmy presahujd 45 dBA vo vzdialenosti 1m

tlaku

Prestévka zvukového [ 120 sekind

alarmu

Maximadlnateplota [43°C

dodavaného plynu

Cas na dosiahnutie | <30 mindt

nastavenej teploty

(je potrebny prietok

plynu)

Maximalna 44°C

povrchova teplota

dychacieho okruhu

Zivotnost Z&kladna ohrievaca: 7 rokov
komponentov
| Dospely | Dieta | Novorodenecky
Vyi 4 y rezim: y rezim: Novorodenecky
dodévania vihkosti >33 mg/L >33 mg/L rezim: >33 mg/L
(okrem pripadu Rezim masky: Rezim masky: Invazivny rezim:
alarmu zvlhéovaéa  |>12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
alebo vypadku Rezim Optiflow: ReZim Optiflow: Rezim CPAP | NIV:
napéjania alebo >12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
elektromagnetického Rezim Optiflow:
rusenia) >12 mg/L
Rozsah Invazivny rezim:  |Invazivny rezZim: | Novorodenecky
prevadzkového 5-60 L/min 1-60 L/min rezim:
prietoku Rezim masky: Rezim masky: 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) 5-120 L/min 1-60 L/min Invazivny rezim:
Rezim Optiflow:  |ReZim Optiflow: 0,5-40 L/min
5-70 L/min 1-60 L/min ReZim CPAP | NIV:
0,5-40 L/min
Rezim Optiflow:
0,5-36 L/min

XX' predstavuje kod krajiny
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Technické Specifikacie

Prevadzkové podmienky

SPECIFIKACIA

Teplota v miestnosti

| DOSPELY

18-26 °C

| DETI ANOVORODENCI

20-26°C

maximalnej nadmorskej
vysky 3000 m)

Maximalne 106 kPa

Teplota Minimum = izbové teplota Minimum = izbova teplota

prichddzajuceho Maximum =10 °C nad Maximum =10 °C nad

plynu izbovou teplotou (pri 30 % izbovou teplotou (pri 30 %
relativnej vihkosti) relativnej vihkosti)

Pozicia obsluzného . L X N

persondlu <1m od zdkladne ohrievata | <1 m od zakladne ohrievaca

Atmosféricky tlak: Minimalne 70 kPa (ekvivalent | Minimalne 70 kPa (ekvivalent

maximalnej nadmorskej
vysky 3000 m)

Maximalne 106 kPa

Podmienky skladovania

SPECIFIKACIA HODNOTA

Teplota

-20-26°C

VIhkost

10-95 % relativna vihkost
nekondenzuijtca

Zlikvidujte podla vnutrostatnych nariadeni pre elektrické a elektronické zariadenia.

Pamatajte, Ze litiové batéria je sucastou kazety snimaca.
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Indikacije za uporabo

Respiratorni vlazilnik F&P 950 je namenjen dovajanju toplote in vlage v respiratorne
pline za bolnike. Namenjen je za uporabo zdravstvenih delavcev v zdravstvenih
ustanovah.

Nacin delovanja

Respiratorni vlazilnik F&P 950 dovaja toploto in vlago v medicinske pline s
potiskanjem plina skozi ogrevano vlazilno posodico in ogrevane dihalne cevi.

Stopnja ogrevanja se nadzoruje na podlagi temperature plina, ki se meri na razli¢nih
delih vlazilnika.
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Vsebina pakiranja

Dno grelnika F&P 950
(npr. 950AEU)

Dodatki za izpopolnjenje
respiratornega vlazilnika F&P 950

Kaseta senzorja F&P 950 \
(npr. 950S01)

Napa]alnl kabel
(npr. 950XPE)

\'

Nosilec opreme Dihalni sistem F&P 950
(npr. 900MR0O30) (npr. 950A81, 950N80)
L == A=

Vmesnik ekspiracijske grelne Zice F&P 950
(npr. 950X00)
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Nastavitev respiratornega vlazZilnika F&P 950

Prikljucite napajalni kabel in drzalo napajalnega kabla na dno grelnika.

Dno grelnika

Nosilna opora

Drzalo jal kabla bl
Drzalo napajalnega kabla Y
preprecuje, da bi se napajalni > 4

kabel naklju¢no odklopil.
Zahtevani navor vijaka:
0,8+0,3Nm

Napajalni kabel

Prikljucite kaseto senzorja na dno grelnika.

A OPOZORILO

Dno grelnika mora biti namesc¢eno na nosilec opreme, ki lahko podpira 4 kg.
Neupostevanje te zahteve lahko pripelje do poskodb nosilca in dna grelnika ter
lahko povzro¢i hude poskodbe bolnika.

OPOMBA: Prepricaijte se, da dno grelnika ne blokira dostopa do izhoda za
napajanje.
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Nastavitev respiratornega vlazilnika F&P 950

Sestavite dihalni sistem, kot je opisano v navodilih za uporabo, prilozenih izbranemu
dihalnemu sistemu.

Ob vklopu vlazilnika se mora oglasiti enkraten pisk.
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Uporabniski vmesnik

Navigacijski zaslon

Nacinovna pasica
Prikazuje trenutni nacin.

Tipka za spustni meni
Dostop do nacina delovanja.

Tipkaza
pripravljenost

Opozorilni
indikator LED

Invazimn

Vklop/izklop Zasveti oranzno
nacina za >5 sekund,
pripravljenosti. ko pride do
I1zklopite iz vira napak.

napajanja, da
ugasnete vlazilnik.

Gumb menija Predvideno rosi

Dostop do informacijskega Predvideno rosisce plina ob
in servisnega menija. dovodu do bolnika.
Nacini

Dosegljivi na¢ini so odvisni od tipa priklju¢enega dihalnega sistema. Dosegljivost in
nacini delovanja za vsak nacin so prikazani spodaj.

Dihalni sistem Nacini

Dinain sisten B

é?rgserzasle in Invazivni nacin je Nacin z masko je Nacin Optiflow je
namenjen bolnikomz ~ namenjen bolnikom namenjen bolnikom, ki
obvodom na zgornjih brez obvoda na zgornjih potrebujejo respiratorno
dihalnih poteh ali s dihalnih poteh, ki jim terapijo preko vmesnika
traheostomo ali z dovajajo plin preko Optiflow.

endotrahealno cevko.  obrazne maske ali na

podoben nacin.
Dinaki

sistem za Nacin za novorojencke
novorojencke :
(dodatni B e om ki

Soan novorojenckom, ki
nacini niso

IS0 potrebujejo podporo
omogoceni)  dihanja.

Dihalni Tnvaivo
sistem za
novorojencke
(dodatni nacini

Invazivni nacin je Nacin CPAP | NIV je Nacin Optiflow je
namenjen bolnikom z namenjen bolnikom brez namenjen bolnikom, ki
obvodom na zgornjih obvoda zgornjih dihal,  potrebujejo respiratorno

S0 0mogoceni) ginalnih poteh ali s ki prejemajo terapijo s terapijo preko vmesnika
traheostomo ali z pozitivnim tlakom prek  Optiflow.
endotrahealno cevko. tesnilnega ali nosnega

vmesnika.

Kisikov

komplet . . .

Opti?low Nacin Optiflow je

namenjen bolnikom, ki
potrebujejo respiratorno
terapijo preko vmesnika
Optiflow.
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Ce ima dolocen dihalni sistem ve& moznih nacinov delovania, je do izbire mogoce
dostopati s tipko za spustni meni.

Uporabniski vmesnik
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Uporabniski vmesnik

Nastavitve udobja

Ce je priklju¢ena inspiracijska veja za odrasle ali otroke, je v na¢inih Maska in
Optiflow mogoce spremeniti ciljno temperaturo in s tem pogoje, ki povecajo
bolnikovo udobje.

Kadar so omogoceni dodatni nacini za dojencke, je mogoce cilino temperaturo
spreminjati tudi v nacinih CPAP | NIV in Optiflow.

Dosegljive nastavitve udobja so:

Odrasliin

dojencki Novorojencki
Nacin Privzeto Srednje Nizko Nacin Privzeto Srednje Nizko
Invazivno 37 °C - - Novorojencki 37 °C - -

Maska 31°C 29°C 27°C Invazivno* 37°C - -

Optiflow 37°C  35°C  33°C CPAP|NIV*  37°C  34°C  3I°C

Optiflow* 37°C  35°C  33°C

* z omogocenimi dodatnimi nacini

Ce se nacin spremeni ali vlazilnik izkljuci in spet vkljugi, se vlazilnik vrne na privzeto
nastavitev. Osebje lahko spremeni privzeto nastavitev za nacine Maska, CPAP | NIV
in Optiflow v servisnem meniju.



Alarmi

Alarmni signali

Respiratorni vlaZilnik F&P 950 ima vidne in zvocne alarme, ki opozarjajo na motnje
terapije. Te alarme sproZi inteligentni alarmni sistem, ki obdeluje podatke senzorjev
in ciljne nastavitve enote ter te podatke primerja s predhodno programiranimi
omejitvami.

Vrstaalarma ——

Besedilna ali
navodila
Prikazuje korektivne ukrepe
- glejte razpredelnico ,,pogoji
alarma*“ na naslednji strani.

Utisaj/vklopialarm
2minuti.

Alarmi

Pogoji alarma

Vsi mozni pogoji alarma so nasteti na naslednjih straneh in so razvriceni v srednjo
ali nizko prioriteto.

Ker respiratorni vlazilnik F&P 950 ne vklju€uje spremljanja bolnika, ti alarmi veljajo
za tehni¢ne indikatorje delovanja vlazilnika. Mogoce je, da se hkrati pojavi vec stanj
alarma; pod temi pogoji vlazilnik uporablja notranji sistem razvr$éanja in prikaze
najvisje uvrsceni alarm.

Alarmi s srednjo prioriteto so zasnovani tako, da so zaznavni v obsegu enega metra

od dna grelnika, pri ¢emer alarmni signal sestoji iz treh piskov, ki se ponavljajo na
pet sekund.

Alarmi z nizko prioriteto so zasnovani tako, da so zaznavni v obsegu enega metra
od dna grelnika, pri ¢emer alarmni signal sestoji iz enega piska, ki se ponavlja na
pet sekund.

Preverjanje delovanja alarmnega sistema

& OPOZORILO: Dihalnega sistema ne odstranjujte, ko je priklju¢en na

bolnika. Neskladnost lahko ogrozi varnost, vklju¢no s $kodo za bolnika.

Da preverite funkcionalnost alarma, kadar koli odstranite ogrevano dihalno cev, ko
je vlazilnik vkljucen, vendar ni priklopljen na bolnika. Ta postopek bi moral vkljuciti
vidne in zvoéne alarme ,,Prekinitev povezave". Ce kateri koli od alarmnih signalov
izostane, vlazilnika ne uporabljajte. Za pomoc se obrnite na svoj servisni oddelek.

V primeru nepri¢akovanega izklopa se bo vlazilnik vrnil k nacinu delovanja in
nastavitvam alarma (razen alarmov na podlagi algoritmov), ki so veljali pred
ponastavitvijo, ¢e prekinitev traja do najve¢ 30 sekund.



Alarmi

Prioriteta alarma: Srednje

POGOJIALARMA ZAHTEVANI UKREPI

Alarm za prekinitev povezave se vkljuci,
ko vlazilnik zazna prekinjeno povezavo v
dihalnem sistemu.

Zamik: <10 sekund

Prikljucite dihalni sistem in do konca
vstavite posodico, da vzpostavite
povezavo.

Alarm Ni vode se vkljuci, ko vlazilnik
zazna, da je posodica prazna ali skoraj
brez vode.

Cas, ko se alarm oglasi, je odvisen od
nastavitve nacina delovanja in hitrosti
pretoka, saj dolocata hitrost izhlapevanja
vode.

Zamik: <60 minut

Zamenjajte prazno vrecko z vodo.

Alarm ,,Preverite nastavitve* se
aktivira, ko vlazilnik na izhodu posodice
zazna ponavljajoce stanje povisane
temperature.

Meja alarma je 43 °C.

Cas, ko se alarm oglasi, je odvisen od
hitrosti pretoka.

Zamik: >5 minut

Prepricajte se, da sta suha cev in
ekspiratorna veja prikljuceni na ustrezno
odprtino na viru pretoka.

Alarm za nizko temperaturo se vkljuci,
ko vlazilnik zazna dlje trajajoce stanje
nizke temperature na bolnikovi strani ali
ob izhodu posodice.

Meja alarma sta 2 °C pod nastavljeno
temperaturo.

Cas, ko se alarm oglasi, je odvisen od
hitrosti pretoka.

Zamik: >10 minut

Preverite, ali je do vlaZilnika vzpostavlien
pretok v obsegu, ki je naveden v teh
navodilih za uporabo.

Preverite nastavitev vlazilnika.

Alarm za visoko temperaturo se vkljuci,
ko vlazilnik zazna visoko temperaturo na
bolnikovi strani.

Meja alarma je temperatura na bolnikovi
strani, ki presega 43 °C.

Zamik: <30 sekund

Preverite, ali je do vlaZilnika vzpostavlien
pretok v obsegu, ki je naveden v teh
navodilih za uporabo.

Preverite povezave do vira pretoka.
Preverite nastavitev vlazilnika.

Alarm za prekinitev povezave s kaseto
se vkljuci, ko vlazilnik zazna, da kaseta
senzorja ni povezana z elektriko.

Zamik: <10 sekund

Povezite kaseto senzorja.

Alarm za napako cevi se vkljuci, ko
vlazilnik zazna morebitno napako v
dihalnem sistemu.

Zamik: <10 sekund

Zamenijaijte dihalni sistem, ko je to varno
storiti.
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Alarmi

Prioriteta alarma: Srednje

POGOJIALARMA | ZAHTEVANI UKREPI

Alarm ,,Potreben servis* se vkljuci, ko Izkljucite vlaZilnik, takoj ko je mogoce,
vlazilnik zazna morebitno napako, ki ga odstranite iz uporabe in pokliite
zahteva servis vlaZilnika. serviserja.

Zamik: 10 sekund do 5 minut

Opozorilni indikator LED se prizge, ko Izkljucite vlazilnik, takoj ko je mogoce,
vlazilnik zazna morebitno napako pri ga odstranite iz uporabe in poklicite
vlazilniku in zaslon ne deluje. serviserja.

Zamik: <10 sekund

Alarm za preverjanje pristnosti kasete Da odstranite ikono za napako pri
se vkljuci, ko vlazilnik ne prepozna kasete  preverjanju pristnosti kasete senzorja,
senzorja. poklicite serviserja, da zamenja kaseto

Ce se to zgodi, lahko uporabnik pritisne senzorja, brz ko je to primerno.
LSprejmi, da potrdi, da kasete senzorja

ni potrdila druzba Fisher & Paykel

Healthcare.

V desnem spodnjem kotu zaslona se bo
pojavila ikona za napako pri preverjanju
pristnosti kasete senzorja.

Alarm Zivljenjske dobe kasete se vkljuci, ~Pritisnite tipko ,,Zatasno ustavi alarm®,
ko vlazilnik zazna, da je kaseta senzorja  da zaprete alarmni zaslon.

presegla priporoceno Zivlienjsko dobo.  poyjicite serviserja, da zamenja kaseto
Kaseto senzorja je treba zamenjati ob senzorja, brz ko je to primerno.

prvi priloznosti, ko je to varno (ko je ne

uporablja bolnik).

Zamik: 7 let od datuma proizvodnije ali
po 15.000 urah uporabe, kar je prej.

Ce je alarm prekinjen, se bo spet pojavil
po 4 urah.

Prioriteta alarma: Nizko

POGOJIALARMA | ZAHTEVANI UKREPI

Alarm ,,Preverite vmesnik* se aktivira, Z vmesnikom ekspiracijske grelne Zice
ko vlazilnik zazna odklop vmesnika povezite kaseto senzorja in ekspiratorni
ekspiracijske grelne Zice. sistem.

Opomba: Ta alarm je privzeto
onemogocen. Omogocite ga lahko v
servisnem meniju.

Zamik: <20 sekund
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Alarmi

Informacijski signali

Vrstaobvestila ——

Vsebinaobvestil ————*Zamenjajte kartusao senzorja.
Prikazejo korektivni Kartusa ho potekla ez 2 dni.

ukrep - glej razpredelnico
»informacijski signali“ spodaj.

Utidaj/vklopialarm ——

INFORMACIJSKI SIGNALI MOZNI UKREPI

Alarm Zivijenjske dobe kasete se vkljuci, Pritisnite tipko ,Opomni me pozneje®, da
ko vlazilnik zazna, da se kaseta senzorja  zaprete opozorilni zaslon.

priblizuje poteku priporocene Zivlienjske  poyjicite serviserja, da zamenja kaseto
dobe. senzorja, brz ko je to primerno.

Na tej tocki je Zivljenjska doba kasete

senzorja Se en mesec in je treba

poskrbeti, da bo na voljo nadomestna

kaseta senzorja.

Zamik: 30 dni pred potekom Zivljenjske
dobe se alarm pojavi vsakih 24 ur
oziroma vsakih 8 ur, €e je do poteka manj
kot 7 dni.
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Informacije in servisni meniji

Zaslon z mozZnostmi

Zaslon ,Moznosti“ vsebuje dodatne informacije o vlazilniku in je dostopen s
pritiskom na tipko ,,Meni“. Pritisk na vsako moZnost omogoca premikanje po
zaslonu.

£y Invazivno

Zgomana atarmoy

Ogrevanja

Servisne funkcije so zasc¢itene z geslom in do njih sme dostopati samo servisno
osebje. Za ve¢ informacij preberite tehnic¢ni priro¢nik pripomocka.

OPOMBA: Podatki, prikazani na strani z delovnimi funkcijami pod menijem
Informacije, so namenjeni samo odpravljanju tezav. Vrednosti niso namenjene
uporabi za dolocanje terapije ali diagnoze.
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Informacije in servisni meniji

Funkcija zaklepanja zaslona

Zaslon dna grelnika F&P 950 lahko zaklenete, da preprecite morebitne nenamerne
spremembe nacinov ali nastavitev. Za omogocanje ali onemogocanje te funkcije

sledite spodnjim navodilom:

KORAKT | korAK 4

Krmarite do zaslona ,Moznosti“, tako
da se dotaknete ikone menija v levem
spodnjem kotu ,,Glavnega zaslona“.

;| Invazivee

310

Pritisnite in drzite ikono ,,zaklepanje®.

Ikono drzite tako dolgo, dokler animacija
odstevanja ne dokonca celotnega kroga.

4
[worakz |

Zaslon odklenite tako, da enkrat tapnete
ikono zaklepanija.

Invazivna

b

B

lkona se spremeni v stanje ,,odklepanje”.
Pritisnite in drZite ikono ,,odklepanje®.

Ikono drzite tako dolgo, dokler animacija
odstevanja ne dokonca celotnega kroga.

Ko je zaslon zaklenjen, se prikaze ikona
»zaklepanja“.

Invazivno

30"

ty

KORAK 3 KORAK

Ko je vlazilnik odklenjen, se vrne na
glavni zaslon in uporabnik lahko znova
spreminja nacin ali nastavitve.
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Ciscenje in vzdrzevanje

Ciscenje

Dno grelnika, kaseto senzorja ali vmesnik ekspiracjske grelne Zice ocistite s krpo,
navlazeno z izopropilnim alkoholom ali nevtralnim detergentom. Vlazilnik pred
Cis€enjem vedno odklopite od napajanja.

OPOMBE:

» Kasete senzorja ali vmesnika ekspiracijske grelne Zice ne namakajte ali
avtoklavirajte.

« Vzraénike ali na elektri¢ne prikljucke ne prite tekocin. Ce tega ne upostevate,
lahko nastane nepopravljiva Skoda na vlazilniku.

Redno vzdrzevanje

Podroben tehnic¢ni opis, vklju¢no s podatki o teko¢em vzdrzevanju in servisu,
je naveden v tehni¢nem priro¢niku izdelka, ki je na voljo pri dobavitelju ali druzbi
Fisher & Paykel Healthcare.

A OPOZORILO: priservisu in vzdrZevanju vlaZilnika je vedno treba
upostevati tehni¢ni priro¢nik pripomocka. Ce tega ne upostevate, lahko poslabsate
delovanje vlazilnika ali ogrozite varnost (vklju¢no z morebitno povzrocitvijo vecje
Skode).



Opozorila, svarila in opombe

A OPOZORILA

Pred uporabo te opreme glejte navodila za uporabo dihalnega sistema, vmesnikov
in dodatkov. Ce tega ne upostevate, lahko poslabsate delovanje vlazilnika ali
ogrozite varnost (vklju¢no z morebitno povzrocitvijo Skode bolniku).

Taizdelek je zasnovan in preverjen izklju¢no za uporabo z dodatki in rezervnimi
deli, ki jih je odobrila druzba Fisher & Paykel Healthcare. Neodobreni dodatki ali
rezervni deli, ki jih uporabite z vlazilnikom, lahko poslabsajo delovanje vlazilnika
ali ogrozijo varnost (vklju¢no z morebitno povzrocitvijo vecje skode bolniku),
privedejo do povecanja elektromagnetnih emisij ali zmanj$anja elektromagnetne
odpornosti, s tem pa povzrocijo nepravilno delovanje.

Ta izdelek je zasnovan za dovajanje zraka in/ali kisika. Ni primeren za dovajanje
vnetljivih anesteti¢nih plinskih mesanic ali mesanice helija in kisika (heliox). Ce
tega ne upostevate, lahko poslab3ate delovanje vlazilnika ali ogrozite varnost
(vklju¢no z morebitno povzrocitvijo $kode bolniku).

Vlazilnik mora biti vedno namescen naravnost in nizje od bolnika. Ce tega ne
upostevate, lahko poslab3ate delovanje vlazilnika ali ogrozite varnost (vklju¢no z
morebitno povzrocitvijo hude Skode bolniku).

Pred uporabo vizualno preglejte sestavne dele in dodatke ter jih zamenjajte, ¢e so
poskodovani. Uporaba po$kodovanih sestavnih delov lahko poslabsa delovanje
vlazilnika ali ogrozi varnost (vklju¢no z morebitno povzrocitvijo vecje skode).

Ves ¢as morate ustrezno spremljati bolnika (npr. nasi¢enost krvi s kisikom). Ce
bolnika ne spremljate (npr. v primeru prekinitve dotoka plina), lahko pride do
hudih telesnih poskodb ali smrti.

Elektri¢nih priklju¢kov in bolnika se ne dotikajte hkrati. Ce tega ne upostevate,
lahko povzrocite hudo $kodo.

Delovanje vlazilnika zunaj okvira priporo¢enih pogojev delovanja (kot so opisani v
teh navodilih za uporabo) lahko poslab$a zmogljivost vlaZilnika ali ogrozi varnost
(vklju¢no z morebitno povzrocitvijo Skode bolniku).

Spremljajte kondenzat v sistemu cevi vsakih Sest ur, da preprecite zamasitve

ali nabiranje tekocine. Po potrebi ga odtocite. Ce tega ne upostevate, lahko
poslabsate delovanje vlaZilnika ali ogrozite varnost (vklju¢no z morebitno
povzrocitvijo hude skode bolniku).

Odstranite vse vire vziga, npr. cigarete, odprt ogenj ali snovi, ki se zlahka vnamejo
zaradi visoke koncentracije kisika.

Upostevajte navodila dobavitelja kisikovega pripomocka ter poskrbite, da bodo
regulatorji kisika, ventili, cevi, konektorji in druga kisikova oprema lo¢eni od olja,
mas¢obe in mastnih snovi. Ce te snovi pridejo v stik s kisikom pod tlakom, lahko
pride do spontanega in silovitega vZziga.

Uporaba visokofrekvencnih kirurskih naprav, kratkovalovne ali mikrovalovne
opreme v blizini vlaZilnika lahko negativno vpliva na njegovo delovanje. V takem
primeru umaknite vlazilnik iz blizine tovrstnih naprav.

Izdelka ne uporabljajte v blizini magnetnoresonanénega tomografa (MRI).
Vlazilnika ne prikljucite neposredno na cevovod za medicinski plin. Vlazilnik je
namenijen za prikljucitev na ventilator ali mesalnik plina za nadzor tlaka plina in
hitrosti pretoka. Neuspesen nadzor nad dovodom plina lahko vodi v nastanek
razjed zaradi pritiska.

Izogibajte se uporabi te opreme, e je ob ali na njej druga oprema, saj lahko pride
do nepravilnega delovanja. Ce je takina uporaba upravi¢ena, opazuite celotno
opremo glede pravilnega delovanja.
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Opozorila, svarila in opombe

A SVARILA

* Poskrbite, da je za bolnike z obvodom dihalnih poti vklju¢en invazivni nacin.
Dalj$e izpostavljanje zmanj$ani vlaznosti bo bolniku povzrocilo $kodo, vklju¢no z
zmanj$anim mukociliarnim ocistkom, atelektazo ali plju¢nico.

+ Ne dotikajte se vroce povrsine plosce grelnika, dna posodice ali sond.

Ce tega ne upostevate, lahko dobite kozne opekline.

OPOMBE

« Zaizpiranje uporabite sterilno vodo ali enakovredno tekocino. Dodajanje drugih
snovi ima lahko nezelene ucinke.

* Respiratorni vlazilnik F&P 950 ima vgrajeno programsko opremo, za katero
je druzbi Fisher & Paykel Healthcare licenco podelil Microsoft. Licenca zajema
doloc¢ene omejitve, ki se nanasajo na uporabo respiratornega vlazilnika F&P 950.
Za ve¢ informacij o teh omejitvah glejte www.fphcare.com/microsoftlicensing.

« Zaradi svojih emisijskih znacilnosti je ta oprema primerna za uporabo v
industrijskih obmocjih in bolnisnicah (CISPR 11, razred A). V primeru uporabe
te opreme v bivalnem okolju (za katero se obi¢ajno zahteva uporaba opreme
CISPR 11, razred B) slednja morda ne bo zagotavljala ustrezne zas¢ite pred
radiofrekvencnimi komunikacijskimi storitvami. Uporabnik bo morda moral
izvesti ukrepe za ublazitev teh vplivov, npr. premestitev ali sprememba usmeritve
opreme.

« Ceje med uporabo te naprave prislo do resnega zapleta, o tem obvestite svojega
lokalnega predstavnika druzbe Fisher & Paykel Healthcare, v drzavah Evropske
unije pa obvestite tudi pristojni organ v svoji drzavi.
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Opredelitve simbolov

© [ W o &

Upostevajte  Glejte navodila za Proizvajalec Datum Kataloska
navodila za uporabo. proizvodnje referencna
uporabo - www.fphcare. Stevilka
varnost com/950IFU
El o]~
Koda Serijska Uporabljeni del Oprema Izmenicni tok
serije Stevilka vrste BF razreda Il
CRR Y § -
Stanje Razvrstitev Temperaturne  Vlazilne omejitve USB 2.0
P omejitve

pripravljenosti

(VKlop/izklop)
©
) ce: & H
Dvignite varovalo

OEEO (odpadna Zastopnik za Oznaka CE v Oznaka
elektricna in Evropo* skladu z Direktivo skladnosti s za prste
elektronska Sveta predpisi*

oprema)* 93/42/EGS*
& & A A

Lomljivo, ravnajte Hranite na suhem Primerno za Svarilo Opozorilo

previdno recikliranje
Alarm Meni Opozorilo: Prekini zvocni Zvogni alarm
vroca povrsina alarm prekinjen

3]

Invazivni sistem

Nacin z masko Nacin Optiflow Nacin za
novorojencke  za novorojencke

® g

z
QAW

Invazivni nacin

Nacin Nacin Optiflow Napaka pri Opozorilo za Sprejmi
CPAP|NIVza  zanovorojencke preverjanju Zivljenjsko dobo
novorojencke pristnosti kasete  kasete senzorja
senzorja

=

Datum poteka
roka trajanja

Preklici Puscica nazaj Zaklepanje Odklepanje

EDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
'AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND.
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN
ACCORDANGE WITH

222N, 60601114,

Rx only PO S
Medicinski Za ZDA samo na Oznaka c UL
pripomocek* recept*

*simbol prikazan na izbranih modelih
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Tehnicni podatki

Specifikacije izdelka

Tehnicne zahteve za dno grelnika

Dimenzije (samo {240 mm (G) x 154 mm (S) x 253 mm (V)
dno grelnika)

Teza (samo dno 345kg

grelnika in jalni

kabel)

Napajalna 50/60 Hz

950AXX' 230 V
950JXX' 115 V

Napajalna napetost

napajalnega kabla

950GXX'100 V
Moc 350 VA
Najvecjadolzina |33 m

Raven zvo¢nega Alarmi presezejo 45 dbA pri1m
laka
Zacasna zaustavitev(120 sekund
zvocnega alarma
Najvisja 43°C
temperatura
dovajanega plina
Cas do dosega <30 minut
nastavljene
temperature
(pretok plina mora
biti omogocen)
Najvecja 44 °C
temperatura
povrsine dit
i (up
del)
Zivljenjskadoba  |Dno grelnika: 7 let
komponente
| Odrasli | Otroci | Novorojencki
VlaZenje (razen i nacin: i nacin: Nacin za novorojencke:
v primeru >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
alarma vlaZilnika  |Nacin Maska: Nacin Maska: Invazivni nacin:
ali odpovedi >12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
napajanja ali Nacin Optiflow:  |Nacin Optiflow: Nacin CPAP | NIV:
elektromagnetnih  (>12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
motenj) Nacin Optiflow:
>12 mg/L
Operativni Invazivni nacin: Invazivni nacin: Nacin za ke:
razpon pretoka 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) Nacin Maska: Nacin Maska: Invazivni nacin:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Nacin Optiflow:  |Nacin Optiflow: Nacin CPAP | NIV:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Nacin Optiflow:
0,5-36 L/min

XX predstavlja kodo

drzave
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Tehnicni podatki

Delovni pogoji

SPECIFIKACIJE | ODRASLI | OTROCI IN DOJENCKI
Sobna temperatura | 18-26 °C 20-26°C
Temperatura Najnizja = sobna temperatura | Najnizja = sobna temperatura

dovajanega plina

Najvisja =10 °C nad sobno
temperaturo (pri 30-odstotni
relativni vlaznosti)

Najvisja =10 °C nad sobno
temperaturo (pri 30-odstotni
relativni vlaznosti)

Polozaj operaterja

<1m od dna grelnika

<1m od dna grelnika

Zracni tlak:

nadmorski visini 3000 m)
Najvisji 106 kPa

nadmorski visini 3000 m)
Najvisji 106 kPa

Pogoji za shranjevanje

SPECIFIKACIJE VREDNOST

Temperatura -20-60 °C
N 10-95 % relativne vlaznosti
Viaznost brez kondenza

Zavrzite v skladu z drzavnimi uredbami za elektriéno in elektronsko opremo.
Litijeva baterija je vkljucena v kaseto senzorja.
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Indicaciones de uso

El' humidificador respiratorio F&P 950 esta indicado para proporcionar calor y
humedad a los gases respiratorios administrados a los pacientes. Esta concebido
para ser utilizado por profesionales sanitarios en un centro sanitario profesional.

Principio de funcionamiento

El humidificador respiratorio F&P 950 proporciona calor y humedad a los gases
médicos haciéndolos pasar por una cdmara de agua calentada y unos tubos
respiratorios calentados.

La intensidad del calor se controla midiendo la temperatura del gas en distintas
partes del humidificador.
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Contenido del paquete

Base calefactora F&P 950
(p. €j., 950AEU)

Accesorios para completar el
humidificador respiratorio F&P 950

Cartucho del sensor F&P 950
(p. €j.,, 950S01)

-

Cable
(p. €j., 950XPE)

\'

Soporte para el equipo Kit de circuito respiratorio F&P 950
(p. ej., 900MR030) (p. ej., 950A81, 950N80)
[ . =

Adaptador del cable calefactor del ramal
espiratorio F&P 950
(p. €j., 950X00)
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Instalacién del humidificador respiratorio F&P 950

Acople el cable y el retenedor del cable a la base calefactora.

Base calefactora

Soporte de

R dor del cable bl
El retenedor del cable impide -~
que el cable se desconecte > 4

de manera accidental. Par
de apriete necesario de los
tornillos: 0,8 £ 0,3 Nm

Cable

Instale el cartucho del sensor en la base calefactora.

A ADVERTENCIA

La base calefactora debe montarse en un soporte para equipos capaz de soportar
4 kg. Si no se cumple esta condicién, pueden producirse dafios en el soporte del
equipo y la base calefactora, y el paciente también podria sufrir lesiones graves.

NOTA: Asegurese de que la base calefactora no bloquea el acceso a la salida del
suministro eléctrico.



B13-5 ESPANOL

Instalacién del humidificador respiratorio F&P 950

Instale el circuito respiratorio tal como se describe en las instrucciones de uso que
se suministran con el kit de circuito respiratorio seleccionado.

Al activar el humidificador, deberia escucharse un unico pitido.
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Interfaz de usuario

Navegacion por la pantalla

Titulo del modo
Indica el modo actual.

Botdén de Espera
Activa o desactiva
la espera. Sirve
para desconectar
elequipo dela
fuente de energia
a fin de desactivar
la alimentacion del
humidificador.

Botén del menu

Permite acceder a los
menus de informacion
y servicio técnico.

Modos

Botén del menu

Invasivo

31.0°

Frtwr Pt

desplegable

Sirve para acceder al
modo de funcionamiento.

Ledde
precaucion

Emite una luz
continua naranja
durante

>5 segundos
cuando se
produce una
condicion de error.

Punto de rocio estimado

Punto de rocio estimado del
gas que llega al paciente.

Los modos disponibles dependerdn del tipo de circuito respiratorio conectado.
Los principios de disponibilidad y funcionamiento de cada modo se muestran a

continuacion.

Kit de circuito
respiratorio
Kits de circuito
respiratorio
para adultos

y pacientes
pediatricos

Kit de circuito
respiratorio
neonatal
(modos
adicionales
desactivados)

Modos

El modo invasivo
estd concebido para
pacientes cuyas

vias respiratorias
superiores se han
omitido mediante una
tragueostomia o un
tubo endotraqueal.

El modo con mascarilla
estd concebido para
aquellos pacientes
cuyas vias respiratorias
superiores no se han
omitido, pero que
reciben gas a través de
una mascarilla facial u
otro instrumento similar.

El modo Optiflow estd
concebido para aquellos
pacientes que necesitan
una terapia respiratoria
a través de una interfaz
Optiflow.

El modo neonatal

estd concebido para
pacientes neonatos que
necesitan asistencia
respiratoria.

Kit de circuito
respiratorio
neonatal
(modos
adicionales
habilitados)

El modo invasivo
estd concebido para
pacientes cuyas

vias respiratorias
superiores se han
omitido mediante una
traqueostomia o un
tubo endotraqueal.

Elmodo CPAP | NIV
esta concebido para
pacientes cuyas vias
respiratorias superiores
no se han omitido y
estan recibiendo terapia
con presion positiva a
través de una interfaz
sellada o nasal.

El modo Optiflow estd
concebido para aquellos
pacientes que necesitan
una terapia respiratoria
a través de una interfaz
Optiflow.

Kit de oxigeno
Optiflow

El modo Optiflow estd
concebido para aquellos
pacientes que necesitan
una terapia respiratoria
a través de una interfaz
Optiflow.
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Cuando existen varios modos para un tipo de kit de circuito respiratorio, se puede
acceder a la seleccion mediante el botdén de ment desplegable.

Interfaz de usuario
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Interfaz de usuario

Configuracion de confort

Con el limbo inspiratorio para adulto o pediétrico conectado, se puede cambiar la
temperatura deseada en los modos Mascarilla y Optiflow para ofrecer al paciente
condiciones que le puedan resultar mas confortables.

Cuando se habilitan modos neonatales adicionales, también es posible cambiar la
temperatura deseada en los modos CPAP | NIV y Optiflow.

Las opciones de configuracion de confort disponibles son Is siguientes:

Para adultos

y pacientes Neonatal

pediatricos

Modo Predeterminado Mediana Baja Modo Predeterminado Mediana Baja
Invasivo 37°C - - Neonatal ~ 37°C - -
Mascarilla ~ 31°C 29°C  27°C Invasivo*  37°C - -
Optiflow ~ 37°C 35°C  33°C CPAP|NIV* 37°C 34°C  31°C

Optiflow*  37°C 3B°C 33°C

* con modos adicionales habilitados

El' humidificador se restablecera al punto de ajuste predeterminado si se cambia
de modo o si se desactiva y se vuelve a conectar el humidificador. El personal de
servicio técnico puede cambiar el punto de ajuste predeterminado de los modos
Mascarilla, CPAP | NIV y Optiflow en el menu de servicio técnico.
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Alarmas

Seiiales de la alarma

El' humidificador respiratorio F&P 950 posee alarmas visuales y acusticas que
advierten de interrupciones en el tratamiento. Estas alarmas son generadas por un
sistema de alarma inteligente que procesa informacién de los sensores y ajustes
deseados de la unidad y compara esta informacién con los limites preprogramados.

Tipodealarma ——

Texto o tutorial animado —

Muestra la accién correctiva

(véase el cuadro “Condiciones
de laalarma” en la siguiente
pagina).

Desactivar/Reactivar
laalarma

2 minutos.

Alarmas

Condiciones de la alarma

En las siguientes paginas se enumeran todas las posibles condiciones de la alarma,
alas que se asigna una prioridad mediana o baja.

Como el humidificador respiratorio F&P 950 no incluye ninguna funcién de
supervision del paciente, estas alarmas se consideran indicadores técnicos del
funcionamiento del humidificador. Es posible que se den varias condiciones de la
alarma a la vez. En estos casos, el humidificador utiliza un sistema de clasificacion
interno para mostrar la alarma con mayor importancia.

Las alarmas de prioridad mediana, cuya sefial consiste en tres pitidos repetidos
cada cinco segundos, se han disefiado para ser detectables a un metro de la base
calefactora.

Las alarmas de prioridad baja, cuya sefial consiste en un pitido repetido cada cinco
segundos, se han disefiado para ser detectables a un metro de la base calefactora.

Comprobacioén de la funcionalidad del sistema de alarma

A ADVERTENCIA: No retire el circuito respiratorio cuando
esté conectado a un paciente. El incumplimiento de esta advertencia puede
comprometer la seguridad, incluidos dafios graves al paciente.

Para comprobar que las alarmas funcionen, retire el tubo respiratorio calentado en
cualquier momento con el humidificador activado, pero no conectado a ningtin
paciente. Esta accién deberia activar las alarmas visual y acustica de desconexion.
Si no se emite alguna de estas dos sefiales, no use el humidificador. Péngase en
contacto con el departamento de servicio técnico correspondiente para solicitar
asistencia.

En caso de que el equipo se apague de manera inesperada, el humidificador
retomara el modo de funcionamiento y la configuracién de alarma (salvo las
alarmas basadas en algoritmos) previos al restablecimiento si la interrupcién dura
30 segundos 0 menos.
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Alarmas

Prioridad de las alarmas: Mediana

CONDICIONES DE LA ALARMA ACCION NECESARIA

La alarma de desconexion se activa Conecte el ramal inspiratorio e inserte
cuando el humidificador detecta una la cdmara totalmente para lograr una
desconexion del ramal inspiratorio. conexion completa.

Retraso: <10 segundos

La alarma de falta de agua se activa Sustituya la bolsa de agua vacia.
cuando el humidificador detecta que la

cdmara estd vacia o que casi no tiene

agua.

El tiempo para la generacion de la
sefial de alarma depende del punto de
ajuste del modo de funcionamiento y
las tasas de flujo, que son los factores
que determinan la tasa de evaporacién
del agua.

Retraso: <60 minutos

La alarma Comprobar configuracién se ~ Compruebe la linea seca y el ramal
activa cuando el humidificador detecta espiratorio conectado a los puertos
una condicion de temperatura elevada correctos de la fuente de flujo.
repetida en la salida de la cdmara.

El umbral de la alarma es de 43 °C.

El tiempo para la generacién de la sefal
de alarma depende del caudal.

Retraso: >5 minutos
La alarma de baja temperatura se activa  Compruebe que el humidificador reciba

cuando el humidificador detecta una un flujo que se encuentre dentro del
condicion de baja temperatura en el intervalo indicado en estas instrucciones
extremo del paciente o la salida de la de uso.

camara durante un periodo de tiempo : "

prolongado. Compruebe la configuracion del

humidificador.
El umbral de la alarma es de 2 °C por

debajo de la temperatura del punto de

ajuste.

El tiempo para la generacion de la sefal
de alarma depende del caudal.

Retraso: >10 minutos
La alarma de alta temperatura se activa  Compruebe que el humidificador reciba

cuando el humidificador detecta una un flujo que se encuentre dentro del
condicién de alta temperatura en el intervalo indicado en estas instrucciones
extremo del paciente. de uso.

El umbral de la alarma es de una Compruebe las conexiones con la fuente
temperatura en el extremo del paciente  del flujo.

de >43°C.

Compruebe la configuracion del
Retraso: <30 segundos humidificador.

La alarma de desconexion del cartucho  Conecte el cartucho del sensor.

se activa cuando el humidificador detecta

que el cartucho del sensor no esta

conectado a la alimentacion eléctrica.

Retraso: <10 segundos

La alarma de error en el tubo se activa Sustituya el circuito respiratorio cuando
cuando el humidificador detecta un - sea seguro.

posible error en el circuito respiratorio.

Retraso: <10 segundos
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Prioridad de las alarmas: Mediana

CONDICIONES DELA

La alarma de reparacion necesaria
se activa cuando el humidificador
detecta un posible error que requiere
la intervencién del equipo de servicio
técnico en el humidificador.

Retraso: De 10 segundos a 5 minutos

LARMA

| ACCION NECESARIA

Apague el humidificador en cuanto sea
posible, péngalo fuera de servicio y
contacte con un técnico.

La luz led indicadora de precaucion

se enciende cuando el humidificador
detecta que hay un posible error en el
humidificador y la pantalla no funciona.

Retraso: <10 segundos

Apague el humidificador en cuanto sea
posible, péngalo fuera de servicio y
contacte con un técnico.

La alarma de autenticacién de cartucho
se activa cuando el humidificador no
reconoce el cartucho del sensor.

Si esto ocurre, el usuario puede pulsar
“Aceptar” para reconocer que el
cartucho del sensor no esta autorizado
por Fisher & Paykel Healthcare.

Entonces, aparecerd un icono de error en
la autenticacion del cartucho del sensor
en la parte inferior derecha de la pantalla.

Si desea eliminar el icono de error en la
autenticacion del cartucho del sensor,
pdngase en contacto con un técnico
para sustituir el cartucho del sensor lo
antes posible.

La alarma de vida ttil del cartucho se
activa cuando el humidificador detecta
que el cartucho del sensor ha superado
la vida util recomendada.

El cartucho del sensor debe sustituirse
en cuanto sea seguro hacerlo (cuando
no haya ningun paciente utilizando el
equipo).

Retraso: 15 000 horas de uso o 7 afios
desde la fecha de fabricacion, lo que
ocurra antes.

Si la alarma se pausa, volvera a aparecer
al cabo de 4 horas.

Puse el botén de “Pausar alarma” para
ignorar la pantalla de alarma.

Péngase en contacto con un técnico
para sustituir el cartucho del sensor en
cuanto sea posible.

Prioridad de las alarmas: Baja

CONDICIONES DE LA ALARMA | ACCION NECESARIA

La alarma del adaptador de
comprobacién se activa cuando el
humidificador detecta que el adaptador
del cable calefactor del ramal espiratorio
estd desconectado.

Nota: Esta alarma esta desactivada de
modo predeterminado. Puede habilitarse
a través del mend de servicio.

Retraso: <20 segundos

Conecte el adaptador del cable
calefactor del ramal espiratorio entre el
cartucho del sensor y el circuito de alivio.
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Alarmas

Seiiales de informacion

Tipo de notificacion ——
[« idodela Sustituya el cartucho del sensor. El
notificacién cartucho caducara en 2 dias.

Muestra la accion correctiva
(véase el cuadro “Sefiales
de informacion” que figura
a continuacion).

Desactivar/Reactivat ———+—
laalarma

SENALES DE INFORMACION POSIBLES ACCIONES

La advertencia de vida util del cartucho  Pulse el botén “Recordarmelo mas

se activa cuando el humidificador tarde” para ignorar la pantalla de
detecta que el cartucho del sensor precaucion.
se acerca al final de su vida util

Pdngase en contacto con un técnico
para sustituir el cartucho del sensor en
En ese momento, al cartucho del sensor  cuanto sea posible.

le queda un mes de vida util, de manera

que se debe adquirir un cartucho de

sensor para su sustitucion.

Retraso: 30 dias antes de la caducidad;
reaparece cada 24 horas o cada 8 horas
si quedan menos de 7 dias.

recomendada.
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Mentis de informacion y servicio técnico

Pantalla de opciones

La pantalla “Opciones”, a la que puede accederse presionando el botén “Menu”,
contiene informacién adicional sobre el humidificador. Se puede navegar por las
pantallas pulsando las distintas opciones.

£y Invasivo

Funcienes operativas

Fuge

Catantamamnts

Las funciones de servicio técnico estan protegidas con contrasefia y solo deben
ser utilizadas por personal técnico. Consulte el manual técnico del producto para
obtener més informacion.

NOTA: Las lecturas que figuran en la pagina Funciones operativas, dentro del
directorio Informacién, constituyen informacién adicional que se facilita con

el Unico propdsito de ayudar a resolver problemas. Estos valores no fueron
concebidos para determinar el tratamiento del paciente ni para diagnosticar al
paciente.
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Mentis de informacion y servicio técnico

Funcion de bloqueo de pantalla

La pantalla de la base calefactora F&P 950 puede bloquearse para evitar cambios
involuntarios en los modos o la configuracion. Siga las instrucciones siguientes para

activar o desactivar la funcion:

PASO1 | Paso 4

Desplécese a la pantalla “Opciones”
tocando el icono del ment en la
esquina inferior izquierda de la pantalla
“Principal”.

iy Invasive

31.0°
<z
X

Mantenga pulsado el icono del candado.

Opciones
Infarmacen

Seroa temion

Mantenga pulsado el icono hasta que
la animacion de cuenta atras haga una
vuelta completa.

Para desbloquear la pantalla, toque el
icono del candado una vez.

Invasivo

S

g

El icono cambiara a “desbloqueado”.
Mantenga pulsado el icono
“desbloqueado”.

Mantenga pulsado el icono hasta que
la animacion de cuenta atras haga una
vuelta completa.

PASO 3 PASO 5

Cuando la pantalla esta bloqueada, se
muestra el icono de un “candado”.

Ly Invasivo

Bz

Si se desbloquea, el humidificador
volverd a la pantalla principal y el
usuario podra cambiar el modo o la
configuracion.

4y Invasivo

31.0°
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Limpieza y mantenimiento

Limpieza

Limpie la base calefactora, el cartucho del sensor o el adaptador del cable
calefactor del ramal espiratorio utilizando un paio humedecido con alcohol
isopropilico o jabdn neutro. Antes de efectuar una limpieza, desconecte siempre el
humidificador del suministro eléctrico.

NOTAS:

« No sumerija ni esterilice en autoclave la base calefactora, el cartucho del sensor ni
el adaptador del cable calefactor del ramal espiratorio.

* No pulverice liquido en los orificios ni en los conectores eléctricos. Sino se
respetan estas instrucciones, podrian producirse dafios irreparables en el
humidificador.

Mantenimiento rutinario

El manual técnico del producto incluye una descripcién técnica completa, con
datos sobre el servicio técnico y el mantenimiento rutinario. Lo puede solicitar a su
proveedor o a Fisher & Paykel Healthcare.

A ADVERTENCIA: Debe seguirse el manual técnico del producto a la
hora de realizar las tareas de servicio técnico y mantenimiento del humidificador.
Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podria
verse afectado y podria ponerse en riesgo la seguridad (podrian causarse lesiones
graves, entre otras cosas).
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Advertencias, precauciones y notas

A ADVERTENCIAS

Consulte las instrucciones de uso para conocer |os circuitos respiratorios,
interfaces y accesorios antes de utilizar el equipo. Si no se respetan estas
instrucciones, el funcionamiento del humidificador podria verse afectado y podria
ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podria sufrir lesiones, entre otras
cosas).

Este producto solo esta disefiado y verificado para su uso con accesorios y piezas
de repuesto autorizadas por Fisher & Paykel Healthcare. El uso de accesorios

y piezas de repuesto no autorizados en el humidificador podria afectar al
funcionamiento del equipo o poner en riesgo la seguridad (el paciente podria
sufrir lesiones graves, entre otras cosas), asi como provocar el aumento de las
emisiones electromagnéticas o la reduccion de la inmunidad electromagnética, lo
cual daria lugar a un funcionamiento inadecuado.

Este producto estd disefiado para el suministro de aire u oxigeno. No es adecuado
para la administracion de mezclas de gas anestésicas o gas de helio inflamables.
Sino se respetan estas instrucciones, el funcionamiento del humidificador podria
verse afectado y podria ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podria sufrir
lesiones, entre otras cosas).

El humidificador siempre debe estar en una superficie horizontal y en una
posicién mas baja que la del paciente. Si no se respetan estas instrucciones, el
funcionamiento del humidificador podria verse afectado y podria ponerse en
riesgo la seguridad (el paciente podria sufrir lesiones graves, entre otras cosas).
Inspeccione visualmente los componentes y accesorios para comprobar si estan
dafiados antes de utilizar el equipo y sustittyalos en caso de que detecte algin
dafio. Si se utilizan componentes o accesorios dafiados, el funcionamiento del
humidificador podria verse afectado y podria ponerse en riesgo la seguridad
(podrian causarse lesiones graves, entre otras cosas).

Es necesario supervisar al paciente (p. ej., saturacion de oxigeno) de modo
adecuado en todo momento. Si no se supervisa al paciente, podrian provocarse
lesiones graves o la muerte (p. ej., en caso de una interrupcion del flujo de gas).
No toque los conectores eléctricos y al paciente a la vez. Si no se respetan estas
instrucciones, podrian provocarse lesiones graves.

Si el humidificador se utiliza en unas condiciones de funcionamiento distintas
alas recomendadas, las cuales se describen en esas instrucciones de uso, el
funcionamiento del humidificador podria verse afectado y podria ponerse en
riesgo la seguridad (el paciente podria sufrir lesiones, entre otras cosas).
Supervise la condensacion del circuito cada seis horas para evitar la oclusion

o la acumulacioén de fluido. Drene segun sea necesario. Si no se respetan estas
instrucciones, el funcionamiento del humidificador podria verse afectado y podria
ponerse en riesgo la seguridad (el paciente podria sufrir lesiones graves, entre
otras cosas).

Elimine cualquier fuente de ignicidn, como cigarrillos, fuego o materiales que se
inflamen facilmente con concentraciones elevadas de oxigeno.

Siga las instrucciones del proveedor del dispositivo de oxigeno; mantenga los
reguladores de oxigeno, las vélvulas de cilindro, los tubos, las conexiones y
cualquier otro equipamiento de oxigeno alejado de aceites, grasa o substancias
grasas. Si estas sustancias entran en contacto con oxigeno a presion, pueden
ocasionar una ignicion espontanea y violenta.

El uso de aparatos quirdrgicos de alta frecuencia, de onda corta o de microondas
cerca del humidificador puede afectar negativamente a su funcionamiento. Si
esto ocurre, debe retirar el humidificador de la cercania de dispositivos de estas
caracteristicas.

No use este producto en un escéner de resonancia magnética (RM) ni cerca de él.
No conecte el humidificador directamente a un sistema de conducciones de gases
medicinales. El humidificador esta disefiado para la conexién a un ventilador o
mezclador de gases para controlar la presion y el caudal del gas. Si no se controla
el suministro de gas, el paciente puede sufrir lesiones por presion.

Se debe evitar el uso de este equipo junto o apilado con otro equipo, ya que
podria ocasionar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, observe
todo el equipo para confirmar que funciona con normalidad.
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Advertencias, precauciones y notas

A PRECAUCIONES

* Asegurese de que el modo invasivo estd activado si el equipo va a utilizarse
con pacientes con omision de las vias respiratorias. La exposicién prolongada
auna humedad reducida causara dafios al paciente, como la disminucién de la
expulsion mucociliar, atelectasia o neumonia.

+ No toque la superficie caliente de la placa de calentamiento, la base de la cdmara
ni las sondas. De lo contrario, podrian producirse quemaduras en la piel.

NOTAS

« Utilice agua esterilizada conforme a la USP o un liquido equivalente para la
irrigacion. La adicion de otras sustancias podria tener efectos adversos.

« Elhumidificador respiratorio F&P 950 contiene un sistema de software integrado
acreditado para Fisher & Paykel Healthcare por Microsoft. La licencia contiene
ciertas restricciones que afectan al uso del humidificador respiratorio F&P 950.
Visite www.fphcare.com/microsoftlicensing para obtener mas informacion sobre
dichas restricciones.

« Las caracteristicas de emisiones de este equipo lo hacen adecuado para su uso
en dreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno
residencial (para el que normalmente se exige la norma CISPR 11 clase B),
este equipo podria no ofrecer una proteccion adecuada a los servicios de
comunicacién por radiofrecuencia. El usuario podria tener que tomar medidas de
mitigacion, tales como la reubicacion o reorientacion del equipo.

« Sise haproducido un incidente grave durante el uso de este producto, péngase
en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare y, para
paises miembros de la Unién Europea, con la autoridad competente en su pais.



B13-18 ESPANOL

Definicion de los simbolos

© [

Segquir las Consulte las Fabricante
instrucciones instrucciones
deusoy de uso.
seguridad www.fphcare.
com/950IFU
Codigo Numero Pieza aplicada
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Limitaciones de
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®
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Modo Optiflow
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Cancelar
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Modo Neonatal ~ Modo Neonatal
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8
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cartucho del
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Especificaciones técnicas

Especificaciones del producto

Especificaciones de la base calefactora

Dimensiones (solo 240 mm (P) x 154 mm (A) x 253 mm (A)
labase calefactora)

Peso (solo labase |3,45kg

calefactoray el

cable)

Frecuencia de 50/60 Hz

Tension de 950AXX' 230 V

alimentacion 950JXX' 115 V
950GXX'100 V

Potencia nominal |350 VA

Longitud maxima |33 m

del cable de

Nivel de presién
acustica

Las alarmas sobrepasan los 45 dbAa1m

Pausa de la alarma
acustica

120 segundos

Temperatura
maxima del gas
suministrado

43°C

Tiempo para
alcanzar la
temperatura
deseada (flujo de
gas hecesario)

<30 minutos

Temperatura
maxima de

la superficie

del circuito
respiratorio
(apartado de las
piezas aplicadas)

44°C

Vida util de los
componentes

Produccién de
humedad (salvo en
caso de que salte
una alarma del
humidificador o de
que se produzca
un fallo eléctrico o

una perturbacién
electromagnética)

Base calefactora: 7 afios

Adulto

Modo Invasivo:
>33 mg/L

Modo Mascarilla:

>12 mg/L
Modo Optiflow:
>12 mg/L

Ped|

Modo Invasivo:
>33 mg/L

Modo Mascarilla:
>12 mg/L

Modo Optiflow:
>12 mg/L

Neonatal

Modo Neonatal:
>33 mg/L
Modo Invasivo:
>33 mg/L

Modo CPAP | NIV:
>12 mg/L

Modo Optiflow:
>12 mg/L

Intervalo de flujo
de funcionamiento
(L/min, STPD)

Modo Invasivo:
5-60 L/min

Modo Mascarilla:

5-120 L/min
Modo Optiflow:
5-70 L/min

Modo Invasivo:
1-60 L/min
Modo Mascarilla:
1-60 L/min
Modo Optiflow:
1-60 L/min

Modo Neonatal:
0,5-40 L/min
Modo Invasivo:
0,5-40 L/min
Modo CPAP | NIV:
0,5-40 L/min
Modo Optiflow:
0,5-36 L/min

XX representa el codigo del pais
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Especificaciones técnicas

Condiciones de funcionamiento

ESPECIFICACION | ADULTOS | PEDIATRICO Y NEONATAL

Temperatura
ambiente

18-26 °C

20-26°C

Temperatura del gas
entrante

Minima = Temperatura
ambiente

Maxima =10 °C por encima
de la temperatura ambiente
(con un 30 % de humedad
relativa)

Minima = Temperatura
ambiente

Maxima =10 °C por encima
de la temperatura ambiente
(con un 30 % de humedad
relativa)

Posicién del operario

<I'm de la base calefactora

<I'm de la base calefactora

Presién atmosférica:

Minimo de 70 kPa
(equivalente a una altitud
maxima de 3000 m)

Maximo 106 kPA

Minimo de 70 kPa
(equivalente a una altitud
maxima de 3000 m)

Maximo 106 kPa

Condiciones de almacenamiento

ESPECIFICACION | VALOR

Temperatura -20-60 °C
10-95 % de humedad relativa
Humedad sin condensacion

Este equipo debe desecharse de conformidad con la normativa nacional vigente para
los aparatos eléctricos y electrénicos.

Tenga en cuenta que el cartucho del sensor contiene una pila de litio.
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Indikationer fér anvandning

F&P 950 respirationsbefuktare &r avsedd att tillhandahalla varme och fuktighet till
respiratoriska gaser som tillfors till patienter. Den ska anvandas i en professionell
sjukvardsinrattning av halso- och sjukvardspersonal.

Driftprincip

F&P 950 respirationsbefuktare tillhandahaller varme och fuktighet till medicinska
gaser genom att leda gasen genom en uppvarmd vattenkammare och uppvarmda
andningsslangar.

Uppvarmningsgraden styrs baserat pa gastemperaturen som méts vid olika delar
av befuktaren.
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Férpackningens innehall

F&P 950-vérmebas
(t.ex. 950AEU)

Tillbeh6r som kompletterar
F&P 950 respirationsbefuktare

3

F&P 950-sensorkassett \
(t.ex. 950S01)

3

Natsladd
(t.ex. 950XPE)

\'

Utrustningsfaste F&P 950-andningsslangset
(t.ex. 900OMR030) (t.ex. 950A81, 950N80)
L == A=

F&P 950-exspi isk vdirmekabeladapt:
(t.ex. 950X00)
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Installation av F&P 950 respirationsbefuktare

Anslut natsladden och nétsladdhallaren till varmebasen.

Vérmarbas

Monteringshallare

Nétsladdshallare bl
Natsladdshallaren forhindrar i
att natsladden oavsiktligt <
frankopplas. Erforderligt

skruvvridmoment:

0,8+0,3Nm

Natsladd

Anslut sensorkassetten till varmebasen.

A VARNING

Varmarbasen maste monteras pé ett faste som haller fér 4 kg. Underlatenhet
att uppfylla kraven kan leda till skador pa fastet och varmebasen, och potentiellt
orsaka allvarlig patientskada.

ANMARKNING: Se till att varmebasen inte blockerar &tkomst till eluttaget.
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Installation av F&P 950 respirationsbefuktare

Installera slangsetet enligt anvéndarinstruktionerna som medféljer det valda
andningsslangsetet.

Nar du slar pa befuktaren ska det horas ett pipljud.
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Anvandaranslutning

Skdrmnavigering

Lagesbanderoll
Visar aktuellt lage.

Knapp for nedrullbar
meny

Atkomst till driftlage.

Standby-knapp
Vrid pa/av
standby. Dra ut
stickproppen ur
kontakten for att
stanga strommen
till befuktaren.

Invasie

3107

Ftwr P

Varningslampa
Lyser fast
orangei

>5 sekunder nar
ett fel uppstar.

Menyknapp Beréknad daggpunkt
Atkomst till Beraknad daggpunkt for
informations- och gasen som nar patienten.
servicemenyer.

Ldgen

Vilka lagen som &r tillgangliga beror pa den typ av slangset som ar ansluten.
Tillganglighet och driftsprinciper for varje lage visas nedan.

Andningsslangset

Vuxen- och barn-
andningsslangset

Lagen

Invasivt lage ar
avsett for patienter
vars ovre luftvagar

Mask-laget &r avsett
for patienter vars
Gvre luftvagar inte har

Optiflow-laget ar
avsett for patienter
som behdver

har forbig forbir utan f&r  andningsterapi genom
genom antingen en gas via en ansiktsmask en Optiflow-anslutning.
trakeostomi eller eller liknande.
endotrakealtub.

Neonatal- A | Naonatal

andningsslangset

(vtterligare ldgen Neonatalt lage &r

inaktiverade) avsett for nyfédda som
behéver andningsstod.

Neonatal-

andningsslangset
(ytterligare lagen

Invasivt ldge ar

CPAP- | NIV-lige ar

£ optifiow =

Optiflow-laget ar

aktiverade) avsett for patienter avsett for patienter avsett for patienter
vars 6vre luftvagar vars 6vre luftvagar som behover
har forbipasserats inte har forbipasserats ~ andningsterapi genom
genom antingen en och som far positiv en Optiflow-anslutning.
trakeostomi eller tryckterapi genom
endotrakealtub. en tatad anslutning
eller en anslutning for
nasgrimma.
Optiflow
syrgaskit

Optiflow-laget &r
avsett for patienter
som behéver
andningsterapi genom
en Optiflow-anslutning.
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Nar det finns flera lagen for en typ av andningsslangset, kan valet goras via
knappen for den nedrullningsbara menyn.

Anvandaranslutning
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Anvandaranslutning

Komfortinstallningar

Med en inspiratorisk slang for vuxen eller barn ansluten, &r det mgjligt att &ndra
maltemperaturen i ldgena Mask och Optiflow for att skapa forhallanden som kan
underlatta patientféljsamhet.

Nar ytterligare neonatal-lagen ar aktiverade, &r det dven mojligt att &ndra
maltemperaturen i ldgena CPAP | NIV och Optiflow.

De tillgangliga komfortinstaliningarna ar:

X:Iﬁ)r;rn Neonatal

Lage Standard Mellan Lag Lage Standard Mellan Lag
Invasiv 37°C - - Neonatal 37°C - -
Mask 31°C 29°C 27°C Invasiv* 37°C - -
Optiflow  37°C 35°C 33°C CPAP|NIV*  37°C 34°C 31°C

Optiflow* 37°C 35°C 33°C

* med ytterligare ldgen aktiverade

Befuktaren aterstalls till standardinstaliningsbérvardet om laget dndras eller
om befuktaren sténgs av och slas pa igen. Det & mojligt for servicepersonal att
andra standardinstaliningsbérvardet fér lagena Mask, CPAP | NIV och Optiflow i
servicemenyn.



Larm

Larmsignaler

F&P 950 respirationsbefuktare har visuella larm och ljudlarm for att varna for
avbrott i behandlingen. Dessa larm genereras av ett intelligent larmsystem som
bearbetar information fran enhetens sensorer och malinstaliningar och jamfor
denna information med férprogrammerade granser.

Larmtyp ——

Végledningiformavtext —
eller animering

Visar korrigerande atgard -
se tabellen "Larmtillstand”
pa nésta sida.

Sténga av/sla palarm
2 minuter.

Larm

Larmtillstand

Alla larmtillstand som &r méjliga anges pa féljande sidor och alla klassificeras som
mellan- eller 1ag prioritet.

Eftersom F&P 950 respirationsbefuktare inte omfattar patientdvervakning
betraktas dessa larm som tekniska indikatorer pa befuktarens prestanda. Det
kan intraffa flera larmtillstand samtidigt. Under dessa férhallanden anvander
befuktaren ett internt prioriteringssystem for att visa larmet med hogst prioritet.

Larm med mellan-prioritet har konstruerats for att kunna detekteras inom en meter
fran varmebasen, och larmsignalen utgérs av tre pip som upprepas var femte
sekund.

Larm med Iag prioritet har konstruerats for att kunna detekteras inom en meter fran
varmebasen, och larmsignalen utgdrs av ett pip som upprepas var femte sekund.

Kontrollera larmsystemets funktion

A VARN'NG: Ta inte bort slangsetet nar det &r anslutet till en patient.
Bristande efterlevnad kan &ventyra sakerheten, inklusive leda till allvarlig
patientskada.

Om du vill kontrollera larmfunktionen tar du bort den uppvarmda andningsslangen
nar som helst medan befuktaren &r paslagen men inte ansluten till en patient. Den
har atgarden bor aktivera de visuella larmen och ljudlarmen for “frankoppling”.
Om nagon av larmsignalerna uteblir ska du inte anvanda befuktaren. Kontakta din
serviceavdelning for att fa hjalp.

| handelse av ovantad avstangning ska befuktaren &teruppta driftldget och
larminstaliningarna (med undantag fér algoritmbaserade larm) fére aterstaliningen
om avbrottet & mindre an eller lika med 30 sekunder.
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Larm

Larmprioritet: Mellan

LARMTILLSTAND ERFORDERLIG ATGARD

Frankopplingslarmet aktiveras nar
befuktaren detekterar en frankoppling av
den inspiratoriska slangen.

Fordrojning: <10 sekunder

Anslut den inspiratoriska slangen och
satt i kammaren helt for fullstandig
anslutning.

Inget vatten-larmet aktiveras nar
befuktaren detekterar att kammaren ar
tom eller nastan tom pa vatten.

Tiden tills larmsignalen genereras &r
beroende av driftlagets borvarde och
flédeshastigheter eftersom dessa avgér
vattnets avdunstningshastighet.

Fordrojning: <60 minuter

Byt ut den tomma vattenpasen.

Kontrollera uppkoppling-larmet
aktiveras nar befuktaren detekterar
en upprepad forhdjd temperatur vid
kammarutloppet.

Larmtroskeln ar 43 °C.

Tiden tills larmsignalen genereras ar
beroende av flédeshastigheterna.

Fordrojning: >5 minuter

Kontrollera att torrslang och exspiratorisk
slang &r anslutna till ratt portar
pa flédeskallan.

Larmet for 13g temperatur aktiveras nar
befuktaren detekterar en lag temperatur
vid patientanden eller i kammarutloppet
under en kontinuerlig tidsperiod.

Larmtroskeln ar 2 °C lagre an
bérvardestemperaturen.

Tiden tills larmsignalen genereras &r
beroende av flédeshastigheterna.

Fordrojning: >10 minuter

Kontrollera att befuktaren tar emot flode
inom det intervall som anges i dessa
anvandarinstruktioner.

Kontrollera befuktarens uppkoppling.

Larmet for hog temperatur aktiveras nar
befuktaren detekterar en hog temperatur
vid patientanden.

Larmtroskeln ar en temperatur vid
patientanden pa >43 °C.

Fordréjning: <30 sekunder

Kontrollera att befuktaren tar emot flode
inom det intervall som anges i dessa
anvandarinstruktioner.

Kontrollera anslutningarna till
flodeskallan.

Kontrollera befuktarens uppkoppling.

Larmet for frankoppling av kassett
aktiveras nar befuktaren detekterar
att sensorkassetten inte ar elektriskt
ansluten.

Fordrojning: <10 sekunder

Anslut sensorkassetten.

Larmet for slangfel aktiveras nar
befuktaren detekterar ett potentiellt fel
i slangsetet.

Fordrojning: <10 sekunder

Byt slangset nar det ar sakert att gora
det.




Larm
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Larmprioritet: Mellan

LARMTILLSTAND | ERFORDERLIG ATGARD

Larmet fér behov av service aktiveras
nar befuktaren detekterar ett potentiellt
fel som kraver att befuktaren servas.

Fordrojning: 10 sekunder till 5 minuter

Sténg av befuktaren sa snart det ar
lampligt, ta den ur anvandning och
kontakta en tekniker.

Lampan som indikerar forsiktighet
tands nar befuktaren detekterar ett
potentiellt fel pa befuktaren och skarmen
inte &r i drift.

Fordréjning: <10 sekunder

Sténg av befuktaren sa snart det ar
lampligt, ta den ur anvandning och
kontakta en tekniker.

Larmet for kassettverifiering aktiveras
nar befuktaren inte kanner igen
sensorkassetten.

Om detta intraffar kan anvandaren vélja
att trycka pa "acceptera” for att bekrafta
att sensorkassetten inte ar godkand av
Fisher & Paykel Healthcare.

En felsymbol for verifiering av
sensorkassett visas langst ner till hoger
pa skarmen.

For att ta bort felsymbolen for verifiering
av sensorkassett maste du kontakta en
tekniker for att byta ut sensorkassetten
sa snart det &r lampligt.

Larmet for kassettlivsldngd aktiveras
nar befuktaren detekterar att
sensorkassetten har 6verskridit den
rekommenderade anvandningstiden.

Sensorkassetten ska bytas sa snart det &r
sakert att gora det (nér den inte anvands
av en patient).

Fordromlng 15 000 anvandningstimmar

eller 7 ar fran tillverkningsdatumet,
beroende pa vad som kommer forst.

Om larmet &r pausat visas det igen
4 timmar senare.

Tryck pa knappen “pausa larm” for att
stanga larmskarmen.

Kontakta teknlkern for att byta ut
sensorkassetten sa snart det ar [ampligt.

Larmprioritet: Lag

LARMTILLSTAND | ERFORDERLIG ATGARD

Larmet for kontrollera adapter

aktiveras nar befuktaren detekterar att
den expiratoriska varmekabeladaptern &r
frankopplad.

Anmadrkning: Detta larm dr inaktiverat
som standard. Det kan aktiveras genom
servicemenyn.

Fordrdjning: <20 sekunder

Anslut den expiratoriska
varmekabeladaptern mellan
sensorkassetten och utandningsslangen.
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Larm

Informationssignaler

Meddelandetyp

Meddelandets innehall Sustituya el cartucho del sensor. El
Visar korrigerande cartucho caducara en 2 dias.

atgard - se tabellen
”Informationssignaler”
nedan.

Stingaav/slapalarm ———

INFORMATIONSSIGNALER MOJLIGA ATGARDER

Varning for kassettlivslangd aktiveras Tryck pa knappen “paminn mig senare”
nar befuktaren detekterar att for att stanga varningsskarmen.
sensorkassetten narmar sig slutet av den Kontakta teknikern for att byta ut
rekommenderade anvandningstiden. sensorkassetten s snart det ar lampligt.
| detta lage har sensorkassetten en

manads livslangd kvar och en ny

sensorkassett ska goras tillganglig for

utbyte.

Fordrojning: 30 dagar fore utgangsdag
och visas igen varje dygn eller var

8:e timme om det & mindre &n 7 dagar
kvar.
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Informations- och servicemenyer

Alternativskdrm

Skarmen "Alternativ” innehaller ytterligare information om befuktaren och du nar
den genom att trycka pa knappen "Meny”. Genom att trycka pa varje alternativ kan
du navigera genom skarmarna.

Larmhistors

Driftfunktioner

Underhallsfunktionerna &r l6senordsskyddade och far endast anvéndas av teknisk
personal. Se produktens tekniska manual for mer information.

ANMARKNING: De avlasningar som visas pa sidan med driftfunktioner under
informationskatalogen &r ytterligare information, enbart for felsokningssyften.
Dessa varden &r inte avsedda att anvandas for att specificera patientbehandling
eller for patientdiagnos.
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Informations- och servicemenyer

Las skarm-funktion

Skarmen for F&P 950 varmebas kan lasas for att undvika oavsiktliga férandringar
av lagen eller installiningar. Folj nedanstaende anvisningar for att aktivera eller
inaktivera funktionen:

STEG1 | stEG 4

Ga till skarmen “Alternativ” genom att For att Iasa upp skarmen, tryck pa
peka pa meny-ikonen langst ner till las-ikonen en gang.
vanster pa huvudskarmen.

£y Invasiv

B

Ikonen skiftar till "1as upp”. Tryck pa och
hall ikonen s upp” nedtryckt.

<3

Tryck pa och hall I&s-ikonen nedtryckt.

Alternatiy
Intermatien

Sarv

Hall ikonen nedtryckt tills

Hall ikonen nedtryckt tills nedrakningsanimeringen har gatt ett
nedrakningsanimeringen har gatt ett helt varv runt.

helt varv runt.

STEG3 STEG5

Nar skarmen &r last visas en "1as”-ikon. Nér den har lasts upp atergar befuktaren
till huvudskérmen och anvandaren kan
andra lage eller instéllningar.

Ly Invasiv

Invasiv

bt

30"

31.0°
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Rengoring och underhall

Rengéring

Rengdr varmebasen, sensorkassetten eller den expiratoriska vdrmekabeladaptern
med en duk som fuktats med antingen isopropylalkohol eller neutralt
rengéringsmedel. Koppla alltid bort befuktaren fran dess eltiliférsel innan

du rengér den.

ANMARKNINGAR:

+ Varmebasen, sensorkassetten och den expiratoriska varmekabeladaptern far inte
sankas ned i vatska eller autoklaveras.

« Sprejainte vatska i ventilationshalen eller pa elkontakterna. Underlatenhet att
uppfylla kraven kan leda till irreparabla skador pa befuktaren.

Rutinméssigt underhall

En fullstandig teknisk beskrivning, inklusive rutinméssigt underhall och servicedata,
finns i produktens tekniska manual som tillhandahalls av din leverantor eller
Fisher & Paykel Healthcare.

A VARNING: Produktens tekniska manual maste foljas for all service
och allt underhall av befuktaren. Underlatenhet att uppfylla kraven kan férsamra
befuktarens prestanda eller dventyra sékerheten (inklusive potentiellt orsaka
allvarlig skada).
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Varningar, forsiktighet och anmarkningar

A VARNINGAR

Se bruksanvisningen for slangset, anslutningar och tillbehér innan utrustningen
tas i drift. Underlatenhet att uppfylla kraven kan férsamra befuktarens prestanda
eller aventyra sékerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).

Denna produkt &r endast utformad och verifierad fér anvandning med tillbehor
och reservdelar som godkants av Fisher & Paykel Healthcare. Ej auktoriserade
tillbehor eller reservdelar som anvéands tillsammans med befuktaren kan forsamra
befuktarens prestanda eller &ventyra sékerheten (inklusive potentiellt orsaka
allvarlig patientskada) eller leda till 6kade elektromagnetiska utslapp eller
minskad elektromagnetisk immunitet, vilket leder till felaktig funktion.

Den har produkten &r avsedd for tillférsel av luft och/eller syre. Den &r inte
lamplig for leverans av brandfarliga anestesigasblandningar eller Heliox-gas.
Underlatenhet att uppfylla kraven kan férsamra befuktarens prestanda eller
aventyra sakerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).

Befuktaren ska alltid vara vagrat och placerad lagre an patienten. Underlatenhet
att uppfylla kraven kan forsamra befuktarens prestanda eller dventyra sakerheten
(inklusive potentiellt orsaka allvarlig patientskada).

Besiktiga komponenter och tillbehdr avseende skador fére anvandning och byt ut
dem om de &r skadade. Anvandning av skadade komponenter eller tillbehér kan
forsamra befuktarens prestanda eller dventyra sékerheten (inklusive potentiellt
orsaka allvarlig skada).

Patienten maste hela tiden dvervakas pé lampligt s&tt (bl.a. med avseende pa
syremattnad). Att inte dvervaka patienten kan leda till allvarlig skada eller dodsfall
(t.ex.ihandelse av ett avbrott i gasflodet).

Vidrér inte de elektriska kontakterna och patienten samtidigt. Underlatenhet att
uppfylla kraven kan leda till allvarlig skada.

Drift av befuktaren utanfor de rekommenderade driftférhallandena (enligt
beskrivningen i dessa anvéndarinstruktioner) kan férsamra befuktarens prestanda
eller aventyra sakerheten (inklusive potentiellt orsaka patientskada).

Overvaka mangden kondens i slangen var sjatte timme for att forhindra ocklusion
eller ansamling av vétska. Tém vid behov. Underlatenhet att uppfylla kraven kan
forsamra befuktarens prestanda eller dventyra sdkerheten (inklusive potentiellt
orsaka allvarlig patientskada).

Avlagsna eventuella antdndningskallor, som t.ex. cigaretter, dppen laga eller
material som &r lattantandligt vid héga syrgaskoncentrationer.

Folj anvisningarna fran syrgasleverantéren och férvara inte syrgasregulatorer,
cylinderventiler, slangar, anslutningar och annan utrustning for syrgastillforsel i
narheten av olja, fett eller feta @mnen. Om dessa amnen kommer i kontakt med
syrgas under tryck kan spontan och valdsam antandning ske.

Anvandning av kirurgisk apparatur med hég frekvens, kortvagsapparater eller
mikrovagsutrustning i narheten av befuktaren kan férsamra dess prestanda. Om
detta skulle intraffa, flytta befuktaren sa att den inte star i narheten av apparater
av detta slag.

Anvand inte denna produkt i eller ndra en magnetresonanstomograf (MRT).
Anslut inte befuktaren direkt till ett rérledningssystem fér medicinsk gas.
Befuktaren ar avsedd for anslutning till en ventilator eller gasblandare for

att kontrollera gastryck och flédeshastighet. Underlatenhet att kontrollera
gasleveransen kan leda till en tryckskada hos patienten.

Anvéndning av denna utrustning bredvid eller staplad med annan utrustning ska
undvikas for det kan leda till att enheten fungerar daligt. Om sadan anvandning
ar nddvandig, ha uppsikt 6ver all utrustning for att bekrafta att den fungerar
normalt.
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Varningar, forsiktighet och anmarkningar

A FORSIKTIGHET

« Sakerstall att invasivt lage &r installt for patienter med forbipasserade luftvagar.
Langvarig exponering for reducerad fuktighet resulterar i patientskador, inklusive
minskad mukocilidr rensning, atelektas eller lunginflammation.

< Vidrér inte den heta ytan pa varmeplattan, kammarbasen eller proberna.
Bristande efterlevnad kan leda till brannskador pa huden.

ANMARKNINGAR

+ Anvand USP sterilt vatten eller motsvarande for spolning. Tillsats av andra
substanser kan ha negativa effekter.

« F&P 950 respirationsbefuktare innehéller ett inbyggt programvarusystem
som licensieras till Fisher & Paykel Healthcare av Microsoft. Licensen
innehaller vissa begransningar som &r relevanta foér anvandningen av F&P 950
respirationsbefuktare. Besok www.fphcare.com/microsoftlicensing fér mer
information om sadana begransningar.

« Denna utrustnings emissionsegenskaper gér den lamplig fér anvandning i
industriella omraden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den anvands i ett
bostadsomrade (fér vilket CISPR 11 klass B vanligen krévs) kan denna utrustning
inte erbjuda ratt slags skydd mot radiofrekventa kommunikationstjanster.
Anvéndaren kan behéva vidta atgérder, sdsom att vanda eller flytta pa
utrustningen.

« Kontakta din lokala Fisher & Paykel Healthcare-representant, och fér EU-lander
behorig myndighet i ditt land, om nagot allvarligt tillbud intraffat vid anvandning
av den har produkten.
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Symbolfoérklaringar

© [ W o &

Folj Las Tillverkare Tillverkningsdatum Katalog
bruksanvisningen - bruksanvisningen. referensnummer
sakerhet www.fphcare.
com/950IFU

[or]  [sN] EENG

Batchkod Serienummer  Patientansluten Klass II- Véxelstrom
del av typ BF utrustning
R § <
Standby IP- Temperaturgranser Fuktighetsgranser USB 2.0
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B14-19 SVENSKA

Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer

Varmebas-specifikationer

Matt (endast 240 mm (D) x 154 mm (B) x 253 mm (H)
vdrmebas)
Vikt (endast 3,45kg
varmebas och
nétsladd)
Nétfrekvens 50/60 Hz
Natspanning 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V

950GXX'100 V
Effektkl 350 VA
Maximal lingd pa 33m
elkabel/nétsladd
Ljudtrycksniva Larmen 6verskrider 45 dbA vid Tm
Ljudlarmspaus 120 sekunder

Maximal temperatur |43 °C
for tillford gas

Tid for att uppna <30 minuter
instélld temperatur
(gasflode krévs)
Maximal 44°C
yttemperatur

pa slangset
(patientansluten del)

Komponentlivsléngd |Varmebas: 7 ar

| Vuxen | Barn | Neonatal
Fuktighetsprestanda |Invasivt lage: Invasivt lage: Neonatalt lage:
(utom i hindelse >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
av befuktarlarm, Mask-lage: Mask-lage: Invasivt lage:
strémavbrott eller >12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
elektromagnetisk Optiflow-ldge: Optiflow-ldage: CPAP- | NIV-lage:
stérning) >12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
Optiflow-ldge:
>12 mg/L
Flodesintervall Invasivt lage: Invasivt lage: Neonatalt lage:
vid anvindning 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) Mask-lage: Mask-lage: Invasivt ldge:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow-ldge: Optiflow-ldge: CPAP- | NIV-lige:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow-lage:
0,5-36 L/min

XX representerar landskoden
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Tekniska specifikationer

Driftsférhallanden

SPECIFIKATION | VUXEN | BARN OCH NEONATAL

Rumstemperatur 18-26 °C 20-26 °C

Temperatur pa Minst = rumstemperatur Minst = rumstemperatur

inkommande gas Hogst =10 °C 6ver Hogst =10 °C 6ver
rumstemperatur (vid 30 % rumstemperatur (vid 30 %
relativ luftfuktighet) relativ luftfuktighet)

Operatdrsposition <1'm fran varmebas <1'm fran varmebas

Atmosfariskt tryck: Minst 70 kPa (motsvarande | Minst 70 kPa (motsvarande
en maximal hojd éver havet | en maximal hojd 6ver havet
pa 3000 m) pa 3000 m)

Hogst 106 kPa Hogst 106 kPa

Forvaringsvillkor

SPECIFIKATION VARDE

Temperatur -20-60 °C

10-95 % relativ luftfuktighet
icke-kondenserande

Luftfuktighet

Kassera i enlighet med nationella bestammelser for elektrisk och elektronisk utrustning.
Observera att ett litiumcellbatteri ingar i sensorkassetten.
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B15-2 RKCE

Kullanim Endikasyonlan

F&P 950 Solunum Nemlendiricisinin hastalara iletilen solunum gazlarina isi ve
nem saglamasi amaglanmistir. Bir saglik calisani tarafindan profesyonel bir saglik
hizmetleri tesisinde kullanim igindir.

Calisma prensibi

F&P 950 Solunum Nemlendiricisi, gazi 1sitmali su haznesi ve 1sitmali solunum
hortumlarindan gecirerek medikal gazlara 1si ve nem saglar.

Isitma miktari, nemlendiricinin farkli kisimlarinda 6lciilen gaz sicakligina gore
kontrol edilir.
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Paket icerigi

F&P 950 Isitici Plakasi
(6r. 950AEV)

F&P 950 Solunum Nemlendiricisini
Tamamlayan Aksesuarlar

)

b

J

F&P 950 Sensor Kartusu
(6r. 950S01)

Elektrik kablosu
(6r. 950XPE)

Ekipman tabani F&P 950 Solunum Devresi Kiti
(6r. 900MR030) (6r. 950A81, 950N80)
— —— 4=

F&P 950 Ekspiratuar Isitici Tel Adaptorii
(6r. 950X00)
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F&P 950 Solunum Nemlendiricisi kurulumu

Elektrik kablosunu ve elektrik kablosu tutturucuyu isitici plakasina takin.

Isitict

Montaj kelepgesi

Elektrik kablosu tutturucu ——— *
Elektrik kablosu tutturucu, .
elektrik kablosunun kazayla > 4

¢ikmasini onler. Gerekli vida
torku: 0,8 £ 0,3Nm

Elektrik kablosu

Sensor kartusunu isitici plakasina takin.

A UYARI

Isitict plakasi, 4 kg’ destekleyebilecek bir ekipman tabanina monte edilmelidir. Buna
uyulmamasi, ekipman tabani veya isitici plakasinin zarar gérmesiyle sonuglanabilir
ve bu durum potansiyel olarak hastanin ciddi sekilde zarar gérmesine yol acabilir.

NOT: Isitici plakasinin, elektrik beslemesi ¢ikisina erisimi engellemediginden emin
olun.
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F&P 950 Solunum Nemlendiricisi kurulumu

Solunum devresini secili solunum devresi kiti ile birlikte verilen kullanma talimatinda
aciklanan sekilde kurun.

Nemlendiriciyi acarken tek bir bip sesi duyulmalidir.
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Kullanici arayiizii

Ekran navigasyonu

Mod bashgi
Mevcut modu gdsterir.

Bekleme diigmesi
Bekleme modunu
acar/kapatir.
Nemlendiricinin
guictini kesmek
icin glic kaynagi
baglantisini keser.

Menii diigmesi
Bilgi ve servis
mendtlerine erisir.

Modlar

(LT

Acilirmenii diigmesi
Calisma moduna erisir.

Dikkat LED’i
Bir ariza durumu
meydana
geldiginde

>5 saniye
boyunca sabit
turuncu yanar.

Tahmini yogusma noktasi

Hastaya ulasan gazin
tahmini yogusma noktasi.

Kullanilabilir modlar, bagh solunum devresi turtine gére degisecektir. Her bir moda
ait kullanilabilirlik durumu ve ¢alisma ilkeleri asagida gésterilmistir.

Solunum
Devresi Kiti

Modlar

e e
ggﬁ%ﬂmk invaziv modu, Ust hava

yollari trakeostomi veya
endotrakeal tup ile
baypas edilmis hastalar
icin tasarlanmistir.

Devresi Kitleri

Maske modu, Ust hava

ancak bir yliz maskesi
veya benzeri yolla
gaz alan hastalar icin
tasarlanmistir.

Optiflow modu,
yollari baypas edilmemis Optiflow araylizl yoluyla

solunum tedavisine
ihtiyac duyan hastalar
icin tasarlanmistir.

Neonatal
Solunum
Devresi Kiti (Ek
modlar etkisiz
hale getirilmis)

Neonatal modu,
solunum destegine
ihtiyag duyan neonatlar
icin tasarlanmistir.

Neonatal Invadiv

Solunum — .
Devresi Kiti Invaziv modu, Ust hava
(Ek modilar yollari trakeostomi veya

endotrakeal tip ile
baypas edilmis hastalar
icin tasarlanmistir.

etkinlestiriimis)

CPAP | NIV modu, Ust
hava yollari baypas
edilmemis ve yalitiimis
veya nazal araylzden
pozitif basing terapisi
goren hastalar igin
tasarlanmistir.

Optiflow modu,
Optiflow arayiiz yoluyla
solunum tedavisine
ihtiya¢ duyan hastalar
icin tasarlanmistir.

Optiflow
Oksijen Kiti

Optiflow modu,
Optiflow araytzu yoluyla
solunum tedavisine
ihtiyag duyan hastalar
icin tasarlanmistir.



TURKCE

Kullanici arayiizii

Bir solunum devresi kiti tird icin birden fazla mod oldugunda, acilir menu
digmesinden se¢im kismina erisilebilir.
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Kullanici arayiizii

Konfor ayarlar

Yetiskin veya pediyatrik inspiratuar hat baglh oldugunda, Maske ve Optiflow
modlarinda iken hasta konforunu destekleyebilecek kosullari saglamak i¢in hedef
sicakhgi degistirmek mimkunddar.

ilave neonatal modlar etkinlestirildiginde, CPAP | NIV ve Optiflow modlarinda hedef
sicakhgi degistirmek de mimkun olabilir.

/

Kullanilabilir konfor ayarlari sunlardir:

Yetiskin ve

Pediyatrik Neonatal

Mod Varsayilan Orta Diisiik Mod Varsayllan Orta Diisiik

invaziv.  37°C - - Neonatal 37°C - -

Maske 31°C 29°C 27°C Invaziv* 37°C - -

Optiflow  37°C 35°C 33°C CPAP|NIV*  37°C 34°C 31°C
Optiflow* 37°C 35°C 33°C

* Ek modlar etkinlestirilmis

Mod degistirilirse veya nemlendirici kapatilip tekrar agilirsa, nemlendirici varsayilan
ayar noktasina sifirlanacaktir. Servis personelinin servis mentstnde Maske,

CPAP | NIV ve Optiflow modlari icin varsayilan ayar noktasini degistirmesi
muUmkandr.
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Alarmlar

Alarm sinyalleri

F&P 950 Solunum Nemlendiricisi, tedavi kesintileri hakkinda uyari vermek icin
gorsel ve sesli alarmlara sahiptir. Bu alarmlar, Gnitenin sensérlerinden ve hedef
ayarlarindan gelen bilgileri isleyen ve bu bilgileri énceden programlanmis limitlerle
karsilastiran akilli bir alarm sistemi tarafindan olusturulur.

Alarm tiirli ————

Metin veya ani yonlu
egitim

Duzeltici 6nlemi gosterir

- sonraki sayfadaki “alarm
kosullari” tablosuna bakin.

Alarmi sessize
al/alarmin sesini a¢
2 dakika.

Alarmlar

Alarm kosullarni

Tum olasi alarm kosullari, ilerleyen sayfalarda listelenmistir ve timu orta veya dustk
oncelikli olarak siniflandiriimistir.

F&P 950 Solunum Nemlendiricisinde hasta izleme 6zelligi bulunmadigindan, bu
alarmlar nemlendirici performansina dair teknik gostergeler olarak kabul edilir. Ayni
anda birden fazla alarm kosulunun olusmasi mtmkdndur; nemlendirici bu kosullar
altinda en ytiksek dereceli alarmi gosterecek sekilde dahili bir derecelendirme
sistemi kullanir.

Orta oncelikli alarmlar, her bes saniyede bir tekrarlayan tg bip sesinden olusan
alarm sinyaliyle isitici plakasindan bir metre mesafe icinde algilanabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Dusuk 6ncelikli alarmlar, her bes saniyede bir tekrarlayan bir bip sesinden olusan
alarm sinyaliyle isitict plakasindan bir metre mesafe icinde algilanabilecek sekilde
tasarlanmistir.

Alarm sistemi islevselliginin denetimi

A UYARI: sir hastaya bagli iken solunum devresini ¢cikarmayin. Bu kurala
uyulmamasi hastaya ciddi zarar vermek de dahil olmak tzere glvenligi tehlikeye
atabilir.

Alarm islevselligini kontrol etmek icin nemlendirici acikken, ancak bir hastaya bagh
degilken herhangi bir zamanda isitmali solunum hortumunu ¢ikarin. Bu énlem,
gorsel ve sesli “Baglanti kesintisi” alarmlarini etkinlestirecektir. Sinyallerden biri
yoksa nemlendiriciyi kullanmayin. Yardim icin servis departmaninizla iletisime gegin.

Beklenmedik kapanma olmasi durumunda, kesinti 30 saniye veya daha kisaysa,
nemlendirici sifirlama 6ncesindeki calisma moduna ve alarm ayarlarina (algoritma
tabanlialarmlar haric) kaldigi yerden devam edecektir.
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Alarmlar

Alarm Onceligi: Orta

ALARM KOSULLARI GEREKLi ONLEM

Baglanti Kesintisi alarmi, nemlendirici,
solunum devresinde bir baglanti kesintisi
algiladiginda etkinlesir.

Gecikme: <10 saniye

Solunum devresini baglayin ve tam
baglanti icin hazneyi tam takin.

Su Yok alarmi, nemlendirici, haznenin
bos oldugunu veya suyun neredeyse
bittigini algiladiginda etkinlesir.

Alarm sinyalinin olusturulmasina kadar
gecen s(re, su buharlasma oranini
belirlemeleri nedeniyle, calisma modu
ayar noktasina ve akis hizlarina baglidir.

Gecikme: <60 dakika

Bos su torbasini degistirin.

Kurulumu Kontrol Et alarmi nemlendirici
hazne ¢ikisinda tekrar eden sicaklik
yukselmesi tespit ederse etkinlesir.

Alarm esigi 43 °Cdir.

Alarm sinyalinin olusturulmasina kadar
gecen slre, akis hizlarina baglidir.
Gecikme: >5 dakika

Kuru hat ve ekspiratuar hattin akis
kaynagd tizerinde dogru portlara bagli
olup olmadigini kontrol edin.

Diisiik Sicakhk alarmi, nemlendirici
hasta tarafinda veya hazne ¢ikisinda
strekli olarak bir dustk sicaklik kosulu
algiladiginda etkinlesir.

Alarm esigi, ayar noktas sicakliginin
altinda 2 °Cdir.

Alarm sinyalinin olusturulmasina kadar
gecen slre, akis hizlarina baglidir.

Gecikme: >10 dakika

Nemlendiricinin bu kullanma talimatinda
belirtilen araliklar icerisinde akis aldigini
kontrol edin.

Nemlendirici kurulumunu kontrol edin.

Yiiksek Sicaklik alarmi, nemlendirici
hasta tarafinda bir ytksek sicaklik kosulu
algiladiginda etkinlesir.

Alarm esigi, hasta tarafinda >43 °C bir
sicakliktir.

Gecikme: <30 saniye

Nemlendiricinin bu kullanma talimatinda
belirtilen araliklar icerisinde akis aldigini
kontrol edin.

Akis kaynadina giden baglantilari kontrol
edin.

Nemlendirici kurulumunu kontrol edin.

Kartus Baglantisi Kesintisi alarmi,
nemlendirici, sensor kartusunun
elektriksel olarak baglanmadigini
algiladiginda etkinlesir.

Gecikme: <10 saniye

Sensor kartusunu baglayin.

Hortum Arizasi alarmi, nemlendirici,
solunum devresinde olasi bir ariza
algiladiginda etkinlesir.

Gecikme: <10 saniye

Glvenli oldugunda solunum devresini
degistirin.
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Alarm Onceligi: Orta

ALARM KOSULLARI | GEREKLi ONLEM

Servis Gerekli alarmi nemlendirici,
nemlendiriciye servis gerektirecek
potansiyel bir hata tespit ettiginde
etkinlesir.

Gecikme: 10 saniye ila 5 dakika

Uygun olan en kisa stirede nemlendiriciyi
kapatin ve hizmetten ¢ikarip bir
teknisyenle iletisime gecin.

Dikkat Gostergesi LED lambasi,
nemlendirici, nemlendiricide potansiyel
bir ariza oldugunu ve ekranin
calismadigini algiladiginda yanar.

Gecikme: <10 saniye

Uygun olan en kisa stirede nemlendiriciyi
kapatin ve hizmetten ¢ikarip bir
teknisyenle iletisime gecin.

Kartus Dogrulama alarmi, nemlendirici,
sensor kartusunu tanimadiginda
etkinlesir.

Boyle bir durumda kullanici, sensér
kartusunun Fisher & Paykel Healthcare
onayli olmadigini onaylamak icin “Kabul
Et” digmesine basmayi secebilir.
Ekranin sag alt kisminda bir sensor

kartusu kimlik dogrulamasi hatasi
simgesi goruinecektir.

Sensor kartusu dogrulama hatasl
simgesini kaldirmak i¢in sensér kartusunu
uygun olan en kisa strede degistirmesi
icin teknisyenle iletisime gegin.

Kartus Servis Omrii alarmi, nemlendirici,
sensor kartusunun onerilen hizmet
omrand astigini algiladiginda etkinlesir.

Sensor kartusu, gvenli olan ilk firsatta
(hasta tarafindan kullaniimadiginda)
degistirilmelidir.

Gecikme: Uretim tarihinden itibaren
15.000 saatlik kullanim veya 7 yil sonrasi
(hangisi daha erken ise).

Alarm duraklatilirsa, 4 saat sonra yeniden

gorlinecektir.

Alarm ekranini kapatmak icin “Alarmi
Duraklat” dugmesine basin.

Uygun olan en kisa stirede sensor
kartusunu degistirmek icin teknisyenle
iletisime gegin.

Alarm Onceligi: Diisiik

ALARM KOSULLARI | GEREKLI ONLEM

Adaptorii Kontrol Et alarmi nemlendirici
ekspiratuar isitici tel adaptorintin
badlantisinin ciktigini tespit ederse
etkinlestir.

Not: Varsayilan ézellik olarak, bu
alarm devre disi birakilmistir. Servis
mendstinden etkinlestirilebilir.

Gecikme: <20 saniye

Ekspiratuar isitici tel adaptoriin, sensér
kartusu ve ekspiratuar devre arasina
badlayin.
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Alarmlar

Bilgilendirme sinyalleri

Bildirim tirli ————— ¢
Bildirimicerigi ——————*Sensor kartusunu dedistirin.
Duzeltici onlemi gosterir Kartusun suresi 2 qun icinde dolacak.

- asagidaki “bilgilendirme
sinyalleri” tablosuna bakin.

Alarmisessize =~ ———1+—
al/alarmin sesini ag¢

BILGILENDIRME SINYALLERI OLASI ONLEMLER

Kartus Servis Omrii uyarisi, Uyari ekranini kapatmak icin “Daha sonra
nemlendirici, sensor kartusunun onerilen  hatirlat” digmesine basin.
hizmet édmriintin sonuna yaklastigini U o =

= Pt lygun olan en kisa strede sensor
algiladiginda etkinlesir. kartusunu degistirmek icin teknisyenle
Bu noktada, sensor kartusunun bir aylik iletisime gegin.
hizmet dmr0 kalmistir ve degisim icin bir
sensor kartusu hazir bulundurulmalidir.

Gecikme: siire dolumundan 30 giin 6nce
ve 24 saatte bir veya kalan stre 7 glinden
az oldugunda 8 saatte bir yeniden
goriinecektir.
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Bilgi ve servis meniileri

Secenekler ekrani

“Secenekler” ekraninda nemlendirici hakkinda ek bilgiler bulunur ve “Ment”
diigmesine basilarak bu ekrana erisilebilir. Her bir secenege dokunulmasi, ekranlar
arasinda gezinmeye izin verir.

Servis fonksiyonlari, parola ile korunur ve bu fonksiyonlara sadece teknik personel
tarafindan erisilebilir. Daha fazla bilgi icin Uriin Teknik Kilavuzuna bakin.

NOT: Bilgi dizini altindaki Calisma islevleri sayfasinda gérintilenen degerler,
yalnizca sorun giderme amagcli ilave bilgilerdir. Bu degerlerin hasta tedavisini
belirlemek veya hastaya teshis koymak icin kullanilmasi amaglanmamistir.
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Bilgi ve servis meniileri

Kilit ekrani fonksiyonu

F&P 950 Isitici Plakasi ekrani, modlarda veya ayarlarda istenmeyen degisiklikler
yapilmasini 8nlemek icin kilitlenebilir. Ozelligi etkinlestirmek veya devre disi

birakmak icin asagidaki talimati izleyin:

“Ana” ekranin sol alt kosesindeki ment
simgesine dokunarak “Secenekler”
ekranina gidin.

4
I

Kilit simgesine basin ve basili tutun.

Sayim animasyonu tam bir devri
tamamlayana kadar simgeyi basili tutun.

DIM

Ekran kilitli oldugunda, “kilit” simgesi
goruntdlenir.

invaziv

30"

ty

1.ADIM | 4.ADIM

Ekranin kilidini agmak icin kilit
simgesine bir defa dokunun.

invaziv

b

B

Simge “kilidi a¢” olarak degisecektir.
“Kilidi a¢” simgesine basin ve basili tutun.

Sayim animasyonu tam bir devri
tamamlayana kadar simgeyi basili tutun.

ADIM

Kilit agildiginda, nemlendirici ana ekrana
donecek ve kullanici modu veya ayarlari
dedistirebilecektir.
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Temizlik ve bakim

Temizlik

Isitict plakasini, sensor kartusunu veya ekspiratuar isitici tel adaptértint,
izopropil alkol veya notr deterjanla nemlendirilmis bir bez kullanarak temizleyin.
Temizlemeden 6nce her zaman nemlendiriciyi elektrik beslemesinden cikarin.

NOTLAR:

« Isitici plakasini, sensor kartusunu veya ekspiratuar isitici tel adaptorind siviya
daldirmayin veya otoklavlamayin.

+ Havalandirma deliklerine veya elektrik konnektorlerine sivi ptsktrtmeyin. Buna
uyulmamasi, nemlendiricide onarilamaz hasara neden olabilir.

Rutin bakim

Rutin bakim ve servis bilgilerini iceren tam kapsamli bir teknik agiklama,
Fisher & Paykel Healthcare veya saticinizdan edinebilecegdiniz Urtin Teknik
Kilavuzunda bulunmaktadir.

A UYARI: Nemlendiricinin tim servis ve bakimi icin Uriin Teknik Kilavuzu

takip edilmelidir. Buna uyulmamasi, nemlendiricinin performansina zarar verebilir
veya glvenligi tehlikeye atabilir (potansiyel olarak ciddi hasara neden olma dahil).
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Uyarilar, dikkat edilecek hususlar ve notlar

A UYARILAR

Solunum devreleri, aray(zler ve aksesuarlar icin ekipmani kullanmadan 6nce
kullanma talimatina bakiniz. Buna uyulmamasi, nemlendiricinin performansina
bozabilir veya guivenligi tehlikeye atabilir (olasi hasta yaralanmalarina neden olma
dahil).

Bu Urrlin, yalnizca Fisher & Paykel Healthcare onayli aksesuarlarla ve yedek
parcalarla kullanilmak tzere tasarlanmis ve dogrulanmistir. Nemlendiriciyle
birlikte kullanilan onaylanmamis aksesuarlar veya yedek parcalar nemlendiricinin
performansini bozabilir veya glivenligi tehlikeye atabilir (olasi ciddi hasta
yaralanmalarina neden olma dahil) veya artan elektromanyetik emisyonlara veya
azalmis elektromanyetik bagisikliga neden olarak hatali calismayla sonuglanabilir.
Bu Urtin hava ve/veya oksijen iletimi icin tasarlanmistir. Yanici anestezik gaz
karisimlari veya Helioks gazi vermek icin uygun degildir. Buna uyulmamasi,
nemlendiricinin performansina zarar verebilir veya guivenligi tehlikeye atabilir
(olasI hasta yaralanmalarina neden olma dahil).

Nemlendirici her zaman hastadan daha algak ve diiz bir konumda olmalidir.

Buna uyulmamasi, nemlendiricinin performansina zarar verebilir veya gtivenligi
tehlikeye atabilir (olasi ciddi hasta yaralanmalarina neden olma dahil).
Kullanmadan énce bilesenleri ve aksesuarlari gorsel olarak inceleyin ve hasar
gormisse degistirin. Hasarli bilesenlerin veya aksesuarlarin kullaniimasi,
nemlendiricinin performansini bozabilir veya glvenligi tehlikeye atabilir
(potansiyel olarak ciddi hasara neden olma dahil).

Hasta her zaman uygun sekilde izlenmelidir (6r. oksijen sattirasyonu). Hastanin
izlenmemesi (6r. gaz akisinin kesilmesi durumunda) ciddi hasara veya 6ltime yol
acabilir.

Elektrik konnektorlerine ve hastaya ayni anda dokunmayin. Buna uyulmamasi
ciddi hasarlara neden olabilir.

Nemlendiricinin dnerilen ¢alisma kosullari (bu kullanma talimatinda aciklanan
sekilde) disinda calistirimasi, nemlendiricinin performansini bozabilir veya
glvenligi tehlikeye atabilir (olasi hasta yaralanmasina neden olma dahil).
Tikanmay! veya sivi birikmesini dnlemek icin alti saatte bir devre yogusmasini
izleyin. Gerektikce bosaltin. Buna uyulmamasi, nemlendiricinin performansina
zarar verebilir veya guvenligi tehlikeye atabilir (olasi ciddi hasta yaralanmalarina
neden olma dahil).

Sigara, acik ates veya yiiksek oksijen konsantrasyonlarinda kolay tutusan
materyaller gibi her turlt tutusma kaynagini kaldirin.

Oksijen cihazi saglayicisinin talimatina uyun; oksijen regtlatérlerini, silindir
valflerini, tip tertibatini, baglantilari ve diger tim oksijen ekipmanini yag, gres
yagi veya yagl maddelerden uzak tutun. Bu maddeler basing altinda oksijenle
temas ettiginde ani ve siddetli tutusma meydana gelebilir.

Yiksek frekansli cerrahi diizenekler veya kisa dalga ya da mikro dalga cihazlarin
nemlendiricinin yakininda kullanilmasi, cihazin performansini olumsuz etkileyebilir.
Boyle bir durumda, nemlendirici bu cihazlarin yanindan kaldiriimaldir.

Bu Urtinii manyetik rezonans goruntileme (MRG) tarayicisinda veya yakininda
kullanmayin.

Nemlendiriciyi dogrudan tibbi gaz boru sistemine baglamayin. Nemlendirici,

gaz basincini ve akis hizini kontrol etmek Uzere bir ventilatdr veya gaz mikserine
baglanmak tizere tasarlanmistir. Gaz uygulamasinin kontrol ediimemesi hastalarda
basing kaynakli yaralanmalara neden olabilir.

Hatali calismaya neden olabileceginden, bu ekipmanin diger ekipmanlarla bitisik
veya Ust Uste istiflenmesi 6nlenmelidir. Boyle bir kullanim gerekliise, tim ekipmani
normal sekilde calistiklarini teyit etmek icin kontrol edin.
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Uyarilar, dikkat edilecek hususlar ve notlar

A DIiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

«  Baypasli havayolu olan hastalar i¢in Invaziv modunun ayarlandigindan emin olun.
Azalan neme uzun slire maruz kalmak, azalmis mukosiliyer klirens, atelektazi veya
pnoémoni dahil olmak tizere hastanin zarar gérmesine neden olacaktir.

« Isitici levha, hazne, tabani veya problarin yizeyine sicakken dokunmayin.
Uyulmadigi takdirde cilt yanmasina yol agabilir.

NOTLAR

« lrrigasyon icin USP steril su ya da es degerini kullanin. Baska maddeler ilave
edilmesi advers etkilere yol agabilir.

*  F&P 950 Solunum Nemlendiricisi, Microsoft tarafindan Fisher & Paykel
Healthcare’e lisanslanan yerlesik bir yazilim sistemi icerir. Lisans, F&P 950 Solunum
Nemlendiricisinin kullanimiyla ilgili belirli kisitlamalar icerir. Bu tir kisitlamalar
hakkinda daha fazla bilgi icin www.fphcare.com/microsoftlicensing adresini
ziyaret edin.

* Buekipmanin emisyon &zellikleri, endUstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanima
uygundur (CISPR 11 sinif A). Eger bir meskende kullaniliyor ise (bu durumda
genellikle CISPR 11 sinif B gerekir), bu ekipman radyo frekans iletisim hizmetleri
icin yeterli koruma saglamayabilir. Kullanicinin ekipmanin yerini veya yénini
degistirmek icin hafifletme tedbirleri almasi gerekebilir.

+ Bucihazi kullanirken ciddi bir olay meydana gelirse, lutfen yerel
Fisher & Paykel Healthcare temsilcinizi ve Avrupa Birligi tye Ulkeleri icin
tlkenizdeki Yetkili Makami bilgilendirin.
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Sembol aciklamalari
Kullanma Kullanma Uretici Uretim tarihi Katalog
talimatini takip talimatlarina referans numarasi
edin - glvenlik bakin.
www.fphcare.
com/950IFU
Lot [sM] O]~
i Seri BF Tipi Sinif 11 Alternatif akim
numarasl Uygulanmis ekipmani
Parca
O § -
Beklemede P Sicaklik Nem sinirlamalari USB 20
(A¢ma/Kapama)  Siniflandirmasi sinirlamalari
)
X ;. & I
S
WEEE (Elektrikli Avrupa CE isareti Mevzuata Parmak
ve Elektronik temsilcisi® 93/42/EEC* Uygunluk Isareti*  koruyucusunu
Ekipman yukseltin
Atiklar)*
O & A A
Kirllabilir, dikkatli Kuru tutun Geri Dikkat Uyari
tutun

donustardlebilir

N BOA

Alarm Mena
sicak ylizey duraklatma duraklatildi

z
QAW

invaziv modu Maske modu Optiflow modu  Neonatal modu  Neonatal invaziv

Uyari: Sesli alarm Sesli alarm

modu
Neonatal Neonatal Sensor Sensor Kabul et
CPAP | NIV Optiflow modu kartusu kimlik Kartusu hizmet
modu dogrulama omrd uyarisi
hatasi

&

Geri oku Kilidi ag Son kullanma
tarihi

MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUMENT

Gl AS TO ELECTRICAL SHOCK. FIRE AND.
ACcoRDANGE Wi - o

£ A CANICSAGEL2 NO, 60601.1:14,

Rx only A
Tibbi cihaz* ABD icin: sadece c UL isareti*

receteyle satilir

* sembol segili modellerde bulunur


http://www.fphcare.com/950IFU
http://www.fphcare.com/950IFU

Teknik ozellikler
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Uriin teknik 6zellikleri

Isitici Plaka Ozellikleri

Boyutlar (sadece | 240 mm (D) x 154 mm (G) x 253 mm (Y)
isitici plakast)
Adirlik (sadece 345kg
isitici plakasi ve
elektrik kablosu)
Besleme frekansi | 50/60 Hz
Besleme voltaji 950AXX' 230 V
950JXX' 115 V
950GXX'100 V
Gii¢ degeri 350 VA
Maksimum 33m
elektrik kablosu
uzunlugu
Ses basing Alarmlar 1 m'de 45 dbA duizeyini asar
seviyesi
Sesli alarm 120 saniye
duraklatma
iletilen gazin 43°C
maksimum
sicaklig
Ayarlanan <30 dakika
sicakhiga ulasma
siiresi (gaz akisi
gerekli)
Solunum 44°C
devresinin
maksimum
yiizey sicakligi
(uygulanan parca
bolumii)
Bilesen hizmet Isitici plakast: 7 yil
omrii
| Yetiskin | Pediatrik | Neonatal
Nem performansi | invaziv modu: invaziv modu: Neonatal modu:
(Nemlendirici >33 mg/L >33 mg/L >33 mg/L
alarmi veya gii¢ Maske modu: Maske modu: Invaziv modu:
arizasi yada >12 mg/L >12 mg/L >33 mg/L
elektromanyetik Optiflow modu: Optiflow modu: CPAP | NIV modu:
bozulma >12 mg/L >12 mg/L >12 mg/L
durumlar hari¢) Optiflow modu:
>12 mg/L
Calisma invaziv modu: invaziv modu: Neonatal modu:
akis arahigr: 5-60 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
(L/min, STPD) Maske modu: Maske modu: Invaziv modu:
5-120 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow modu: Optiflow modu: CPAP | NIV modu:
5-70 L/min 1-60 L/min 0,5-40 L/min
Optiflow modu:
0,5-36 L/min

XX tilke kodunu temsil eder
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Teknik ozellikler

Calistirma kosullan

OZELLIKLER

Oda sicakhigi

| YETISKIN

18-26 °C

| PEDIYATRIK & NEONATAL

20-26°C

Gelen gaz sicakligi

Minimum = Oda sicakligi
Maksimum = oda sicakliginin
10 °C tizerinde (%30 badil
nemde)

Minimum = Oda sicakligi
Maksimum = oda sicakliginin
10 °C tizerinde (%30 bagil
nemde)

Operatdr konumu

Isitici plakasindan <1m

Isitici plakasindan <1m

Atmosferik basing:

Minimum 70 kPa (maksimum
3000 m irtifaya es deger)

Maksimum 106 kPa

Minimum 70 kPa (maksimum
3000 m irtifaya es deger)

Maksimum 106 kPa

Saklama kosullan

OZELLIKLER DEGER

Sicaklik -20-60 °C
%10-95 bagdil nem,
Nem yogusmasiz

Elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili ulusal diizenlemelere gére bertaraf edin.
Sensor kartusunda bir lityum hticre pil bulundugunu unutmayin.




B16-1 YKPAIHCbKA

3micr

lNoka3aHHA 40 3aCTOCyBaHHA
MpuHUMN gi.

BmicT nakyBaHHa
HanawTysaHHsa 380n10XyBaya AnxanbHoi cymiwi F&P 950
KopucTyBaubkuil iHTepdeiic.

ABapiiiHi curHanu 9
IHpopmaLitHO-cepBiCHI MeHIo 13
OunLeHHA Ta 06CNyroByBaHHA 15
MonepeaeHHs, 3acTepeXKeHHA Ta NPUMITKN 16
3HaueHHA CMBONIB. 18
TexHiuHi xapakTepucTukm 19

TexHiuHi napameTpu BUpoGy 19

YmoBw ekcrinyatauii. 20

YMoBU 36epiraHHs 20
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MokasaHHAa po 3acToCyBaHHA

3BonoxyBau auxanbHoi cymiwi F&P 950 npusHayeHnin Ana nigirpisy Ta 3BONOXKEHHA
[AVXanbHUX rasis, WO NofaloTbCA NaLjieHTam. BiH npr3HaueHwnii Ana BUKOPUCTaHHA
MeAVYHIM NpaLiBH1KOM Y CrieLjiani3oBaHOMY 3aKna/li OXOPOHU 3[OPOB'A.

MpuvHumn gii

3BONOXYBaY AMXanbHoi cymili F&P 950 niairpisae Ta 380N10XYy€E MeANYHI rasu,
nponyckatoun ix Yepes BOAAHY Kamepy Ta AvxanbHi TPy6Ku 3 nigirpisom.

PiBeHb HarpiBaHHs PEry/ioeTbCA 3 BpaxyBaHHA NOKa3HUKIB TeMriepaTypu rasy,
OTPUMAHWIX B Pi3HIX YaCTUHAX 3BOJIOXKYBaya.

(@ (1 -

TR
\
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BmicT nakyBaHHA

OcHoBa HarpiBaua F&P 950
(Hanpuknag, 950AEV)

JonomixHe 3HapAAAA ANA KOMMeKTauil
3BOJIOXKYBayva AnxanbHoi cymiwi F&P 950

,P Y =

CeHcopHuia moaynb F&P 950 \
(Hanpuknag, 950501)

LUHyp XnBNeHHA
(Hanpuknaa, 950XPE)

Criika ans 06 K T KoHTYypiB F&P 950
(Hanpwuknaga, 900MR030) (Hanpwknag, 950A81, 950N80)

= —

Apantep HarpiBanbHoi cnipani ninii Buauxy F&P 950
(Hanpwuknag, 950X00)
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HanawrysaHHA 3B0Nn0XKyBa4a AuxanbHoi cymiwi F&P 950

MpvieaHanTe WHYP XMBNEHHA Ta ikcaTop WHyPa *KVNBNEHHA O OCHOBU HarpiBava.

OcHoBa HarpiBaya

MoHTaXXHWII KPOHLWITENH

DiKcaTop WHYpa KUBNEHHA
DikcaTop LWHypa X1BNeHHA -
3arobirae BUNagKkoBomy -l
Bil'€IHAHHIO LUHYPa XVBNEHHA.

Heo6xifHNin Kpy THUI MOMEHT:

0,8+0,3Hm.

Wnyp

MpuenHaiiTe ceHCOPHUIA MOAYIb A0 OCHOBMW HarpiBava.

A MNONEPEAXEHHA

OcHoBa HarpiBaya NOBKHHa 6y TV BCTaHOBEHa Ha CTINL ANA 06NaHAHHA, 3[aTHIN
BUTPVMATWN 4 KI. HeAOTPUMaHHSA L€l BUMOTY MOXe NPU3BECTY 40 NOLIKOAXKEHHA CTIKN
[Ans 06nafHaHHA Ta OCHOBW HarpiBaya Ta NOTEHLHO CMIPULMUHNTY CEPIIO3HY LLKOAY
naLjieHTOBI.

MPUMITKA. MNepekoHaiiTecs, Lo OCHOBa Harpisaya He NepekpuBae AOCTyn Ao
po3eTKM.
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HanawryBaHHA 3BoNn0XKyBa4a AuxanbHoi cymiwi F&P 950

HanawTyinte anxanbHUin KOHTYP, K ONMCaHO B IHCTPYKLIT ANA KOpUCTyBaYa, Wo
A0[A€ETbCA O o6paH0ro KomMnnekry KOHTypiB.

rllFl vac yBiMKHeHHH 3BOJIOXKyBayda NOBNHEH NPONyHaTN OAVH 3ByKOBI/IIh curHan.
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KopucryBaubkuii iHTepdeiic

ExpaHHa HaBirauia

3ar p y KHonKa po3KpMBHOro MeHio
Binobpaxae noTouHni JlocTyn o pexumy ekcnnyatauyii.
pexum.

KHonka pexxumy CeitnopgiogHunin
ouiKyBaHHA e iHanKaTop
YBIMKHEHHS/ nonepefXeHHA

BUMKHEHHA peXxnmy CBiTnTbCA
OUiKyBaHHA. NOCTitHUM
Big'egHante nomapaHyeBUM
[IKEPENO XKBMIEHHA, KONbOPOM
106 3HECTPYMUTH YNPOAOBX
3BOJIOXKYBaY. >5 ceKkyHa, Konu
BUHWKAE CTaH
HecnpaBHOCTi.
KHonka meHio Po3paxyHKoBa TouKa pocu
[ocTyn po indpopmaLii ta Po3paxyHKoBa TouKa pocu rasy,
MeHI0 06C/yroByBaHHs. KOTPUI NOAAETLCA MaLiEHTOBI.
Pexumn

JlocTynHi pexxvmm 3anexatmyTb Bif TUMY NiAKMIOYEHOr0 ANXanbHOro KOHTYypa.
JIOCTYMHICTb Ta NPUHLMNN POBOTU [ KOXKHOIO PEXNMY HaBeLEH HUXKYe.

Komnnekr
AnXanbHnNX Pexxumn
KOHTYpiB
Komnnektn Go mnsmmnsin
ﬂg:ﬁg;;"l;n A i pexum i pexum Pexum Optiflow
npi ana np A npW3HaYeHuit Ana
ﬂ.‘)pgmmx Ta Maui€eHTiB, y AKX BEPXHI  MaLjieHTiB, KOTpI NaLjieHTiB, AKUM
Aren [vixanbHi WnAxv obiiaeHi oTpUMyIOTb rasvi yepe3  HeobxiaHa pecnipatopHa
abo TpaxeocTomoto, NMLBOBY U aHaNoriYHy  Tepanis Yepes iHTepdeic
ab0 eHpoOTPaxeanbHOIO  MacKy 6e3 obxoay Optiflow.
Tpy6KOtO. BEPXHIX AMXASbHIAX
wnaxis.
Komrinekt & | Homonnama
AVXanbHNX
kormypisam L
HeMOBNAT
" HOBOHAPOKEHMX
(noparosi naLlienTiB, KOTPUM
pexnumn Heo6xiaHa NiATpUMKa
BYMKHEHO) IVXaHHS.
l:z::;;i’:’l:ﬂﬂ |HBaBIIIBHIIIﬁVpe)KIIIM Pexwm CPAP | NIV Pexxm Optiflow
npi ana np A NpV3HaYeHuit Ana
HeMOBnﬂT. MaLi€HTIB, y AKX BEPXHI  MaLji€HTIB, AKUM NaLjieHTiB, AKUM
(poparkosi [vixanbHi WwnaAxv o6iiaeHi He nposoanan HeobxiaHa pecnipatopHa
pexumn abo TpaxeocTomolo, LUYHTYBAHHA BEPXHIX Tepariis yepes iHTepderic
YBIMKHEHO) 260 eHAOTPaxeanbHol  AVXasbHIX LWISXIB Ta Optiflow.
Tpy6KOHO. AKi OTPUMYIOTD Tepaniio
NO3UTUBHUM TUCKOM
yepes repMeTNyHNi abo
HazanbHWI iHTepdeic.
Kucresuin
g‘:::%’;i:,q Pexxum Optitlow
npn3HaYeHuii Ana

MaLiEHTIB, AKUM
HeobxiaHa pecnipatopHa
Tepania uepes iHTepdeiic
Optiflow.
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KopucryBaubkuii iHTepdeiic

Konu gna neBHOro TMMy KOMMNEKTY AnXanbHUX KOHTYPIB iCHYE KinlbKa pexmnmis, ix
MOXHa o6v|paw| 3a 4ONOMOrOK KHOMKN PO3KPUBHOIO MEHH0.
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KopucryBaubkuii iHTepdeiic

HanawTtyBaHHA KombopTy

Mia yac NiaKNIOYEHHA YaCTUHK ANA BAKXY ANA AOPOCAUX abo AiTel MOXHa 3MiHIOBaTW
LinbOoBYy TeMMepaTypy B MaCKOBOMY pexxumi Ta pexxkumi Optiflow, 06 cTBopnTy ymoBu
[NA NiABULLEHHA KOMPOPTY NaLjieHTa.

Konu yBiMKHeHi jofaTKOBI HeOHaTaNbHi PEXVMM, TAKOX MOX/IMBO 3MiHIOBATM LiNbOBY
Temnepartypy B pexumax CPAP | NIV Ta Optiflow.

JlocTynHi HanawTyBaHHA KOMGOPTY:

ﬂ? poctiTa Hemoenata

Aim

Pexum ::M 0BUYBAHHAM Cepepna Husbka  Pexxum 3:M 0BUYBaHHAM CepepHa Husbka

InBasvBHuit 37°C - - Hemosnsra  37°C - -

Macka 31 29 27°C IusasuHmi®  37°C - -

Optiflow ~ 37°C 35°C 33°C CPAP|NIV¥  37°C 34°C 31°C
Optiflow* ~ 37°C 35°C 3°C

*

3

Micna 3MiHK peXxuMy Y1 BMUKaHHA/BUMUKaHHSA 3BONIOXYBaYa yci 3HaueHHA byne
CKUMHYTO [10 3HaUeHb 3a 3aMOBUYBaHHAM. [lepcoHan 3 06CNyroByBaHHA MOXe 3MIHUTY
3HaUeHHs 3a 3aMOBUYBaHHAM AJIsi MaCKOBOTO pexxknmy Ta pexumis CPAP | NIV Ta
Optiflow y meHto 06cnyroByBaHHs.
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ABapiliHi curHanun

ABapiiiHi curHanun

3BonoxyBau auxanbHoi cymiwi F&P 950 mae Bi3yanbHi Ta 38yKOBi aBapiliHi
curHany, wob nonepeaxaTu Npo nepeprBaHHaA Tepanii. Lii curHanu reHepytotbes
iHTeNeKTyanbHO CUCTEMOIO CUTHani3aLlii, Aka 06pobnse iHGopmaLlito Bif ceHcopis
3 ypaxyBaHHAM LliNbOBYX HanalTyBaHb NPUCTPOIO | NMOPIBHIOE Lito iHpopMmaLyito i3
3anporpamoBaH1UMM MOPOTrOBUMM 3HAUEHHAMM.

Twun aBapiitHoro —————o
curHany

TekcroBa a6o
nigkaska
JleMOHCTpYe pilleHHA — avB.
Tabnuuo <YMoBW aBapiliH1X
CUrHaniB» Ha HaCTynMHil
CTOpIHL.

)

m\mﬁﬁ'

3BYKY aBapiliHOro curHany
2 XBUNMHN.

ABapiliHi curHann

YmoBwM aBapiliHUX curHanis

Yci MOXMBI yMOBY aBapiliHNX CUrHaniB BKasaHi Ha HaCTYMHUX CTOPIHKaX; yCi BOHU
KnacnikoBaHi AiK Taki, Lo MaloTb CEPeAHilt ab0 HI3bKIMI NPIOPUTET.

OcKinbK1 3B0M10XYBay AnXanbHoI cymilli F&P 950 He nepefi6ayae MOHITOPUHTY
nauieHTa, Ui aBapiiiHi CUrHanm BBaXKaloTbCA TEXHIYHUMU NapameTpamu po6oTn
3B0JIOXYyBaya. OjHOUaCHO MOXe iCHYBaTH KiNlbKa YMOB CrpaLloBaHHA aBapiltHNX
CYrHanis; 3a LIMX yMOB 3BOJIOXYBaY BUKOPUCTOBYE BHYTPILLHIO CUCTEMY paHXKyBaHHA
[NA BinOGPaXKeHHA CUrHay 3 HABLLVIM PEATUHIOM.

ABapiiiHi CUrHany cepegHbOro NpiopuTeTy Gynn Po3po6MEeHi TakNM YNHOM, LWOB iX
MOXHa 6yNno NOMITUTM Ha BIACTaHi OAHOTO METPa Bifl OCHOBM HarpiBaya; Npu Libomy
aBapiliHUI CUrHaN NOBTOPIOETLCA KOXKHI M'ATb CEKYHA.

ABapiiiHi CUrHany H3bKOro NpiopuTeTy ByNK PO3POBNEHI TAaKNM YMHOM, W06 iX MOXKHA
6yNno NomiTUTL Ha BiAICTaHi 0JHOTO MeTpa Bif OCHOBW HarpiBaya; NPy LibOMy aBapiHWii
CUrHan NOBTOPKETLCA KOXHIi N'ATb CeKyHf.

MepesBipka pyHKLiOHaNbHOCTI cMCTEeMM aBapPiliHUX cUrHanis

A I'IOI1EPEL|,)KEHHH. He 3HimaliTe ANXanbHWUIN KOHTYP, KONV BiH

nigknoYeHnin Ao nauieHTa. HepoTprmaHHA L€l BAMOrM MOXe NOCTaBUTH Nif 3arposy
6e3neKy naLieHTa, BKMIOYHO i3 HAHECEHHAM CEPNO3HOI LLKOAW.

LLIo6 nepeBipnTH GyHKLIIOHANBHOCTI CUCTEMY aBapIHIX CUTHANIB Y GyAb-AKMIA Yac,
KO/ 3BONOXKYBau yBIMKHEHO, 3HIMITb HarpiTy AnxanbHy TPy6Ky, KOTpa He nia'eaHaHa
Ao nauieHTa. Lia fjin noBMHHa akTUBYBATY BidyanbHWI Ta 3ByKOBWIA aBapiiHUI CUrHan
«Bin'epHaHHAY. AKILO OyAb-AKUI CUTHanN BiACY THIl1, He BUKOPUCTOBYATE 3BOMOXYBaY.
3BepHiTbCA N0 JONOMOTY A0 BiAAiINY 06CyroByBaHHs.

Y pasi Henepea6auyBaHOro BUMKHEHHSA 3BONOKYBaY NOBVHEH Nepes CKUAAHHAM
BiIHOBUTM PeXuM pobOTY Ta HanalUTyBaHHA aBapiliHVX cUrHanis (OKpim curHanis,
3aCHOBAHUX Ha anropuTMi), AKLLO Nepepsa B po6oTi 6yna MeHLLOoto abo piBHOIO

30 cekyHpam.
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ABapiliHi curHanun

MpiopuTteTHicTb aBapiliHoro curHany: CepeaHa

YMOBW ABAPIMHUX CUTHAJIB HEOBXIAHI Al

ABapiiiHui curHan «Big'egHaHHA»
CrpaLbOBYE, KON 3BOJIOXKYBaY BUABNAE
Bifl'€AHaHHA KOHTYPa BANXY.

3atpumKa: <10 cekyHa

MMip'epHariTe KOHTYP BAVIXY Ta MOBHICTIO
BCTaBTe Kamepy /1A NMOBHOTO Mif'€AHaHHA.

AsapiiiHuii curHan «BigcyTHa Boga»

CNpaubOoBYE, KONV 3BOSIOXKYBaY BUABNAE, LLO

Kamepa MopoXxHs abo Maiixe MOPOXKHA.

DopmyBaHHA cUrHany Yacy TPUBOTM
3aNeXWTb Bifl 33/1aHOTO 3HaUeHHA
POGOYOTO PEXKMMY Ta LIBIAKOCTI MOTOKY,
OCKINbKV BOHM BIVBAIOTb Ha LWBMAKICTL
BMMAPOBYBaHHA BOAW.

3aTpumKa: <60 XBUINH

3aMiHiTb NOPOXHIl pesepByap AN BOAW.

AsapiiiHuii curHan «lepesipka
HanaluTyBaHHA» CrPaLbOBYE, KON
3BOMIOXKYBaY BUAB/IAE MOBTOPHE

NifBULLEHHA TEMMEPaTypy Ha BUMYCKHOMY

OTBOpI Kamepu.

[MoporoBe 3HaueHHA curHasny TPYBOTU
CTaHoBUTb 43 °C.

DopmyBaHHA CUrHany Yacy TpUBOrv
3aNeXMTb Bifj LUBUAKOCTi NOTOKY.

3aTpUMKa: >5 XBUNUH

lNepeBipTe, 4n Cyxa NiHiA Ta YacTvHa AnA
BUAVIXY Mifi'€iHaHi 10 NPaBUIbHIIX MOPTIB
Ha [Kepeni NoTOKy.

ABapiiiHui cMrHan «3aHafiTo HU3bKa
TemnepaTypa» CrpaLbOBYE, KON
3BOJIOXYBaY YNPO/OBX TPUBANOTO Yacy
BUABNAE 3aHa/ITO HN3bKY TemrepaTypy
Ha CTOPOHi NaLjieHTa abo Ha BUMYCKHOMY
OTBOpI Kamepu.

TMoporose 3HaueHHs [IA CrpaLioBaHHs

aBapiliHOro curHany cTaHoBUTL 2 °C HuxKue

Bifl 3a4aHOI TemnepaTypu.

DopMmyBaHHA CUrHarty 4acy TpUBOrvi
3a1eXXMTb Bif} LUBUAKOCTi NOTOKY.

3aTpumKa: >10 XBUINH

MepeKoHaliTecs, Lo 3BON0XYBay NPUAMae
NOTIK y MeXax 3HaueHb, BKasaHuX Yy Lt
IHCTPYKLUIT AnAa KopucTyBaya.

lMepeBipTe HanalUTyBaHHA 3BOSIOXKyBaya.

ABapiliHui curHan «<3aHapTo BUCOKa
Temneparypa» CrpaLbOBYE, KON

nepEKOHaMTECb, LL|O 3BOJIOXKYBaY I'IpI/II/IMBG
I'IOTIKy MeXax 3HayeHb, BKa3aHUX y LlII/1

3BOJIOXKYBaY YPOAOBXK TPUBAIOrO Nepiody IHCTPYKLi AnA KopucTyBaya.

uacy BIRBIISIE 3aHAATO BUCOKY TemrepaTypy

Ha CTOPOHi NaLlieHTa.

MoporosnM 3HaueHHAM ANA CpaLoBaHHA

aBapiiiHOTO CUrHasy € Temnepatypa Ha
CTOPOHi NaLjieHTa >43 °C.

3atpumKa: <30 ceKkyHA

lMepesipTe 3'€HaHHSA 3 AKEPENOM MOTOKY.
[NepeBipTe HanalTyBaHHsA 3BOMIOXyBaYa.

" curHan «Big

Moﬂyﬂﬂ» cnpal.u:oaye Konn 3BOﬂO)KyBaLI
BUABNAE BIACyTHICTb eneKTp03 €QHAHHA 3

CEHCOPHUM MOAYSIEM.
3atpumKa: <10 ceKkyHA

Iip'enHaiiTe ceHCOpHWIA MOAYNb.

ABapiiiHuii curHan «Tpy6Ky
MOLIKO/KEHO» CNPALIbOBYE, KON
3BOJNOXYBaY BUABNAE NOTEHLIINHY
HeCnpaBHICTb AUXaNbHOMO KOHTYpa.

3atpumKa: <10 ceKkyHA

3aMiHiTb AUXanbHUIA KOHTYP, KoMK Lie
6e3neyHo.
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MpiopuTteTHicTb aBapiiiHoro curHany: CepepHa

YMOBW ABAPINHUX CUTHAJTIB | HEOBXIAHI A

AsBapiiiHui curian «HeobxigHe

cepBicHe 06C/YroBYBaHHA» CPaLIbOBYE,

KO 3BOIOXYBaY BUABNAE NOTEHLNHY
HecnpaBHiCTb, Ika BYMara€e cepsicHOro
06cnyroByBaHHA 3B0MIOXYyBaYa.

3aTtpumKa: Bif, 10 CeKyHA A0 5 XBUAUH

BVMKHITb 3B0N10XyBay AKOMOTa LUBUALLE,
BUNYYiTb 3 eKcrnyaralyii Ta 3BepHiTbcA Ao
TeXHIYHOro daxiBLiA.

CsiTnopiogHwiA iHgMKaTop
nonepepKeHHA CBITUTLCA, KO
3BOJIOXKYBaY BUABNAE NOTEHLIINHY
HecnpaBHICTb | eKpaH He NpaLtoe.

3atpumKa: <10 cekyHa

BuMKHiTb 380N10XKyBay AKOMOTa LUBMALLE,
BUNYuiTb 3 eKcrinyaraLlii Ta 38epHiTbcA 40
TeXHIYHOrO paxiBLiA.

ABapiiiHui curdan «ABTeHTUdiKaLina
moaynA» CNpaLiboBYE, KONV 3BOSIOXyBaY
He PO3i3HaE CEHCOPHWIA MOAYIb.

Y Takomy BUMaiKy KOPYCTYBaY MOXe
HaTVUCHYTN KHOMKY «[TpUIHSATYY, o6
NiATBEPAVTY, LLIO CEHCOPHUI MOAYIb
He CXBaneHui KoMNaHie

Fisher & Paykel Healthcare.

Y HKHbOMY NPaBOMY KyTi eKpaHa

3aABUTbCA niKTorpama NOMUIKA
aBTeHTUdIKaL|ii CECHCOPHOro MoAyNA.

3B'AXKITHCA 3 TEXHIYHMM daxiBLEM,
106 BAANWTY MIKTOrpamy NOMUIKA
aBTeHTUGIKaL|ii CEHCOPHOrO MOAYNA Ta
AKHANLLBMALLE 3aMiHUTV CEHCOPHUI
Moay/b.

ABapiitHuiA curdan «TepmiH cny6m
MOAYNA» CNPaLbOBYE, KON 3BONOXyBaY
BUABNAE, LLO CEHCOPHIIA MOAYb
NepeBuLLVB PEKOMEHAOBAHMI TEPMIH
cnyx6u.

CeHCopHMIn MOAyrb CAif 3aMIHUTV 3pasy
3, KO Lie 6e3ne4HO (KON naLjieHT He
B/KOPWCTOBYE 10r0).

3atpumka: 15000 roavH BUKOPUCTaHHA
a60 7 pOKiB 3 AaTN BUTOTOBSIEHHS,
3a1eXHO Bif} TOro, L0 HacTaHe paHilue.

AKLO aBapilHIA CUrHaN NPU3YNHEHO,
BiH BiJHOBUTbCA Yepes 4 roaunHun.

HatucHitb KHonKy «TpusynuHUTA
aBapilHUI CrHan, WOG 3aKPWUTUN eKpaH
curHany.

3BepHiTbCA [0 TEeXHIYHOrO daxiBL, LWob

AKHaNLUBUALLE 3aMIHUATV CEHCOPHUIA
Moaynb.

MpioputeTHicTb aBapiiiHoro curHany: Husbka

YMOBW ABAPINHUX CUTHAJTIB HEOBXIAHI All

ABapiliHui curHan «fepesiputn
apanTep» CrpaLbOoBYE, KON 3BONIOXKYBaY
BUABNAE, LLIO afjanTep HarpisanbHoOI
cnipani BUANXY BiAKNIOYEHUIA.

Mpumimka. 3a 3amosyysaHHam ueti
asapitiHuli cuzHas BUMKHeHO. V1020 MOXHA
aKmusysamu 4epe3 cepaicHe MeHio.

3aTpumKa: <20 cekyHp

MigkniouiTb aganTep HarpisanbHOT
cripani BUAaVXy 0 CCHCOPHOTO MOAYA Ta
KOHTYPY BUZVIXY.
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ABapiliHi curHanun

IHdopmauiiiHi curianmn

Tun nosig

3micT nosigomneHHa ——® FAMIHITE CEHCOPHWIA MOAY Ne. TapmMiH
[JIeMOHCTPYE pilleHHs — Al CeHCOPHOND MOAYNA CNAMBaE

AVB. Tabnunuyo «IHGopMaLliiHi yepes 2 gHi(B).

CUTHaNM» HUXKYe.

Y
3BYKY aBapiliHOro curHany

IHOOPMALINHI CUTHANIN MOoXnuBI ali

MonepemkeHHA «TepMiH cnyx6mn HatucHiTb KHoMKy «Haragatu nisHilue,
CEHCOPHOro MOAYNSA» CMPALbOBYE, KOMM 06 3aKPUTY eKPaH MonepeKeHHs.
3BOJIOXKYBa4 aBTOMaTU4YHO BUABNAE, LLO
Hesa6ap0M cnnvBeae peKomeHnosan?l
TEPMIiH CITy>K61 CEHCOPHOTO MOAYNA.

3BepHiTbCA 40 TEeXHIYHOrO daxisL, LWob
AKHaNLLUBMALLE 3aMIHUATU CEHCOPHUIA
mogysb.

Ha Lieit MOMEeHT 3anu1LLKOBWIA TepMiH

Cnyx6v CEHCOPHOTO MOAYIIA CTAHOBUTL

OfVH MicALb; Clig 3a6e3neunTy HasBHICTb

3MIHHOrO CEHCOPHOTO MOAYNA.

3aTtpumKa: 30 AHIB A0 3aKiHYEHHA
TEPMiHy CNy>K61 Ta BIIHOBNIOETHCA KOXKHI
24 roanHmn abo KOXKHi 8 rofyiH, AKLO
3a/MLLAETHCA MeHLLE 7 AHIB.




B16-13  YKPAIHCbKA

IHpopmaLiliHO-cepBicHe MeHI0

ExpaH «MapameTtpu»

EkpaH «[lapameTpu» MiCTUTb A0AATKOBY iHpOPMALiio NPO 3BONOXKYBaY; JOCTYMN A0
eKpaHa 3[iICHIOETbCA, HAaTUCHYBLUN KHOMKY «MeHto». [InA Hasirauii ekpaHamu cnig
HATNCKaTU Ha KOXeH napameTp.

IneasueHMA . Napamerpu IHgapmaLs
2

Dby oaymain

HypHan apacabe aeTHan

Pofioud gy

T ennep iy, )
P ﬂ

aain

DyHKLiT 06CNyroByBaHHA 3axuLLEHi Naponem, i fOCTYN A0 HIX M€ 3AiCHIOBATH
NNLLE TeXHIYHWIA NepcoHan. [l oTpUMaHHA AOAATKOBOI iHGOpMaLii 3BepPHITbCA A0
TexHiuHOro NocibHVKa ANA BUPOOY.

MPUMITKA. Moka3H1KY, Wo BinobpaxatoTbcA Ha CTOPiHLI «Poboui dyHKLi» y KaTanosi
«IHpopMmaLliax, € LoAaTKOBOI iHPOPMaLLiED, NPU3HAYEHOIO NLLE ANA YCYHEHHA
HecnpaBHocTel. Ll 3HaueHHA He Npr3HaYeHi 1A KopUryBaHHaA Tepanii nauieHta abo
ANA JiarHOCTUKM MauieHTa.
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IHpopmaLiliHO-cepBicHe MeHI0

QDyHKLiA 6NIOKYBaHHA eKpaHy

ExpaH ocHoBa HarpiBaya F&P 950 MoxHa 3a610KyBaTH, W06 YHUKHY TN BUNaAKOBUX
3MiH peXuMiB abo HanawTyBaHb. [JOTPUMYITECh HABEAEHMNX HIKUE BKa3iBOK, LWO6

YBIMKHYTV 260 BUMKHYTM LIt0 GyHKLtO:

KPOK 1 | kpoKa

Mepeipitb A0 ekpaHy «MapameTpuy,
TOPKHYBLUMCb NIKTOrpamui MEHIO

B HUXKHBbOMY 1IBOMY KyTi eKpaHa
«[OnoBHNIA».

<4
o= ]

HaTucHiTb Ta yTpumyiiTe nikTorpamy.

NapaumeTps
Bapopusm
Dbesoapmian

YTpumyiite nikTorpamy, NoKv aHimaLia
3BOPOTHOTO BifliKy HE 3aBEPLUNTb OAVH
NOBHWIA 06epT.

KPOK3
Konu ekpaH 3a6nokosaHo,
BiJOOPAKAETHCA 3HAUOK «BNIOKYBAHHS».

Ly IHpazusHMA

31.0°

LLIo6 po36noKyBaTH eKpaH, OAVH pa3
TOPKHITHCA NIKTOrPaMm 6110KyBaHHs.

IHBASMBEHUA

31.0°

lMikTorpama 3MiHUTbCA Ha
«PO36/10KyBaHHA». HaTUCHITL Ta
YTPUMyiATe NiKTOrpamy «Po3610KyBaHHA».

YTpumyiiTe nikTorpamy, Nokv aHimaLlis
3BOPOTHOrO BiANiKy He 3aBepLUNTb OAVH
NOBHWA 06epT.

KPO

Micna po361oKyBaHHA OCHOBA HarpiBaya
MOBEPHETHLCA Ha FONIOBHUI €KpaH, i
KOPUCTYBay 3MOXe 3MIHUTV pexiiMm abo
HanaLTyBaHHA.




B16-15 YKPAIHCbKA

OuMnLLEHHA Ta 06CNyroBYBaHHA

OuneHHA

QOunCTiTb OCHOBY HarpiBaya, CEHCOPHWI MoAyNb abo NepexiaHVK HarpiBanbHoI cnipani
NiHIT BUANXY, BAKOPNCTOBYIOUY TKaHVHY, 3MOY€EHY i30MPOnNMA0BIM CpPTOM abo
HeWTpanbHAM MUAHIM 3aCO60M. 3aBXAu Nepep YNLLEHHAM Bif'€AHYITe 3BONOXYBaY
Bifl [Kepena XVBIeHHA.

MPUMITKW.

« He3aHyploiiTe Ta He aBTOKNaBYIiTe OCHOBY HarpiBaya, CEHCOPHWI MOAY/b abo
afanTep HarpisanbHOI cripani NiHii BUANXY.

«  He posnunioiite piavHy y BEHTUNALINHI 0TBOPY ab0 Ha eNeKTPUYHI po3'emu.
MopyLueHHA LiiEl 3a6OPOHY MOXe CNPUYMHITY HENONPaBHE MOLIKOAKEHHS
3BONIOXYBaYa.

PerynapHe o6cnyroByBaHHA

MOBHWMII TEXHIYHMIA ONIC, BKIOYHO 3 AaHVMM NMPO MNaHOBe TeXHIYHe 06CyroByBaHHA
Ta cepBicHe 06C/TyroByBaHHs, MICTUTLCA Y TEXHIYHOMY MOCIGHVKY 10 BUPOGY, AKNIA
MO>Ha OTPUMaTH y BaLoro nocTayanbHuKa abo komnanii Fisher & Paykel Healthcare.

A I10I1EPE£|,)KEHHH. Min yac TexHiYHOro 06CNYroByBaHHA Ta
cepBicHOro 06CyroByBaHHA 3BONOXKYBaya HEOOXIAHO JOTPUMYBATNCA TEXHIYHOTO
noci6H1Ka ao BUPoOy. MopyLIEHHA LiyiX BUMOT MOXE HEraTUBHO BIUIMHY TV Ha po6oTy
3BOJIOXKYBaua abo 3arpoxysaTi 6e3neLi (BKMOUHO 3 NOTEHLIIHIM 3aBAAHHAM
CepO3HOI WKoAN).
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MonepepKeHHsA, 3acTepeXKeHHA Ta NPUMITKIN

A MOMEPEAMEHHA

Mepen ekcnnyaravji€io 06naaHaHHA 3BePHITLCA 4O IHCTPYKLN i3 BAKOPUCTaHHA
AVXanbHUX KOHTYPIB, iHTepdelcia Ta AONOMIXKHOrO 3HapAAAA. [opyLUEHHA LX
BVIMOT MOE HEraT1BHO BINIMHYTY Ha PO6OTY 3BONOXYBaya abo 3arpoxysati
6e3neLi (BKMOYHO 3 MOTEHL{IHNM 3aBAAHHAM LUKOAW NALiEHTOBI).

Llei B1pi6 po3pobneHuii Ta nepesipeHuii nLLe ANA BUKOPUCTaHHA 3

[IOMOMiXKHUM 3HaPAAAAM Ta 3aNacHUM YaCTUHAMW, CXBaNEHUMU KOMMaHI€o

Fisher & Paykel Healthcare. HecxsaneHe fonomixkHe 3HapAaAA abo 3anacHi YacTuHy,
AKi BUKOPVCTOBYIOTHCA 3i 3BONOXKYBaUEM, MOXYTb NOTIPLUNTY eKCryaTaLiniHi
XapaKTepUCTUKM 3BONIOXKYyBaya abo nopyLmTH 6e3neky (y ToMy Yici NoTeHL|iiHO
3aBfaTN CEPIO3HOI LLKOAW NaLiEHTOB), a6o NPU3BECTY A0 36ibLUEHHS
eneKTPOMarHiTHVX BUNPOMIHIOBaHb ab0 3HVKEHHA eNeKTPOMarHITHOI CTINKOCTI, WO
npui3BeAe A0 HeNPaBWIbLHOT POGOTU.

Llei B1pi6 po3pobneHo Ans nogaBaHHA NoBiTps i/abo KucHio. Bi He nigxoauTb ana
noflaBaHHA Nerko3anMm1CTIX ra3oBuX CyMillielt aHeCcTeTVKiB abo renieBo-KncHesol
CyMiLui. MopyLLEHHA X BUMOT MOXe HeraTviBHO BIJIMHY TV Ha PO6GOTY 3BONOXYBaYa
a60 3arpoxyBaTy 6e3neLyi (BKNOYHO 3 NOTEHLHMM 3aBAAHHAM LUKOAM NaLi€HTOBI).
3BOn0XKYBaY 3aB/ MOBVHEH CTOATM PIBHO Ta PO3TaLLIOBYBATVCA HUXKYE NaLliEHTa.
MopyLLEHHA LMX BUMOT MOXe HeraTUBHO BI/IMHYTU Ha PO6OTY 3B0J10KyBaya abo
3arpoxyBaTu 6e3neLi (BKNOYHO 3 NOTEHLiHIM 3aBAAHHAM CEPIIO3HOT LIKOAN
nawieHToBi).

Mepep BUKOPUCTaHHAM Bi3yasibHO OFIAHLTE KOMMOHEHTM Ta AONOMiXKHE 3HapAaaAA
Ha HasABHICTb MOLLKOAMEHD Ta 3aMiHiTb iX, AKLLO BOHM MOLUKOMKeHi. BUKopucTaHHaA
MOLIKOAKEHNX KOMMOHEHTIB Ta JONOMIXKHOIO 3HapAAAA MOXeE HEraTyiBHO BINIMHY TN
Ha poboTy 3Bon0XyBaya abo 3arpoxysat 6e3neLji (BKNOUHO 3 NOTEHLAHIM
3aBAAHHAM CEPO3HOI LLUKOAN).

Heo6xiaHO NOCTiHO NPOBOAUTI MOHITOPVHT CTaHy NaLjieHTa (HanpyKnag, HaCUYeHHs
KUCHeM). BiACY THICTb MOHITOPMHIY CTaHy NaLlieHTa (30Kpema, B pasi 3ynuHKM NOToKy
rasy) MoXe CpUYVHITI CEPIO3HY LLKOAY 30POB'0 a60 CMepTb.

He TopKaiiTecs 0gHOYaCHO eNeKTPUYHUX PO3'EMIB Ta NaLlieHTa. MopyLueHHA Ll
3a60POHI MOXe CMPUYNHUTI CEPIO3HY LLKOAY 380POB'I0.

Po6oTa 3B0s10)KyBaya no3a pekoMeHA0BaHMMM yMOBaMV eKCrTyaTaLii (AK onncaHo
B Ll IHCTPYKL|iT ANA KOPUCTYBaYa) MOXe NOTipLLMTI PO6OTY 3B0MI0KyBaya abo
nopyLmnTK 6e3neKy (BKNKOUHO 3 NOTEHLNHO LKOAOIO0 ANA NaLji€HTa).

MepesipAaiTe KOHAEHCAT Y KOHTYPI KOXHIX LWICTb FOAMH, Wo6 3anobirTi oknio3ii abo
HaKOMUUeHHIO PiAVHW. [ipeHyiiTe, AKLO HeobXiaHO. MopyLLEHHSA LIX BUMOT MOXe
HeraTvyBHO BMAVHYTU Ha PO6OTY 3BOMIOXKYBaya abo 3arpoxysaTu 6e3neLli (BKMOYHO 3
NOTEeHLINHMM 3aBAAHHAM CEPNO3HOT LIKOAW MaLiEHTOBI).

Mpu6epitb Gyab-AKi Axkepena 3aiMaHHs, HaNPUKNaA: LyrapKy, BigkpuTe nonym'a abo
matepianu, AKi 1erko 3aiMaroTbCA y CepeioBHLLI 3 BUCOKOIO KOHLIEHTPALIIEID KUCHIO.
[loTpumyiTeCh IHCTPYKL NOCTavasbHNKa KUCHEBOTO 0BNagHaHHs; Tpumarite
KVICHeBi PerynAaTopwu, KnanaHv LniHApiB, TPY6K, 3'€AHaHHA Ta BCe iHLLE KNCHeBe
obnaaHaHHA noaani Bi MacTun, 3malllyBanbHIX 3aco6iB abo MaCHNX PeUOBIH.
AKLLO Lii peYOBMHMN KOHTAKTYIOTb 3i CTUCHEHM KV CHEM, MOXKe CTaTVCA MUMOBINbHE i
MOTY>KHe 3aliMaHHA.

Po6oTa B1ICOKOUACTOTHIX XiPYPritH1X anapaTis, KOPOTKOXBUbOBIX YK
MiKPOXBUNbOBVIX NPUNagis Mo6y3y 3BONI0XYBaYa MOXeE HEraTVBHO BIJIMHY TV Ha
110ro po6oTy. KL Lie CTanocs, 3B00xKyBay MoBITPA C/if NepemiCTUTY Bif TaK1X
npuUCTpoiB.

He BuKopucToBy#iTe Liel BUpIb y ckaHepax MarHiTHo-pe3oHaHcHoi Tomorpadii (MPT)
260 no6nmsy HIX.

He nigxniouatite 380n10xyBay 6e3nocepeHbO 10 CUCTEMM ra30MpPOBOAIB MEANYHOTO
NpU3HaYeHHA. 3BONOXYBaY NPU3HAYeHWIA ANA NIAKNIOUEHHA A0 BeHTUNATOpa abo
3MilLyBaya rasy 41A KOHTPOIO TVCKY Ta BUTPATK rasy. HespaaTHiCTb KOHTpontoBaTn
nojauy rasy nif TUCKOM MOXe NPU3BECTY 10 TPaBMY NaLlieHTa.

Cnify yHUKATV BUKOPUCTaHHSA LibOro 06n1aiHaHHA Nopyu 3 WM 0bnaaHaHHAM,
OCKINbKM Lie MOXKe NPU3BECTY 10 HEMPaBU/bHOI POBOTU. AKLLO Take BUKOPUCTaHHSA
€HeobxiaHMM, NepesipTe Bce 06M1aiHaHHA, L6 NePEKOHaTUCH, L0 BOHO NpaLioe
HOPMaJbHO.
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noﬂepeA)KeHHil, 3acTepeKeHHA Ta ﬂpI/IMiTKIII

A 3ACTEPEXXEHHA

« [epekoHaiiTecs, LWO ANA NALiEHTIB, Y AKNX ANXaNbHi LUNAXM LYHTOBaHI, BCTAHOBNEHO
I 1 pexum. Tp /i BNAMB | of cymiLui 0i BONOroCTi
npu3Bee 10 3aNOoAiIAHHA WKOAM NaLIEHTY, Y T. Y. 10 3HUKEHHA MyKOLNiapHOro
KNipeHcy, aTenekTasy abo NHeBMOHii.

« HeTopKaiiTecsa rapA4oi noBepxHi HarpisanbHOI N1acTUHY, Kamepy abo 30HAiB.
MopyLUEeHHA LiiEl 3a60POHI MOXe CNPUUMHIUTYA ONIKM LWKIPW.

MPUMITKN

«  InA 3poLLeHHs BUKOPUCTOBYITE BOJY, LLO € CTEPUNBHOIO 3rifIHO 3i CTaHAapTaM1
®Oapmakonei CLLA (USP), abo ii ekBiBaneHT. [lojaBaHHs iHLLINX PEYOBUH MOXe
3yMOBWTY HeGaxaHi edpekTu.

«  3BOMNOXyBay AnxanbHoi CymiLui F&P 950 MicTuTb BOY[OBaHY cUCTeMy NpOrpamHoro
3abe3neueHHs, niLieH3oBaHy Kopriopatlieio Microsoft ans Fisher & Paykel
Healthcare. JliLeH3ia MiCTUTb NeBHI 0BMEXXeHHS, AKi CTOCYIOTbCA BUKOPUCTaHHA
3BONOXyBaYa AvxanbHoi cymilui F&P 950. BiggipariTe Be6-caint www.fphcare.com/
microsoftlicensing, 06 oTprmaTi foaaTKOBY iHOPMALLito NPO Taki OBMEXeEHHS.

«  XapaKTepuCTUKV BUKMAIB LIbOro obaiHaHHA POBNATL NOro NpuaaTHAM Ana
BMKOPWCTaHHA B MPOMMCIIOBUX paiioHax Ta nikapHax (CISPR 11 knac A). Mpu
BUKOPUCTaHHI B XXMTIOBOMY CepeAoBULL (41A AKOro 3a3Bryai notpieH knac CISPR
11 knacy B) ue obnagHaHHA MoXe He 3abe3neuyBaTi HaNeXHOTO 3aXUCTy NoCyr
papiouacToTHOro 38'A3Ky. KoprcTyBauesi, MOXINBO, AOBEAETLCA BXXWTY 3aXOfiB
LLOA0 NOM'AKLLEHHSA HACNIAKIB, AK-OT NepemilLeHHA abo nepeopieHTaLlia 06nagHaHHA.

«  AKLO Nif Yac BUKOPUCTAHHA LIbOro NPUCTPOI0 BUHVKHE CePO3HUI IHLMAEHT,
NoBiOMTe CBOTo MiCLIeBOro NpeAcTaBHYKa komnaHii Fisher & Paykel Healthcare, a
ANA KpaiH-uneHis €Bponeicbikoro Coo3y — KOMMETEHTHUIA YNOBHOBaXeHWIi OpraH
y BaLLili KpaiHi.
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3HauyeHHA CcMMBOTIB
Hotpumyiitecb  [InB. iHCTPYKLi 3 Bupo6HMK Homep 3a
HCTPYKLN BUKOPWCTAHHA. BI/II'OTOBneHHR Katanorom

i3BuKopucTaHHa  www.fphcare.
wwono 6e3neku com/950IFU

[sN] NG

Kon CepiitHun Po6oua yactuHa O6nagHaHHA 3MiHHWIA CTPYM
naprii HOmMep Tvny BF Il knacy
| Xz <
Q 1P21 ~
Pexum Knacuikauia TemnepaTypHi ObMexeHHs UsB2.0
OuiKyBaHHA P 0BMeXeHHsA LOAO BOSOrOCTi
(yBiMK./BUMK.)
)¢ ce: & H
S
WEEE (QvipektvBa  €Bponeicbkuii  MapkyBaHHa CE 3Hak MNigHaTA
wono npeacTaBHUK* 93/42/EEC* BiAANOBIAHOCTI 3ano6iKHUK AnA
NOBOPKEHHA HOPMAaTUBHIM nanbLis
3 BigxoaamMn aKTam*
€NEeKTPNYHOTO Ta
€NEeKTPOHHOTO

obnapHaHHA)*

Y o & A A

Kpuixke, 36epiratmcyxum  Mpupathuingna  3acTepexeHHa  MonepemkeHHs
MoBOANTUCH nepepo6Km
obepexHo
AsapiitHuin MeHio MonepepeHHa:  [May3a 3ByKOBOro 3ByKoBUI
curHan rapaya nosepxHa aBapiiHoro aBapiViHNA curHan
curHany NpY3ynuHeHo
P
Q
IHBa3uBHUIN Mackosuit pexxum  Pexim Optiflow Pexwm ana IHBa3vBHMIN
pexum HEMOBAIAT pexum ans
HEMOBNIAT
Pexum Pexum Optiflow Momunka MonepegpkeHHA MpuitHaT
CPAP NIV ana AN HEMOBAAT aBTeHTUIKaLii npo TepmiH
HEMOBAAT CEeHCOpHOro CnyK6m
moayna CEHCOpHOro
mozyna

&

CkacyBatn Crpinka Ha3ap 3abnokoBaHo Pos6nokoBaHo  [lata 3aBepLUeHHs

TepMiHy fji

ASBIF,  MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPENT

s S TOELECTRICAL SHOGK. FIRE AN
AL MRS SN

¢ AECORDRHCE Witk

CSA CANICSA.CZZ2NO, 60601114,
RX only essmre EN 60601-1-8:2006/AMD.1:2012
MeguuHnin [Lna CLWA: nuwe no3Hauka c UL*

npuvcTpin® 3a peLientom*®

* CUMBOJI NPUCYMHILi HA OeAKUX MOOENAX
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TexHiuHi XapaKTepucTuKn

TexHiuHi napameTpu BMpoby

TexHiuHi XapaKTepMCTUKIN OCHOBW HarpiBa4a

Posmipu (nuwe gna | 240 mm (1) x 154 mm (LLI) x 253 mm (B)
OCHOBMW HarpiBau4a)
Bara (nvwe ans 345kr
OCHOBMW HarpiBa4a Ta
LWHYpa XKNBEHHA)
Yacrora xuBnenHa |50/60 My
Hanpyra xuenexus 950AXX' 2308
950JXX' 1158
950GXX'100B
Knac noryxHocti 350BA
MakcumanbHa 33m
[AOBXWHA WHYpa
KUBNIEHHA
PiBeHb 3ByKOBOro ABapiltHi curHanu nepesuLLytoTb 45 fbBA Ha T m
TNCKY
Maysa 3BykoBoro 120 cekyHn
aBapiliHoro curHany
MakcnmanbHa 43°C
Temnepartypa
nopaHoro rasy
Yac gocarHeHHa <30 xBUNMH
3afjaHol
Temneparypn
(noTpi6Ha BuTparta
rasy)
MakcumanbHa 44°C
Temnepartypa
NOoBepXHi
[AVIXaNbHOro KOHTYpa
(po6oua yacTuHa)
Tepmin cnyx6u OcHoBa HarpiBauya: 7 pokis
KOMMOHEHTIB
| Bopocn | | Hemosnsara
n 7 7 Pexxum gna
BOJIOrOCTi p p T
(kpim BUNapkis >33 mr/n >33 mr/n >33 mr/n
aBapiiiHoro curHany | Mackosuii Mackosuin IHBa3uBHMIA
BiAKnIO';eHHR' >12 mr/n >12 mr/n >33 mr/n
enekTpoxusnenHs | Pexum Optiflow: | Pexxum Optiflow: |Pexxum CPAP | NIV:
a6o >12mr/n >12mr/n >12mr/n
eNeKTPOMarHiTHuX Pexxum Optiflow:
nepeiukop) >12mr/n
Po6ounii 7 7 Pexxum gna
AianasoH NOToKy p p T
(n/xB, STPD) 5-60 n/x8 1-60 n/x8 0,5-40 n/xB
Mackosuin Mackosuin IHBa3uBHMIA
5-120 n/x8 1-60 n/xB 6,5-40 n/x8
Pexwum Optiflow: | Pexxum Optiflow: | Pexxum CPAP | NIV:
5-70 n/x8 1-60 n/x8 0,5-40 n/xB
Pexxum Optiflow:
0,5-36 n/xB

XX' BKa3ye Kof KpaiHn
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TexHiuHi XapaKTepucTuKn

YmoBu ekcnnyatauii

TEXHEIHY — |p,opocnvu7| NA AITEA TA HEMOBIAT

KimHaTHa TemnepaTtypa 18-26°C 20-26°C

Temnepatypa BxigHororasy [ Miimym = ki Minimym = KimHaTHa
Temnepatypa Temnepartypa

Makcmym = 10 °C BuLLe
KiMHaTHOI Temnepatypu

Makcmym = 10 °C BuLLe
KiMHaTHOI TemnepaTypw (Npu

(npw 30 % BigHOCHOI 30 % BigHOCHOI BONOrOCTi)
BOJIOrOCTi)

Po3TaluysaHHA onepatopa <1 mBig ocHoBYM <1 M Bip OCHOBW HarpiBaya
Harpisaya

ATMOCHEPHUI TUCK: MiHimym 70 kla Minimym 70 kMa (wo
(wwo exsi HTHO i {THO MaKCVManbHil
MaKCUManbHil BUCOTI BucoTi 3000 m)
3000m) Makcmym 106 kla
Makcumym 106 klMa

YmoBwM 36epiraHHA

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKN | 3HAYEHHA

Temnepatypa

-20-60°C

Bonorictb

6e3 KoHaeHcaui

10-95 % BigHOCHOI BONOroCTi

YTunisyiite BinnoBigHo Ao HaLioHanNbHUX NPaBUA LWOAO YTUAi3aLji eNeKTPUYHOrO Ta

€NeKTPOHHOTO 0bnaAHaHHA.

3BepHiTb yBary, LLIO B CEHCOPHOMY MOy € NiTiea GaTapen.
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